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Introduction 

Les chambres à cathéter implantables (CCI) sont devenues des outils indispensables à la prise 

en charge des patients en oncologie, tout au long de la maladie cancéreuse, tant pour 

l’administration de la chimiothérapie que pour l’alimentation parentérale, la transfusion, 

l’antibiothérapie, le traitement de la douleur, les anesthésies générales répétées etc…. 

Les infections liées au cathéter restent l’une des premières causes d’évènements nosocomiaux 

indésirables dans la prise en charge des patients cancéreux, entrainant une mortalité et une 

morbidité non négligeables, sans compter l’impact psychologique traumatisant et la perte de 

confiance, souvent en début d’ une maladie jugée « injuste », ce qui explique en partie le 

nombre élevé de suites judiciaires. 

L’objectif du travail est d’observer une incidence annuelle d’infection  de pose de cathéter à 

chambre implantable survenue les dix dernières années dans un CLCC (Centre de Lutte 

Contre le Cancer) parisien. 

Le premier chapitre illustrera par 3 cas cliniques la gravité potentielle de ces infections, puis 

nous décrirons l’état actuel des connaissances et les bonnes pratiques de pose. Après un court 

exposé de la méthodologie utilisée, nous exposerons les résultats de notre étude. Enfin, une 

discussion permettra d’analyser les acquis mais aussi les limites de notre étude ainsi que les 

perspectives d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

La chambre implantable, un outil certes, mais un outil qui 

peut être dangereux ou modifier la prise en charge prévue. 

Illustration par 3 cas cliniques d’infection liée à la pose 

 

Histoire de Madame R, 51 ans, fleuriste : 

 

Antécédents : 

  sarcoïdose en 86 traitée par corticothérapie pendant 6 mois 

 Psoriasis 

 Tabagisme actif 

 BMI à 30 

 

Tumorectomie et curage axillaire gauche pour carcinome canalaire infiltrant (durée 2 h15, 

fermeture par capitonnage, préparation cutanée conforme par Bétadine alcoolique, 

antibioprophylaxie par Céfazoline™ 2 g) 

 

Une RCP confirme l’indication de chimiothérapie adjuvante 

A J 20 de l’intervention, apparition d’une lymphocèle infectée fistulisée et traitée par 

Augmentin 

A J 34 (J 14 du début d’antibiothérapie), la pose de CCI  est annulée en raison d’une cicatrice 

de curage encore inflammatoire 

La pose de CCI est réalisée à J 44 de l’intervention (J 24 après début infection lymphocèle). 

Pose en sous-clavier droit sans difficulté 

La patiente reçoit un FEC 100 le jour de la pose, en raison du délai déjà important entre 

intervention et début de la chimiothérapie néo-adjuvante. 

La patiente part alors en vacances et décèdera d’un choc septique sur aplasie fébrile à J 10 de 

sa chimiothérapie. Etat de choc réfractaire avec cellulite locale à point de départ du cathéter à 

Staphylococcus aureus. 

 



 

8 
 

Histoire de Madame V, 43 ans, puéricultrice. 

 

Aucun antécédent 

Mammectomie droite et curage axillaire pour carcinome canalaire infiltrant multicentrique 

Suites simples 

RCP : indication de chimiothérapie adjuvante 

Pose  CCI  jugulaire interne gauche sous échographie sans difficultés particulières (durée 30 

minutes), sous anesthésie locale à J 30 post-opératoire 

Première cure de chimiothérapie par  FEC 100 le lendemain 

A J 12, thrombophlébite septique étendue à la veine cave supérieure avec cervico-médiastinite 

à Staphylocoque lugdunensis d’évolution rapidement favorable sous traitement anticoagulant, 

retrait du  CCI et antibiothérapie. 

Pas de reprise de chimiothérapie 
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Histoire de Madame M, 47 ans, comptable 

 

Antécédents : BMI supérieur à 35. 

Décision de chimiothérapie néo-adjuvante pour carcinome canalaire infiltrant du sein gauche 

Pose CCI jugulaire interne droit sans difficultés particulières et première cure de 

chimiothérapie par FEC 100 le lendemain 

Tunellite septique à Staphylocoque aureus meti S avec écho-doppler négatif à J 12 de la 

chimiothérapie (GB à 1000, polynucléaires neutrophiles à 0) motivant l’ablation du  CCI et le 

drainage 

Pose de PICC pour la 2eme cure (C2 ) de la chimiothérapie à  J 10 de cette infection (C2 

repoussé de 8 jours, faite sous couvert de granocyte.) 

Suite de la chimiothérapie sous couvert de granocyte sans difficultés sur le PICC-line gardé 

pendant 6 mois à la demande de la patiente. 
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1 La CCI et l’Infection 

1.1 La CCI 

1.1.1Définition et terminologie 

 La CCI est un système implantable placé directement sous la peau permettant l'accès 

cutané au cathéter. Elle peut être utilisée pour des perfusions, des transfusions, des 

prélèvements sanguins ainsi que pour l’administration de médicaments. 

 Elle concerne essentiellement des traitements de longue durée (habituellement 

supérieure à 3 mois) exigeant des accès répétés au réseau veineux, de manière continue 

ou intermittente. 

 Le système est conçu pour demeurer des années en place après son implantation. 

Plusieurs dénominations apparaissent : port-à-cath (PAC), chambre implantable, cathéter à 

site implantable, accès vasculaire implantable, mais le terme « chambre à cathéter 

implantable» (CCI) employé dans la norme 94-370-1 est celui retenu par l’ANAES en 2000
1
. 

1.1.2Caractéristiques générales 

1.1.2.1 La chambre : 

La chambre est rigide, indéformable, radio-opaque. Le matériau utilisé peut être constitué par 

du titane, de l’acier inoxydable ou des matières plastiques. Le titane (le plus souvent utilisé) et 

les matières plastiques ne créent pas d’interférence avec l’investigation par résonance 

magnétique nucléaire et la tomodensitométrie.  

La norme française AFNOR NFS 94-370-1 – Avril 1999 
2
– relative aux chambres à cathéter 

implantables indique que :  

 la chambre doit être repérable par une méthode simple autre que le toucher, telle que 

la radiologie, l’échographie  

 sa surface externe doit être exempte de stries 
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 elle doit être étanche  

 la masse et les dimensions doivent être fournies, sur demande, par le fabricant et 

satisfaire les tolérances définies.  

Selon les produits, on observe les variations suivantes :  

 la hauteur de la chambre varie de 9 à 15,5 mm ;  

 le diamètre varie de 24 ,8 à 32,2 mm ;  

 le poids varie de 3,2 g à 16 g ;  

 le volume mort du réservoir est de 0.2 à 0.8 ml ; il doit être le plus faible possible afin 

d’éviter que le liquide injecté stagne, c’est un système d’accès et non de stockage
3
.  

 Il existe des modèles : 

 de taille « adulte » et « pédiatrique »,  

 à chambre unique (le plus courant) et des modèles à double lumière pour administrer 

de façon concomitante deux substances éventuellement incompatibles,  

  munis d’une valve anti-reflux.  

L’expérience montre que :  

 chez les sujets maigres, il est préférable d’utiliser un boîtier de diamètre et de 

hauteurs réduites ou une chambre pédiatrique pour éviter les ulcérations cutanées.  

 chez les sujets obèses, il est souhaitable de choisir un boîtier avec la hauteur la plus 

élevée possible compte tenu de l’épaisseur du panicule adipeux, la chambre étant 

difficile à repérer et devenant source de complications lors des manipulations, avec 

notamment un risque d’extravasation. 

 les chambres pédiatriques, de par leur faible dimension, améliorent l’esthétique et 

donc l’acceptabilité de la technique par les enfants et/ou les parents 1g à 16 g. 

1.1.2.2 Le septum d’injection : 

Le diamètre et l’épaisseur de la membrane en silicone doivent être les plus élevés possibles 

afin de :  

 présenter la surface de ponction la plus grande possible ;  

  maintenir l’aiguille dans sa position initiale ;  
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 assurer le confort et la sécurité lors de la ponction dans le septum : la force nécessaire 

à la pénétration ne doit pas être trop importante pour ne pas provoquer de douleur 

chez le patient. 

Les critères d’endurance définis par l’AFNOR sont : 

 la dureté et l’étanchéité  

  l’intégrité après piqûre  

  l’endurance : 1 000 piqûres par centimètre carré de surface utile de ponction et un 

maximum de 1500 pour les surfaces supérieures à 1,5 cm2 

 Si le fabricant annonce un nombre supérieur de piqûres, l’essai doit être fait avec le 

nombre de piqûres revendiqué. Il existe des chambres sans septum, dont la ponction 

percutanée est réalisée au moyen d'un cathéter court. 

1.1.2.3 Le cathéter 

Deux types de matériaux sont disponibles : le silicone (80 % du marché français) et le 

polyuréthane. Les irrégularités de surface jouent un rôle dans les problèmes de thrombose et 

d’infection sur cathéter. Elles constituent des points d’ancrage des thrombi et des bactéries
1
. 

Quelques arguments sont en faveur du cathéter en polyuréthane
4
. Ces propriétés mécaniques 

sont supérieures en termes de résistance à l’usage, à l’oxydation, à la dégradation thermique, 

et d’extension avec possibilité de retrouver rapidement sa forme originelle après déformation. 

Sa surface interne étant plus lisse, il provoquerait moins de thrombophlébites. De plus, les 

études cliniques montrent que le risque de thrombose, est influencé par les diamètres interne 

et externe du cathéter. Cette constatation est un argument 

 supplémentaire en faveur des cathéters en polyuréthane : leurs propriétés plastiques leur 

permettent d’avoir une paroi plus fine et donc un meilleur rapport du diamètre interne sur le 

diamètre externe
1-4

.  

Il n’existe pas à ce jour sur le marché de CCI imprégné d’un antimicrobien contrairement aux 

CVC (cathéter veineux central) de courte durée. Ils sont utilisés en dernier recours devant la 

persistance d’un taux élevé d’infection dans les recommandations américaines des CDC
5
. 

Pour les cathéters de longue durée utilisés en chimiothérapie ou en nutrition parentérale, une 

revue récente de la littérature conclut à l’absence d’argument en faveur de l’efficacité de ces 

cathéters
6
. Le risque de sélectionner des résistances bactériennes, chez des patients ayant déjà 
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de multiples facteurs de risque d’infection et/ou de colonisation par des bactéries multi 

résistantes aux antibiotiques limiterait l’intérêt théorique de ces produits. 

La recommandation actuelle stipule : « Le dispositif doit répondre au marquage CE et à la 

norme ISO 13485 (Réglementaire), le cathéter peut être indifféremment en polyuréthane ou 

en silicone. La taille de la chambre est choisie en fonction de la corpulence du patient et le 

diamètre du cathéter doit être adapté à la veine cathétérisée. Il n’existe pas de preuve formelle 

de l’intérêt d’une CCI à valve pour réduire le risque infectieux. (Accord fort) »
4
. 

1.1.2.4 La jonction chambre /cathéter 

Il existe deux sortes de jonction :  

 les montages monoblocs fixés lors de la fabrication : 

o sécurisants pour les patients, ils écartent tout risque de désunion ultérieure, 

o  nécessitant un repérage préalable obligatoire de la longueur avant l’introduction 

dans la veine   

 le connectable : l’assemblage des deux pièces est réalisé lors de la pose à l’aide de 

différents systèmes : verrou, bague… 

o pratique lors de la mise en place par tunellisation du cathéter ; 

o  meilleur ajustement de la longueur du cathéter, lors du positionnement dans la 

veine cave ;  

o remplacement possible du cathéter lors d’une occlusion irréversible sans retirer la 

chambre. 

o  En revanche, le risque de déconnexion n’est pas négligeable 
2
. Il peut entraîner 

des complications importantes (extravasation de médicaments agressifs et nécroses 

sous-cutanées)  

1.1.2.5 Le matériel retenu à l’Institut Curie 

 

Depuis 10 ans, le choix s’est porté sur une chambre implantable pré-connectée avec boitier de 

type pédiatrique (sauf grands obèses) entièrement recouvert de silicone et cathéter en silicone 

6,5 F (désilet pelable de 7F) des laboratoires Helioscopie (Heliosite EV5 P1020). Les 

laboratoires Vygon ont repris ce modèle dans leur gamme.(-Modèle héliosite 2217 ou 2218-
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126). Les caractéristiques de la chambre la plus posée sont : diamètre du septum de 10 mm, 

hauteur de 10 mm, diamètre de la base 25 mm, poids de 6,3g, volume mort de 0,31 ml, 

diamètre interne du cathéter de 1,1 mm, diamètre externe de 2,2 mm (6,5 F). 

Le rationnel du choix d’un boitier entièrement recouvert de silicone a été fait pour diminuer le 

risque d’extériorisation du boitier, objectif atteint (données personnelles non publiées). A 

l’inverse, ce boitier entraine une plus grande difficulté de mise en place de l’aiguille de Huber 

(sensation différente de perception du septum), qui peut augmenter le risque d’infection locale 

à la mise en place de l’aiguille avec des tentatives répétées. 

Le rationnel du choix de la pré-connexion a été fait en raison d’une pose plus rapide chez des 

opérateurs expérimentés et habitués à assurer une mise en place optimale de l’extrémité 

distale du cathéter à la jonction oreillette droite-veine cave supérieure. 

Le rationnel du choix du silicone a été fait pour une probable moindre interférence du 

matériau avec les produits de chimiothérapie et les travaux de recherche entrepris dans 

l’Institut sur les modifications de surface du silicone avec diminution du risque infectieux et 

thrombotique (cf infra). 

 

1.1.3Epidémiologie 

Depuis les années 80, nous observons une nette augmentation de la pose de chambres 

implantables du fait d’une balance bénéfice / risque favorable et d’une utilisation pour des 

pathologies variées
7-8

. De 40 000 PAC posés durant les années 80, nous sommes passés 

actuellement, à 150 000 PAC posés par an en France
9
. En 2010 l’institut Curie était en 4eme 

position au niveau national pour l’activité de pose des cathéters à chambres implantables avec 

1795 PAC posés sur l’année. Ce chiffre est resté globalement stable (cf infra) pendant les 10 

ans d’étude et les pratiques n’ont pas changé (6 à 10 poses par jour et aucun PAC délégué à 

l’extérieur. 
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1.1.4 Techniques de pose  

1.1.4.1 Indication1 

Elles sont d’ordre thérapeutique pour :   

 une chimiothérapie anticancéreuse (indication la plus fréquente),    

 une nutrition parentérale,    

 une antibiothérapie au long cours des malades immunodéprimés ou atteints de 

mucoviscidose,   

  un traitement antiviral et antifungique (patients atteints du sida),    

 un traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints 

d’hypertension artérielle pulmonaire primitive,    

 l’administration de médicaments destinés au traitement de maladies de sang 

congénitales ou acquises nécessitant des transfusions répétées,    

 le traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par voie 

orale,    

 l’hémodialyse dans certains cas particuliers.    

Mais aussi d’ordre humain dont dépend :    

 l’état clinique du patient,   

 le capital veineux de celui-ci,    

 son niveau d’acceptation des ponctions répétées.   

1.1.4.2 Critères d’exclusion ou contre-indications médicales à la 

pose d’une CCI 1 

Cela concerne :    

 les zones préalablement irradiées et les cancers du sein homo latéral (contre- 

indications relatives),    

 les métastases cutanées,   
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 les tumeurs médiastinales (prescrire une phlébographie des membres supérieurs avant 

la pose d’une CCI afin de vérifier l’absence d’un syndrome cave). Si présence d’un 

syndrome cave supérieur, la CCI sera posé par voie fémorale,   

 les zones infectées ou brûlées,   

 les troubles majeurs de la coagulation ( il peut être préférable chez les patients 

d’hématologie présentant un risque prolongé de thrombopénie sévère de poser un 

cathéter à manchon ou un PICC pour diminuer le risque d’hématome après mise en 

place d’une aiguille de Huber).  

 des antécédents de phlébite axillo-sous-clavière, mais, si la thrombose ne s’étend pas à 

la veine cave supérieure, l’abord ipsi latéral sera possible. 

1.1.4.3 Intérêt du PAC selon le contexte pathologique 

En 2007, une synthèse des recommandations existantes en hématologie rappelle l’intérêt des 

CCI et recommande les cathéters tunnellisés dans les situations d’accès intensifs (allogreffe 

de cellules souches hématopoïétiques ou induction de leucémie aigüe)
10

. 

 En 2009, les recommandations de l’European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

précisent que pour une nutrition parentérale à domicile de plus de trois mois, le choix entre 

accès veineux tunnellisés et CCI est fonction de plusieurs facteurs : le choix du patient, 

l’expérience des équipes soignantes et la fréquence de l’utilisation. La préférence est donnée 

aux CCI en cas d’accès vasculaires intermittents et aux cathéters tunnellisés pour les 

utilisations continues (grade C)
11

. 

1.1.4.4 Choix du moment de la pose4  

Après information du patient conformément aux dispositions de la loi 2002-303 du 4 mars 

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
12

. 

En 2001, la conférence d’experts de la Société française d’anesthésie-réanimation Agents 

antiplaquettaires et période péri opératoire précise qu’après discussion collégiale avec le 

prescripteur de l’agent antiagrégant plaquettaire (AAP), le patient doit être informé des 

modalités et des risques de modification de son traitement. Il est recommandé d’utiliser les 

moyens non spécifiques de diminution du saignement péri opératoire, en choisissant la voie 

d’abord chirurgicale permettant le meilleur contrôle de l’hémostase et en dépistant 

précocement un syndrome hémorragique anormal nécessitant une hémostase chirurgicale 
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complémentaire. Chez le patient traité par AAP, la transfusion de plaquettes est efficace pour 

diminuer ou arrêter un saignement postopératoire bien qu’il n’existe pas de preuve de niveaux 

I ou II. L’aspirine peut être arrêtée cinq jours en cas de prévention primaire et sera maintenue 

dans tous les autres cas. Le Clopidogrel sera arrêté au plus cinq jours, sauf si le patient est à 

haut risque de thrombose
13

. 

En 2008, la HAS rédige des Recommandations pour la pratique clinique sur la gestion péri 

opératoire des AVK et de l’héparine curative. Certaines chirurgies ou actes invasifs, 

responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité ou aisément contrôlés, peuvent 

être réalisés chez des patients traités par un AVK dans la zone thérapeutique usuelle c’est-à-

dire International Normalized Ratio (INR) compris entre 2 et 3. Cependant, pour la pose 

d’une CCI, vue la nécessité de ponctionner les gros vaisseaux, il est recommandé d’arrêter les 

AVK entre trois et cinq jours avant le geste et de les remplacer par une héparinothérapie
14

. 

Il est habituellement admis que le taux de plaquettes avant la pose doit être supérieur à 50 000 

et l’INR inférieur à 1,5 ce qui peut, dans certains cas, être difficile à obtenir 
15

. 

Il faut éviter de réaliser une implantation de PAC en période de neutropénie en raison de 

l’augmentation du risque infectieux.  

Le délai optimal à respecter après une infection (du PAC ou autre site) et la pose d’un PAC 

n’est pas connu rigoureusement. Après retrait d’une CCI infectée, il est préférable de 

respecter un délai d’au moins 48 heures de traitement efficace avant la pose d’une nouvelle 

CCI en un autre site anatomique. 

Les antécédents de phlébite et les thromboses partielles ou totales constituent des contre-

indications à la pose faisant préconiser un scanner ou un écho-doppler pour vérifier la 

perméabilité des vaisseaux en cas de repose d’une CCI ou chez les patients atteints d’une 

tumeur médiastinale
1-16

. 

Du fait du risque de non-cicatrisation, il n’est pas souhaitable d’utiliser le Bevacizumab 

(Avastin®) dans les 10 jours qui suivent la pose du PAC
17

. 

 

1.1.4.5 A l’institut Curie, les règles écrites consensuelles régissant 

l’organisation des rendez-vous de pose sont : 

 Pose avant toute initiation de chimiothérapie avec des plages d’urgence quotidiennes 

 Pose sous aspirine. Suivi des recommandations habituelles pour chirurgie pour AAP 
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 Suivi des recommandations habituelles chirurgicales pour AVK, d’autant que les 

interférences entre chimio et AVK incitent les oncologues à mettre les patients sous 

HBPM 

 Transfusion de plaquettes si nécessaire (seuil à 50 000/mm3) 

 Consultation d’anesthésie si pose présumée difficile (choix Anesthésie Générale ou 

Locale, doppler veineux  pré-pose voire scanner ou IRM, choix du type de dispositif) 

 Dépose et repose validées, en dehors de l’urgence,  par l’équipe d’hygiène et 

d’infectiologie. 

1.1.4.6 Site d’implantation 

Les sites d’insertion les plus fréquents sont les veines jugulaires internes et sous-clavières. 

Plus rarement les veines céphaliques, jugulaires externes, brachiales et fémorales sont 

requises.  

Quelques études ont mesuré la fréquence des complications infectieuses selon l’accès veineux 

et/ou le côté choisi. En 2011, les Centers for Disease Control and prevention (CDC) dans 

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections indiquent que, pour 

les cathéters veineux centraux non tunnellisés, il faut, chez le patient adulte, privilégier la 

veine sous-clavière plutôt que jugulaire ou fémorale, afin de minimiser le risque infectieux
5
. 

Le choix de la veine fémorale s’accompagne habituellement dans la littérature d’un taux de 

thrombose et d’infection plus élevé, mais il existe incontestablement un biais de sélection des 

patients souvent plus graves et sans autre accès veineux
18

.  

Enfin la position de l’extrémité distale du cathéter a un rôle important dans l’apparition des 

complications thrombotiques et infectieuses
19

.  

Les recommandations de la SFHH indiquent
4
 : 

Un accès veineux dans le système cave supérieur doit être privilégié sauf en cas de tumeur 

médiastinale comprimant la veine cave supérieure (Accord fort). 

 En préopératoire en cas de suspicion clinique d’obstruction, il est conseillé de vérifier la 

perméabilité de la veine choisie (Accord fort).  

L’implantation dans le système cave inférieur doit être de deuxième intention car elle majore 

le risque infectieux et thrombotique (Accord fort). 
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  En cas de cancer du sein, il est recommandé de poser la CCI du côté opposé à la tumeur 

(Accord fort) mais il n’existe pas de contre-indication formelle à la pose d’une CCI du coté 

homolatéral à la lésion (Accord simple).  

En cas de tumeur mammaire bilatérale synchrone, le choix de l’implantation en système cave 

supérieur ou inférieur tiendra compte de l’importance de la taille tumorale, du siège de la 

tumeur et du plan de traitement. Le cancer du sein bilatéral non synchrone n’est pas une 

indication à la pose d’une CCI en système cave inférieur (Accord fort). 

La pose de la chambre ne doit pas être réalisée :  

 en zone irradiée ou prochainement irradiée,  

 à proximité de métastases cutanées,  

 à proximité de lésions cutanées chroniques non maîtrisées,   

 à proximité d’une lésion cutanée infectée (Accord fort). 

L’état du patient (emphysème, déshydratation, agitation, obésité, dénutrition) peut influencer 

le choix de la voie veineuse en modifiant la technique habituelle (Accord fort). 

Le choix de la voie veineuse tiendra compte de l’expérience de l’opérateur (Accord simple). 

Après une infection authentifiée de la loge ou une tunnélite, il est préférable dans la mesure 

du possible d’utiliser le côté controlatéral lors de la repose d’une CCI (Accord fort). 

1.1.4.7 Préparation cutanée et conditions de pose4 

En 2000, l’ANAES  recommande que « la mise en place d’un cathéter veineux central doit 

être fait par un opérateur entrainé à la pose, dans des conditions d’asepsie chirurgicale », dans 

un bloc opératoire ou une salle réservé à cet usage
1
.  

En 2004, la SFHH recommande une douche préopératoire avec une solution moussante 

antiseptique. La détersion doit être réalisée avec une solution moussante antiseptique suivie 

d’une désinfection large du site opératoire avec un antiseptique alcoolique
20

. 

En 2009, la SFHH recommande d’utiliser la décontamination à visée individuelle chez le 

patient porteur de SARM à haut risque d’infection (notamment pour les dialysés chroniques, 

les porteurs de cathéter central de longue durée, greffés hépatiques) ». Il n’est pas indiqué en 

routine
21

. 

En 2010 dans le sillage du Centre for Healthcare related infection surveillance and prevention 

– Queensland Health, le guide Surveiller et prévenir les infections associées aux soins 
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recommande le port d’une tenue chirurgicale stérile pour l’opérateur et une détersion en 4 

temps (nettoyage (savon antiseptique), rinçage (eau stérile), séchage (compresses stériles) et 

antisepsie (antiseptique alcoolique)). 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a mis en place la check liste avant tout intervention 

chirurgicale. En Janvier 2011, L’HAS mettait en ligne une check-list spécifique « voie 

veineuse centrale » mise à disposition des professionnels (annexe x). Cette check-list 

comporte un « pavé » procédures d’hygiène et 2 items : détersion/désinfection avec 

antiseptique alcoolique et conditions d’asepsie chirurgicale. 

En 2011 les CDC préconisent l’utilisation de Chlorhexidine alcoolique à plus de 0.5%  

 

d’alcool, sans détersion ni rinçage, spécificité française 
5
. A l’instar de la très belle étude de  

 

Darouiche et al 
22

, parue dans le NEJM montrant la supériorité de la chlorhexidine alcoolique 

 

 sur la Bétadine dermique dans la prévention des ISO, il n’existait alors aucune étude  
  

comparant chlorhexidine alcoolique et Bétadine alcoolique. Un travail présenté lors du  

 

congrès ICAAC en 2012 a conclu que le passage d’une préparation cutanée en quatre temps 

 

 avec une solution alcoolique de Povidone iodée à 5% à celle en un temps avec une solution 

 

 alcoolique colorée de chlorhexidine à 2% (Chloraprep®) s’accompagne d’une diminution  

 

significative du nombre de cathéters colonisés et non significative du nombre de  

 

bactériémies (Parienti JJ et al
23

). La supériorité de la chlorhexidine sur la Povidone iodée  

 

s’expliquerait  de différentes façons : son action est faiblement inhibée par les protéines 

 

 présentes sur la peau, ce qui n’est pas le cas avec la povidone iodée ;  son activité dans le 

 

 temps (rémanence) est maintenue de façon bien plus prolongée. 

 

Quoiqu’il en soit, les résultats de l’étude CLEAN (attendus pour fin 2015), une étude 

 

 multicentrique randomisée française comparant chez 2400 patients de réanimation une  

 

formulation alcoolique de povidone iodée ou de chlorhexidine avec ou sans détersion pour les  

 

soins des cathéters, devraient permettre de clore les débats. 

 

Néanmoins, les recommandations de 2012 de la SFHH reprennent les recommandations des 

CDC en conservant l’exception française des 4 temps de préparation cutanée avec un 

antiseptique alcoolique... 
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1.1.4.8 L’antibioprophylaxie4 

La littérature concernant la prescription d’une antibioprophylaxie pour la pose d’une CCI est 

pauvre.  

La question de l’extrapolation de résultats concernant la pose de pacemakers n’est pas 

parfaitement résolue. En théorie, les complications infectieuses des CCI sont proches de celles 

des CVC avec une partie importante du risque infectieux lié aux manipulations ultérieures. 

Une antibioprophylaxie lors de la pose ne pourrait prévenir que les infections précoces liées à 

la pose et non les infections tardives, le plus souvent acquises par voie intraluminale lors des 

manipulations. 

La SFHH recommande donc : de ne pas utiliser une antibioprophylaxie chirurgicale lors de la 

pose même en cas d’antécédent d’infection sur CCI ou de portage connu de Staphylococcus 

aureus résistant à la méticilline (Accord fort), quel que soit le statut immunitaire du patient, 

adulte (Accord simple) et enfant (Accord fort). 

Après l’ablation d’un cathéter pour suspicion d’infection, la repose précoce d’une CCI, si elle 

s’impose, doit être réalisée sous une antibiothérapie curative efficace (Accord fort). 

1.1.4.9 Technique de Pose4 

Les recommandations de la SFHH préconisent : 

En termes de complications infectieuses, il n’y a pas de différence entre la technique de pose 

par dénudation et celle par ponction percutanée (Accord simple). 

 Quel que soit l’abord veineux, la pose de la CCI est facilitée sous guidage échographique 

(Accord fort) ; en cas de ponction percutanée jugulaire, la pose est réalisée sous guidage 

échographique (Accord simple). 

 La zone d’incision ne doit pas être située en regard de la chambre implantée. Un pansement 

stérile recouvre le site opératoire (Accord fort). 

 Une radiographie pulmonaire doit être réalisée après la pose afin de vérifier la bonne position 

de l’extrémité distale du cathéter à la jonction oreillette droite/veine cave supérieure (Accord 

fort). 

La première ponction dans la CCI est un acte médical qui a lieu lors de la vérification du 

reflux immédiatement après la pose en peropératoire (Réglementaire). 
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À la pose après vérification du reflux, l’aiguille de Huber n’est laissée en place par l’opérateur 

que si une utilisation de la CCI est prévue dans les 24 heures (Accord fort) 

 En cas de ponction sous claviculaire, elle doit se faire en dehors de la pince costo-claviculaire 

afin d’éviter une rupture du cathéter par effet pinch-off
24

. 

La technique du repérage ECG de l’extrémité du cathéter  est utilisée dans certains centres et 

permet de s’affranchir d’un contrôle radiologique
25

. 

En postopératoire immédiat, en cas d’exsudation ou de saignement au niveau du site 

opératoire ou du point de ponction, un pansement adhésif stérile avec compresse est mis en 

place. Une fois le site opératoire cicatrisé, l’emploi de pansement transparent semi- perméable 

stérile (répondant à la norme EN 13726- 2) est préférable car il permet l’inspection du site de 

ponction (Accord fort). 

1.1.5 Utilisation de la chambre implantable 

1.1.5.1 Choix du matériel de perfusion et aspects techniques4  

Afin d’accéder à la CCI, des aiguilles spécifiques - dites de Huber – sont utilisées. Elles 

peuvent être droites ou courbes à 90° avec un biseau tangentiel pour ne pas endommager la 

membrane en silicone du cathéter. Ce biseau évite le « carottage » du septum du boîtier de la 

CCI. La manipulation des aiguilles de Huber est un geste à risque d’AES reconnu. 

En ce qui concerne les dispositifs d’accès à la ligne veineuse, ceux munis d’une valve 

bidirectionnelle se sont multipliés notamment en Amérique du Nord depuis une quinzaine 

d’année. Plusieurs études ont rapporté une augmentation des bactériémies sur CVC associées 

à l’introduction de certains de ces dispositifs à valve mécanique. Les raisons avancées sont 

multiples : configuration technique interne du dispositif plus ou moins facile à rincer, moindre 

efficacité de la désinfection du fait de la conception de la membrane, moindre observance de 

la désinfection de la membrane ou du septum avant utilisation de la valve, rythme de 

changement insuffisant ou utilisation pour des prélèvements sanguins
5-26

.  Les divers 

dispositifs sur le marché doivent être soumis à évaluation. 

Les recommandations de la SFHH sont les suivantes : 

1.1.5.1.1 Choix de l’aiguille4 
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Il est fortement recommandé d’utiliser des aiguilles de Huber (Réglementaire) 

préférentiellement d’un diamètre de 22 Gauge même en cas de perfusion de médicaments 

visqueux (type nutrition parentérale, produit sanguin labile) (Accord fort). Si l’emploi d’une 

aiguille de 19 Gauge s’avère nécessaire, il est préférable de la retirer dès la fin de la perfusion 

(Accord simple). 

 Il est préférable d’utiliser une aiguille de Huber de type 2, c’est-à-dire munie d’un 

prolongateur afin de limiter les manipulations de l’embase de l’aiguille (Accord fort) sauf 

pour les injections à haut débit en radiologie par exemple où, en l’absence d’une aiguille de 

type 2 compatible, l’aiguille de type 1 sans prolongateur sera préférée (Accord simple). La 

longueur de l’aiguille doit être adaptée à la profondeur de la chambre et à la corpulence du 

patient (Accord fort). 

1.1.5.1.2 Choix des matériels d’accès à la ligne4 

Pour tout geste sur la CCI ou sur la ligne de perfusion, il est fortement recommandé de 

n’utiliser que des seringues de volume au moins égal à 10 ml pour éviter une hyperpression 

qui pourrait endommager la CCI (Réglementaire). 

Il est souhaitable d’utiliser des aiguilles de Huber de type 2 avec connecteur de sécurité 

intégré (Accord fort). 

Si un connecteur de sécurité est utilisé, un système à valve avec septum pré fendu est préféré 

au système à valve mécanique au regard du risque infectieux lié à certains dispositifs. Il est 

alors nécessaire de mettre en place une surveillance de l’incidence des bactériémies associées 

aux CCI (Accord simple). 

L’utilisation de set facilite la réalisation des soins, plus particulièrement à domicile (Accord 

fort). 

Toutes les compresses utilisées pour les manipulations doivent être stériles (Accord fort). 

1.1.5.1.3 Rinçage de la CCI4 

Un rinçage efficace consiste en l’injection de 10 ml de NaCl à 0,9 % de manière pulsée par 

poussées successives (Accord fort). L’efficacité de ce rinçage est vérifiée par l’absence de 

résidus visibles (Accord simple). 

L’utilisation de seringues de NaCl à 0,9 % facilite le respect des bonnes pratiques (Accord 

simple). 
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1.1.5.2 Première utilisation et pose d’une aiguille 

Les infections liées aux cathéters sont facilitées par plusieurs mécanismes dont la 

contamination au moment de l’insertion de l’aiguille, celle-ci pouvant être évitée par la stricte 

application de procédures aseptiques
27

. L’infection liée à la pose d’une aiguille sur CCI peut 

relever de ce mécanisme justifiant la réalisation d’une préparation cutanée optimale avant 

l’insertion mais aussi du port du masque pour le patient en raison du site d’implantation de la 

chambre parfois proche de la zone nasopharyngée. 

 L’antiseptique à privilégier avant la réalisation d’un acte invasif sur peau saine est un 

antiseptique alcoolique majeur : chlorhexidine alcoolique ou Polyvidone iodée alcoolique 

pour leur spectre d’activité antimicrobien et pour leur efficacité
28

. L’utilisation de patch 

antalgique avant la ponction de la chambre par l’aiguille de Huber pourrait avoir des 

conséquences sur l’efficacité de la désinfection cutanée en raison des produits gras entrant 

dans leur constitution. 

La SFHH recommande : 

La première ponction dans la CCI est un acte médical qui a lieu lors de la vérification du 

reflux immédiatement après la pose en peropératoire (Réglementaire). Il est préférable 

d’éviter la pose d’une aiguille sur un site opératoire non encore cicatrisé (Accord simple). 

L’absence de signes cutanés locaux (rougeur, douleur, gonflement, œdème) est vérifiée avant 

la pose de l’aiguille (Accord fort). 

L’opérateur porte une tenue professionnelle propre ; à défaut de tenue professionnelle, il porte 

une blouse à usage unique (Accord fort). Le port d’une casaque stérile n’est demandé que si le 

patient est placé en isolement protecteur dans un environnement à empoussièrement maîtrisé 

(Accord simple). L’opérateur porte un masque de type chirurgical (Accord fort) et une coiffe 

(Accord simple). L’opérateur réalise une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique 

au plus près de la pose de l’aiguille et met des gants stériles au plus près du moment de la 

ponction (Accord fort). 

Une préparation cutanée est réalisée avant l’insertion de l’aiguille. Lors d’un changement 

d’aiguille, elle intervient juste avant de reponctionner la chambre. Une dénudation suffisante 

du patient doit permettre une large désinfection cutanée. La préparation cutanée comporte une 

phase de détersion avant une désinfection cutanée avec un antiseptique alcoolique majeur. La 

chlorhexidine en solution aqueuse à 0,05 % ne doit pas être utilisée. L’application de 

dégraissant ou tout autre produit irritant cutané est déconseillée. La pose de l’aiguille est 
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réalisée après séchage spontané de l’antiseptique. Si l’utilisation d’un topique anesthésique est 

nécessaire, il est préférable d’utiliser une présentation monodose (Accord fort). La dépilation 

du site d’insertion de l’aiguille est déconseillée (Accord simple) mais si elle est indispensable 

pour assurer une bonne tenue du pansement, la tonte sera privilégiée (Accord fort). 

Le patient est installé de manière à optimiser l’ergonomie du soin. Il porte un masque de type 

chirurgical ; s’il ne supporte pas le port du masque, on lui demandera de tourner la tête du 

côté opposé à la CCI (Accord fort). Un champ stérile peut être utilisé pour la ponction de la 

CCI (Accord simple) ; plus particulièrement pour la pratique à domicile (Accord fort). Il 

devra être troué et préfendu afin de ne pas engendrer de faute d’asepsie à la fin du geste 

(Accord simple). 

 Il est fortement recommandé de traverser complètement et perpendiculairement le septum 

jusqu’à buter sans écraser la pointe de l’aiguille sur le fond de la chambre (Réglementaire). 

L’intégrité de la peau et l’étanchéité du septum sont préservées en variant les points de 

ponction dans la chambre (Accord fort). 

Le bon fonctionnement du dispositif est vérifié par les indicateurs suivants : présence du 

reflux veineux, absence de douleur spontanée ou à l’injection, bon débit de perfusion (débit 

observé = débit attendu), injection à la seringue aisée (Accord fort). 

 

1.2 L’infection sur CCI 

1.2.1Définition 

Les définitions des infections associées aux CCI varient selon les travaux publiés. Elles 

peuvent générer des confusions diagnostiques entre les différentes présentations cliniques 

allant de la colonisation du cathéter (ou de la chambre) à l’infection locale superficielle ou 

profonde de la loge avec ou sans bactériémie 
5
.La définition de l’infection associée à une 

chambre à cathéter implantable utilisée par l’ANAES
1
 est celle préconisée au plan national 

par le CTINILS (Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux 

Soins) en 2007
29

. 

La COLONISATION est définie par des hémocultures (HC) sur CCI positives à un germe 

pathogène mais des HC périphériques négatives.   
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L’INFECTION LIEE au Cathéter veineux central (CVC) est définie par une culture 

positive du CVC ≥ 10
3
 UFC / ml et par la régression totale ou partielle des signes 

inflammatoires dans les 48 h après le retrait du cathéter.    

L’INFECTION NON LIEE AU CVC se définit par une culture du CVC stérile ou < 10
3
 

UFC / ml. Il peut s’agir aussi d’une culture du CVC positive avec une souche différente et/ou 

un autre foyer infectieux présent ; le syndrome infectieux ne régressant pas à l'ablation du 

CVC.   

La BACTERIEMIE LIEE AU CVC est une bactériémie qui apparaît dans les 48 heures et 
–  une culture positive du site d’insertion au même germe  
– ou du CVC ≥ 10

3
 UFC / ml avec le même germe ; 

–  ou d’un rapport Hémoculture quantitative sur KT / Hémoculture périphérique ≥ 5 ; 
–  ou d’une différence de temps de pousse ≥ 2 h.   

1.2.2Epidémiologie 

Les infections liées au cathéter restent l’une des premières causes d’évènements nosocomiaux 

indésirables dans la prise en charge des patients cancéreux. La mortalité attribuable d’une 

infection est estimée entre 11 et 24,8 % en Europe avec une augmentation des coûts entre 

5670 et 17 691 dollars par épisode. La morbidité liée à ces épisodes récurrents est loin d’être 

négligeable : retard de traitement et perte de chance, augmentation de la fréquence et de la 

durée d’hospitalisation, ablation du dispositif avec repose douloureuse, hasardeuse et 

coûteuse. 

L’infection est une des principales complications d’une chambre implantable, première cause 

de son ablation.   

PREVALENCE : La prévalence est le nombre d’infections pour 100 CCI. La prévalence de 

l’infection sur CCI oscille entre 5 et 10% selon les années. Cependant, la prévalence est un 

mauvais outil de comparaison, car elle ne tient pas compte de la durée de vie des cathéters La 

densité d’incidence permet un meilleur reflet de l’exposition au risque infectieux
30

.   

INCIDENCE
4
: C’est un indicateur dynamique qui permet d’observer un nombre d’infections 

pendant une période donnée et est donc un reflet de l’exposition au risque et les résultats sont 

exprimés en: Taux d’incidence: x % : Nombre de nouveau cas d’infection sur CVC / Nombre 

de patients ayant un CVC pendant une période donnée.  

DENSITE D’INCIDENCE: x ‰ Jours-cathéter : Nombre de nouveau cas d’infection sur 

CVC / 1000 jours de cathétérisme dans la population   
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La fréquence des infections des CCI se situe pour la plupart des auteurs à 0,80/1000 jours- 

cathéter pour une durée moyenne de pose de 264 jours
31

. Cependant, dans une revue de la 

littérature, Maki et al
32

 ont colligé les données issues de 14 études. Ils estiment l’incidence 

moyenne des bactériémies associées aux CCI à 0,10/1000 jours-cathéter. Cette incidence est 

faible en comparaison aux autres types de KT (KT périphérique à 0.5, PICC à 2.1, KT 

manchon/tunnel à 1.6). Cette variabilité d’incidence rapportée dans la littérature peut 

s’expliquer par
33

 : 

 des méthodologies d’étude différentes, des périodes du suivi non superposables  

 une définition retenue non standardisée
34

,   

 un calcul de l’incidence réalisé soit par jour d’utilisation soit par jour de présence du 

dispositif,   

 des populations non comparables,  

 une hétérogénéité des pratiques professionnelles concernant les techniques de pose, le 

type de matériel et les conditions d’utilisation
4
 

1.2.3Facteurs de risques 

1.2.3.1 Liés au patients 

Les facteurs de risques d’infection de CCI sont relatifs  au statut immunitaire du patient : les 

patients immunodéprimés
29-35

 sont plus à risque :  

Les patients d’hématologie notamment ceux  recevant une greffe de cellules 

hématopoïétiques
36

 ont un risque majoré d’infections de CCI. L’utilisation intensive de la CCI 

ainsi que la durée et la profondeur des neutropénies sont évoquées. Ces patients sont aussi à 

risque de thrombopénie. Bien que l’hématome ne soit pas un facteur de risque habituellement 

recherché dans les études, il rend la ponction de la CCI difficile ce qui peut entrainer une 

contamination en raison des ponctions multiples.  

Les patients atteints du VIH sont une population à risque. Une étude prospective de six mois 

évaluant l’incidence des infections dans deux groupes de patients : séropositifs pour le VIH et 

patients suivis pour cancer, rapporte des densités d’incidence respectives de 3,78 et 0,30 pour 

1000 jours-cathéter ; la différence étant probablement expliquée par la fréquence des 

manipulations. Chez les patients séropositifs pour le VIH, les facteurs de risque associés de 

façon indépendante à une complication infectieuse étaient : le nombre de manipulations et 
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l’existence d’une neutropénie; pour les patients cancéreux, l’indice de Karnofsky et pour les 

deux groupes la notion d’une infection bactérienne récente
37

. 

Les enfants de moins de deux ans
38

 et de moins de 10kg
39

 sont plus à risque d’infection de 

CCI.  

Un IMC (indice de masse corporelle) supérieur à 28,75 a été associé à un risque plus élevé 

d’infection sur CCI
40

. 

 

En termes d’utilisation, la nutrition parentérale est un facteur de risque associé aux infections 

de CCI
16-41-42

. 

1.2.3.2 Liés au temps 

Concernant le moment de survenue de la complication infectieuse, les premiers mois suivant 

la pose sont les plus à risque en raison d’une utilisation intensive du dispositif. Dans une série 

ancienne de CCI utilisées en oncohématologie, le délai moyen entre la pose et l’infection était 

de 192 jours
43

. Dans l’étude de Chang et al. menée en oncologie, près de la moitié des 

infections sont survenues dans les 100 jours suivant la pose de la chambre
44

. Pour d’autres 

auteurs, la période à risque infectieux élevé est surtout limitée aux 200 premiers jours 

d’utilisation aussi bien chez le patient d’oncologie que chez l’enfant en hématologie
34-36

. Dans 

une cohorte historique française de 219 patients suivis en oncohématologie, la probabilité 

cumulée d’infection sur cinq ans était de 37,2 %
34

. Enfin, il est important de souligner qu’une 

complication infectieuse reste possible plusieurs semaines ou mois après la dernière 

utilisation de la CCI
34-40

. 

1.2.4Microbiologie 

Une étude prospective ancienne a trouvé une prédominance d’infections à  Cocci à Gram  

positif (65,5 %) (Staphylocoque à coagulase négative, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp. et Enterococcus spp.) ; viennent ensuite les bacilles à Gram négatif (21 % 

pour entérobactéries et Pseudomonas aeruginosa), puis les bacilles à Gram positif (10 %) et 

enfin les levures (3,5 %) 
43

. Des proportions similaires ont été retrouvées dans des études 

rétrospectives plus récentes
30-45

. Cependant, l’étude de Chang et al.
44

 en oncologie montre une 

évolution vers une prédominance de bacilles à Gram négatif (40 %), suivis des staphy- 

locoques de la flore cutanée (37 %) puis des levures (23 %). Le pourcentage élevé de levures 
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identifiées peut s’expliquer par le nombre important de patients recevant une nutrition 

parentérale (22 %). En effet, celle-ci est apparue comme un facteur de risque d’infection à 

Candida spp pour 71 % des candidoses vs 8 % des infections bactériennes
44

. Chez le patient 

neutropénique, une translocation à point de départ digestif peut expliquer la surreprésentation 

des bacilles à Gram négatif et des  levures
46

. Ces données concordent avec celles d’une étude 

réalisée chez des patients atteints de mucoviscidose recevant pour 14 % d’entre eux une 

nutrition parentérale et dans laquelle 66 % des microorganismes responsables d’infections 

associées aux CCI appartenaient au genre Candida
47

. Ainsi, les microorganismes les plus 

fréquemment impliqués sont ceux de la flore cutanée, essentiellement les staphylocoques à 

coagulase négative, Staphylococcus aureus mais aussi selon la pathologie initiale du patient et 

l’utilisation de la CCI, des bacilles à Gram négatif et des levures du genre Candida
31

. 

1.2.5Physiopathologie4 

1.2.5.1 Thrombose et infection 

 Les études microbiologiques ont montré que le fibrinogène et la fibronectine présents dans le 

caillot avaient un pouvoir d’attraction sur les bactéries et augmentaient l’adhérence en 

particulier des staphylocoques à la surface des cathéters
48

. Les études cliniques confirment 

cette augmentation du risque infectieux lié à la présence d’un caillot à l’intérieur d’un 

cathéter
49

. À l’inverse, il est également montré que l’infection augmente significativement le 

risque d’occlusion du cathéter et de thrombose
50

. Au retrait des CCI, la présence d’un caillot à 

l’intérieur de la chambre est plus souvent associée à l’existence d’une complication 

infectieuse
16

. 

1.2.5.2 Biofilm 

La formation d’un biofilm à la surface des cathéters apparaît dès les vingt-quatre premières 

heures par dépôt d’un film protéique et plaquettaire sur le cathéter facilitant l’adhésion et 

l’accumulation de microorganismes. La production par certaines bactéries de substances 

polysaccharidiques favorise l’adhésion (slime). Le biofilm peut être constitué par une ou 

plusieurs entités microbiennes difficiles à éradiquer en raison du cycle biofilmisation-

planctonisation responsable de difficulté de pénétration des antibiotiques, d’une diminution 
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du taux de croissance des bactéries, d’une modification de l’expression de gènes de résistance 

et d’une hétérogénéité métabolique
51

. 

1.2.5.3 Contamination Extraluminale  

La contamination extraluminale à l’origine essentiellement des infections liées à la pose de la 

CCI ou de l’aiguille avec contamination du site d’insertion par la flore cutanée présente ou 

par la flore exogène apportée lors de soins. Ces infections d’origine extraluminale, souvent 

accompagnées d’infection de la loge et de tunellite, surviennent le plus souvent dans le mois 

suivant la pose ou, plus rarement, en cas de contamination lors d’une pose d’aiguille. 

1.2.5.4 Contamination Endoluminale 

La contamination endoluminale peut se faire à partir d’origine différentes : par la flore 

commensale cutanée par l’intermédiaire de l’aiguille et/ou autres connecteurs ; par voie 

hématogène à partir d’un foyer septique. 

Dans un travail prospectif qui étudie la colonisation cutanée dans les trois mois qui suivent la 

pose d’une CCI chez 41 patients, les auteurs concluent à une relation entre la flore cutanée 

identifiée en regard de la CCI et le microorganisme responsable d’une bactériémie et 

considèrent que, sur cette période de suivi, la contamination survient aussi bien par voie 

extraluminale qu’endoluminale
52

. Ainsi, la contamination peut survenir au moment de la pose 

chirurgicale du dispositif, au moment d’une ponction de la chambre avec une aiguille ou lors 

de la manipulation des connexions et raccords
1
. Il est donc classique d’opposer deux grandes 

périodes de risque infectieux : le risque précoce dans le mois qui suit la pose et le risque plus 

tardif essentiellement endoluminal lié à l’utilisation de la CCI 

1.2.6Diagnostic 

1.2.6.1 Critères diagnostic53  

 On distingue plusieurs situations cliniques : 

 L’infection locale compliquée comme la tunellite ou l’infection de loge; 

 L’infection liée au cathéter comportant des signes cliniques associés à une culture  positive 

du cathéter (supérieure ou égale à 1000 UFC/ml) après ablation ; 
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 La bactériémie liée au cathéter est caractérisée par des hémocultures (HC) périphériques 

positives et une culture du cathéter ou du réservoir positive au même germe. Ou bien par une 

hémoculture centrale positive et différentielle en temps ou en quantité au même germe.   

1.2.6.2 Techniques diagnostique  

1.2.6.2.1 Avec ablation du cathéter / CCI 

 Culture semi-quantitative
32

 

 Le seuil diagnostique doit être > 15 UFC. La sensibilité est de 60 ‐100%. La spécificité de 20 

‐50%.   

 Culture quantitative
54

  

Le seuil est à 1000 UFC / ml.  Elle consiste en une section de l’extrémité distale (5 ‐6 cm) + 

Ajout d’1 ml eau stérile puis « vortexage » et mise en culture de 0,1 ml sur gélose. La 

quantification en CFU/ml se fait après correction de la dilution initiale (1/10). La Sensibilité 

est de 88% et la Spécificité de 97%.  Cette méthode explore la face interne et externe du 

cathéter. Elle reste insuffisante pour documenter bactériologiquement une infection sur 

chambre implantable. En effet, le point de départ de l’infection se développe du réservoir 

(dépôts sous septum) vers l’extrémité distale du cathéter qui n’est pas forcément infectée au 

moment du prélèvement. 

 Une culture du dépôt sous septum au niveau du réservoir obtient une meilleure sensibilité. 

Néanmoins, cette technique n’est pas encore validée. La manipulation et le seuil restent à 

définir
30

.    

  

1.2.6.2.2 Sans ablation du cathéter / CCI 

 Ecouvillonnage 

 L’écouvillon doit passer dans les 3cm autour du point de ponction puis il est ensemencé dans 

une boîte de culture. La culture doit être supérieure au seuil de 15 UFC avec le même micro-

organisme que dans les hémocultures périphériques. Mais cette technique est non utilisable 

pour les chambres implantables.    

 Hémocultures (HC) quantitatives couplées
55
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  Deux hémocultures simultanées sur cathéter et en périphérie sont prélevées et mises en 

Isolator. Un ratio Central / Périphérie supérieur à 3 pour les recommandations américaines 

confirme la bactériémie liée au cathéter
46

.  Sur cathéter tunnélisé, une HC sur KT > 100 UFC 

/ ml évoque une infection même isolée. Cette technique nécessite une centrifugation (risque 

d’AES), elle est donc non accessible partout et à tous les moments de la journée.   

 Hémocultures (HC) différentielles couplées
56

 

Il s’agit du temps comparé de positivation des hémocultures (des automates d’hémocultures 

notent l’heure de positivation des flacons en lecture optique). Si les hémocultures sur KT sont 

positives plus de 2 heures avant les hémocultures  périphériques, le diagnostic d’infection sur 

cathéter est posé. La sensibilité est de 91% et la spécificité de 94%. Les difficultés de cette 

technique sont d’obtenir un même volume dans les 2 flacons et de prélever en même temps, 

de réaliser un bon étiquetage et un transport rapide au laboratoire.   

 

Le problème diagnostique des infections liées aux chambres à cathéter implantable est donc 

plus difficile que pour les autres cathéters. En effet, en l'absence de signes locaux évidents 

(suppuration locale en regard du septum, Tunellite ou cellulite), le diagnostic ne peut être 

étayé sur les prélèvements de zones à risques. Seuls des moyens reposant sur la pratique 

d'hémocultures comparatives peuvent apporter une orientation diagnostique
55

.    

 

Les complications des bactériémies liées aux cathéters implantables sont corrélées aux germes 

retrouvés. Ainsi, pour Staphylococcus aureus ou lugdunensis et Candida albicans, les 

complications sont : sepsis sévère, endocardite infectieuse, thrombophlébite septique et 

localisations secondaires septiques. 
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2 Etudes des pratiques 

2.1 Introduction 

La pose de CCI est une des activités phares du Département d’Anesthésie-Réanimation. Elle 

est pratiquée par l’ensemble des anesthésistes séniors et les internes, toujours sous le contrôle 

d’un sénior. 

Les protocoles sont écrits (annexe2). 

Les infections liées au PAC sont surveillées en routine par l’équipe d’hygiène et le Président 

du Clin qui est un anesthésiste. 

L’outil de surveillance mis en place a été calqué sur celui mis en place pour la surveillance 

des ISO. 

Etant donné la multiplicité des facteurs en cause, cette surveillance a été naturellement 

construite comme une EPP. 

Enfin, le rationnel de cette surveillance a été renforcée par les études de Pronovost qui a 

montré en Décembre 2006 dans un article retentissant paru dans le NEJM que 5 mesures 

préventives simples (barrières d’asepsie maximale, lavage des mains, utilisation de la 

chlorhexidine, ablation rapide d’un cathéter inutile et éviction dans la mesure du possible de 

la voie fémorale) imposées dans 103 unités américaines de soins intensifs permettaient de 

réduire l’incidence d’infections liées au cathéter de 7,7 à 1,4 infection pour 1000 jours-

cathéters
57

 . 

2.1.1Objectif  

Evaluer l’évolution de l’incidence des infections précoces de CCI en fonction de l’évolution 

des pratiques.   

Décrire la population dans  laquelle l’infection survient. 
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2.2 Patients et méthode 

2.2.1Type d’étude 

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle monocentrique au CLCC (centre de lutte 

contre le cancer) de l’Institut Curie. 

2.2.2Population cible 

 Tous les patients majeurs, entre  le 1
er

 Janvier 2005 et le 31 décembre 2014, ayant eu un 

retrait de CCI dans le mois suivant la pose ont été inclus. 

2.2.3Recueil de données 

Les patients ont été inclus par croisement informatique du logiciel de rendez-vous de pose de 

CCI, des données bactériologiques de dépose de CCI et  des données cliniques issues du 

dossier informatisé. Pour éviter les rares pertes de patients qui auraient pu avoir une dépose en 

dehors de la structure, le système informatique permettait également de collecter les reposes 

précoces de cathéter même sans dépose intermédiaire. 

2.2.4Déroulement de l’étude 

2.2.4.1 Critère diagnostique de l’infection précoce 

Il s’agit d’une infection de CCI survenant dans les 30 jours après la pose de la chambre 

implantable. La date d’apparition des symptômes fait date. 

Les signes inflammatoires locaux au niveau du site d’implantation de la chambre ou au niveau 

du site de ponction de la veine, ou encore une tunellite sont considérés comme des infections. 

En l’absence de signes locaux, les hémocultures différentielles permettent le diagnostic 

d’infection de CCI.  

En présence d’hémocultures positives, la décision d’attribuer la bactériémie à la CCI  infectée 

était prise après lecture du dossier médical par deux médecins référents sur les infections en 

double aveugle. 
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Enfin pour attribuer l’infection précoce à la pose du cathéter, le dossier médical était 

également revu en double aveugle par deux médecins référents sur les infections de CCI de 

l’Institut Curie. 

2.2.4.2 Evolution du protocole de préparation cutanée 

En 2005 la préparation cutanée consistait en l’application en 4 temps de (détersion, séchage, 

rinçage, antisepsie) de polyvidone iodée alcoolique. 

A partir de 2007, suite aux recommandations de la SFHH de 2004, sont ajoutés au protocole 

de pose de CCI la douche antiseptique la veille de l’intervention et la salle dédiée à 

l’intervention. 

En 2008, l’antiseptique est appliqué deux fois (une fois par l’infirmière du bloc opératoire, 

une deuxième fois par l’opérateur avant le champage). 

A partir  d’octobre 2011, l’application unique de Chlorhexidine 2% alcoolique est testée sur 

une période de 18 mois sans  majorations de la densité d’incidence des infectons précoces. 

La check-list est introduite en 2012 (Annexe 1).  

En décembre 2013, l’application unique sans détersion préalable est étendue à la pose de 

l’aiguille lors de l’utilisation des PAC, aussi bien en hôpital de jour qu’en hospitalisation. 

Des sets dédiés à la pose comprenant tout le matériel à usage unique nécessaire ont été mis en 

service fin 2013. 

2.2.5Analyse des données 

Les données ont été recueillies et analysées à l’aide d’un fichier Excel 2010. Nous avons 

considérés deux périodes successives :  

 de 2005 à 2010 quand le protocole de désinfection cutané ne comportait pas de 

Chlorhexidine  

 de 2011 à 2014 quand le protocole comprenait de la Chlorehexidine 

 Nous avons comparé les taux d’incidence des deux périodes par le CMF (Comparative 

Morbidity Figure) qui est le rapport des taux d’incidence et calculé l’intervalle de confiance à 

95%. 
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2.3 Résultats 

2.3.1Densité d’incidence  

Nous avons recueilli 99 patients dont 87 avaient une infection précoce de CCI sur les 10 

années de suivi. Douze patients ont été exclus car leur chambre implantable avait été retirée 

pour un autre motif. 

La densité d’incidence de CCI présentée dans le tableau 1 est restée globalement stable. La 

densité d’incidence maximale a été obtenue en 2008 avec 0.22 infections précoces pour 1000 

jours cathéter, la plus basse en 2014 avec 0.13 infections précoces pour 1000 jours cathéter.  

Année 
Nombre 

de CCI 

Nombre 

de jour 

cathéter 

Nombre 

d’infection 

Nombre 

d’infections 
0
/00 jours 

cathéter 

Protocole 

de préparation 

2005 1544 46166 8 0,17 
Polyvidone iodée 

OH  

2006 1526 45649 9 0,2 
Polyvidone iodée 

OH   

2007 1682 50351 7 0,14 

Douche 

antiseptique 

+ salle 

opératoire 

dédiée  

 

2008 1812 54203 12 0,22 

Double 

application 

antiseptique  

2009 1815 54322 10 0,18   

2010 1795 53673 10 0,19   

2011 1648 49357 7 0,14 

 Chlorhexidine 

2% OH  à partir 

d’octobre 

2012 1393 41679 7 0,17 
Chlorhexidine 2% 

OH  

2013 1380 41224 9 0,21 
Chlorhexidine 2% 

OH   

2014 1577 47241 6 0,13 

Chlorhexidine 2% 

OH   (pose et 

entretien) + mise 

en place de set de 

pose 

Tableau 1 : densité d’incidence annuelle des 10 ans 
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2.3.2Comparaison des taux d’incidence d’infections 

précoces 

année nb infection/ j KT en %0 Taux incidence (nb infections /j) Taux incidence (nb infections /an) 

2005 0,173287701 0,000173288 0,063293333 

2006 0,197156564 0,000197157 0,072011435 

2007 0,139024051 0,000139024 0,050778535 

2008 0,22138996 0,00022139 0,080862683 

2009 0,184087478 0,000184087 0,067237951 

2010 0,186313416 0,000186313 0,068050975 
Moyenne 
Période1  0,183990222 0,00018399 0,067202429 

2011 0,141823855 0,000141824 0,051801163 

2012 0,167950287 0,00016795 0,061343842 

2013 0,218319426 0,000218319 0,07974117 

2014 0,127008319 0,000127008 0,046389789 
Moyenne 
période 2  0,161558989 0,000161559 0,059009421 

 

Afin de comparer les taux d'incidence d'infection de KT entre les deux périodes, nous avons 

calculé le CMF (comparative morbidity figure) 

CMF=Taux incidence infection période [2005-2010] / Taux incidence infection période                                        

[2011-2014]  

CMF= 1.139 avec un intervalle de confiance à 95% [1.1383 - 1.1393] 

 

Il y a un taux d’incidence plus faible durant la période [2011-2014] pendant laquelle a été 

utilisé la chlorhexidine. 
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2.3.4Population 

Les caractéristiques de la population sont décrites dans le tableau 2. Vingt pour cent des patients 

étaient traités par corticothérapie au moment de l’infection.  Nous retrouvons 18% de patients dénutris 

et 24% avec un indice de Karnofsky < 80%. Onze pour cent des patients ont eu un antécédent de pose 

avec repose sur le même site. 

La répartition des cancers des patients est présentée dans le Graphique 1. Le cancer du sein 

(métastatique, néo-adjuvant, adjuvant) regroupe près de 50% des patients. Neuf pour cent des patients 

avaient un cancer solide métastatique autre que le cancer du sein. Dans 2% des cas nous n’avions pas 

de données sur le type de cancer. 

Age 55.13 (15.46)  

Sexe masculin 12 (14%) 

BMI normal 

BMI entre 26 et 30 

BMI entre 30 et 35 

BMI >35 

50 (57%) 

14 (16%) 

9 (10%) 

9 (10%) 

Diabète 8 (9%) 

Immunosuppresseur 0 (0) 

Corticoïdes 18 (20%) 

Neutropénie 6 (7%) 

Dénutrition 16 (18%) 

Karnofsky < 80% 21 (24%) 

Nutrition parentérale 7 (8%) 

Insuffisance respiratoire 13 (15%) 

Antécédent de pose :  

 sur le même site 

 sur un autre site 

 

10 (11%) 

16 (18%) 

Tableau 2 : caractéristiques de la population 
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Graphique 1 : Répartition du type de cancer dans la population  

2.3.5Complication préalable à l’infection : 

Elles sont présentées dans le Tableau 3 

Hématome 2 (2%) 

Thrombose 11 (13%) 

Consultation pour Soin de cicatrice 8 (9%) 

Tableau 3 : Complication préalable à l’infection  

29% 

16% 

9% 

8% 

7% 

6% 

6% 

4% 

4% 
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2.3.6Chronologie d’apparition des infections précoces 

Le Graphique 2 montre la cinétique d’apparition des infections précoces. Dans notre étude les 

premières infections apparaissent à partir du 5eme jour après la pose. 

La courbe montre qu’il y a moins d’infection à partir du 21eme jour. 

Cinquante-sept patients (65%)  ont eu leur chimiothérapie à 24 heures de la pose de la CCI. 

 

 

Graphique 2 : Chronologie des infections précoces 
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2.3.7Microbiologie 

Les différents micro-organismes responsables des infections précoces de CCI et leur 

distribution  sont  présentés dans le Graphique 3. Les cocci gram positif sont fortement 

représentés. Staphylococcus aureus sensible à la méticilline (SASM) est présent dans 60 cas 

soit 73% des infections précoces de CCI. Les Bacilles gram négatif (BGN) sont ensuite 

retrouvés dans une proportion moindre. Enterobacter cloacae et Pseudomonas aeruginosa 

sont les plus fréquents parmi les BGN. Nous n’avons pas retrouvé d’infections précoces à 

levure. 

Le Graphique 4 montre l’évolution du profil microbiologique retrouvé dans les infections 

précoces de CCI. Entre 2005 et 2009 la proportion de SASM progresse au détriment des 

autres bactéries notamment les BGN. Après 2009 cette proportion régresse jusqu’en 2014 

(sauf en 2013). 

 

 

Graphique 3 : Répartition des bactéries dans les infections précoces   
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Graphique 4 : Répartition des bactéries en fonction des années 

2.3.8 

2.3.9Répartition des sites de pose des CCI 

Le cathétérisme de la veine jugulaire interne est le plus retrouvé parmi les CCI infectées 

précocement (Graphique 5). La proportion de cathéter infecté implanté en veine jugulaire 

interne a augmenté (Graphique 6) au cours du temps. Parallèlement les cathéters posés en 

site sous clavier sont de moins en moins présents parmi ceux infectés. 
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Graphique 5 : Localisation des cathéters 

 

Graphique 6 : Evolution dans le temps du site d’implantation des catheters 
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2.4 Discussion 

 

2.4.1Un mois de surveillance ? 

Nous avons choisi de calquer notre surveillance sur la surveillance des ISO. 65 % des patients 

recevaient leur chimiothérapie dans les 24 heures de la pose, ce qui justifie également une 

période prolongée d’observation, compte tenu de la neutropénie qui suit. Néanmoins, il est 

vraisemblable que nous observions des infections liées, non pas à la pose mais à la première 

utilisation du dispositif. 

2.4.1.1 La densité d’incidence 

2.4.1.1.1 Les chiffres :  

La densité d’incidence des infections précoces est restée stable au cours du temps malgré 

l’évolution du protocole de préparation cutanée. Elle varie  entre 0.13 et 0.22 infections 

précoces pour 1000 jours-cathéter.  

Ce chiffre est bas et reste conforme à la littérature. 

La différence statistique observée pour les taux d’incidence entre les deux périodes ne permet 

pas de l’attribuer à l’utilisation de la chlorhexidine. La baisse de la densité d’infection précoce 

est encourageante. La Chlorhexidine à 2% a été introduite en France en 2010. Les arguments 

scientifiques et l’ensemble des recommandations internationales nous ont poussés à passer 

outre les recommandations françaises de la SFHH et à proposer prudemment une préparation 

cutanée par chlorhexidine. Les résultats nous permettent de poursuivre la préparation cutanée 

en 1 temps par la Chlorhexidine 2% alcoolisée sans détersion et d’optimiser le temps de pose. 

Un certain nombre d’études existent maintenant pour étayer la supériorité potentielle de la 

chlorhexidine sur la Bétadine et nous attendons les résultats de l’étude CLEAN qui devrait 

conforter notre choix. 

2.4.1.2 Le coût : 

Nous avons eu un peu de mal à convaincre les pharmaciens en raison dans un premier temps 

de leur crainte d’un surcoût. Nous avons travaillé sur le coût unitaire d’une pose : 
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Procédure gants Set 

détersion 

PVI 

scrub 4% 

(multidose  

20ml 

Eau 

stérile 

Alcoholic 

PVI 

(multidose 

vial) 

60 ml 

Applicateur 

3 ml X 2 

Champ 

stérile 

Total 

(euros) 

5-step 0,22 1,7 0,40 0,12 0,70 0 0 3,14 

1-step 0,22 0 0 0 0 1 (X 2) 0,83 3,05 

 

Il faut tenir compte, de plus, du temps gagné par procédure que nous avons estimé à 5 

minutes. 

2.4.1.3 Les Bundles et la politique de réduction des risques 

Les études de Pronovost et les focus mis sur l’intérêt des Bundles sont parfaitement illustrés 

dans ce travail : au-delà du choix de la chlorhexidine, c’est plus une politique de formation, 

d’enseignement, de recherche de consensus entre poseurs et avec les autres collègues. En 

résumé  une politique visant à changer et améliorer les comportements et les organisations qui 

sont visés. C’est dans cet esprit que nous travaillons pour maintenir l’homogénéité de nos 

pratiques : un ou deux types maximum de dispositifs mis à disposition, , échographie 

recommandée, recherche de consensus sur techniques de pose, de la place de la cicatrice, 

homogénéité de la fermeture cutanée, procédures de pansements, formation et 

compagnonnage des internes et des soignants pour l’entretien. 

Cette politique n’est pas toujours facile à mettre en œuvre car peut se heurter à des problèmes 

d’organisation  et d’objectifs, en particulier économiques contradictoires. Un seul exemple : la 

surveillance automatisée d’infection de pose est remise en question en 2015 par la disparition 

du laboratoire de microbiologie de l’Institut Curie et sa mutualisation avec des établissements 

voisins. Il va nous falloir imaginer et reconstruire des modalités de surveillance. Enfin, cette 
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politique contraignante peut freiner l’innovation et il est indispensable de maintenir un 

dialogue ouvert et permanent, en particulier entre poseurs. 

 

2.4.1.4 Les facteurs de risque évitables : 

Les études de Pronovost
57

 ont été menées dans des services de réanimation sur le cathétérisme 

central de courte durée avec des patients hospitalisés. L’objectif clairement affiché est 

d’arriver à une cible « 0 infection ». Ce travail montre qu’on en est loin. Il est alors 

fondamental de s’interroger sur les facteurs de risque d’infection. 

 Le défaut majeur de ce travail est l’absence de recueil des données de l’ensemble de la 

population, travail titanesque sur 10 ans.  

Néanmoins, les facteurs de risque évitables sont connus et ont l’air respectés. 3 patients sur 85 

étaient en aplasie au moment de la pose et aucun patient n’a eu de pose en territoire 

préalablement infecté ou irradié. 

Le timing pose/ chimiothérapie continue à être un sujet de débat et de conflit avec les 

oncologues : 

 Un travail rétrospectif conduit en oncologie pédiatrique compare la fréquence des infections 

chez 23 patients ayant eu une utilisation immédiate à celle observée dans un groupe de 74 

patients où l’utilisation a été plus tardive. L’incidence des infections a été de 22 % dans le 

premier groupe et de 14 % dans le second, sans différence statistiquement significative
58

. Plus 

récemment, dans une étude descriptive portant sur 180 patients d’oncologie, Ozdemir et al
59

. 

concluent que l’administration d’une chimiothérapie immédiatement après la pose de la CCI 

n’augmente pas le risque de complications ; ils observent 11 thromboses, 2 sepsis et une 

cellulite. Une étude observationnelle rétrospective portant sur 815 CCI chez des patients 

suivis en oncologie montre une association entre la fréquence des complications et le délai 

entre pose et première utilisation, respectivement : 10,6 % (17/160), 6,7 % (13/193) et 2 % 

(8/405) quand la CCI a été utilisée dans les 0 à 3 jours, 4 à 7 jours et plus de 7 jours après (p  

= 0,001)
60

. De même, une étude plus ancienne prospective de Laurenzi, qui étudie la 

colonisation cutanée dans les trois mois qui suivent la pose d’une CCI chez 41 patients, les 

auteurs concluent à une relation entre la flore cutanée identifiée en regard de la CCI et le 

microorganisme responsable d’une bactériémie et considèrent que, sur cette période de suivi, 

la contamination survient aussi bien par voie extraluminale qu’endoluminale. La plupart de 
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ces études inciteraient donc, soit à utiliser immédiatement le CCI avec l’aiguille de Huber 

posée au bloc opératoire, soit à repousser la première utilisation au huitième jour. Il était 

d’usage jusqu’en 2009 d’associer la pose du CCI et la première cure de chimiothérapie en 

ambulatoire le même jour, ce qui a été abandonné pour des raisons économiques (pas de 

tarification possible des 2 actes). L’organisation retenue a été de poser le CCI et de repousser 

la première cure au lendemain ou surlendemain Jusqu’à présent, pour des raisons de confort 

pour le patient, l’aiguille de Huber était reposée le jour de la chimio, ce qui pouvait être plus 

ou moins facile et est surement un facteur de risque d’infection.la recommandation 29 de la 

SFHH va nous permettre un axe d’amélioration de nos procédures au regard du risque 

infectieux (R 29 :  À la pose après vérification du reflux, l’aiguille de Huber n’est laissée en 

place par l’opérateur que si une utilisation de la CCI est prévue dans les 24 heures (Accord 

fort)). Il nous reste à former les oncologues à respecter dès lors le délai de 24 heures et non 

pas 48 ou 72 heures, d’où un problème pour les poses le vendredi. A l’inverse et chaque fois 

que c’est possible, nous encourageons les prescripteurs du dispositif à respecter un délai de 8 

jours entre pose et première utilisation. Le message donné aux organisateurs du circuit patient 

est donc double, soit une première utilisation dans les 24 heures de la pose avec une aiguille 

de Huber posée au bloc, soit une première utilisation à 8 jours. Le message est simple, 

l’application de ces mesures l’est moins. 

 

2.4.1.5 Les autres facteurs de risque  et le descriptif de notre 

population : 

Cette étude ne permet évidemment pas de construire ni analyse uni variée, ni analyse multi-

variée.  

L’âge élevé, l’obésité, un diabète, une corticothérapie, l’avancée dans la maladie, une 

dénutrition, un indice de Karnofsky < 80, l’usage de la voie fémorale, les antécédents de pose 

au même site et les difficultés de pose, l’état cutané et les antécédents de folliculite ou 

furonculose,  les facteurs de risque de thrombose précoce sont des facteurs de risque reconnus 

d’infection de pose. 

L’objectif est maintenant d’étudier les facteurs de risque d’infection sur une période plus 

courte voire en multicentrique en recueillant l’ensemble des données ci-dessus et de 
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construire un score de risque autorisant à la pratique d’une antibioprophylaxie cette fois ciblée 

sur une population à risque. 
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3 Conclusion 

L’incidence de l’infection liée à la pose de CCI, même si elle est faible doit 

rester une préoccupation constante. Les facteurs de risque de survenue sont 

multifactoriels,  nécessitent encore d’affiner notre connaissance scientifique 

mais tiennent aussi à des facteurs humains et organisationnels. Le maintien 

des bonnes pratiques ou plus exactement des bonnes pratiques  à un instant t 

imposent des efforts de formation, d’enseignement et de dialogue 

permanent entre tous les professionnels. 

Notre densité d’incidence depuis 10 ans est stable et conforme aux chiffres de 

la littérature. Les résultats de préparation cutanée en un temps à la 

Chlorhexidine 2 % sont encourageants pour poursuivre les efforts 

d’amélioration de la qualité des poses. 

 Deux axes d’amélioration sont retenus pour les années qui viennent : travailler 

sur le temps pose-première utilisation et reconstruire un système automatisé 

de surveillance qui peut permettre un travail de formation et d’appropriation 

des bonnes pratiques en temps réel. 

 

Nous souhaitons dans l’avenir travailler sur ces deux axes : 

 

 Chercher à valider un score de sur-risque autorisant la pratique d’une 

antibioprophylaxie ciblée et valider cette antibioprophylaxie 

 Réfléchir avec les industriels et les chercheurs à des solutions de 

coating ou de modifications de surface des dispositifs permettant de 

réduire les premières étapes du biofilm. 
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2 Annexe 2 

 

PREPARATION CUTANEE DU SITE D’INSERTION 

D’UNE  CHAMBRE A  CATHETER IMPLANTABLE: 

CHLORAPREP® 

 

Objet : prévenir les infections liées au cathéter par une méthode d’asepsie de haut 

niveau 

  

 

 

1. Domaine d’application 

Ce mode opératoire concerne : 

 

Activités : La préparation cutanée avant pose de chambre à cathéter implantable. 

 

Service :  Bloc opératoire central, ambulatoire et hôpital de jour de chirurgie  

 

Personnels : IBODE, IDE, Chirurgiens, Anesthésistes, Cadre infirmier, Infirmier Principal 

 

 

Antiseptique utilisé : 

 

Chlorhexidine à 2 % alcoolique  

 

CHLORAPREP® COLORE solution pour application cutanée utilisée en 1 temps 

 

Boîte de 25 ampoules de 3 ml avec applicateur (CIP : 350 333-9) 

 

Réserver la gamme Povidone iodée pour les patients allergiques à la chlorhexidine 

 

 

2. Responsabilités 

 

- Une information concernant la douche préopératoire est remise lors de la prise de 

rendez-vous de pose, accompagnée d’une ordonnance et d’une brochure explicative 

précisant les modalités de la douche. 

 

- La préparation cutanée est réalisée avant la pose   

 

3. Description détaillée  
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Matériel 

 

Chloraprep®   3 ml (CIP : 350 333-9) : 1 à 2 applicateurs selon surface à désinfecter 

(3 ml pour 15 x 15 cm maximum de surface cutanée) 

 

1 paire de gant stérile pour l’opérateur 

Tenue chirurgicale (casaque, coiffe, masque chirurgical) 

Matériel stérile à usage unique 

Déroulement du soin 

 

1- Préparation par l’aide opératoire 

 

- l’aide opératoire ouvre l’emballage de Chloraprep® et le dépose de façon stérile sur le 

champ de l’opérateur 

 

2- Désinfection cutanée du site d’insertion du cathéter par l’opérateur  

 

- faire une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique chirurgicale (cf Mode 

Opératoire : désinfection chirurgicale des mains par friction hydro-alcoolique): 2 

applications successives de gel hydro-alcoolique Aniosgel 85 NPC de 45 secondes 

chacune, sur des mains propres et sèches.    

 

- procéder à l’habillage chirurgical  

- enfiler les gants stériles 

- l’opérateur saisit le manche de l’applicateur de Chloraprep® de façon stérile et 

« clique » les ailettes latérales afin de libérer le produit sur l’éponge. 

- l’opérateur applique Chloraprep® par légères frictions de haut en bas pendant 30 

secondes au niveau du point de ponction ou de la ligne d’incision puis agrandit son 

champ de façon large : utiliser 1 applicateur de 3 ml pour une surface de 15 X 15 cm
2
, 

prendre un 2ème applicateur pour désinfecter la totalité du champ opératoire : le 2ème 

applicateur ne doit pas servir à un deuxième badigeon mais à compléter la 

surface à désinfecter. 

- laisser sécher avant de coller les champs opératoires. 

 

3- Pansement  

 

- à la fin de l’intervention, ne pas nettoyer la cicatrice, laisser le produit afin de 

bénéficier de la rémanence et mettre un pansement stérile. 

 

4- Noter le soin sur le compte-rendu opératoire 
 Noms (Fonctions) Dates de signature 

Rédacteur(s) 
 

Dr D VANJAK, médecin en hygiène hospitalière 
 

 

Validateur(s) 

 

Dr I KRIEGEL, anesthésiste présidente du CLIN 
Dr A ALBI-FELDZER, anesthésiste vice- présidente du CLIN  

 

 

HISTORIQUE DES EVOLUTIONS 
Date Motif 
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Infections précoces sur cathéters à chambre implantable. 

Dix ans de surveillance dans un Centre de Lutte Contre le Cancer 
 
Introduction: L’infection précoce des chambres à cathéter implantable(CCI) est une complication 

ayant un impact important sur le parcours de soin du patient en oncologie. Nous avons étudié l’impact 

de l’évolution du protocole de préparation cutanée sur la densité d’infections précoces au cours des 

dix dernières années. 

Patients et méthode: Il s’agit d’une étude prospective monocentrique à l’institut Curie dans le cadre 

d’une évaluation des pratiques professionnelles. Entre le 1
er
 janvier 2005 et le 31 décembre 2014, les 

patients majeurs dont la CCI a été retirée dans le mois suivant la pose ont été inclus par croisement 

informatique du logiciel de rendez-vous de pose de CCI, des données bactériologiques de dépose de 

CCI et  des données cliniques issues du dossier informatisé. Nous avons calculé la densité d’incidence 

et comparer les taux d’incidence entre deux périodes de protocole de préparation cutané différent 

(période povidone iodée alcoolique vs chlorhexidine ). 

Résultats : 87 patients sur 99 avaient une infection précoce de CCI. La densité d’incidence était 

comprise entre 0.13 et 0.22 infections %0 jours cathéter. Il y avait moins d’infections précoces pour la 

période chlorhexidine. Le ratio de taux d’incidence entre les deux périodes était de 1.13 avec un 

intervalle de confiance à 95% [1.1383 - 1.1393]. Le Staphylocoque Aureus sensible à la méticilline 

était présent dans 74% des infections. 
Conclusion: L’utilisation de la Chlorhexidine dans le protocole de préparation cutanée avant pose de 

CCI parait intéressante. Un essai contrôlé randomisé est nécessaire pour attribuer cette amélioration à 

la Chlorhexidine. 

 

Mots clés (français) : Cathéter à chambre implantable, infections lié au cathéter à chambre 
implantable, chlorhexidine, povidone iodée alcoolique, evaluation des pratiques 
professionnelles 
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