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GRAND Sylvie 

Depuis 01/09/1995 
Radiologie et imagerie médicale 

GUZUN Rita 

Depuis 01/09/2012 

Endocrinologie, diabétologie, nutrition, éducation 

thérapeutique 
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Depuis 01/10/1991 
Biochimie et biologie moléculaire 

LARDY Bernard 

Depuis 01/09/2007 
Biochimie et biologie moléculaire 
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Bactériologie, virologie 
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RIALLE Vincent 
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Biostatiques, informatique médicale et technologies de 

communication 

ROUSTIT Matthieu 

Depuis le 01/09/2013 

Pharmacologie fondamentale, pharmaco clinique, 
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ROUX-BUISSON Nathalie 
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Biochimie, toxicologie et pharmacologie 
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Depuis 01/09/2005 

Génétique 
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Résumé 

Introduction 

L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats à long terme de la prothèse totale de 

genou (PTG) e-Motion FP à plateau mobile ultra congruent mise en place avec assistance par 

ordinateur. L’hypothèse de cette étude était que les résultats à long terme étaient 

satisfaisants, voire supérieurs aux prothèses du marché. 

Matériel et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique, mono opérateur consécutive basée sur 

243 genoux chez 225 patients, âgés en moyenne de 71 +/- 5 ans (65-85) et opérés entre 

janvier 2002 et décembre 2005 pour une PTG de première intention. La série est composée 

de 222 gonarthroses, 7 arthrites rhumatoïdes et 14 ostéonécroses des condyles fémoraux.  

Cent quarante-sept genoux étaient en genu varum (HKA<177°), 44 normo-axés (HKA compris 

entre 177° et 183°) et 42 étaient en genu valgum (HKA>183°). Le score de l’International 

Knee Society (IKS) moyen pré-opératoire était de 82,1 ± 25,1 points (14-158) avec un 

score genou de 36,1 ± 16,3 points (10-87) et un score fonction de 44,7 ± 14,8 points (0-90).  

Toutes les prothèses ont été naviguées avec le système Orthopilot™.  

Résultats 

Cent vingt-huit genoux chez 117 patients ont été revus avec un recul moyen de 135 ± 12,8 

mois (120-165). Cent-huit patients ont été perdus de vue dont 76 décédés. Un seul 

descellement aseptique a été retrouvé à 10 ans de recul. Aucune complication à type 

d’usure ou de luxation du PE n’a été notée. Le taux de survie de la prothèse à 11,3 ans de 

recul moyen est de 99,2% avec comme critère de sortie le changement d’une partie ou de la 

totalité des implants pour descellement aseptique, usure ou faillite de la prothèse. Il est de 

96,9%, si on inclut les changements partiels ou globaux pour descellement septique. Le score 

IKS moyen au dernier recul était de 189,5 ± 13,6 points (137-200) avec un score IKS genou de 

96 ± 6 points (70-100) et un score fonction de 91 ± 10 points (55-100). L’angle HKA moyen 

est de 180 ± 2° (174-186°) avec 92,3% des prothèses alignées à 180° +/- 3° ce qui était 

l’objectif pré-opératoire.  
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Conclusion 

Cette étude confirme notre hypothèse de départ, à savoir des résultats tout à fait 

satisfaisants de la PTG e-Motion FP à plateau mobile ultra-congruent à plus de 10 ans de 

recul moyen. La navigation avec l’Orthopilot, dont la précision n’est plus à démontrer, a 

probablement contribué à la qualité des résultats. Il faudra des résultats à un plus long recul 

pour démontrer la supériorité des prothèses à plateau mobile par rapport aux plateaux fixes.  
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Introduction 

 

Durant ces 20 dernières années, l’amélioration des dessins prothétiques et des techniques 

de pose a permis aux prothèses du genou (PTG) de devenir une intervention fiable, efficace 

et reproductible. Dans les années 1970, les plateaux étaient fixes et la navigation 

informatisée n’existait pas [1]. Les résultats en termes de survie étaient aux alentours de 90-

95% à 10-15 ans de recul [2,3]. Afin de se rapprocher de l’anatomie du genou avec un 

mouvement plus physiologique, les plateaux mobiles sont apparus à la fin des années 1970 

[4,5]. Ainsi les contraintes os-ciment seraient diminuées, et on aurait une diminution de 

l’usure du Polyéthylène (PE) et de l’ostéolyse péri-prothétique [6,7]. À la fin des années 

1990, la technique de pose assistée par ordinateur a été développée dans notre structure 

afin d’améliorer l’implantation de la prothèse et d’éviter ainsi certains échecs dus à une 

prothèse mal axée [8–10]. De 1999 à 2001, la prothèse e-Motion® (BBraun-Aesculap, 

Tuttlingen, Allemagne) a été développée par un groupe de chirurgiens [11]. Il s’agit d’une 

prothèse à plateau mobile à forte congruence, avec un système anti-luxation du PE qui est 

mobile sur l’embase métallique aussi bien en médio-latérale qu’en antéro-postérieur et en 

rotation. 

L’objectif principal de cette étude était de rapporter la survie à plus de 10 ans de la PTG e-

Motion® implantée avec assistance par ordinateur. Les objectifs secondaires étaient 

l’analyse des résultats fonctionnels et radiologiques au même recul.  

Notre hypothèse était que les résultats de la prothèse e-Motion® étaient aussi satisfaisants, 

voire supérieurs, aux autres prothèses du marché. 
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Matériel et méthodes 

 

La série 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique consécutive mono opérateur sur des 

dossiers colligés entre 2002 et 2005. Les critères d’inclusion étaient toutes les PTG e-Motion 

de première intention excluant les PTG postéro-stabilisées. 243 PTG chez 225 patients (18 

bilatérales) ont été extraites de notre base de données. Il s’agissait de 85 hommes et 140 

femmes, 109 genoux droits et 134 gauches. L’âge moyen était de 70,8 ans ± 4,8 ans (65-86) 

avec un IMC moyen de 29 ± 4,9 (18-42).  

Les étiologies étaient : 222 gonarthroses dont 2 post-traumatiques et 1 consécutive à une 

infection, 7 arthrites rhumatoïdes et 14 ostéonécroses des condyles fémoraux. Quatorze 

patients avaient été opérés antérieurement du genou (Tableau 1): 4 méniscectomies 

latérales, 3 méniscectomies médiales, 3 ostéotomies tibiales de valgisation, une fracture sus 

et inter-condylienne du fémur, une chirurgie du ligament croisé antérieur et une 

patellectomie sagittale latérale. 

L’arthrose selon la classification d’Ahlbäck modifiée [12] était de stade III pour 50 genoux, de 

stade IV pour 123 et de stade V pour 49.  

Cent quarante-sept genoux étaient en genu varum (HKA<177°), 44 normo-axés (HKA compris 

entre 177° et 183°) et 42 étaient en genu valgum (HKA>183°). L’angle fémoro-tibial (HKA) 

moyen global préopératoire était de 174,5° ± 7,5° (160-200°), l’angle mécanique tibial (AMT) 

de 86,1° ± 3,6° (78-98°), l’angle mécanique fémoral (AMF) de 91,1° ± 2,7° (84-100°) et la 

pente tibiale postérieure de 86,7° ± 2,55° (75-92°).  

L’angle HKA moyen préopératoire était de 170,6°± 6,3° (160-176°) pour les Genu varum, de 

188,5°± 4,1° (184-200°) pour les Genu valgum et de 179,5°± 3,5° (177-183°) pour les genoux 

normo-axés. 
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Le score de l’International Knee Society (IKS) moyen pré-opératoire était de 82,1 ± 25,1 

points (14-158) avec un score genou de 36,1 ± 16,3 points (10-87) et un score fonction de 

44,7 ± 14,8 points (0-90).  

L’angle moyen de flexion du genou était de 121° ± 11,1° (90-140°). 

Parmi les antécédents médicaux significatifs, des problèmes cardio-vasculaires ont été 

relevés chez 57 patients (22%). En ce qui concerne les scores ASA, 101 patients étaient ASA I, 

80 ASA II, 40 ASA III et 4 ASA IV. 

 

Interventions antérieures Nombre de Patients 

Méniscectomie externe 4 

Méniscectomie interne 3 

OTV 3 

Fracture fémur 1 

Ligamentoplastie LCA 1 

Patellectomie sagittale 
externe 

1 

 

Tableau 1 : Interventions antérieures sur le genou 
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La prothèse e-Motion (B-Braun-Aesculap, Tuttlingen, Allemagne) 

(fig. 1) 

                 

 

Figure 1 : PTG e-Motion® 

 

C’est une prothèse cimentée à plateau mobile avec conservation du ligament croisé 

postérieur. Elle a une surface de contact maximale entre le polyéthylène et l’implant fémoral 

de 0 à 60° de flexion (congruence parfaite) (fig. 2).  

  -5°                      0°                       60°                    120° 

                                    

 

 

Figure 2: Congruence PTG e-Motion 

Le contact est total de - 5 à 60° de flexion puis linéaire jusqu’à 120°. 
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Ce qui constitue la prothèse la plus congruente du marché (fig. 3). En effet, sur la figure 3 on 

se rend compte de la différence de contact implant fémoral/PE qui est maximale de 0 à 60° 

pour l’e-Motion® ce qui n’est pas le cas pour les autres prothèses du marché. Ce contact 

maximal fémoro-patellaire et fémoro-tibial permet de répartir au mieux les contraintes et 

donc de diminuer l’usure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Comparaison de la congruence avec les prothèses du marché  

 

Le PE est mobile dans tous les plans (rotation/translation) (fig. 4). On retrouve 5° en rotation, 

4 à 8 mm de translation antéro-postérieure et 2 à 4 mm en médio-latéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Plateau mobile 
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Les désavantages théoriques du plateau mobile, que sont la luxation et l’usure, sont 

diminués voire supprimés par la présence d’un crochet anti-luxation solidaire de l’embase 

métallique et une très bonne congruence. 

La trochlée de l’implant condylien a un rayon de courbure proche du rayon anatomique, 

donc plus important que sur une prothèse classique (fig. 5 et 6). La pente postérieure de 3° 

est intégrée dans le plateau tibial métallique, ce qui permet une meilleure flexion.  

 

                  

 

Figure 5: Rayon de courbure de la prothèse proche de l’anatomie normale 

 

                                             

         PTG Classique                                     e-Motion 

 

Figure 6: Comparaison des rayons de courbure entre PTG classique et  

e-Motion® 
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Méthodes 

 

Technique opératoire (Annexe 4) 

 

Toute les prothèses ont été implantées avec le système de navigation Orthopilot™ (B-Braun-

aesculap, Tuttlingen, Allemagne) (Annexe 5). Nous ne reviendrons pas sur la technique 

opératoire qui a été largement décrite par ailleurs [8–10]. 

La voie d’abord utilisée était antéro-médiale pour tous les genoux avec une arthrotomie 

para-patellaire médiale. Dans 212 genoux (87%) la patella a été resurfacée. Dans les autres 

cas, soit elle a été laissée telle quelle, soit une patelloplastie a été réalisée. Par ailleurs, en 

complément du resurfaçage, 134 patellectomies sagittales latérales ont été réalisées, ainsi 

que 2 sections de l’aileron patellaire latéral. 

Afin d’améliorer la balance ligamentaire, 22 genoux ont eu un release du faisceau profond 

du ligament collatéral médial (LCM) et 7 des faisceaux profond et superficiel. Trois genoux 

ont eu un release du fascia lata et 3 du fascia lata et du ligament collatéral latéral.  

Vingt-sept implants fémoraux ont été placés en rotation externe, 212 en rotation neutre et 4 

en rotation interne. 

Une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure a été réalisée pour 7 genoux en raison 

d’une difficulté pour luxer la patella. 
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Méthodes d’évaluation 

 

Clinique 

Tous les patients ont été revus en consultation par un observateur indépendant à 10 ans de 

recul minimum. Les amplitudes articulaires ainsi que les laxités ont été mesurées et un score 

IKS [13] a été établi comme en pré-opératoire.  

 

Radiologique 

Au dernier recul, tous les patients ont eu une radiographie du genou de face et de profil 

debout ainsi qu’un défilé fémoro-patellaire à 30° de flexion. Ces clichés ont permis d’évaluer 

la présence de liserés et des signes de descellement en fonction de la classification d’EWALD 

[14] (Annexe 3). L’usure du polyéthylène a été mesurée sur les clichés radiologiques 

successifs en mesurant sa hauteur à la fois du côté médial que du côté latéral. 

L’angle HKA (Hip-Knee-Ankle), l’angle mécanique fémoral (AMF) et l’angle mécanique tibial 

(AMT) ont été mesurés sur une pangonométrie en charge dans les 3 mois qui ont suivi 

l’intervention mais ce cliché n’a pas été réitéré au dernier recul. La pente tibiale a été 

mesurée sur des clichés de profil du genou par l’angle formé entre la tangente au plateau 

tibial et l’axe longitudinal de la diaphyse fibulaire. 

Statistiques 

L’étude statistique a été faite à l’aide des logiciels EXCEL (Microsoft Inc, Redmond, Wash) et 

SPSS (SPSS Inc, Chicago). Les courbes de survies ont été élaborées avec des courbes de 

Kaplan-Meier. La distribution gaussienne des valeurs a été vérifiée avec le Shapiro-Wilk test 

et l’égalité des variances a été évaluée en utilisant le Fisher’s f-test et le Levene’s test pour 

mesurer l’homoscedasticité, demandée pour l’utilisation de tests paramétriques. Le seuil de 

significativité retenu était p<0,05. L’analyse a été dans un premier temps descriptive 

par mesure des moyennes, médianes et écart-types. L’analyse comparative a été effectuée à 

l’aide de test t de Student appariés 
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Résultats 

 

Complications (Tableau 2) 

 

Nous avons dénombré : trois subluxations douloureuses de la patella ayant conduit à un 

recentrage chirurgical précoce avec un bon résultat final ; deux raideurs post-opératoires 

traitées par mobilisation sous anesthésie générale avant le 2ème mois post-opératoire ; deux 

complications thromboemboliques (une phlébite et une embolie pulmonaire) résolutives 

après traitement adapté ; deux fractures supra-condyliennes du fémur à distance de la mise 

en place de la prothèse ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée ; deux fractures 

post-traumatique de la patella (J+ 12 et 84 mois) opérées l’une par hauban métallique et 

l’autre par patellectomie totale.  

Nous avons dénombré également une complication septique précoce (à J+5 mois) et 2 

tardives (J+1 an et 6 ans). Parmi celles-ci, 2 ont guéri après lavage-synovectomie-

antibiothérapie et 1 a nécessité un changement de prothèse pour descellement associé.  

À signaler enfin un descellement aseptique ayant nécessité un changement de prothèse à  

J+10 ans.  

 

Tableau 2: Complications post-opératoires 

Complications Délai (en mois) Ré intervention Délai (en mois) 

Rotule excentrée 12 Recentrage de rotule 12 

Rotule excentrée 12 Recentrage de rotule 12 

Rotule excentrée 12 Recentrage de rotule 12 

Infection (précoce) 5 Lavage et changement 
du PE 

5 

Infection (tardive) 60 Lavage et changement 
du PE 

60 

Descellement septique 12 Lavage et changement 
du plateau tibial 

12 

Descellement aseptique 120 Révision complète de la 
PTG 

120 

Fracture de rotule 12 Ostéosynthèse 82 

Fracture de rotule 84 Patellectomie 96 
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Résultats proprement dits (Tableau 3) 

 

Résultats cliniques 

 

Au recul minimum de 10 ans, soit 135 ± 12,8 mois (120-165) de recul moyen, 129 PTG chez 

117 patients ont été revues. 108 patients ont été perdus de vue dont 76 décédés. 

Le score IKS moyen était de 189,5 ± 13,6 points (137-200) avec 96,2 ± 5,8 points (70-100) 

pour le score genou et 90,9 ± 10,1 points (55-100) pour le score fonction. 

L’angle moyen de flexion était de 118,7° ± 11,7° (80°-140°). 

 

 

Tableau 3 : Principaux résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 Préopératoire Postopératoire  P Value 

Angle de flexion 121° ± 11,1° 118,5° ± 11,7° < 0,001 

IKS 82,1° ± 25,1° 189° ± 13,6° < 0,001 

IKS Genou 36,1° ± 16,3° 96,2° ± 5,8° < 0,001 

IKS Fonction 44,7° ± 14,8° 90,9° ± 10,1° < 0,001 

Angle HKA 174,5° ± 7,5° 180,1° ± 2,1° < 0,001 
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Résultats radiographiques  

 

L’angle HKA moyen global post-opératoire était de 180,1° ± 2,1° (174-186°), l’AMT de 89,7° ± 

1,3° (85-94°) et l’AMF de 90,3° ± 1,3° (85-95°). L’angle HKA moyen pour les genu varum était 

de 180,25° ± 2,1° (174-186°), de 180,1°± 1,9° (176-183°) pour les genu valgum et de 179,6° ± 

1,6° (177-185°) pour les genoux normo-axés. 

Les pentes tibiales étaient toutes égales ou inférieures à 90° avec une moyenne de 88° ± 1,2° 

(85°-90°). 

Cinq genoux avaient un liseré tibial non évolutif en zone 1 inférieur à 2mm et trois en zone 4. 

Aucune luxation et aucune usure évidente du PE n’ont été notées.  

Dans 17 cas, la patella était basculée latéralement sans aucune subluxation ni répercussion 

clinique. Hormis la patellectomie totale suite à une fracture de la rotule sur nécrose 

survenue à J+84 mois, et les 3 recentrages précoces (J+1 an) qui ont conduit à un bon 

résultat fonctionnel et radiologique, nous n’avons pas retrouvé à long terme d’autre 

complication fémoro-patellaire. 
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Courbes de survies 

 

Le taux de survie de la prothèse à 11,3 ans de recul moyen est de 99,2% avec comme critère 

de sortie : le changement d’une partie ou de la totalité des implants pour descellement 

aseptique, usure ou faillite de la prothèse (fig. 7). 

 

 

Figure 7: Courbe de survie changement pour usure et/ou 

descellement aseptique 
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Celui-ci est de 96,9% incluant les changements partiels ou globaux pour descellement 

septique (Fig. 8).  

 

Figure 8 : Courbe de survie reprise chirurgicale pour changer ou modifier 

toute ou partie de la prothèse 
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Discussion 

 

Les Points forts et points faibles de l’étude 

 

Cette étude trouve son intérêt par un nombre de patients conséquent, mais aussi par le 

recul important. De plus l’expérience de l’opérateur a permis d’avoir une série homogène en 

ce qui concerne les indications opératoires et la technique opératoire. Enfin, le recueil des 

résultats a été réalisé par un observateur indépendant. 

Cette étude comporte certaines limites. En premier lieu son caractère rétrospectif peut 

introduire certains biais d’interprétation. Ensuite, le nombre de patients perdus de vue et 

décédés est loin d’être négligeable. Cependant, ceci s’explique parfaitement par l’âge avancé 

des opérés (en moyenne 70,8 ans au moment de l’intervention) et par les comorbidités 

associées. En effet 22% des patients avaient des antécédents cardiovasculaires, 33% un BMI 

supérieur à 30 et 20% un score ASA supérieur à 2. Enfin, la comparaison avec les autres 

séries de la littérature est limitée par le fait que la prothèse e-Motion® est originale et que 

toutes les prothèses ont été naviguées, ce qui est loin d’être le cas dans les études publiées.  
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Analyse des résultats 

Cliniques (Tableau 4) 

Les scores IKS sont très bons, et supérieurs à ceux de la littérature pour des reculs similaires. 

La flexion moyenne du genou est de 118,8°, ce qui situe cette série dans une moyenne haute 

pour les études comparables [15–17]. Certaines études font état d’une flexion moyenne 

inférieure [18] et d’autres une flexion moyenne supérieure [19], ce qui est loin d’être la règle 

dans les populations caucasiennes. Au vu de ces résultats, on peut dire que la prothèse e-

Motion® permet d’obtenir de bons résultats cliniques à long terme avec de bonnes 

amplitudes articulaires. 

 

 

Tableau 4 : Comparaison  des scores fonctionnels avec la littérature 

 

Radiologiques  

 

L’angle HKA obtenu en post-opératoire est très bon avec un angle moyen à 180,1° ce qui 

était la cible à atteindre (180°+/-3°) avec l’ordinateur. Nous n’avons retrouvé que 10 genoux 

en dehors de cette cible soit 7,7% « d’outliers ». Dans la littérature, avec des prothèses 

implantées sans navigation, le taux « d’outliers » se situe entre 20 à 25% [25–28]. Il a été 

prouvé dans la littérature que la survie des PTG était améliorée avec un alignement optimal 

[29–32]. 

En ce qui concerne les descellements aseptiques le taux est de 0,8% ce qui est très voisin des 

autres séries de la littérature (cf. Tableau 5) 

Série Flexion 
moyenne 

IKS 
genou 

IKS 
fonction 

Prothèse Recul moyen 
(mois) 

Meftah et al [20] 119° 94 90 LCS® 120 

Sofcot [21] 112° 83 74 multiples 120 

Argenson et al [19] 128° 94 88 Nexgen® 126 

Vogt et al [22] 106 78 66 LCS® 136 

Callaghan et al [15] 105 89 67 LCS® 144 

Kim et al [23] 125° 89 83 LCS® 150 

Metsovidis et al [24] 112° 93 67 Rotaglide® 156 
 

Notre série 118,5° 96,2 90,9 e-Motion® 135 
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Aucune usure du PE n’a été retrouvée dans cette série, ce qui est en accord avec la 

littérature sur les prothèses à plateau mobile [18,19,23]. Cinq genoux avec des liserés 

incomplets et non évolutifs et aucune ostéolyse péri-prothétique n’a été retrouvée ce qui 

également conforme aux autres études publiées de prothèses à plateau mobile [17,19,20].  

 

 
Tableau 5 : Taux de descellement aseptique dans la littérature 

 

Courbe de survie  

 

Le taux de survie à 11,3 ans de recul moyen de la PTG e-Motion est de 99,2% (fig. 5), avec 

comme critère de sortie le changement d’une partie ou de la totalité des implants pour 

descellement aseptique, usure ou faillite de la prothèse. Ces résultats sont concordants avec 

ceux des prothèses à plateau mobile de la littérature au même recul (Tableau 6). Incluant les 

changements partiels ou globaux pour descellement septique, il est de 96,9%, taux 

également comparable aux données de la littérature [18,19,22]. 

 

 

Série Taux de descellement aseptique Prothèse Recul moyen [mois] 

Buechel et al [33] 1,8% LCS® 147 

Metsovidis et al [24] 1,8% Rotaglide® 156 

Kim et al [23] 1% LCS® 150 

Hofman et al [34] 1% NKS® 138 

Bistolfi et al [17] 0,9% Nexgen® 120 

Vogt et al [22] 0,8% LCS® 135 

Carothers et al [16] 0,33% LCS® 174 

Argenson et al [19] 0% Nexgen® 126 

Meftah et al [20] 0% LCS® 120 

Notre série 0,8% e-Motion® 135 
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Tableau 6: Comparaison des taux de survie avec la littérature 

 

Comparaison avec la littérature 

 

Plateaux fixes/Plateaux mobiles 

 

Les avantages théoriques des plateaux mobiles par rapport aux plateaux fixes sont tout 

d’abord : l’usure moindre du polyéthylène du fait de l’augmentation de la congruence entre 

l’implant fémoral et le polyéthylène. Cette augmentation de la congruence est autorisée par 

la mobilité du polyéthylène sur l’embase métallique. Ceci a été démontré dans certaines 

études in vitro [6, 7, 35]. Malheureusement, la méta-analyse de Fransen et al [36] ne 

confirme pas cet avantage théorique. La prothèse e-Motion est une des plus congruentes du 

marché (fig. 2 et 3) ce qui explique pourquoi, sur des radiographies conventionnelles nous 

n’avons pas retrouvé d’usure mesurable ni d’ostéolyse, celle-ci étant habituellement en 

relation avec les débris d’usure. Comme le souligne Jenny et al [11], il faut certainement des 

études cliniques à un plus long recul pour montrer la supériorité éventuelle des prothèses à 

plateau mobile à forte congruence par rapport aux prothèses à plateau fixe.  

Le second avantage des plateaux mobiles serait une diminution du taux de descellement du 

fait de la mobilité du PE, de la répartition différente des contraintes en relation avec 

l’augmentation de la congruence, et de la diminution de l’ostéolyse qui en découle [35]. 

Série Taux de survie Recul moyen [mois] 

Hofmann et al [34] 93,4% 138 

Vogt et al [22] 95% 135 

Carothers et al [16] 96,4% 174 

Buechel et al [33] 97,4% 147 

SOFCOT et al [21] 98% 120 

Kim et al [23] 98,2% 150 

Metsovitis et al [24] 98,2% 156 

Argenson et al [19] 98,3% 126 

Bistolfi et al [17] 98,4% 120 

Meftah et al [20] 100% 120 

Notre série 99,2% 135 
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Malheureusement, Fransen et al [36] n’ont pas retrouvé de différence avec les plateaux fixes 

dans sa méta-analyse. Cependant les reculs n’étaient pas très homogènes et pour une 

majorité d’études le recul n’était pas suffisant. 

Enfin, la cinématique plus physiologique des prothèses à plateau mobile [4,5] qui pourrait 

conduire à de meilleurs résultats fonctionnels. Malheureusement ceci n’a pas été démontré 

dans les méta-analyses de la littérature [36,37], alors que les résultats de cette série sont 

extrêmement satisfaisants.  

On a reproché aux prothèses à plateau mobile le risque de luxation du PE. Dans leur méta-

analyse, Carothers et al [16] ont retrouvé un taux de luxation de 1% avant 1995, puis une 

nette diminution de ce taux avec des prothèses plus modernes. Dans notre série, il n’y a pas 

de luxation ce qui est logique compte tenu de la présence d’un crochet anti-luxation 

solidaire de l’embase métallique tibiale.  

 

Apport de la navigation informatisée 

 

La navigation informatisée des PTG reste encore à ce jour controversée. En effet, certaines 

études ne retrouvent un avantage que sur l’angle HKA sans bénéfice fonctionnel [23,38,39] 

ou sur la diminution du risque de mauvais alignement [32], alors que d’autres retrouvent 

une différence positive sur les résultats fonctionnels (40,41). Cependant, les études à long 

terme, hormis la nôtre, sont inexistantes.  

En ce qui concerne l’angle HKA, nos résultats tout à fait remarquables sont proches d’autres 

séries de la littérature [11,42,43].  

Choong et al [44] ont montré une amélioration de la qualité de vie et de la fonction lorsque 

l’axe du membre inférieur est proche de 180° alors que Czurda et al [45] ont retrouvé une 

relation entre douleur et rotation de l’implant fémoral au bénéfice de la navigation. Compte 

tenu des scores IKS que nous avons obtenus dans cette série, on peut penser que les 

conclusions de l’étude de Choong et al [44] peuvent être appliquées à la nôtre ce qui plaide 

en faveur d’une utilisation plus large de la navigation informatisée. 
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Conclusion 
 
Cette étude rapporte les résultats d’une prothèse particulière posée avec une technique 

particulière. Il est impossible de la comparer aux autres séries de la littérature sans induire 

des biais importants. A 11,3 ans de recul moyen, on peut dire que la prothèse e-Motion FP a 

un taux de survie de 99,2% en dehors des complications infectieuses, qui ne sont pas 

spécifiques d’une prothèse particulière. On retrouve des résultats fonctionnels 

remarquables (score IKS moyen de 189,5 points) avec une flexion moyenne du genou à près 

de 120°.  

La navigation informatisée, qui a permis de positionner les prothèses aux alentours de 180° 

(180° +/-3°) dans 92,3% des cas, a probablement contribué à la qualité des résultats. Il 

faudra certainement attendre 10 ans de plus pour démontrer la supériorité des plateaux 

mobiles en terme d’usure par rapport aux plateaux fixes.  
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Annexe 1 : IKS Score Fonction 
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Annexe 1 : IKS Score genou 
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Annexe 2 : Scores selon Ahlbäck modifiés par Saragaglia 

 

 

Annexe 3 : Zones d’Ewald pour l’étude des liserés 
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Annexe 4: Technique opératoire 

 

 

 

Acquisition des axes avec l’Orthopilot™. 
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Mise en place du guide de coupe tibial 

 

           

 

Mise en place du guide de coupe fémoral distal 
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Rotation de l’implant fémoral à l’aide de la navigation 

 

      

 

Mise en place du guide de coupe 4 en 1 afin de réaliser les 

découpes fémorales 
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Mise en place des implants d’essai et vérification des axes à 

l’aide de la navigation. 
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Préparation de la rotule et vérification de la course 

rotulienne 

 

 

     

Cimentage des implants définitifs 
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Annexe 5 : Système de navigation Orthopilot™ 
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