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Introduction

Le rugby est un sport de contact. Lors de sa pratique, de nombreux chocs peuvent étre recus y
compris au niveau de la sphére oro-faciale. Pour protéger le joueur, des protections individuelles
sont portées comme les protege-dents.
Il existe trois types de protege-dents :

- Le protége-dents du commerce non adaptable.

- Le protége-dents du commerce adaptable par le joueur.

- Le protége-dents sur mesure réalisé par le dentiste et son prothésiste.

En 2018, un nouveau protege-dents peut-il étre concu et réalisé grace aux technologies
numeériques ?

Cette thése d’exercice tente de répondre a cette question.

L'objectif de cette thése est de décrire le développement d’un nouveau protege-dents en exploitant
la chaine numérique de conception et de fabrication assistée par ordinateur (CFAQ) qui intégre un
nouveau design et de nouveaux matériaux.

Dans une premiére partie, nous allons faire une enquéte épidémiologique sur les blessures dentaires
liées a la pratique du rugby.

Dans une seconde partie, nous allons décrire les différents protége-dents existants.

Puis dans la troisieme partie, nous allons élaborer le protége-dents de demain avec I'objectif de le

produire en utilisant la technique de fabrication additive (impression 3D).



1. Enquéte épidémiologique : les blessures dentaires

liées a la pratique du rugby

L’objectif de cette premiere partie est de mener une enquéte épidémiologique des traumatismes
dentaires lors de la pratique du rugby afin de déterminer le type de chocs et la localisation des
traumatismes spécifiques a ce sport. Cela permettra d’identifier les différents traumatismes, types de

chocs, localisations qui peuvent avoir lieu lors de la pratique du rugby.

1.1. Les différents types de blessures

D’aprés la thése d’exercice de Wissler et Younis!, les constats concernant les différentes blessures
recensées lors de la pratique du rugby sont les suivantes :
- Les levres sont blessées par les dents
- Les fractures par chocs directs intéressent principalement les dents maxillaires et antérieures
- Une arcade dentaire incompléete est plus fragile
- Les contacts brutaux inter arcades menacent toutes les dents
- L’appareil manducateur dans son ensemble, le massif facial, les zones cérébrales, sont moins

vulnérables machoires serrées

Le rugby est un sport qui peut entrainer des blessures dentaires (fractures amélaires, fractures
amélo-dentinaires). Ces blessures sont irréversibles et peuvent avoir un impact sur le complexe
dentino-pulpaire. Cela peut entrainer des douleurs, des résorptions ou des nécroses en cas
d’exposition du complexe dentino-pulpaire. Les chocs dentaires lors de la pratique du rugby
entrainent également des blessures des tissus parodontaux. Ces tissus parodontaux peuvent étre

mous (gencives, lévres, joues, ligaments alvéolo-dentaire) ou durs (os).

1 Wissler et Younis, « Enquéte épidémiologique sur les traumatismes dento-maxillaires dans la pratique du
rugby : intéréts, protocole et résultats. »



1.1.1. La prévalence selon le type de traumatisme oro-facial 2

Tableau 1 : Prévalence en pourcentage des traumatismes selon leurs natures

Prévalence en pourcentage des traumatismes selon leurs
natures

50 -
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40

35 4

30 -

25 -
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0 T T T T T

Lacérations Fractures Luxations Fractures  Saignement Avulsion(s) Déboitement Autres

coronaire / massif facial / de I'alvéole dela
radiculaire mandibulaire machoire

Source : Auteur (2018), d’aprés lia, Metcalfe, et Heffernan « Prevalence of dental trauma and use of

mouthguards in rugby union players », 2014

D’aprés I'étude de llia et al. 3, |a lacération des tissus mous est la premiére cause de blessure pendant
la pratique du rugby. La deuxieme cause est liée aux fractures des tissus durs de la dent puis les
luxations. Ces blessures touchent le support parodontal (os, tissus conjonctif et tissus gingival).

Ainsi le protége-dents devra protéger aussi bien les tissus mous des lacérations que les dents. Il est
important que la conception de notre protege-dents integre I'ensemble de la cavité buccale, ainsi

gue le bon positionnement de I’ATM (articulation temporo-mandibulaire).

2 |lia, Metcalfe, et Heffernan, « Prevalence of dental trauma and use of mouthguards in rugby union players ».
3 llia, Metcalfe, et Heffernan.



1.1.2. La prévalence de la localisation des traumatismes dentaires

Afin d’identifier les zones a renforcer sur le futur protége-dents, il est nécessaire de déterminer la

localisation précise des traumatismes.

Tableau 2 : Prévalence en pourcentage des traumatismes selon la localisation

Secteur antérieur Secteur postérieur Secteur postérieur Secteur antérieur
Auteurs
Maxillaire Maxillaire Mandibulaire Mandibulaire
Sane & Ylipaavalniemi?
77,0%
(cité par Tardivon)
Tardivon & Tavernier 61,9% 19,5% 11,4% 7,1%
Wissler® 66,2% 14,3% 16,1%
Muller-Bolla® 83,17% 6.83%

Source : Auteur, 2018
D’aprés quatre études, le secteur antérieur maxillaire est la zone a risque de traumatismes lors de la
pratique du rugby. Cela correspond au type de protége-dents disponible dans le commerce ou les
protege-dents sur mesure. Le protége-dents devra donc englober le makxillaire dans son ensemble,
c'est-a-dire la zone antérieure et la zone postérieure. Le protége-dents s’étendra des incisives

maxillaires jusqu’en distal des deuxieémes molaires maxillaires.

1.2. Le port du protege-dents

Le port du protége-dents est un facteur déterminant dans la protection dento-maxillaire. S’il n’est
pas porté par le joueur, le risque de traumatismes augmente considérablement. L'objectif de cette
partie est de conduire une étude comparative afin de déterminer la fréquence du port du protege-

dents ainsi que les raisons de son port ou non port de ce dernier.

4 Sane et Ylipaavalniemi, « Dental trauma in contact team sports ».

5 Wissler, « Enquéte épidémiologique sur les traumatismes dento-maxillaires dans la pratique du rugby :
intéréts, protocole et résultats. »

6 Muller-Bolla et al., « Orofacial trauma and rugby in France : epidemiological survey ».
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1.2.1. Prévalence du port du protege-dents

Le tableau ci-dessous présente la comparaison de sept études sur le port du protége-dents.

Tableau 3 : Tableau comparatif du port d'un protege-dents

Ne porte jamais Port
Port occasionnel
de protection systématique
Wissler Gilles’ 53,5% 25,1% 21,4%
Liew at al® 72,4% 23% 4,6%
Catégories
Match 11% - 89%
Elite
Entrainement 60% - 40%
Banky et Mc
Match 29% - 71%
Crory® Sub-Elite
Entraiment 79% - 21%
Match 36% - 64%
Junior
Entrainement 99% - 1%
Elite France 1 32,5% 67,5%
Muller et
Elite 2 France 27,3% 72,7%
bolla®
National 1 France 43,3% 56,7%
Sinéad Déja eu concussion 8,6% 24,1% 67,2%
E.Delahunty* | Pas eu de concussion 6,6% 18,4% 75%
llia et AI*? Australie rugby a 7 23,1 - 87,1%
Boffano'? Nord Est Italie 32,3% 13,85% 53,85%

Source : Auteur, 2018
Selon ce tableau comparatif, le port du protége-dents varie selon :
- le mode de pratique (entrainement ou match)

- le niveau de pratique®®

7 Wissler, « Enquéte épidémiologique sur les traumatismes dento-maxillaires dans la pratique du rugby :
intéréts, protocole et résultats. »

8 Liew et al., « Factors associated with mouthguard use and discontinuation among rugby players in Malaysia ».
9 Banky et McCrory, « Mouthguard use in australian football ».

10 Muller-Bolla et al., « Orofacial trauma and rugby in France : epidemiological survey ».

1 Delahunty et al., « Prevalence of and attitudes about concussion in irish schools’ rugby union players ».

12 llia, Metcalfe, et Heffernan, « Prevalence of dental trauma and use of mouthguards in rugby union players ».
13 Boffano et al., « Rugby athletes’ awareness and compliance in the use of mouthguards in the north west of
Italy : compliance in the use of mouthguards ».

14 Banky et McCrory, « Mouthguard use in australian football ».

15 Banky et McCrory.



- les antécédents de traumatismes ¢

- le pays de pratique du rugby.

Le non port du protége-dents a des prévalences trés importantes (jusqu’a 99% 7). La statistique du
port systématique varie beaucoup. Elle oscille entre 1% lors des entrainements et 89% lors d’un
match en catégorie élite.

Cela reflete que I'engagement physique lors d’'un match est plus intense. C'est pourquoi les joueurs-
joueuses portent davantage leurs protége-dents au cours d’'un match plutét qu’aux entrainements.
Or un traumatisme de I'appareil manducateur peut avoir de grosses conséquences quelle que soit
I'intensité du choc.

Pour pallier ce non port du protége-dents, il faut une prévention plus importante et des protege-

dents plus confortables qui puissent étre portés sans géne.

16 Delahunty et al., « Prevalence of and attitudes about concussion in irish schools’ rugby union players ».
17 Banky et McCrory, « Mouthguard use in australian football ».
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1.2.2. Les raisons du non port d’un protége-dents

Apres avoir identifié la prévalence du port ou non d’un protege-dents dans la partie précédente,
nous allons comparer sur des critéres similaires et identiques les causes. Voici un tableau comparatif

de différentes études.

Tableau 4 : Les raisons du non port du protége-dents

(7]
- g
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2 c c
(] '-g g 3 gi) n © c
- e} © © . c ‘O © v ‘E — -_— o
- o Eo0o g © ¢ 8 Et o v o § g S
o %] = o ) c o= > o =
“— c g g_ S s} — =] b - \8 o © © re E
§ € 5c ¢ o £ 8 o £ 22 8 £ £ &
S © o8& = 2 o @ £ © 82 °C T 9o ¢
£ < 52 ® F & ~ F w com @ w o 2
Wissler!®
Enquéte ou I'on fait 1 choix | 659% | 35,7% | 19,2% | 1,4%
parmi ces propositions
Vont
) 19 continuer
Liew et al de porter
Combien de un 47,5% 12,5% | 35% 2,5% 10% 2,5% | 7,5% | 12,5%
personnes protege-
ont coché cet dents
item parmi v
I'ensemble Aont
des arréter de
propositions porte un 76,5% 4,9% | 32,4% | 3,9% | 12,7% 2% 25,5% | 31,4%
protége-
dents
llia et AL.%° 14% | 4% | 151% 7% 24,9%
Boffano”! 35,1% 79,6% 16,7% 16,7%

Source : Auteur, 2018

18 Wissler, « Enquéte épidémiologique sur les traumatismes dento-maxillaires dans la pratique du rugby :
intéréts, protocole et résultats. »

¥ Liew et al., « Factors associated with mouthguard use and discontinuation among rugby players in

Malaysia ».

20 |lia, Metcalfe, et Heffernan, « Prevalence of dental trauma and use of mouthguards in rugby union players ».
21 Boffano et al., « Rugby athletes’ awareness and compliance in the use of mouthguards in the north west of
Italy : compliance in the use of mouthguards ».



Ce tableau permet de comparer quatre études menées pour déterminer les raisons du non port d’un
protege-dents. Trois facteurs principaux sont a relever: l'inconfort, la perte d’élocution et la

perturbation de la respiration.

- Linconfort: Le premier facteur est l'inconfort. Il est logique qu’un protege-dents
inconfortable ne soit pas porté. L'inconfort ressenti par le joueur peut étre lié a la mauvaise
adaptation de la protection par rapport a sa situation buccale. Il peut aussi venir d'une

épaisseur trop importante, nécessaire au bon niveau de protection.

- La perte d’élocution : Le deuxieme facteur est la perturbation de I"élocution. L’élocution est
importante lors de la pratique du rugby. Il s’agit d’un sport collectif qui nécessite une bonne
communication entre les joueurs/joueuses. Il est impensable qu’un joueur ait besoin de
retirer son protége-dents pour annoncer une combinaison de jeu, encourager ses
partenaires, faire une remarque a un de ses collégues ou faire participer sa vision du jeu et

ses directives a son équipe.

- La perturbation de la respiration : Le troisieme facteur principal est la perturbation de la
respiration. Comme dans tout sport, le rythme cardiague augmente et entraine une
augmentation du volume respiratoire. Si le protege-dents perturbe la respiration, il devient

un handicap.

- Le colt: Un aspect qui n’est pas directement lié aux caractéristiques techniques du protége-
dents apparait dans trois études sur les quatre. Le prix d’un protége-dents peut varier de
quelques euros (10 a 25 euros dans les grandes enseignes de sport) jusqu’a quelques

centaines d’euros s’il est réalisé chez un dentiste (réalisé sur mesure par un prothésiste).

Le probleme financier ne semble pas rédhibitoire. En effet, de plus en plus d’assurances ne
souhaitent plus prendre en charge les traumatismes dentaires si le port d'un protége-dents n’a pas
été prouvé?. Et le codt financier de ce dernier est nettement moins important pour le sportif
comparé au colt des soins dentaires qui seront nécessaire afin de restaurer les dents ou le
parodonte en cas de traumatisme.

Par exemple, lors d’'une fracture amélo-dentinaire complexe, si une résorption radiculaire se produit,

la thérapeutique sera certainement une avulsion suivie d’un implant et de la prothése sur implant.

22 Farrington et al., « A review of facial protective equipment use in sport and the impact on injury incidence ».
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Cela aura un co(t tres important (plusieurs milliers d’euros) souvent pris en charge par les assurances
si les déclarations ont bien été effectuées et le port du protége-dents prouvé lors du choc. Or le co(t
d’'un protege-dents fait sur mesure est au moins dix fois moins cher que celui des soins. Si la
thérapeutique choisie est un traitement endodontique fait par un praticien exclusif avec de

nombreuses séances, le colt pour le patient sera plus ou moins identique.

- D’autres facteurs que I'on peut qualifier de secondaires, car leur prévalence dans les études
est inférieure a 12,5%, sont le manque d’information (prévention a améliorer), une sensation
de serrement, des nausées, des blessures sur les dents et les gencives ou encore I'inconfort

de saliver avec le protége-dents.

L'objectif du futur protége-dents avec I'impression 3D sera de s’adapter parfaitement au maxillaire
du sportif et de créer un design favorable a I'élocution et la respiration.
Ces trois facteurs associés a une prévention et une bonne information devraient aider les sportifs a

porter plus facilement leur protége-dents.

1.2.3. Cas des joueuses de rugby

La constitution dentaire et osseuse des femmes est la méme que celle des hommes. La pratique du
rugby féminin est confrontée aux mémes chocs que celle des hommes. Il n’y a donc, concernant les
protége-dents, aucune différence a faire entre les femmes et les hommes lors de la pratique du

rugby.

1.3. Quelles sont les conséquences de cette revue de littérature
épidémiologique

La conclusion de cette revue de littérature sur les traumatismes dentaires et le port du protége-dents

est que ce dernier doit englober I’'ensemble du maxillaire (jusqu’aux 2¢™ molaires maxillaire). Il doit

étre adapté au joueur pour lui permettre de bien respirer, de parler confortablement et il doit avoir

un co(t réduit.

Enfin, une prévention aupres des joueurs, des entraineurs, et des dirigeants doit étre faite pour

rendre obligatoire le port du protége-dents en toutes circonstances lors de la pratique du rugby.
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L'objectif de la partie suivante est d’identifier les différents types de protége-dents existants
aujourd’hui, leurs caractéristiques pour créer une nouvelle approche au niveau de la conception et

de la fabrication d’un « protége-dents numérique ».
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2. Le protege-dents d’aujourd’hui

2.1. Les différents protége-dents

Il existe différents types de protége-dents, qui sont soit commercialisés suite a un procédé de
fabrication industriel, soit faits sur mesure. Nous allons étudier 'ensemble de I'offre (matériaux,

design, formes...) et analyser les différents avantages au profit du protége-dents de demain.
2.1.1. Trois types de protége-dents

Il existe trois types de protége-dents 3 :
- Le Stock : Standard
- Le Mouth-Formed = Self-adapted = Boil & bite : Protége-dents thermoformé
- Le Custom-made mouthguard : Protege-dents sur mesure
Cette theése a pour but de créer un protége-dents personnalisé fait par des professionnels dentaires,

c’est pourquoi le protege-dents que nous fabriquons rentrera dans la catégorie des protege-dents

sur mesure.
Tableau 5 : Comparatif des trois types de protége-dents
Catégorie du Protége-dents non faits sur mesure
Protége-dents sur mesure
protége-dents Standard Protége-dents thermoformé
Pharmacie / Magasins de
Disponibilité Pharmacie / Magasins de Sports Dentiste / Prothésiste
Sports
Chauffe le protege-dents pour le
Porté tel qu’il a été acheté = A partir d’un modele de
Personnalisation mouler directement dans la bouche
minimum de modifications I'arcade
(fait par le sportif)
Adaptation Mauvaise / Nulle Passable Trés bon
Ne tient pas en bouche Ne tient pas en bouche Tient en bouche, élocution,
Problemes Difficulté d’élocution / de Difficulté d’élocution / de respiration / respiration et déglutition
respiration / déglutition déglutition non contraignante

Source : Banky et McCrory « Mouthguard use in australian football », 1999

23 Banky et McCrory, « Mouthguard use in australian football ».
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L’Etude de Duarte Pereira 2* démontre que les joueurs de rugby préférent un protége-dents sur
mesure plutét qu’un protége-dents thermoformable.

- Le protege-dents standard est a proscrire pour tous sportifs. En effet, il n’est pas adapté donc
offre peu de protection de la cavité buccale et il est trés encombrant et génant pour son
détenteur.

- Le protege-dents thermoformé semble a premiere vue le meilleur compromis pour le sportif.
Il est facilement disponible dans les enseignes sportives et facile a mouler soi-méme.
Néanmoins, il n’est pas fait par un professionnel et présente des imperfections notamment
en termes de garanties contre un choc. Si lors du moulage le sportif serre les dents trop fort,
alors I'épaisseur du protege-dents en occlusal va diminuer et cela va diminuer la sécurité du
protége-dents et la protection dentaire et buccale.

- Le protege-dents sur mesure interfere moins dans la respiration, I’élocution (phonation) et la
salivation. De plus, il offre une meilleure adaptation, un meilleur confort, moins de nausées
et plus de facilité pour boire. Il faut donc inciter les sportifs a porter ce type de protége-
dents.

Les sensations de froid et le mauvais go(it n‘ont pas de différences significatives entre le protége-

dents thermoformé et le protége-dents sur mesure?>.

24 Duarte-Pereira et al., « Wearability and physiological effects of custom-fitted vs self-adapted mouthguards ».
25 Duarte-Pereira et al.
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2.1.2. Différents grades de protection des protége-dents 2°

Le tableau ci-dessous issu de I’étude de Patrick ’ attribue un grade selon I'état du protége-dents.

Tableau 6 : Différents grades de protection des protege-dents

Grade Fonctionnalité

=
(@)

S L, NN W b~ U OO N 00 O

But ultime = grade 8 et 9 combinés

Passé les tests d’évaluation du protége-dents avec succes

Protege-dents sur mesure utilisant un design et des matériaux innovants
Protege-dents sur mesure utilisant des matériaux innovants

Nouveau protege-dents réalisé sur mesure

Protege-dents sur mesure avec une insuffisance d’épaisseur

Vieux protége-dents sur mesure (2-5 ans)

Vieux protége-dents sur mesure >5 ans

Protege-dents thermoformé

Protége-dents standard

Pas de protege-dents

Source : Patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».

Selon Patrick %, dix grades caractérisent la protection des protége-dents :

Les six premiers grades (de 0 a 5) sont a bannir car ils ne remplissent pas leurs rbles de
prévention et de protection. lls vont entrainer des traumatismes en cas de chocs (méme s’ils
sont peu violents).

Le niveau 6 est le premier grade utile a un rugbyman. C'est le protége-dents classique
disponible chez un dentiste qui le fait fabriquer par son prothésiste.

Le grade 7 est le protege-dents que tous les sportifs devraient avoir car il présente toutes les
caractéristiques pour protéger efficacement la cavité buccale avec les derniers matériaux
innovants.

Le grade 8 est la gamme de protection que nous voulons approcher dans cette thése. En
effet, nous souhaitons utiliser des matériaux innovants mais aussi un nouveau design (ou un
design amélioré de Sametsky). Puis, selon les évolutions attendues de I'industrie, si nous

arrivons a le créer nous pourrons le tester et envisager de passer au grade 9 voire 10.

26 patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».
27 patrick.
28 patrick.
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2.2. Role et indications du protege-dents
Le protége-dents doit protéger son porteur contre cing types de blessures 2 :

- Prévenir les blessures dentaires en absorbant les coups directs sur les dents.

- Offrir un bouclier pour les lévres, la langue et le tissu gingival contre la lacération.

- Protéger les dents antagonistes lors d’un choc violent.

- Offrir a la mandibule un support résilient qui va absorber I'impact et prévenir une fracture de

I’angle de la mandibule ou du condyle.

- Prévenir les traumatismes du cou et les |ésions cérébrales.
Un autre réle du protege-dents difficile a décrire de maniere objective est la mise en confiance du
joueur. Cela lui permet de ne pas penser en permanence aux chocs qu’il peut subir et d’étre plus
engagé dans le jeu.

30 un accident dentaire entraine des conséquences fonctionnelles,

En termes d’indications
esthétiques, psychologiques et financieres. De plus, en dentisterie, il n’y a jamais de restitution « Ad
Integrum ». Toutes les fractures de I'organe dentaire sont irréversibles. Certaines luxations dentaires
a la suite d’un choc direct ou indirect peuvent entrainer des nécroses pulpaires ou méme des
résorptions radiculaires externes ou internes3!.

L’accidenté sportif demeurera donc « handicapé » et ne pourra reprendre son activité que diminué.
L’obligation du port du protege-dents en France existe « seulement » pour deux disciplines : la boxe
et la boxe francaise. Les risques encourus sont plus grands que dans le rugby, le jeu a XIll ou encore
le rugby a 7. Le port du protége-dents n’est pas obligatoire pour le rugby mais comme nous I'avons
vu précédemment les traumatismes liés a ce sport sont nombreux.

Un protege-dents « bien porté » apporte une aide psychologique au sportif qui ne se soucie plus de

ses dents, il n’a donc plus d’appréhension avant un contact plus ou moins violent. Cela lui permet de

se concentrer sur le jeu. En effet, un joueur moins engagé se blessera plus facilement.

2% Bourguignon et Sigurdsson, « Preventive strategies for traumatic dental injuries ».
30 Lamendin, Odontologie du sport.
31 Heithersay, « Management of tooth resorption ».

16



2.3. Caractéristiques du protege-dents idéal
Tableau 7 : Les caractéristiques d'un protége-dents idéal

Lamendin32 Gould 33 Dhillonetal** Patrick3>

Isoler les levres des dents X X X X
Protéger les dents contre les chocs

directs

Amortir les contacts occlusaux X X X
Respirer par la bouche, méme
mandibule bloquée

Avaler sa salive X

Parler X

Stable et rétentif X X
Pas d’effets iatrogenes X

Confortable

Résistant a la déchirure

Inodore / insipide

< X X X

Fabrication facile

Source : Auteur, 2018

Ce tableau permet de comparer quatre études afin de caractériser le protege-dents idéal.

Le protege-dents idéal doit isoler les lévres des dents, protéger les dents contre les chocs directs,
amortir les contacts occlusaux (chocs indirects), permettre de respirer par la bouche, méme si la
mandibule est bloquée, permettre d’avaler sa salive, permettre I'élocution, étre stable et rétentif, ne
pas entrainer d’effets iatrogenes, étre confortable, étre résistant a la déchirure, étre indolore et
insipide et étre de fabrication facile pour un co(t optimisé.

Si le protége-dents répond a tous ces criteres d’aprées les études analysées en début de thése, il n’y
aura aucune raison de ne plus porter un protege-dents lors de la pratique du rugby. En effet, les trois
facteurs principaux du non port, que sont I'inconfort, la perte d’élocution et la géne a la respiration,

ne seront plus un frein au port du protége-dents.

32 Lamendin, Odontologie du sport.

33 Gould et al., « Characterization of mouthguard materials : physical and mechanical properties of
commercialized products ».

34 Dhillon et al., « Guarding the precious smile ».

35 patrick, Noort, et Found, « The influence of heat treatment on the impact performance of sports mouthguard
materials ».
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La Fédération Dentaire Internationale (FDI) a créé et publié les critéres de recommandation d’un
protége-dents. Ces critéres sont cités par Bourguignon & Sigurdsson 3¢
- Le protege-dents doit étre fait avec un matériau résilient, qui peut étre nettoyé et désinfecté.
- |l doit étre adapté et avoir une rétention permettant de le manipuler pendant une activité
sportive. Il doit permettre d’avoir des rapports d’occlusions normaux pour donner un
maximum de protection.
- Il doit absorber et disperser I'énergie accumulée par un choc et pour cela il doit :
o Couvrir I'arcade maxillaire
o Retirer toutes interférences
o Reproduire des rapports occlusaux normaux
o Permettre une respiration buccale
o Protéger les tissus mous
Un protége-dents idéal doit avoir une absorption de I'eau inférieure a 0,5wt% *’. Etant dans la cavité
buccale, milieu humide, il ne faut pas qu’il se déforme et perde ses caractéristiques par sa simple

présence en bouche.

2.4. Le modéle de Sametzky 38

Le modéle de Sametzky est aujourd’hui le Gold Standard des protege-dents. Il répond a tous les
criteres cités précédemment. Il s’agit d’une gouttiére maxillaire, en matériau thermoplastique avec
renfort vestibulaire métallique ou en PVC rigide. Elle est réalisée a partir d’empreintes et d'un
enregistrement de 'occlusion. La prise d’occlusion se fait avec une béance de 1 mm, environ, au
niveau incisif, afin de permettre la respiration buccale d’effort et la phonation.

Il 'y a possibilité d’adjonction du matériau thermoplastique pour le comblement des espaces
répondant aux dents absentes non remplacées ou aux protheses amovibles enlevées pour la pratique
sportive.

Aujourd’hui le modele de Sametzky est la référence. Ce modele est congu pour permettre une
absorption des contraintes suffisantes, c’est-a-dire une diminution de 70% du choc.

Le protege-dents idéal devrait viser une diminution de 100% du choc. Afin d’aller au-dela des 70%
atteints aujourd’hui, un nouveau design avec de nouveaux matériaux est nécessaire. Méme si

I'absorption de 100% du choc est un objectif a priori irréaliste, nous allons faire une étude de la

36 Bourguignon et Sigurdsson, « Preventive strategies for traumatic dental injuries ».

37 Gould et al., « Characterization of mouthguard materials : physical and mechanical properties of
commercialized products ».

38 Lamendin, Odontologie du sport.
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littérature sur les matériaux utilisés et les designs existants pour augmenter I'efficacité du protege-

dents.

2.4.1. Détails techniques de la réalisation du protége-dents de Sametzky

La protection doit étre réalisée au maxillaire afin de protéger les dents les plus antérieures. Ceci,
méme dans les cas de classe Il de Balard puisque I'ouverture orale engendrée par I'épaisseur du
protége-dents permettra vraisemblablement de compenser la dysharmonie squelettique. Les
empreintes des arcades dentaires sont réalisées a I'alginate. Il est important de bien réaliser
I’enregistrement du vestibule et des freins en phase dynamique. L'enregistrement des rapports
occlusaux se fait par simple accompagnement tactile, I'opérateur enregistre la position mandibulaire
en relation centrée. La détermination de la dimension verticale thérapeutique (DVT) est primordiale.
Plus une protection est épaisse, plus elle doit augmenter la capacité d’amortissement du matériau.
Sans trop empiéter sur la notion de confort, il semblerait qu’une épaisseur de quatre millimetres en
occlusal soit un compromis tout a fait acceptable.

Une autre étude justifie qu’il faut 4 mm d’épaisseur en occlusale : (Takahashi®).

On se rapprochera au plus prés de la dimension verticale thérapeutique avec une feuille de cire
Moyco mesurant un peu moins de 1,5mm d’épaisseur, avec un léger écrasement lors de la prise du
RIM.

De cette fagon, en ne modifiant pas I'épaisseur donnée par les cires Moyco® de quadruple épaisseur,
le montage des modeles peut étre effectué a une dimension verticale thérapeutique correcte. Et cela
sans faire varier la dimension verticale sur 'articulateur a I'aide de la tige incisive.

Le modele de Sametzki suggere de noyer dans la cire une armature métallique coulée ou en fibre de
verre afin de renforcer son ensemble. Avant de confectionner la maquette en cire, le renfort
métallique est réalisé directement sur le moulage de travail en utilisant une préforme en cire de 5,5

mm de large et 1 mm d’épaisseur.

2.4.2. Détermination des limites périphériques du protége-dents de Sametzky

Le protége-dents a plusieurs limites périphériques. La limite périphérique au fond du vestibule, en
palatin et en occlusal.
- En palatin, pour augmenter la rigidité, le contour peut étre positionné jusqu’a 10 mm sous le

collet des dents.

39 Takahashi, Koide, et Mizuhashi, « Difference in the thickness of mouthguards fabricated from ethylene-vinyl
acetate co-polymer sheets with differently arranged v-shaped grooves ».
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- La limite vestibulaire est dessinée 2 mm en deca du fond du vestibule, sans interférer sur les
freins. C'est pourquoi lors d'une prise d’empreinte classique, il faut enregistrer les
mouvements fonctionnels des freins et brides de la muqueuse. On peut utiliser les mémes
mouvements que pour une empreinte secondaire de prothése amovible compléte (sans faire
dire le « A grave » puisque notre protege-dents n’ira pas sur le voile du palais).

- La protection doit recouvrir toutes les dents jusqu’a la face distale des dernieres molaires
maxillaires. Pour un meilleur confort, si I'espace n’est pas suffisant et que les dents de
sagesse sont sur arcades on pourra exceptionnellement s’arréter en distal des deuxiemes
molaires maxillaires.

S’il y a un édentement en bouche, un comblement d’espace doit avoir lieu sous forme d’une selle de

prothése amovible partielle.

2.5. Le modéle selon I’étude de Patrick *°

2.5.1. Sa composition

L’étude de Patrick décrit un autre protége-dents idéal. Son modeéle s’inspire du modeéle de Sametsky
avec quelques évolutions.
Le matériau idéal doit étre du polyvinyle acetate polyethylene avec de I'EVA (Ethyléne Acétate de

Vinyl) entre 18 et 24%. Il instaure I'idée d’une superposition de lamelle d’'EVA de duretés différentes

Figure 1 : Distribution des forces avec différentes couches d'EVA

Force de I'impact

!

Matériaux rigides

Matériaux conformes

Matériaux rigides

Lo b

La force de I'impact sur le protége dents est
répartie sur une zone plus large

Source : Patrick.

40 patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».
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Le traitement a la chaleur de I'EVA réduit le stress du matériau donc réduit le déplacement et la force
transmise. Cela permet de mieux amortir les chocs en répartissant les forces et in fine de mieux
protéger les dents et les tissus de soutien.

L’article de Bourguignon & Sigurdsson** mentionne trois types de matériaux utilisés : le vellum
(caoutchouc avec du souffre a I'origine utilisé pour combler les fissures palatines), le latex et les
résines acryliques. Mais les matériaux couramment utilisés pour les protege-dents sont les
copolymeres d’EVA. Le pourcentage d’EVA dans les copolyméres varie de fagcon importante selon les

fabricants. Il préconise d’utiliser 28% d’EVA dans les copolymeres.

2.5.2. Ses dimensions et ses limites

Le protége-dents englobe le maxillaire jusqu’en distal des 2™ molaires. Il prend donc I'ensemble de
I"arcade maxillaire.

e |’épaisseur du matériau doit étre de trois millimetres au niveau labial (vestibulaire), deux
millimétres en occlusal et trois millimétres en palatin. On peut noter qu'’il préconise un
protége-dents plus fin en occlusal (deux millimétres) que le modéle de Sametsky* et I'étude
de Takahashi® (quatre millimétres).

e Le rebord labial doit s'étendre a moins de deux millimetres de la réflexion vestibulaire et un
centimetre en palatin au-dessus de la gencive marginale.

e Le bord du rebord labial doit étre arrondi en section transversale alors que le bord palatin
doit étre conique.

e Le maxillaire doit étre articulé avec la mandibule pour un confort optimal. L'article de
Padilla** confirme que I'extension minimale du protége-dents doit étre en distal de la

premiere molaire donc la deuxieme molaire sera notre référence.

41 Bourguignon et Sigurdsson, « Preventive strategies for traumatic dental injuries ».

42 Lamendin, Odontologie du sport.

4 Takahashi, Koide, et Mizuhashi, « Difference in the thickness of mouthguards fabricated from ethylene-vinyl
acetate co-polymer sheets with differently arranged v-shaped grooves ».

4 padilla, « A technique for fabricating modern athletic mouthguards ».
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2.6. Matériaux conventionnels d’aujourd’hui

Le matériau idéal pour un protége-dents n’existe pas. Néanmoins, certains matériaux sont
considérés comme des références aujourd’hui car ils sont facilement disponibles sur le marché,

faciles d’utilisation et ont de bonnes propriétés biomécaniques.

2.6.1. L'EVA

De nombreuses études*>*®

présentent I'EVA copolyméres comme le matériau de référence pour un
protége-dents. C'est un matériau facilement disponible dans le commerce et facile a mettre en
ceuvre. En revanche, il n’existe pas de bobines de fil d’EVA pour impression 3D disponibles a ce jour
sur le marché.

Une étude comparative entre deux matériaux : I’Acrylic resin (methyl-methacrylate) de SR-ivocap
d’Ilvoclar et le Silicone rubber = Silastic Q7-4850 de Dow Corning Corporation a été faite par Brionnet
et al”’. La conclusion de cette étude montre qu’il n’existe pas de différences significatives entre ces
deux matériaux pour la salivation, la difficulté a respirer et la difficulté a parler entre ces deux
matériaux.

En revanche, il existe une différence significative sur la stabilité et la dureté : le protege-dents en
Acrylic resin est plus stable et plus dur.

Dans cette étude les joueurs avaient la possibilité de garder un des deux protége-dents. 56% des
joueurs garderont le protége-dents en méthyl-methacrylate et 44% celui en silicone.

Padilla*® dit que le matériau de choix est I'éthylene vinyl acetate avec une dureté de 80 shore A. Il

précise également que I'EVA a un rétrécissement de 30 a 40% de son volume lors de la fabrication du

protége-dents.
2.6.2. Toxicité des volatiles organiques de I'EVA

Dans notre société actuelle, la toxicité des matériaux est un enjeu majeur de santé publique. Notre
futur protége-dents devra étre donc étre constitué d’'un matériau neutre pour la santé et la planéte.
L’étude de Meng® étudie la toxicité des composants volatiles organiques de I'EVA. Cette étude
démontre que I'EVA est sans phtalate et biodégradable. L'absence de chlorine diminue

considérablement les dégazages nocifs. En revanche, malgré le fait qu’il soit sans chlorine, 'EVA a des

4 Farrington et al., « A review of facial protective equipment use in sport and the impact on injury incidence ».
6 Gould et al., « Characterization of mouthguard materials : physical and mechanical properties of
commercialized products ».

47 Brionnet et al., « Rugby players’ satisfaction with custom-fitted mouthguards made with different

materials ».

48 padilla, « A technique for fabricating modern athletic mouthguards ».

49 Meng, « Volatile organic compounds of polyethylene vinyl acetate plastic are toxic to living organisms ».
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effets toxiques sur l'oxygéne que nous respirons, sur le comportement social (des lumbriculus
variegatus) et leur activité malgré le fait qu’il soit sans chlorine. Cette étude prouve qu’il faut pousser
les recherches sur la toxicité des volatiles organiques avec I'EVA en phase plastique.

Toutefois, pour cette étude, 'EVA a été mis dans un bain marie a 66°C, donc en phase plastique, or le
corps humain est a 37°C. Le protége-dents constitué d’EVA ne pourra donc pas se retrouver dans une
telle situation (66°C) lors de la pratique du rugby.

On peut se poser la question des protege-dents thermoformés qui doivent étre chauffés dans de
I’eau chaude (95° selon les notices d’utilisation) pour étre appliqués directement en bouche. Lors de
|’adaptation par le joueur lui-méme, le protege-dents en EVA est donc en phase plastique et il est
inséré directement au contact des dents et des muqueuses. Il devrait donc y avoir des volatiles
organiques d’EVA qui peuvent apporter une toxicité a I'organisme. La réalisation d’un protege-dents
confectionné par un prothésiste ou a I'aide d’'une imprimante 3D permet d’éviter tout contact entre

le corps humain et I'EVA en phase plastique ce qui est un avantage considérable.

2.6.3. Autres matériaux

Une étude sur le comportement de différents matériaux a été menée par Auroy et al.>° Cette étude
compare de I'EVA, du Styrol (polyolefin methyl methacrylate), du silicone et du « medical dow
corning ».
Cette étude apporte les résultats suivants :
- Les matériaux avec la plus grande valeur de dureté sont ceux qui absorbent le moins les
chocs.
- Quand la dureté augmente, le pourcentage de force transmis au support (maxillaire)
augmente aussi.
- Ajouter de I'huile de silicone dans les silicones améliore significativement leurs capacités
d’absorption et réduit leurs duretés.
- Mélanger le silicone associé a 20 % d’huile de silicone avec des fibres de verre diminue la
capacité d’absorption des forces.
- Incorporer des lamelles de fibres de verre proches les unes des autres augmente la force
transmise au support ou réduit la capacité d’absorption.
Le silicone recommandé par cette étude pour la fabrication des protége-dents est le Stock MDX-4-
4210 (fiche caractéristique en annexe). Le dérivé de ce matériau avec 20% d’huile ajouté (RTV 71556
de Rhéne-Poulenc) est le matériau qui présente tous les critéeres et toutes les propriétés pour le

protége-dents idéal.

0 Auroy et al., « Hardness and shock absorption of silicone rubber for mouth guards ».
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2.7. Discussion sur le protege-dents du commerce

Le protege-dents du commerce est un protége-dents industriel. Il est fabriqué en général avec une
monocouche d’Ethyléne Vinyle Acétate (EVA). La monocouche n’offre pas une protection suffisante
pour un professionnel de la santé buccodentaire mais suffisante pour les institutions publiques car il
absorbe au moins 70% du choc.
Ces protége-dents sont adaptés directement par le joueur qui fait bouillir le protége-dents puis une
fois I'EVA rendu souple, I'applique en bouche. C'est alors que les organiques volatiles toxiques
peuvent se diffuser dans les muqueuses et donc dans le corps.
De plus son adaptation et sa rétention sont décroissantes dans le temps. Sa forme imposée ne peut
proposer aucune extension protectrice vers les dents mandibulaires. Il est aussi pré-adapté selon un
maxillaire type. Souvent il ne couvre que les premieres molaires maxillaires donc est par défaut trop
court.
Le protége-dents thermoformé du commerce constitue un compromis protection/colt peu
acceptable.
Nous pouvons poser son indication pour :

- Les enfants en cours de croissance

- Les personnes avec une dentition changeante

- Les porteurs d’appareil orthodontique.
Il ne présente pas toutes les garanties contre un choc important mais peut étre suffisant en cas de
choc léger. Sa modification reste aisée pour s’adapter aux évolutions des traitements. Souvent les
personnes ayant des dentitions changeantes ou des traitements orthodontiques sont des enfants ou
adolescents. Les chocs recus lors de la pratique du rugby chez les plus jeunes sont moins violent ce

quirend ce protege-dents tout de méme protecteur.
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3. Elaboration du protége-dents de demain

Cette partie a pour objectif de présenter les caractéristiques du protege-dents. Elles ont été choisies
suite aux différentes études analysées précédemment afin de ressortir les propriétés importantes.

Selon Westerman >, la performance d’un protége-dents doit étre déterminée selon trois points : La
mesure de I’énergie absorbée, la résistance a la déformation et le port d’un protege-dents
confortable. C’est une approche différente des criteres décrit précédemment mais qui a tout son

sens. Le protege-dents décrit dans cette thése est congu selon les trois critéres ci-dessus.

3.1. L’épaisseur

3.1.1. Quelle épaisseur choisir ?

L'épaisseur d’un protege-dents est une des caractéristiques principales importantes. Il ne doit pas
étre trop épais car il deviendrait trop encombrant et par conséquent ne serait pas porté par le
joueur.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des différentes recommandations selon les auteurs.

Tableau 8 : Récapitulatifs des différentes épaisseurs d'un protege-dents selon les auteurs

Modeéle du protege- Epaisseur occlusale Epaisseur Epaisseur palatine
dents vestibulaire
Sametzky>? 4 mm Non renseignée Non renseignée
Patrick>3 2 mm 3mm 3mm
Takahashi®* 4 mm Non renseignée Non renseignée

Source : Auteur, d’apres les études de Sametzky, Patrick et Takahashi, 2018
Patrick préconise un protége-dents plus fin en occlusal (2 millimétres) par rapport au modéle de

Sametsky>® et I'étude de Takahashi®® (4 millimétres). L’étude de Farrington et al®’ précise que

51 Westerman et al., « Effect of ethylene vinyl acetate (EVA) closed cell foam on transmitted forces in
mouthguard material ».

52 Lamendin, Odontologie du sport.

53 patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».

54 Takahashi, Koide, et Mizuhashi, « Difference in the thickness of mouthguards fabricated from ethylene-vinyl
acetate co-polymer sheets with differently arranged v-shaped grooves ».
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I’épaisseur est directement corrélée a I'absorption de I'énergie d’un choc. Une épaisseur de 2
millimetre d’EVA transmet 15,7 kN tandis qu’une épaisseur de 6 millimetres d’EVA ne transmettra

que 3,91 kN.

Notre protege-dents fera donc :
- Trois millimetres d’épaisseur en palatin
- Trois millimetres d’épaisseur en vestibulaire.
C’est un bon compromis entre efficacité de I'absorption du choc et le confort du joueur.
- Trois millimetres d’épaisseur en occlusal.
Un protége-dents avec une épaisseur de quatre millimétres peut étre également proposé si la cavité

buccale du joueur est assez volumineuse pour optimiser |'absorption des chocs.

Tableau 9 : Les différentes épaisseurs selon les auteurs et notre protege-dents

Modéle du protége-  Epaisseur occlusale Epaisseur Epaisseur palatine
dents vestibulaire
Sametzky® 4 mm Non renseignée Non renseignée
Patrick>® 2 mm 3 mm 3 mm
Takahashi®® 4 mm Non renseignée Non renseignée
Notre Protége-dents 3 mm 3mm 3 mm

Source : Auteur, d’apres les différentes études, 2018

55 Lamendin, Odontologie du sport.

56 Takahashi, Koide, et Mizuhashi, « Difference in the thickness of mouthguards fabricated from ethylene-vinyl
acetate co-polymer sheets with differently arranged v-shaped grooves ».

57 Farrington et al., « A review of facial protective equipment use in sport and the impact on injury incidence ».
58 Lamendin, Odontologie du sport.

59 patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».

60 Takahashi, Koide, et Mizuhashi, « Difference in the thickness of mouthguards fabricated from ethylene-vinyl
acetate co-polymer sheets with differently arranged v-shaped grooves ».
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3.1.2. Superpositions de différentes couches

Handa® montre dans son étude que I'association de couches de différentes duretés augmente
|"absorption des chocs. Il est important de souligner que les résultats de cette étude sont des essais

en laboratoire, qui n’ont pas été appliqués cliniquement.

Figure 2 : lllustration de différents modeles : a) controle b) EVA 3mm + 3mm c) EVA + Konbiplast hard +

Konbiplast soft + espace vide

NO-MG EVA-MG 1.8 Hard & Space-MG
3.0 Hard & Space-MG

Source : Handa, « Influence of pre-laminated material on shock absorption ability in specially designed

mouthguard with hard insert and space », 2011

Le protege-dents testé (Figure 2 : lllustration de différents modéles : a) contréle b) EVA 3mm + 3mm
c) EVA + Konbiplast hard + Konbiplast soft + espace vide) est composé d’une couche extérieure d’EVA,
une couche intermédiaire de résine acrylique puis d’un espace pour empécher le contact entre la
surface intérieure du protége-dents et les surfaces vestibulaires des dents antérieures maxillaires. En
effet, ce sont ces derniéres qui recoivent souvent les impacts horizontaux et qui entrainent des
|ésions dentaires importantes. Ce protege-dents présente une grande faculté d’absorption des chocs.
Dans cette étude, trois types de matériaux sont comparés en fonction d’un contréle/témoin (sans
protége-dents). Le premier modele est I'EVA (Figure 2 : lllustration de différents modéles : a) contréle
b) EVA 3mm + 3mm c) EVA + Konbiplast hard + Konbiplast soft + espace vide), le second I'ensemble
Konbiplast + espace vide mesure 3 millimetres associé a 3 millimétres d’EVA a I'extérieur et enfin le
troisieme modele I'ensemble Konbiplast + Espace vide mesure 1,8 millimetres + 3 millimétres d’'EVA a

I'extérieur.

61 Handa et al., « Influence of pre-laminated material on shock absorption ability in specially designed
mouthguard with hard insert and space ».
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Figure 3 : Courbes de distorsion du matériaux en fonction du temps

Uec -
(Ue) EVA.MG -8 Hard&Space-MG

3.0 Hard&Space-MG
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NO-MG

Source : Handa, « Influence of pre-laminated material on shock absorption ability in specially designed

mouthguard with hard insert and space », 2011

L’étude de I'absorption et de la distorsion de ces matériaux a été effectuée avec un pendule qui tape
dans les mémes conditions sur la dent ou sur le matériau. Un accélérometre situé derriere la dent ou
le matériau mesure I'intensité du choc.

Les résultats de la distorsion en fonction du temps (Figure 3 : Courbes de distorsion du matériaux en
fonction du temps) montre que le choc est trés important sans protége-dents. Le protege-dents avec

seulement de I'EVA protége correctement alors que celui avec le Konbiplast protége mieux.

Figure 4 : Comparaison de la distorsion de la couronne par rapport a la capacité d'absorption du

matériau
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Source : Handa, « Influence of pre-laminated material on shock absorption ability in specially designed

mouthguard with hard insert and space », 2011
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La Figure 4 (Figure 4 : Comparaison de la distorsion de la couronne par rapport a la capacité
d'absorption du matériau) permet de comparer la distorsion de la couronne dentaire par rapport a la
capacité d’absorption du matériau.

Ces résultats confirment que le protege-dents avec de I'EVA seul protege suffisamment la dent tandis
que le protege-dents avec plusieurs couches est plus performant.

Néanmoins, certaines limites sont a noter car les essais ont été réalisés in vitro or in vivo le protéege-
dents doit étre suffisamment fin pour étre confortable pour le joueur. L’étude révele aussi un risque
de délamination d( a la stratification.

Le matériau le plus dur est celui qui jouxte I'espace vide entre I'intrados du protége-dents et la dent.
En cas de choc important c’est donc lui qui va frapper la dent. Est-ce un probleme ? Enfin la
réalisation de cette stratification est difficile a mettre en ceuvre.

L'impression 3D peut-elle nous permettre d’éviter la délamination due a la stratification et la gestion
de I'espace dent/protéege-dents ?

Notre protege-dents pourrait avoir un espace de 1 mm entre les dents et le matériau mais seulement
au niveau dentaire car il sera au contact au niveau des muqueuses pour permettre d’avoir une
rétention suffisante. Lors de la conception, nous avons pris la décision de ne pas retenir cette
solution mais de créer des cavités internes d’air a I'intérieur du matériau constituant le protéege-

dents. Nous développons dans la partie 3.3. ce design retenu.
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3.2. Ses limites périphériques
Ce tableau présente, selon les auteurs, les différentes données des limites et des dimensions d’un

protege-dents.

Tableau 10 : Récapitulatif des dimensions et limites d'un protége-dents

Modéle du protége- Limites périphériques Limites périphériques Limites occlusales

dents vestibulaires palatines
Sametzky®? 2 mm en deca du fond 10 mm sous le collet Non renseigné
du vestibule
Patrick® 2 mm de laréflexionde 10 mm sous le collet Distal 2°™ molaire

la muqueuse

Padilla®* Non renseigné Non renseigné Distal 2¢™ molaire

Source : Auteur, selon les études citées, 2018

Notre protége-dents aura ses limites périphériques vestibulaires a 2 millimétres en deca du fond du
vestibule. Au niveau palatin, sa limite s’arrétera 1 centimeétre sous le collet des dents. Il n’est pas
nécessaire de prendre tout le palais comme pour une prothése amovible compléte car la rétention
n’a pas besoin d’étre obtenue pour la mastication. En effet le sportif serre les dents pendant |'effort
mais ne mastique pas.

L’occlusion doit étre bien enregistrée afin qu’il n’y ait pas de déséquilibre. Les indentations des dents
antagonistes (mandibulaires) doivent étre présentes pour retrouver I'occlusion. Lindentation de
I'arcade antagoniste (mandibulaire) au niveau occlusal est indispensable car la crispation et le
serrement des dents diminue les mouvements de la téte lors d’'un choc violent ce qui entraine une
diminution des risques de commotions cérébrales®. Le risque est non négligeable car ce type de choc

violent arrive lors de la pratique du rugby et les conséquences peuvent étre néfastes® a long terme.

La limite occlusale sera par défaut la deuxieme molaire maxillaire en distal. Si le praticien observe
lors de son examen clinique que les troisiemes molaires maxillaires sont sur arcade il faudra les

englober dans le protége-dents, sans entrainer d’inconfort pour le joueur.

52 Lamendin, Odontologie du sport.

63 pPatrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».

64 padilla, « A technique for fabricating modern athletic mouthguards ».

55 Hasegawa et al., « Does clenching reduce indirect head acceleration during rugby contact ? »
56 Decq et al., « Long-term consequences of recurrent sports concussion ».
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Tableau 11 : Les différentes limites périphériques selon les auteurs et notre protége-dents

Modeéle du protége- Limites périphériques Limites périphériques Limites occlusales

dents vestibulaires palatines
2 mm en deca du fond
Sametzky®’ 10 mm sous le collet Non renseigné
du vestibule
2 mm de la réflexion de ‘
Patrick®® 10 mm sous le collet Distal 2°™ molaire
la mugueuse
Padilla® Non renseigné Non renseigné Distal 2¢™ molaire

Distal 2°™¢ molaire ou
2 mm en dec¢a du fond )
Notre Protége-dents 10 mm sous le collet 3°M¢ Molaire selon
du vestibule
I'avis du praticien

Source : Auteur, selon les études citées, 2018

57 Lamendin, Odontologie du sport.
68 patrick, « Scale of protection and the various types of sports mouthguard ».
59 padilla, « A technique for fabricating modern athletic mouthguards ».
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3.3. Llinsertion de bulles d’air dans les matériaux

L’étude de Westerman’ précise que I'insertion de bulles d’air avec de I'EVA comparé a I'EVA
sans bulles d’air diminue significativement la transmission des forces. Il chiffre cette diminution a
32%. L'impression 3D permettra certainement de créer des bulles d’air lors de la conception et de

I'impression.

Figure 5 : Graphique des forces transmises selon le temps en fonction des

Energy
absorption

[ ]

Impact force Transmitted force

o) | =

[ ]
[ ]

Mouthguard Teeth
material

Figure 1 Impact and transmitted forces.

Source : Westerman, « Beneficial effects of air inclusions on the performance of ethylene vinyl acetate (EVA)

mouthguard material », 2002

Dans son étude Westerman différencie trois échantillons d’essai pour le matériau d’EVA de 85 Shore
A selon le modele décrit en figure 6 ci-apres :

- Echantillon 1 = cellules d’air de 2x2x2 mm avec 1 mm de séparation

- Echantillon 2 = cellules d’air 2x2x2 mm avec une séparation de 2 mm

- Echantillon 3 = cellules d’air 3x3x2 mm avec une séparation de 1 mm

70 \Westerman, Stringfellow, et Eccleston, « Beneficial effects of air inclusions on the performance of ethylene
vinyl acetate (EVA) mouthguard material ».
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Figure 6 : Schémas modélisant les bulles d'air insérées dans le matériau

Top view

== Cell walls

Q_ \
L]

Source : Westerman, « Beneficial effects of air inclusions on the performance of ethylene vinyl acetate (EVA)

mouthguard material », 2002

La figure 7 montre les résultats de I'étude de Westerman’®. L'insertion de bulles d’air a un impact

significatif sur la diminution des forces transmises a la dent.

Figure 7 : Valeurs de I'étude de Westerman

Table T Mean maximum fransmitted forces (kN)
within impacts and direction of impact forces (positive
and negative)

Impact site  Standard Sample 1 Sample2  Sample 3

A —7.56 -5.50 -6.15 -5.12
B +1.28 +0.25 +0.04 -0.10
= —-1.45 -0.58 -0.84 -0.75
D +0.35 -0.12 -0.18 -0.19

Source : Westerman, « Beneficial effects of air inclusions on the performance of ethylene vinyl acetate (EVA)

mouthguard material », 2002

71 Westerman, Stringfellow, et Eccleston.
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Figure 8 : Graphique des forces transmises selon |'échantillon testé
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Figure 4 Forces within impacts on EVA mouthguard materials with
and without air inclusions.

Source : Westerman, « Beneficial effects of air inclusions on the performance of ethylene vinyl acetate (EVA)

mouthguard material », 2002

Ce méme auteur a publié une étude’? avec des cellules d’Hydrocerol® (agent moussant) a la place
des cellules d’air. Les conclusions de son étude montre qu’il n’y a pas de différence significative entre
de I'EVA de 4 mm d’épaisseur avec ou sans ces cellules de mousse d’Hydrocerol®.

L'étude démontre que c’est I'échantillon n°3 qui posséde les meilleures caractéristiques pour
I"absorption des forces. Cet échantillon est celui qui inclut des cellules d’air de 3x3x2 mm avec une
séparation de 1 mm.

C’est sur cette étude que va reposer le design de notre futur protege-dents. Nous allons profiter de la
conception 3D pour inclure des bulles d’air sur mesure.

Nous faisons le choix de l'insertion de bulles d’air versus I'espacement entre la dent et le protége-
dents. En effet, I'impression 3D va avoir un apport plus important dans le design avec les insertions
de bulles d’air dans le matériau pour un résultat comparable voire meilleur. L'espacement entre la
dent et le protege-dents peut se faire aujourd’hui avec la technique de Sametzky. L'insertion de
bulles d’air est a ce jour impossible avec I'EVA car aucun industriel n’a encore commercialisé de

plaquettes d’EVA incorporées de bulles d’air.

72 \Westerman et al., « Effect of ethylene vinyl acetate (EVA) closed cell foam on transmitted forces in
mouthguard material ».
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4. Et aprés-demain

L’objectif de notre protege-dents est d’étre créé exclusivement par flux numérique. Cela passe
donc par la chaine numérique qui comporte I'empreinte optique, la conception assistée par
ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO). Pour I'empreinte, I'idéal est d’utiliser
une caméra optique portative permettant au dentiste de se déplacer directement « sur le terrain ».
Une fois 'empreinte effectuée sur les joueurs d’'une équipe, ou d’un club, la conception peut se faire
au cabinet, chez son prothésiste ou chez soi. Enfin I'impression du protege-dents sera faite soit par

sous-traitance soit directement par une imprimante 3D au sein du cabinet.

4.1. L’'empreinte optique

L’objectif de I'empreinte est d’obtenir I'ensemble de I'arcade dentaire ainsi que I'ensemble des
mugqueuses jusqu’au fond du vestibule et 10 millimetres sous le collet des dents au niveau du palais.
Les progres de l'informatique permettent aujourd’hui de numériser les dents de facon fiable et
standardisée afin d’obtenir des modéles 3D réalistes’>. Les empreintes conventionnelles et
numériques sont équivalentes pour les restaurations prothétiques de grande étendue et le
numérique a dépassé les empreintes conventionnelles pour les faibles étendues (toutes réserves
faites si la préparation est trop intrasulculaire). 7* 7> La concaténation, qui consiste a lier entre elles
des informations (ici nuages de points) est facilitée par des surfaces présentant des caractéristiques
remarquables. L'enjeu consiste donc a appliquer les méthodes d’empreinte optique a
I'enregistrement des muqueuses et des dents afin de s’affranchir de 'empreinte conventionnelle’®,
Bien que cette technique ait I'avantage de s’affranchir des empreintes physico-chimiques, elle
présente des limites :
- Son caractere statique lui confere une équivalence avec les empreintes muco-statiques, et
pas avec les empreintes anatomo-fonctionnelles (qui enregistrent les mouvements des
mugqueuses dans des positions extrémes).

- La dépressibilité des muqueuses ne peut pas étre enregistrée avec cette méthode.

73 Baixe et al., « La prothése partielle a ch3ssis métallique : de 'empreinte optique a la fabrication additive ».
74 Ender et Mehl, « In-vitro evaluation of the accuracy of conventional and digital methods of obtaining full-
arch dental impressions ».

7> Patzelt et al., « Accuracy of full-arch scans using intraoral scanners ».

76 Kattadiyil et al., « Intraoral scanning of hard and soft tissues for partial removable dental prosthesis
fabrication ».
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Ces inconvénients n’ont cependant pas d’impact pour notre protege-dents. En effet, notre protege-
dents aura des limites a au moins deux millimeétres du fond du vestibule et des freins. Cela est
suffisant pour ne pas blesser le joueur en utilisant seulement une empreinte muco-statique. De plus,
la dépressibilité des muqueuses est peu importante pour le protege-dents car le matériau est souple
et s'adaptera donc méme s’il y a des défauts d’empreintes.

Dans le cadre de cette theése, la caméra optique utilisée est la caméra optique 3Shape®. Celle-ci
permet I'enregistrement des muqueuses a condition que la prise soit faite en une fois. En effet, si
I"acquisition est interrompue, la caméra et le logiciel ne sont pas capables de se resituer dans
I’espace. Cela est dil au manque de repéres « durs » tels que les dents. De nombreuses recherches et
développements sont en cours sur cette empreinte numérique des muqueuses.

Le fichier de 'empreinte (dents + muqueuses) est tres volumineux. Afin d’en faciliter I'exploitation, il
est nécessaire de travailler le nuage de points et de le lisser pour ne garder que 0,1 a 1% des
données de I'empreinte initiale.

Une fois 'empreinte optique obtenue, le fichier doit étre exporté au format *.stl. Ce type de fichier
est équivalent aux fichiers *.dicom pour les radiographies. C’est a partir de ce fichier que le protege-

dents est congu.
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4.2. Conception virtuelle du protége-dents

Figure 9 : Schéma en coupe sagittale du protége-dents sur une incisive

N

Vestibulaire
1 mm

1,5mm {3 Palatin

1,5 mm M

Source : Dr Fouilloux, 2018

Ce schéma est la base de la réflexion pour la conception du protege-dents. Sa conception se déroule
en 5 étapes :

- Découpe du modeéle selon les limites périphériques du futur protége-dents

- Extrusion de 1 millimétre correspondant a I'intrados du protége-dents

- Réalisation d’une extrusion des alvéoles sur I'intrados de 1 millimétre

- Réalisation d’une extrusion de 4mm correspondant au protege-dents a partir du modele

initial
- Soustraction de matiére (volume des alvéoles) sur I'extrusion des 4 millimétres

correspondant au protege-dents
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4.2.1. Transformation de I’empreinte optique au format *.stl en modéle virtuel

Une fois I'empreinte optique réalisée, le fichier au format *.stl doit étre converti en un modéle
virtuel. Ce modeéle est la base de notre travail. Il correspond au modele en platre réalisé par le

prothésiste lors de la fabrication d’un protege-dents conventionnel.

Figure 10 : Modele virtuel de I'arcade maxillaire, vue de face
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4.2.2. Découpe du modele au niveau vestibulaire

Le protége-dents doit étre délimité a deux millimétres du fond du vestibule. Cette limite est dessinée
a I'aide d’un logiciel et d’un bras robotisé a retour de force et correspond a la future limite de notre

protége-dents.

Figure 11 : Détermination de la limite vestibulaire du protege-dents sur le modéle virtuel
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Au niveau des freins, le joueur de rugby doit pouvoir effectuer ses mouvements fonctionnels. Ainsi, il

est nécessaire d’aller a 2 milliméetres en dega du frein.

Figure 12 : Contour du frein maxillaire
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Ensuite, la limite est dessinée au niveau vestibulaire secteur 2

Figure 13 : Détermination de la limite vestibulaire (secteur 2) du protége-dents sur le modele virtuel
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4.2.3. Découpe du modele au niveau palatin

Au niveau du palais, la limite est placée a 10 millimétres en dessous des collets dentaires.

Figure 14 : Limite du protége-dents sur le modéle virtuel au palais
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Pour créer un volume qui correspondra au protége-dents, cette limite constitue une enveloppe
fermée. Si besoin, elle peut étre retouchée en rajoutant des points sur la courbe ou en les déplacant.
Cela permet d’étre plus précis.

Lors de la délimitation de I'’enveloppe préfigurant la limite du protége-dents, la problématique des
contre-dépouilles n’a plus lieu d’étre. En effet, le protege-dents est constitué d’'un matériau souple

qui permet le passage de contre-dépouilles sans difficulté.

4.2.4. Création d’un volume correspondant aux futures alvéoles

Une extrusion de matiére correspondant au premier millimetre d’épaisseur du protege-dents (au
contact des dents) est réalisée. Cette extrusion correspond a l'intrados (1 mm) du futur protege-
dents.

L’étude de Handa’’ propose de créer un espace vide entre les dents et le protége-dents. Pour cette
thése, il a été décidé de ne pas créer cet espace. S'il devait étre réalisé, c’est a ce moment de Ila
conception qu’une extrusion de 1 millimeétre doit étre faite. La suite de la conception se fait sur cette
extrusion de 1 millimeétre au niveau dentaire.

Le motif des futures alvéoles doit étre patché sur cette extrusion. Différents motifs peuvent étre faits
et devront faire, par la suite, I'objet d’'une étude comparative. Pour cette thése, des losanges ont été

choisis.

Figure 15 : Patch des futures alvéoles
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77 Handa et al., « Influence of pre-laminated material on shock absorption ability in specially designed
mouthguard with hard insert and space ».
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Une extrusion de 1,5 millimétre est réalisée a partir du patch de nos alvéoles, permettant d’obtenir
un volume correspondant au 1 millimétre au contact des dents et 1,5 millimetre pour le volume des

alvéoles.

Figure 16 : Extrusion correspondant a 1mm + 1,5mm de matiere
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Ce volume des alvéoles (Figure 17) est soustrait au volume complet du protege-dents final.

Figure 17 : Volume des alvéoles
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4.2.5. Réalisation du volume complet du protéege-dents

Le dernier volume créé sert de modele pour la soustraction du volume des alvéoles dans le protége-
dents définitif. Ainsi, un volume correspondant aux épaisseurs du protege-dents doit étre créé. Une
épaisseur de 4 millimétres est créée avec le logiciel de conception de gouttiere de 3Shape®. Celle-ci
peut également étre créée par Exocad® ou d’autres logiciels. Les avantages de ces logiciels sont leur
facilité d’utilisation et la qualité du résultat. Lorsque la matiére est extrudée avec d’autres logiciels,
un maillage doit étre défini avec une précision importante. Les ordinateurs ne sont pas assez
puissants pour permettre une conception rapide (5 minutes de chargement minimum lors de la
transformation de ce maillage). Pour rappel, le volume est créé par le logiciel selon les limites
préalablement délimitées en début de conception. Cela doit étre réalisé en début de conception car
une fois le modele extrudé pour créer les différentes couches de matériaux le modeéle initial n’est
plus disponible dans I'organigramme de la CAO. Il faudrait tout recommencer depuis le début de la

CAO.

Figure 18 : Vue vestibulaire du futur protége-dents
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Seule la soustraction de matiére reste a réaliser a partir du fichier créé précédemment dans le

volume du protege-dents.
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4.2.6. Vérification de la conception

Afin de s’assurer que les bulles d’air sont bien présentes dans le protége-dents, les paramétres de

visualisation peuvent étre modifiés, permettant de les identifier par transparence.

Figure 19 : Visualisation des alvéoles au sein du protége-dents
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4.3.

Sa composition : matériaux d’imprimante 3D

Il existe quatre catégories de matériaux pour réaliser une impression 3D :

Les thermoplastiques
Les métaux
Les matériaux organiques

Les céramiques

Les polymeéres thermoplastiques semblent étre le matériau le plus innovant se prétant le mieux a

I'impression du protége-dents. Les caractéristiques seront décrites ci-dessous.

4.3.1. Les polyméres thermoplastiques 78

Les matériaux les plus courants sont :

L’ABS (Acrylonitrile Butadiéne Styréne) : C'est un des matériaux préférés pour I'impression

3D par dépot de filament fondu. L'exemple le plus souvent donné est celui des briques de
Lego®. Il offre des propriétés plus intéressantes que le PLA (Acide polylactique) en termes de
résistance a l'eau et a la chaleur. Son rendu est plus lisse que le PLA et demande moins de
traitement a la sortie de la machine. Sa température de fusion se situe entre 200 a 250°C. Il
existe en plusieurs couleurs et peut se trouver sous forme de bobines de filament ou sous

forme de polymeére liquide.

Le PLA (acide poly-lactique) : Il s'agit d'un matériau tres répandu dans I'impression 3D. |

utilise la technique de dép6t de filament fondu. Issu de matiéres comme I'amidon de mais, il
est biodégradable. Il est utilisable pour la confection d'objets en contact avec de la
nourriture, comme des bols ou des assiettes. Il est sensible a I'eau et a la chaleur. Le contact
répété avec l'un ou l'autre provoque des dégradations. Ce matériau est intéressant d’un
point de vue biocompatibilité avec la peau et les muqueuses. Il ne peut pas étre utilisé pour
notre protege-dents car il se dégrade au contact de I'eau. Le PLA fond a une température
comprise entre 160 et 220°C. S'il existe de nombreuses couleurs de PLA, certains dérivés
offrent en plus des propriétés physiques intéressantes. Le NinjaFlex® par exemple est —
comme son nom l'indique — un PLA flexible, la version standard étant plut6t cassante. Les

flexibles demandent cependant une vitesse d'impression bien plus lente.

78 Jacquet, « Quels sont les matériaux utilisés en impression 3D ? : liquide, en poudre ou en bobine ».
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Les polyamides (PA) : Utilisés avec la technique du frittage laser (SLS), ils se présentent sous

forme de poudre. Lors d'une utilisation avec un procédé de dép6t de filament, on retrouve
par exemple le nylon sous forme de bobines. Résistant et élastique, le PA a une température
de fusion entre 235 a 260°C. La grande majorité des polyamides est compatible avec un

contact alimentaire.

Le PET (Polyethylene Terephthalate) : Obtenu a partir du pétrole, il est plus solide que I'ABS.

Il est utilisé pour les pieéces qui demandent a la fois de la robustesse et de la flexibilité. On le
trouve notamment dans les bouteilles en plastique. Le PET est conditionné en bobine. La

température d’'impression est de I'ordre de 220°C.

4.3.2. Comparaison des matériaux

Les deux principaux matériaux utilisés en termes d’impression 3D sont : I’ABS (Acrylonitrile butadieéne

styréne) et le PLA (acide polylactique).

Ces deux matériaux présentent des avantages et des inconvénients. Ci-dessous leurs principales

caractéristiques :

Le PLA est biodégradable et issu de matériaux recyclés. Il est plus respectueux de
I’environnement. Souvent utilisé dans I'emballage alimentaire, il peut étre obtenu a partir
d’amidon de mais. Il ramollit autour de 50°, commence a fondre a 160° et est réellement
travaillé a 180°. Il n’est pas tres résistant a la chaleur et est sensible a I’lhumidité. Il faut donc
la maintenir au sec, ce qui peut étre un probleme pour notre protege-dents (milieu humide)
car il aura tendance a casser facilement en cas de chocs.

L’ABS est un polymére thermoplastique. Il est souvent utilisé dans les appareils électro-
ménagers (les cafetieres par exemple). C'est également le méme type de plastique que les
Lego®. Il ramollit a 90°, commence a fondre a 180° et est réellement travaillé vers 230°. Il est
donc plus résistant a la chaleur que le PLA. Contrairement a son concurrent, il se plie
facilement et ne rompt pas. Attention, les risques d’échec (cassure par exemple) sont plus
grands lors de I'impression, notamment pour des raisons de moins grande résistance aux

chocs de température.

D’apreés la thése d’exercice de Claire Perus’, un tableau comparatif des matériaux peut étre présenté

de la fagon suivante :

79 Perus, « Réalisation de PEI chez un patient édenté total en utilisant des logiciels open source : & propos d’un

cas ».
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Tableau 12 : Comparatif des différents matériaux

Matériaux Facilité Adhésion inter-  Résistance a la Elongation ala Résistance a la
d’'impression couche traction rupture chaleur
ABS
- - + -- +++
PLA
+++ ++ ++ -- --
PET
++ + - -- -
Nylon
+ -- - + --

Source : Perus, « Réalisation de PEI chez un patient édenté total en utilisant des logiciels open source : a propos

d’un cas », 2017

4.3.3. Biocompatibilité 8°

Le protége-dents réalisé dans le cadre des travaux de cette thése est un prototype. Afin d’étre utilisé
en bouche, celui-ci doit étre approuvé par ’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament
et des produits de santé) dans le cadre des dispositifs médicaux (DNSM). Cette approbation permet
de répondre aux normes de santé et de sécurité notifiées dans la directive 93/42/CEE®!. Toutes les
matiéres premiéres du protege-dents doivent porter la marque CE.

Aujourd’hui la Food Drug Administration (FDA), est la seule entité américaine qui attribue la
compatibilité avec le contact alimentaire. Si le matériau est compatible avec le contact alimentaire, il

pourra I'étre avec la peau et les muqueuses.

80 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, « Dispositifs médicaux (DM) ».
81 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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4.3.4. Les matériaux de demain en impression 3D

Comme présenté auparavant, les matériaux disponibles et utilisables pour I'impression 3D ne sont
pas encore suffisamment performants pour notre protege-dents. C'est I'une des premieres fois dans
I’histoire de I'industrie que les machines sont disponibles avant la matiére premiére. C'est pourquoi
I'absence du matériau idéal ne devrait pas poser de problemes sur le long terme. En effet, d’ici
qguelques années, l'industrie aura développé le matériau qui se rapprochera du matériau idéal pour

notre protége-dents.

D’aprés la littérature, deux matériaux sont retenus: le RTV 71556 de Rhone-Poulenc qui est un
silicone avec 20 % d’huile de silicone et le copolymeére d’EVA 28 %. Ces matériaux ne sont pas
disponibles pour I'impression 3D mais seulement pour la fabrication conventionnelle du protege-
dents.

A ce jour, I'entreprise francaise Sterne® a développé un silicone compatible avec I'impression 3D
d’une dureté de 30 a 60 shore A. Il se rapproche donc du silicone optimal de 80 shore A. La
confection d’un protége-dents en silicone est donc possible. Toutefois, pour des questions
budgétaires, il n’a pas été possible de réaliser un prototype avec cette matiére. Le co(t de cette
impression 3D se chiffre en millier d’euros. Un tel prix n’est pas réaliste pour un protége-dents car
trop élevé. D’ici quelques années, cette impression sera certainement possible pour un co(t inférieur

a 100 euros.

Une impression a été réalisée avec la résine Flexible® de Formlabs®. Ce matériau présente toutes les
caractéristiques nécessaires a notre protége-dents :

- Souple pour passer les contres-dépouilles

- Dureté de 80 Shore A

- Résistant mécaniquement

- Non soluble dans I'eau

- Absorption des chocs

Cependant, ce matériau est non compatible avec les muqueuses et la peau. D’apres les fiches de
sécurité, il est recommandé de ne pas le mettre au contact des muqueuses et de la peau.
C'est donc un matériau qui est optimal mécaniquement. Les industriels devront développer ce

matériau afin qu’il soit compatible avec un contact de la cavité buccale.
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4.4. L'impression des prototypes

Dans le cadre de cette thése, deux prototypes de protege-dents ont été imprimés. L'un en résine

dure avec l'insertion de résine blanche dans les alvéoles afin de visualiser au mieux les alvéoles.

Figure 20 : Photo du protége-dents imprimé en résine dure avec de la résine blanche pour visualiser

les alvéoles, vue de face

Source : Auteur, 2018

Figure 21 : Photo du protege-dents imprimé en résine dure avec de la résine blanche pour visualiser

les alvéoles, vue de I'intrados

Source : Auteur, 2018
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Figure 22 : Photo du protege-dents imprimé en résine dure avec de la résine blanche pour visualiser

les alvéoles, vue de |'extrados

Source : Auteur, 2018

Un autre prototype de protége-dents a été imprimé avec la résine Flexible® de I'imprimante

Formalbs®.

Avant I'impression 3D, il est important de bien positionner I'objet selon le mode d’impression. Le
matériau doit étre soutenu tout au long de I'impression. Il doit étre aussi positionné de maniéere a

éviter la formation de cuvettes lors de sa fabrication.
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Figure 23 : Positionnement du protege-dents sur le logiciel d'impression 3D

2 ]
]
.

Source : Auteur, 2018

L'impression du prototype a été faite avec I'imprimante de Formlabs®. Elle a duré environ 10 heures.

Figure 24 : Impression du protége-dents

Source : Auteur, 2018
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A la sortie de I'imprimante 3D, I'objet réalisé doit étre rincé en respectant les données du fabricant

de résine puis polymérisé.

Figure 25 : Polymérisation du protége-dents

Source : Auteur, 2018

L'impression de ce prototype montre que toutes les caractéristiques du matériau de demain pour les
protége-dents existent déja. Cependant, la fiche de sécurité de cette résine ne permet pas d’avoir un
contact avec la peau et les muqueuses. Des lors qu’un industriel sera en mesure de fabriquer une
résine comparable avec la possibilité d’obtenir le marquage CE et la norme de dispositif médical de
classe 1 (dispositif appartenant a la classe de risque la moins élevée), cette résine sera le matériau

idéal pour notre protége-dents de demain.
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Figure 26 : Protége-dents imprimé avec la résine Flexible®

Source : Auteur, 2018

Pour imprimer le protege-dents avec la résine Flexible®, il faut étre vigilant lors du positionnement
de l'objet car des cuvettes peuvent étre créées. Afin de soutenir le matériau non polymérisé, des
supports sont imprimés. Il faut réduire leurs nombres au maximum car ils vont créer des petites
imperfections une fois coupé.

2 protege-dents ont été imprimés avec les supports en intrados et en extrados.
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Voici quelques photos du prototype imprimé selon plusieurs vues :

Figure 27 : Protége-dents en résine Flexible® vue 1

Source : Auteur, 2018

Figure 28 : Protege-dents en résine Flexible® vue 2

Source : Auteur, 2018
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Conclusion

L'enquéte épidémiologique sur les différents chocs bucco-dentaires subis lors de la pratique du
rugby, a permis d’identifier et de caractériser les protege-dents existants a ce jour ainsi que les
blessures les plus courantes. Ces données ont été utilisées pour élaborer un protége-dents avec un

nouveau design congu grace aux technologies numériques (CFAO).

Si nous nous posions la question de savoir concevoir, en 2018, un nouveau protége-dents grace aux

technologies numériques, le travail effectué dans le cadre de cette these permet de répondre oui.

En revanche, en 2018, nous ne pouvons pas fabriquer un protege-dents commercialisable par le
procédé d’impression 3D répondant a I'ensemble des critéres biologiques et mécaniques. En effet,
s’il est possible de fabriquer des prototypes avec des matériaux innovants nous n’avons pas pu créer
un proteége-dents répondant aux normes de dispositif médicaux de classe 1, avec les propriétés
mécaniques suffisantes. Le co(t des matériaux aux caractéristiques recherchées et utilisables pour
I'impression 3D ne sont pas compatible avec les conditions économiques du marché. Un budget de
plusieurs milliers d’euros serait nécessaire.

D’ici quelques mois ou années de nouveaux matériaux devraient étre disponibles sur le marché et
sans aucun doute nous trouverons le matériau idéal pour réaliser notre protege-dents.

Cette these contribue a préparer le terrain pour concevoir des protége-dents individuels de haute

qualité pour un co(t et une facilité de fabrication abordable.
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Annexes

Fiche de données de sécurité de Dow Corning
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SILASTIC(R) MDX4-4210 BIOMEDICAL GRADE
ELASTOMER BASE (BASE information is be-
low)

Version Date de révision: Mumero de la FD'S:  Date de demiére parution: 18.00.2015
1.3 28.04.2018 T33306-00004 Diate de la premigre version publiée:
11112014

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l"entreprise

1.1 ldentificateur de produit

MNom commercial o SILASTIC{R) MDX4-4210 BIOMEDICAL GRADE
ELASTOMER BASE (BASE information is below)

Code du produit :  DDDOODODDDD27T 08250
1.2 Wilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lées

Utilisation de la substaneaidu :  Intermediaire
mélange

1.3 Renseignements concernant le foumnisseur de la fiche de données de sécurité

Societe Dew Coming Europe 5_A
rue Jules Bordet - Pare Industriel - Zone C
B-T180 Seneffe
Telephone :  English Tel: +48 811237507
Deutsch Tel:  +48 811237500
Frangais Tel: +3284511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espafiol Tel:  +32 64511183
Adresse e-mail de la per- :  sdseu@dowcoming.com

sonne responsable de FOS

1.4 Numéro d"appel d'urgence
Dow Corning (Barry UK. 24h) T&l: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: #32 64 BER240
ORFILA (INRS): + 33 (D)1 45 42 59 59 (24/24)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pas une substance ni un mélange dangereus.

2.2 Eléments d'étiquetage
Etiquetage (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pas une substance ni un mélange dangersus.

1712

62




Fiche caractéristiques techniques SIO-LM-60

SiO-
SHAPING

1a01 3

SiO-LM-60
Silicone
Description Le mélange STERNE Si0-LM-80 est une gamme de silicone optimisé pour

réticulation sous lumiére Ultra Viclette (UV). Cefte gamme de matiére combine les
proprietes des silicones, tout en ayant une reticulation 3 faible température (<

TG,

Caractéristiques Densita 1,14  gom DM 53 479 A
Durete 5] Shore A #-5  DIN 53505
Module sécant @ 100% 2 Mpa DIM 53 504 52
Résistance a la rupture 1 Mpa DIM 53 504 52
Allongement & la rupture 440 % DM 53 504 52
Déchirement 35 Nmim ASTMD 624 g B
Coulsur Translucide (autres couleurs possibles)

Transformation Moulage et surmoulage par injection et impression 30

Réticulation sous lumiére ultra violette.

X\ BfR "Siliconas".

FDA 21 CFR 177.2600

USP Classe VI

IS0 10983 (Parties: 5, 6, 10 et 11)

Réglementations

Excellente stabilité thermique
. Stabilité et flexibilité 4 basse température
Caractéristiques et  Longue durée de vie 3 des contraintes dynamigues.
“antﬂges Grande stabilité 4 Fozone et la lumiére ultraviolette,
Excellent comportement diglectrique sur une large plage de températures.
Pas facilement inflammable.

STERNE T’?“% A e
= Sterne SAS @ §®
ZAC du MIN - Avenue Jean Monnet - BF 50042 - F - 84302 CAVAILLON Gedex :
T&l.(33) 4 32 50 16 97 - Fax (33) 4 90 71 47 53 - Siret N* 404 965 303 00021 e i
Low walwors soni obterues w nous s ity pussen| #e recroduts en lebor stoice B0 US el Sew metodes. ot condtoms e
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Fiche caractéristiques silicones SI0-LM-30

SiO-LM-30
Silicone
Description Le mélange STERNE Si0-LM-30 est une gamme de silicone optimisé pour La

réticulation soars kemiére Ultra Viclette (UV). Cette gamme de matiére combine les.
proprietes des silicones, tout en ayant une réticulation 3 faible température (<

TO'C).

Caractéristiques Densité 114 gem DIN 53479 A
Dureté 20 Shore A +-5  DIM 53 505
Résistance a la rupture 45 Mpa DIM 53 504 52
Allongement A la rupture 580 % DIM 53 504 52
Déchirement 9 Nmm ASTMD 624 de B
Couleur Translucide |autres couleurs possibles)

Transformation Moulage et surmoulage par injection et impression 3D

Réticulation sous lumiére Ultra violette.

XV B "Sificones".
FDA 21 CFR 177.2600

USP Classe VI

IS0 100893 (Parties: 5, 8, 10 et 11}

Réglementations

Excellente stabilits thermique
e Stabilité et flexibilité 4 basse température
Caractéristiques et  Longue durée de vie 3 des contraintes dynamiques.
ava"tﬂges Grande stabilité a Pozone et la lumiére ultraviolette.
Excellent comportement diglectrique sur une large plage de températures.
Pas facilement inflammable.

STERNIE fh-'-:, _— _
ZAGC du MIN - Avenue Jean Monnet - BF 50042 - F - 84302 CAVAILLON Cedex N i N
Tel(33) 4 32 50 16 97 - Fax (33) 4 90 71 47 53 - Siret N* 404 965 303 00021

[ nous b ity pussent dfrs = Uit e o " 7
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Vu, le Directeur de these Vu, le Doyen de la Faculté de Chirurgie dentaire

de I'Université Paris Descartes

Docteur Isabelle FOUILLOUX Professeur Louis MAMAN

Vu, le Président de I'Université Paris Descartes
Professeur Frédéric DARDEL

Pour le Président et par délégation,

Le Doyen Louis MAMAN






Empreinte optique et impression 3D d’un protege dents

pour la pratique du rugby

Résumé :

Les traumatismes dentaires liés a la pratique de sports de contact tels que le rugby représentent
aujourd’hui entre 5 et 12 % des consultations d’urgence traumatique chez le dentiste.

Une fracture de I'émail ou de la dentine est un traumatisme irréversible. Le port systématique d’un
protége-dents s’avere étre actuellement le moyen le plus efficace pour préserver les tissus dentaires et
mugqueux. On constate que 93,2% des joueurs ne portaient pas de protection dentaire le jour du
traumatisme. La raison principale du non port du protége-dents est I'inconfort (65,9%). A partir du
modele de Sametsky et des données issues de la littérature nous allons proposer un nouveau protége-
dents. Celui-ci devra répondre a un cahier des charges optimal (protection des levres et dents contre les
chocs directs, amortissement des chocs occlusaux, déglutition et phonation permises...). L'objectif est de
créer un protége-dents confortable et plus efficace afin d’optimiser I'absorption des chocs. Une approche
innovante exploitant la chaine numérique CFAO visera a faciliter sa réalisation pour le praticien
(empreinte optique) et le prothésiste (conception et impression 3D). Ce protége-dents integrera un
nouveau design tel que l'insertion de bulles d’air et un nouveau matériau d’impression 3D. Avons-nous la
possibilité en 2017 d’améliorer les techniques de réalisation des protege-dents actuels avec de nouvelles

technologies, en particulier la chaine numérique (empreinte optique et imprimante 3D) ?

Discipline :

Prothéses dentaires

Mots clés fMesh et Rameau :

Conception assistée par ordinateur -- Dissertations universitaires ; Impression tridimensionnelle --
Dissertations universitaires ; Protege-dents -- Théses et écrits académiques; Rugby -- Théses et

écrits académiques

Université Paris Descartes
Faculté de Chirurgie dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge



