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INTRODUCTION 

 

La dissémination hospitalière puis rapidement communautaire des souches 

d’Entérobactérales résistantes aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) par sécrétion 

d’une ß-lactamase à spectre étendu (BLSE) ou par hyperproduction d’une céphalosporinase 

chromosomique a conduit à un recours fréquent aux carbapénèmes. En France, la 

consommation d’imipénème en établissement de santé a ainsi doublé entre 1999 et 2009, et 

a encore augmenté de 42.6% entre 2009 et 2016 (RESEAU ATB-RAISIN, 2018).  

  

Mais l’utilisation massive des carbapénèmes est une « fausse bonne solution » selon le 

rapport du Haut Conseil de la Santé Publique publié en février 2010.  En effet, très vite, les 

Entérobactérales Productrices de Carbapénémases (EPC) se sont répandues à travers le 

monde. Si en France, moins de 1% des Klebsiella pneumoniae responsables d’infections 

invasives sont résistantes aux carbapénèmes, en Grèce, ce sont plus de 50% qui sont devenues 

résistantes aux carbapénèmes (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, 2018; HAUT 

CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE, 2010).  

 L’augmentation de la prévalence de ces Bactéries Hautement Résistantes émergentes 

(BHRe) menace sérieusement notre système de santé actuel.  Selon le rapport Carlet, si cette 

situation perdure, nous pourrions connaitre à nouveau un monde sans antibiotique, soit un 

retour en arrière de 70 ans, avec des effets sur les systèmes de santé pires que si les 

antibiotiques n’avaient jamais existé (CARLET AND LE COZ, 2015). 

En France, le « plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 » préconise de limiter 

l’usage des carbapénèmes aux cas strictement nécessaires afin de ne pas sélectionner 

d’avantage les résistances, et d’utiliser dans la mesure du possible des antibiotiques à spectre 

plus étroit (MINISTERE CHARGE DE LA SANTE, 2016). 

C’est ainsi que des molécules anciennes, telles que la témocilline, connaissent un regain 

d’intérêt. 
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La témocilline est une 6-α -méthoxy-pénicilline stable vis-à-vis de la plupart des ß-lactamases 

(y compris les BLSE) (DUPLOYEZ ET AL., 2019; JULES AND NEU, 1982; KUCH ET AL., 2020; LIVERMORE AND 

TULKENS, 2008; SLOCOMBE ET AL., 1981). 

 Développée dans les années 80, mais jugée peu utile à l’époque en raison de son spectre 

étroit, elle est aujourd’hui présentée comme une alternative aux carbapénèmes pour le 

traitement des infections à Entérobactérales sensibles.   

Cependant, l’utilisation de la témocilline fait débat : une incertitude règne toujours 

concernant sa posologie optimale,  et les concentrations critiques (seuils permettant aux 

laboratoires de catégoriser les souches en sensibles, intermédiaires ou résistantes) ne sont 

pas clairement établies, avec plusieurs valeurs avancées selon les différentes sociétés 

savantes internationales. 

 

En 2019, le comité européen chargé de définir les recommandations pour l’interprétation des 

tests de sensibilité aux antibiotiques (EUCAST : European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) a établi les concentrations critiques (CC) et diamètres critiques (DC) de 

la témocilline vis-à-vis des Entérobactérales, mais a limité ses recommandations à Escherichia 

coli, Klebsiella spp. (sauf Klebsiella aerogenes) et Proteus mirabilis, par manque de données 

sur les autres espèces (EUCAST, 2020).  

 

Dans ce contexte, notre objectif a été de déterminer la sensibilité des Entérobactérales du 

groupe III à la témocilline, et d’évaluer l’impact de la méthode utilisée, ainsi que des 

concentrations critiques et diamètres critiques utilisés, sur la catégorisation clinique des 

souches.  

 

Ainsi, après une revue des données de la littérature sur la témocilline et sur les méthodes de 

détermination de la sensibilité aux antibiotiques, il sera présenté un travail visant à 

déterminer la sensibilité à la témocilline,  par quatre méthodes, de 103 souches 

d’Entérobactérales du groupe III collectées prospectivement au CHU de Rouen, et d’analyser 

les résultats obtenus au regard des recommandations françaises et européennes, et des 

méthodes mises en œuvre. 
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RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

1. Témocilline  

 

1.1. Historique 

 

La témocilline a été développée dans les années 1980 par la société Beecham Pharmaceuticals 

(Worthing, Royaume-Uni).  

Elle est commercialisée depuis 1984 en Belgique et au Luxembourg, et depuis 1989 au 

Royaume-Uni, où elle fut cependant peu utilisée en raison de son spectre étroit, qui était alors 

perçu comme un inconvénient majeur. C’est de ces pays que les données d’utilisation clinique 

actuelles proviennent principalement.  

 

En France, la témocilline était considérée comme un médicament orphelin et était disponible 

jusqu’en 2014 uniquement pour le traitement des infections pulmonaires à Burkholderia 

cepacia, chez les patients atteints de mucoviscidose, via une Autorisation temporaire 

d’utilisation (ATU) nominative.  

 

A la fin des années 2000, dans le contexte d’émergence d’Entérobactérales productrices de 

BLSE, la témocilline connait un regain d’intérêt, comme en témoigne le nombre de 

publications scientifiques à son sujet (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Évolution du nombre de publications portant sur la témocilline publiées sur Pubmed, moteur de 

recherche de données bibliographiques 
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En effet, son spectre très étroit, presque limité aux Entérobactérales, ainsi que sa résistance à 

l'hydrolyse par de nombreuses ß-lactamases sont désormais reconnus comme un avantage 

écologique et bactériologique .  

 

En 2014, l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de la spécialité Negaban® (Eumedica ; 

Bruxelles, Belgique) est accordée en France sur la base d’une procédure de reconnaissance 

mutuelle avec comme état membre de référence la Belgique, où elle est recommandée dans 

le traitements des infections des voies urinaires compliquées (incluant les pyélonéphrites), 

des infections des voies respiratoires basses, des bactériémies et des infections de plaies. 

L’intérêt de la témocilline résidant dans le fait qu’elle pourrait être utilisée comme alternative 

aux antibiotiques à large spectre, sa délivrance en France est soumise à une prescription 

hospitalière obligatoire afin de garantir son utilisation appropriée (HAUTE AUTORITE DE SANTE, 

2015). 

 

1.2. Structure chimique et mécanisme d’action 

 

La témocilline est une molécule semi-synthétique dérivée de la ticarcilline. Seul l’ajout d’un 

radical méthoxy en position 6-α diffère entre les deux molécules (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure chimique de la ticarcilline et de la témocilline (Verbist, 1982) 

 

En bloquant l’entrée d’une molécule d’eau dans le site actif des ß-lactamases, ce groupement 

α-méthoxy confère une résistance à l'hydrolyse par les ß-lactamases de la classe A 

(pénicillinases, BLSE et carbapénémases de type KPC ou GES) et de la classe C 

(céphalosporinase de type AmpC, chromosomique ou plasmidique) de la classification 

Ticarcilline  

(BRL 2288) 

Témocilline  

(BRL 17421) 
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d’Ambler. Il ne protège pas en revanche de l’hydrolyse par les ß-lactamases de la classe B 

(métallo-enzymes) ou de la classe D (MATAGNE ET AL., 1993). 

L'ajout de ce groupement α-méthoxy est cependant responsable de la réduction du spectre. 

En effet, la présence de ce groupement est responsable de la diminution de l’affinité de la 

témocilline pour les PLP 1a, 1b, et 3, et supprime complètement celle pour la PLP 2. 

En revanche, il augmente l’affinité pour les PLP 4, 5 et 6 (LABIA ET AL., 1984). Ceci explique son 

activité sur les Entérobactérales et son inefficacité vis-à-vis des bactéries à Gram positif et des 

bactéries anaérobies (GEORGOPAPADAKOU AND LIU, 1980; MATAGNE ET AL., 1993). 

 

La témocilline est un antibiotique bactéricide appartenant à la famille des ß-lactamines. Elle 

agit donc sur la paroi bactérienne en inhibant la synthèse du peptidoglycane.  

Ses cibles sont les protéines de liaison aux pénicillines (PLP) qui sont les enzymes 

(transpeptidases et carboxypeptidases) impliquées dans l’étape finale de la synthèse du 

peptidoglycane (SLOCOMBE ET AL., 1981). 

 

A noter que contrairement à d’autres ß-lactamines, la témocilline ne parait pas avoir 

fréquemment d’effet synergique avec les aminosides vis-à-vis des bactéries à Gram négatif 

(moins de 15% des souches) (JULES AND NEU, 1982). 

 

1.3. Paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 

 

1.3.1. Absorption  

 

La témocilline n’étant pas absorbée par voie orale, son administration se fait uniquement par 

voie intraveineuse (IV) ou intramusculaire (IM), à la dose de 2g, deux à trois fois par jour 

(ALEXANDRE AND FANTIN, 2018). 

 

Une étude récente a étudié la faisabilité d’une injection sous-cutanée (SC), dans le but de 

minimiser les soins infirmiers notamment en soins palliatifs et / ou gériatriques. 

L'administration sous-cutanée de la témocilline est faisable car elle conduit à des 

concentrations plasmatiques suffisantes. Néanmoins, elle a montré quelques problèmes de 
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tolérance locale, potentiellement évitables en augmentant la concentration de la lidocaïne 

utilisée pour l’anesthésie locale (MATZNELLER ET AL., 2020). 

 

1.3.2. Distribution  

 

Le pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques (LPP) de la témocilline est élevé, mais à 

forte concentration plasmatique,  la capacité de liaison des protéines plasmatiques peut être 

saturée (OVERBOSCH ET AL., 1985). Le pourcentage de LPP diminue donc quand la dose 

administrée augmente : de l’ordre de 85% après une administration IV de 500mg, contre 63% 

après une administration IV de 2g de témocilline (HAMPEL ET AL., 1985). 

 

La diffusion tissulaire de la témocilline rapportée dans diverses études permet d’atteindre des 

concentrations supérieures à une à deux fois la CMI des germes sensibles, et ce de manière 

prolongée, dans la plupart des tissus (Tableau 1). 

Par contre, la témocilline, comme les autres ß-lactamines, diffuse peu dans le liquide 

céphalorachidien, même en cas de méningite  (BRÜCKNER ET AL., 1985). 

  

Tableau 1 : Concentrations tissulaires et distribution de la témocilline dans l’organisme 

Tissu Dose  
(g) 

Nombre 
de 

patients 

Temps entre 
l’injection et le 

prélèvement (h) 

Concentration  
moyenne 

Ratio 
concentration  
Tissu / plasma 

Poumon	(Cowan	et	al.,	
1985)	 2g IV 8 0,5 45mg/kg 0,26 

Liquide	péritonéal	(Wise	
et	al.,	1983)	 1g IV 28 1 58mg/L 0,48 

Foie	(Gould	et	al.,	1985)	 2g IV 1 4 34,3 mg/kg 0,25 
Bile	(Spelsberg	et	al.,	

1985)	 1 g IV 16 1 120mg/L 1,1 

Prostate	(Baert	et	al.,	
1989)	 2g IV 20 1,5 - 2 

38mg/kg 
(périphérie) 

27mg/kg (centre) 

0,35 (périphérie) 
0,26 (centre) 

Peau	(Gould	et	al.,	1985)	 2g IV 7 4 9,3 mg/kg 0,08 
Muscle	(Gould	et	al.,	

1985)	 2g IV 6 4 18mg/kg 0,15 

Urines	(Slocombe	et	al.,	
1981)	

500mg 
IM 10 12 490mg/L 98 

LCR	(Brückner	et	al.,	
1985) 

	
2g IV 8 2 10mg/L 

0,08 (hors 
méningite) 

0,15 (contexte de 
méningite) 
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1.3.3. Élimination 

 

La témocilline est excrétée principalement par voie urinaire. Durant les 24 heures suivant 

l’injection, plus de 70 % de la dose est retrouvée sous forme inchangée dans les urines (HAMPEL 

ET AL., 1985; SOUBIROU, 2013). 

La demi-vie d’élimination chez le patient normo-rénal est de 4 à 6h. Elle est donc bien 

supérieure à celle de la plupart des ß-lactamines, notamment de la ticarcilline dont elle est 

dérivée, dont la demi-vie est de 70 minutes (RCP TICARCILLINE). 

Cette longue demi-vie, qui permet une administration toutes les 12h, s’explique en partie par 

le pourcentage élevé de liaison aux protéines plasmatiques. 

 

Par ailleurs, la témocilline est en partie sécrétée activement au niveau des tubules rénaux 

comme le prouve la diminution de sa clairance rénale après injection de probénécid, un 

uricosurique qui agit par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale. Ce mécanisme semble 

cependant mineur comparativement à d’autres ß-lactamines (SOUBIROU, 2013). 

 

Les concentrations urinaires atteintes dépendent de la diurèse mais fluctuent entre 300 et 

800 mg/L après injection de 500 mg en IM deux fois par jour (SLOCOMBE ET AL., 1981; SOUBIROU, 

2013). 

Une adaptation posologique est nécessaire en cas d’insuffisance rénale. Étant donné que 

l’effet antibactérien de la témocilline est temps-dépendant et que les concentrations sériques 

de témocilline au cours des 4 premières heures ne sont pas affectées par une insuffisance 

rénale, il est préférable d’ajuster les intervalles entre les injections plutôt que la dose 

administrée. Le Tableau 2 propose un schéma d’adaptation posologique en fonction du degré 

d’insuffisance rénale (ALEXANDRE AND FANTIN, 2018). 
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Tableau 2 : Ajustements posologiques chez les patients insuffisants rénaux (d’après Alexandre AND FANTIN, 

2018) 

CLCR = Clairance de la créatinine 

 

 

1.3.4. Pharmacodynamie 

 

La témocilline exerce un effet bactéricide (en moins de 8h) sur les Entérobactérales pour des 

inocula standards. Les concentrations minimales bactéricides (CMB) sont en effet très proches 

des CMI observées (ratio CMB/CMI entre 1 et 2). Comme pour l’ensemble des ß- lactamines, 

l’effet bactéricide est concentration indépendant au-delà de quatre fois la CMI  (MALOTTKE AND 

POTEL, 1985; SOUBIROU, 2013). 

Cependant, il a été observé que la bactéricidie est plus lente vis-à-vis des Entérobactérales de 

groupe III, productrices de ß-lactamases chromosomique de type AmpC (BAUERNFEIND, 1985). 

 

L’effet inoculum est modeste sur les propriétés antibactériennes de la témocilline (BOLIVAR ET 

AL., 1982). Les CMI n’augmentent que d’une ou deux dilutions tout au plus quand un inoculum 

d’E. coli ou K. pneumoniae passe de 103 à 107 UFC/mL.  

Cependant, l'effet inoculum est plus marqué pour les Entérobactérales du groupe III, avec une 

augmentation de 8 fois la CMI entre 105 et 107 UFC/mL (JULES AND NEU, 1982). 

Un effet inoculum a également été observé avec des souches d’E. coli productrices de ß-

lactamase de type CTX-M-15, avec une augmentation de quatre fois la CMI quand l’inoculum 

passe de de 103 à 107 UFC/ml.  

Cependant, les conditions de cet effet inoculum observé in vitro sont rarement atteintes en 

pratique clinique en dehors des collections suppurées et abcédées. Par aillleurs,  la témocilline 
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étant éliminée sous forme active dans les urines, elle reste active in vivo dans le traitement 

des infections urinaires (SOUBIROU ET AL., 2015). 

 

En présence de sérum ou d’albumine humaine, les CMI sont augmentées d’un facteur 2 à 4 du 

fait d’une diminution de la fraction libre active de la témocilline. Ces constatations sont 

comparables à ce qui a pu être observé avec d’autres molécules fortement liées aux protéines 

plasmatiques comme la ceftriaxone, l’ertapénème ou la moxifloxacine et doivent inciter à 

interpréter les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques (PK/PD) à partir des 

concentrations de forme libre d’antibiotique. 

Enfin, les variations de conditions acido-basiques du milieu n’entraînent aucune modification 

des propriétés antibactériennes de la témocilline. 

 

Deux études effectuées sur des modèles murins suggèrent que le meilleur paramètre PK/PD 

corrélé à l’efficacité de la témocilline serait le pourcentage de temps cumulé pendant lequel 

la concentration de médicament libre dépasse la CMI sur une période de 24 h (% fT > CMI).  

Une fT > CMI de 40 à 50% serait associée à une efficacité in vivo (ALEXANDRE AND FANTIN, 2018; 

SOUBIROU ET AL., 2015). 

 

D’après les simulations de Monte Carlo, un schéma posologique de 2 g de témocilline toutes 

les 12 h parait le plus approprié pour traiter une infection causée par des souches 

d’Entérobactérales ayant une CMI jusqu'à 16 mg/L. Dans les populations particulières 

présentant des paramètres PK et PD modifiés, tels que les patients hospitalisés en unités de 

soins intensifs, le schéma de 2 g toutes les 8 h semble être plus adapté pour des souches de 

même CMI (ALEXANDRE AND FANTIN, 2018). 

 

1.4. Spectre d’activité  

 

La témocilline possède une très bonne activité vis-à-vis des bactéries de la famille des 

Enterobacteriaceae, et vis-à-vis d’autres bactéries à Gram négatif telles que Haemophilus 

influenzae, et Neisseria gonorrhoeae (Tableau 3) (SLOCOMBE ET AL., 1981; VERBIST, 1982). 
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Elle n’a aucune activité vis-à-vis des bacilles à Gram négatif non fermentants tels que 

Acinetobacter spp, mais les espèces Comamonas acidovorans et Burkholderia cepacia sont 

sensibles  (RODRIGUEZ-VILLALOBOS ET AL., 2006). 

 

Elle a longtemps été considérée comme inactive vis-à-vis de Pseudomonas aeruginosa (JULES 

AND NEU, 1982; SLOCOMBE ET AL., 1981) du fait de mécanismes d’efflux (cf. ci-après) ou de faible 

pénétration intracellulaire, mais Chaloub et al. ont récemment montré que 15 à 30% des 

souches de P. aeruginosa isolées chez des patients atteints de mucoviscidose avaient une CMI 

à la témocilline basse, inférieure ou égale à 16mg/L (CHALHOUB ET AL., 2017). 

 

La témocilline est naturellement inactive sur les bactéries à Gram positif, par défaut de fixation 

sur sa cible (absence totale d’affinité pour les PLP) (Tableau 3 ) (BOLIVAR ET AL., 1982; LIVERMORE 

AND TULKENS, 2008; SLOCOMBE ET AL., 1981). 
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Tableau 3 : Activité in vitro de la témocilline vis à vis de bactéries sans mécanisme acquis de résistance selon 

les données de la littérature (d'après Alexandre and Fantin, 2018) 

 

 

La témocilline étant une molécule à spectre étroit inactive sur les bactéries anaérobies, son 

potentiel à modifier la flore intestinale normale et à sélectionner des bactéries 

multirésistantes (BMR) ou Clostridium difficile est faible. 

 

Le risque d’infection à C.difficile (ICD) après un traitement par témocilline a été étudié dans 

deux modèles expérimentaux. Aucune modification de flore ni de colite associée à C. difficile 

n’a été observée chez les animaux traités par témocilline, contrairement aux animaux ayant 

reçu de la clindamycine ou de la céfoxitine (BOON AND BEALE, 1985; DE VRIES-HOSPERS ET AL., 1985). 

 

Dans une étude maintenant ancienne (MITTERMAYER, 1985), six volontaires sains (n’ayant pas 

reçu d’antibiothérapie depuis 3 mois) ont reçu 1g de témocilline 2 fois par jour, pendant 7 
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jours. Des échantillons de selles recueillis avant, pendant, et jusqu’à 14 jours après la fin du 

traitement ont été ensemencés sur des milieux adaptés pour dénombrer les germes aérobies 

et anaérobies. La témocilline n'a pas eu d'influence significative sur le nombre total de 

bactéries anaérobies strictes ni sur le nombre total de bactéries aérobies dans la flore 

intestinale de ces volontaires. Une augmentation des entérocoques pendant le traitement a 

été observée mais n'a pas été statistiquement significative, probablement en raison du petit 

nombre de patients inclus dans l'étude. Une diminution importante de la quantité 

d’Entérobactérales a été observée au cours du traitement, mais un retour au niveau initial a 

été observé après 9 à 14 jours après l’arrêt du traitement, et aucune BMR n’ a été sélectionnée 

par ce traitement .  

 

Habayeb et al. ont conclu également à un risque d’ICD plus faible après un traitement par la 

témocilline (0%), par rapport à un traitement par l’association pipéracilline-tazobactam (7%) 

(HABAYEB ET AL., 2015). 

 

Enfin, dans une étude anglaise multicentrique,  2 cas de diarrhée associée à C. difficile parmi 

les 92 patients traités par témocilline ont été signalés. Ces cas n’étaient pour autant pas 

attribuables à la témocilline, un patient ayant été traité précédemment par de 

l’amoxicilline/acide clavulanique (trois doses), et l'autre patient ayant reçu une cure de 8 jours 

de méropénème immédiatement avant (BALAKRISHNAN ET AL., 2011). 

 

1.5. Mécanismes de résistance  

 

La résistante naturelle des bactéries à la témocilline peut être liée à un défaut de pénétration 

de l’antibiotique, une affinité réduite de la témocilline pour les PLP et/ou un mécanisme 

d’efflux actif via une expression constitutive de la pompe MexAB-OprM. Ces mécanismes ont 

été évoqués pour expliquer la résistance intrinsèque de P. aeruginosa à la témocilline (BUYCK 

ET AL., 2012; LABIA ET AL., 1984; LIVERMORE AND TULKENS, 2008). Deux études récentes apportent 

des éléments nouveaux. Sacco et al ont en effet montré que le groupement α-méthoxy de la 

témocilline en position 6 déstabilise le site actif de la PLP3, et conduit à l’ hydrolyse de la 

témocilline par la PLP (SACCO ET AL., 2019). 
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Par ailleurs, des mutations dans le gène mexA (codant la protéine de jonction périplasmique 

MexA) ou dans le gène mexB (codant la protéine d’efflux MexB située dans la membrane 

cytoplasmique) ont été mises en évidences chez 15 à 30% des souches de P. aeruginosa isolées 

chez des patients atteints de mucoviscidose. Ces souches présentaient des CMI de l’ordre de 

2 à 4 mg/L, laissant supposer qu’une « sensibilité acquise » du P. aeruginosa à la témocilline 

est possible (CHALHOUB ET AL., 2017). 

 

La proportion de mutants spontanés résistants à la témocilline est faible : elle est estimée 

entree 10-8 et 10-10. (ADAMS-HADUCH ET AL., 2009; SOUBIROU ET AL., 2015). 

Dans les travaux de Slocombe et al., 7 repiquages successifs d’une souche d’Enterobacter 

aerogenes ont été  nécessaires pour passer d’une CMI de 4 à 40mg/L (SLOCOMBE ET AL., 1981). 

De la même façon, la sélection de mutants résistants survient rarement sous traitement in 

vivo chez l’animal (SOUBIROU ET AL., 2015) ou chez l’homme (GUPTA ET AL., 2009). 

Par ailleurs, la témocilline est un faible inducteur de l’expression de céphalosporinase AmpC 

par les Entérobactérales du groupe III, contrairement aux céphalosporines ou à l’imipénème 

(STAPLETON ET AL., 1995). 

 

Comme pour les autres ß-lactamines, la résistance acquise à la témocilline peut être médiée 

par différents mécanismes : l’inactivation enzymatique, l’imperméabilité ou 

l’hyperproduction de pompes d’efflux (LIVERMORE AND TULKENS, 2008). 

 

1.5.1.   Inactivation par les β-lactamases 

 

Si l’ajout du groupement α-méthoxy la protège de l’hydrolyse par les ß-lactamases de la classe 

A (pénicillinases, BLSE, KPC) et de la classe C (céphalosporinases AmpC), la témocilline reste 

sensible à l’hydrolyse par les ß-lactamases de la classe B (métallo-enzymes telles VIM, NDM 

et IMP) et certaines de la classe D (notamment l’oxacillinase OXA-48).  
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1.5.1.1. Hydrolyse par les Carbapénémases 

Globalement, la témocilline est hydrolysée par la plupart des carbapénémases, mais elle 

conserve une activité potentielle contre les Entérobactérales productrices de 

carbapénémases de classe A KPC (ADAMS-HADUCH ET AL., 2009; LIVERMORE ET AL., 2011). 

Dans l’étude de Woodford et al. portant sur 2280 Entérobactérales multirésistantes, la 

témocilline était active in vitro sur la moitié (50,8%) des souches productrices de 

carbapénémases de classe A de type KPC quand la CC de 8 mg/L était utilisée, et sur 93,4% de 

ces souches avec une CC de 32 mg/L. En revanche, elle n’était active sur aucune des souches 

productrices de carbapénémases de classe B (VIM, IMP, NDM) ou de classe D (OXA-48 et OXA-

48 likes).(Tableau 4) (WOODFORD ET AL., 2014).  

Mais une étude récente rapporte des chiffres de sensibilité bien inférieurs puisque seules 

42,5% des 40 souches productrices de KPC d’une étude polonaise (KUCH ET AL., 2020) étaient 

sensibles à la témocilline à la CC de 32mg/L, et aucune n’était sensible à la CC de 8 mg/L. De 

la même façon, Tsakris et al n’ont trouvé que 8,6% de souches grecques productrices de KPC 

sensibles, à la CC de 8mg/L (TSAKRIS ET AL., 2020). 

 

A côté de l’impact éventuel de méthodologies différentes (ETEST® versus microdilution), et 

d’une collection de souches clonales, ces variations peuvent être liées aux mécanismes 

addictionnels de résistance portés par ces souches(TSAKRIS ET AL., 2020). Ces études suggèrent 

un intérêt limité de la témocilline pour le traitement d’infections systémiques pour lesquelles 

la CC de 32mg/L s’applique selon la British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 

(Andrews et al., 2007). 
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Tableau 4 : Activité in vitro de la témocilline évaluée vis-à-vis de 2280 Entérobactérales (E. coli, Klebsiella spp., 

et Enterobacter spp.) multirésistantes (d’après  Woodford et al) 

 

Livermore et al. ont montré chez E. coli que l’acquisition d’un plasmide comportant un gène 

codant pour une carbapénémase de type KPC n’augmentait la CMI de la témocilline que d’une 

dilution (passant de 8 à 16mg/L) alors celle d’un plasmide codant une enzyme de type NDM 

ou OXA-48 conduisait à une augmentation beaucoup plus significative de la CMI (CMI passant 

de 8 à 64 et >128mg/L, respectivement). Dans cette même étude, 95% (18/19) des souches 

d’Entérobactérales productrices d’OXA-48 et 97% (32/35) des souches avec une 

métallocarbapénémase (IMP, NDM ou VIM) étaient résistantes à la témocilline au seuil de 

32mg/L (LIVERMORE ET AL., 2011). 

Les souches productrices d’OXA-48 (carbapénémase la plus fréquemment isolée en France) 

montrent toujours un très haut niveau de résistance à la témocilline. Cette résistance à haut 
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niveau est par ailleurs utilisée comme marqueur phénotypique de la présence d’une OXA-48 

dans les algorithmes de détection des carbapénémases (WOODFORD ET AL., 2014) 

1.5.1.2. Hydrolyse par les BLSE 

 

La témocilline est décrite comme résistante à l’hydrolyse par les BLSE (JULES AND NEU, 1982; 

SLOCOMBE ET AL., 1981). 

 

Une étude belge menée sur 162 souches d’E. coli productrices de BLSE isolées chez des 

patients hospitalisés a étudié l’impact du type de BLSE produit (CTX-M, TEM, SHV) sur la 

sensibilité à la témocilline. La distribution des CMI de la témocilline, déterminée par dilution 

en milieu gélosé, n'a pas été influencée par le type BLSE produite, même pour les isolats 

produisant une combinaison de différentes BLSE. Cependant, 12 souches étaient résistantes 

à la témocilline (CMI > 32 mg / L), suggérant l’existence d’un autre mécanisme de résistance 

(RODRIGUEZ-VILLALOBOS ET AL., 2006). 

 

La sensibilité de souches d’E. coli productrices de BLSE  varie dans la littérature entre 61% 

(FOURNIER ET AL., 2013) et 83% à la concentration critique de 8mg/L (TÄRNBERG ET AL., 2011). Cette 

différence de sensibilité peut potentiellement s’expliquer par le choix de la méthode de 

détermination de la sensibilité utilisée (ici respectivement BMD et ETEST®) 

Au seuil de 32mg/L, plus de 98%  des E. coli producteurs de BLSE sont sensibles (FOURNIER ET 

AL., 2013) (DUPLOYEZ ET AL., 2019) (TÄRNBERG ET AL., 2011)(ALEXANDRE ET AL., 2018). 

 

1.5.2.  Imperméabilité et efflux 

 

En dehors de l’hydrolyse par certaines ß-lactamases, les mécanismes de résistance à la 

témocilline ne sont pas totalement élucidés. Des mécanismes d’imperméabilité par 

modification des porines ou par un mécanisme d’efflux actif sont évoqués. 

 

Le rôle des pompes d’efflux dans la résistance à la témocilline a notamment été mis en 

évidence in vitro chez K. pneumoniae par la construction de variants isogéniques de pompes 

d’efflux, de leurs gènes régulateurs, et de porines. L’étude de Nicolas-Chanoine et al a ainsi 
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montré que des mutations dans le gène ramR (gène codant le répresseur de l'expression du 

gène acrAB) a conduit à une résistance à la témocilline (CMI= 16mg/L), liée à une 

surproduction de la pompe d’efflux AcrAB (NICOLAS-CHANOINE ET AL., 2018).  

 

Gravey et al ont également mis en évidence in vivo ce mécanisme chez une souche 

d’Enterobacter hormaechei (cloacae complex) devenue multirésistante chez un patient 

hospitalisé en unité de soins intensifs et traité par de multiples antibiotiques. Les souches 

collectées après traitement n’avaient pas acquis de plasmide, mais présentaient une délétion 

dans le gène ramR. Cette délétion conduisait à une augmentation de l’expression de RamA, 

AcrA, AcrB, TolC42, et une diminution de l’expression de OmpF, induisant entre autres une 

résistance à la témocilline (CMI passant de 4 à 16mg/L) par augmentation de l'efflux via la 

pompe AcrAB-TolC  (GRAVEY ET AL., 2020).  

 

1.6. Tolérance 

 

L’expérience clinique liée à l’utilisation de la témocilline n’a pas mis en évidence de  

préoccupations majeures de sécurité d’emploi (HAS COMMISSION DE LA TRANSPARENCE).  

Appartenant à la famille des ß-lactamines, elle est uniquement contre-indiquée en cas 

d’hypersensibilité aux molécules de cette classe. 

 

Les effets indésirables possibles suite à l’injection de témocilline sont :  

- Un risque de réaction allergique (urticaire, purpura, fièvre, parfois oedème de 

Quincke, beaucoup plus rarement choc anaphylactique)  

- des affections vasculaires (phlébite, thrombophlébite) après administration IV 

- des troubles neurologiques avec convulsions, notamment après injection IV de doses 

élevées chez les patients souffrant d’insuffisance rénale 

- troubles généraux et anomalies au site d’administration (RCP TEMOCILLINE) 

 

Il existe par ailleurs des incompatibilités de la témocilline avec d’autres médicaments,  en cas 

de co-administration par la même voie veineuse. Les principales incompatibilités concernent 

notamment les carbapénèmes, la pipéracilline-tazobactam et l'amoxicilline-acide 
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clavulanique, le céfépime (incompatibilités chimiques), ainsi que la vancomycine, la 

ciprofloxacine, la clindamycine, le propofol et le midalozam (incompatibilités physiques) (DE 

JONGH ET AL., 2008). 

 

1.7. Indications et recommandations actuelles 

 

1.7.1. Utilisation de la témocilline en France 

 

La témocilline est actuellement recommandée en France chez les adultes et les enfants pour 

le traitement des infections des voies urinaires compliquées, incluant les pyélonéphrites 

aiguës (PNA), des voies respiratoires basses, des bactériémies et des infections de plaies 

(COMMISSION DE LA TRANSPARENCE AVIS DU 1ER AVRIL 2015). 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d’utiliser la témocilline en alternative aux 

carbapénèmes pour le traitement des infections urinaires à Entérobactérales résistantes aux 

C3G aux posologies suivantes : 

- entre 4 g/j et 6 g/j chez le patient sans signes de gravité ;  

- 6 g/j et en perfusion continue après une dose de charge de 2 g chez le patient avec 

signes de gravité.  

Cependant, étant donné le manque de données cliniques suffisantes, il n’est actuellement pas 

recommandé d’utiliser la témocilline dans les infections d’origine non urinaire sans avis 

spécialisé. (Tableau 5) 

Il n’est de même pas recommandé d’utiliser la témocilline en traitement probabiliste. 

 

Tableau 5 : Place de la témocilline dans le traitement des infections à Entérobactérale selon les 

recommandations de la HAS (2019) 

L’encadré bleu souligne les indications de la témocilline dans le traitement des infections urinaires et des 

pneumonies  

 



 

 

41 

 

 

 

Le Tableau 6 précise les modalités de prescription de la témocilline en alternative aux 

carbapénèmes (HAUTE AUTORITE DE SANTE, 2019). 
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Tableau 6 : Indications et posologies des ß-lactamines en alternatives aux carbapénèmes, selon les 

recommandations de la HAS (2019). 

 

 

1.7.2. Utilisation de la témocilline en Belgique 

 

En Belgique, la témocilline est recommandée en première ligne dans le traitement des PNA 

compliquées des patients ne présentant pas de sepsis sévère ni de facteur de risque 

d’infection à pathogène résistant, à la dose de 2 g IV toutes les 12h pendant 14 jours.  

Pour les patients présentant des facteurs de risque d’infection à pathogène résistant (patients 

de plus de 45 ans, ayant des antécédents urologiques, récemment hospitalisés, ou ayant été 

exposés à des antibiotiques durant les mois précédant), il est recommandé d’y associer de 

l’amikacine.  

La témocilline est également indiquée en association avec de l’amikacine (témocilline 2 g IV 

toutes les 12h , amikacine IV en dose unique de 15 à 20 mg/kg) dans le traitement des 

infections des voies urinaires des patients avec cathétérisme vésical, ou en association avec 

de la ciprofloxacine (400mg IV toutes les 8 à 12h) ou du triméthoprime-sulfaméthoxazole 

(TMP 160mg ; SXT 800mg en IV toutes les 12h) dans le traitement des infections urinaires des 

patients avec reins polykystiques.(Figure 3) (THE BELGIAN ANTIBIOTIC POLICY COORDINATION 

COMMITTEE (BAPCOC), 2017). 
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Figure 3 : Recommandations d'utilisation de la témocilline en traitement empirique en Belgique, d'après  

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be 

 

 

 

 

 

PNA compliquée*

Panent sans sepsis 
sévère

Sans FdR d'infecaon à pathogène résistant : 
- Ceoriaxone

- Ciprofloxacine +Amikacine
- Levofloxacine + Amikacine

- Témocilline

Avec FdR d'infecaon à pathogène résistant : 
- Céfépime

- Ceoazidime
- Méropénème

- Pipéracilline - tazobactam

Panent avec sepsis 
sévère ou choc 

sepnque

Sans FdR d'infecaon à pathogène résistant : 
- Ceoriaxone + Amikacine

- Ciprofloxacine +Amikacine
- Levofloxacine + Amikacine
- Témocilline +Amikacine

Avec FdR d'infecaon à pathogène résistant : 
- Céfépime + Amikacine

- Ceoazidime + Amikacine
- Méropénème + Amikacine

- Pipéracilline - tazobactam + Amikacine

IU chez le panent 
avec catheterisme 

vésical

Pas de symptômes Pas de traitement

Symptome locaux traitement documenté uniquement

Autres panents
Amoxicilline-acide clavulanique + Amikacine 

- Ceoriaxone + Amikacine 
- Témocilline + Amikacine

IU chez le panent 
avec reins 

polykysnques

Pathologie légère ou 
modérée

-Ciprofloxacine 
- TMP-SXT

Pathologie sévère

- Ciprofloxacine + amikacine.
- Ciprofloxacine +ceoriaxone.

- Ciprofloxacine + pipéracilline-tazobactam. 
- Ciprofloxacine + témocilline.

- TMP-SMX + amikacine.
- TMP-SMX + ceoriaxone.

- TMP-SMX + pipéracilline-tazobactam.
- TMP-SMX + témocilline. 

* La pyélonéphrite compliquée concerne les patients :  
- de sexe masculin 
- avec une anomalie anatomique, structurelle ou fonctionnelle des voies urinaires  
- avec une pathologies sous-jacente majeure (diabète, insuffisance rénale ou hépatique, 

immunosuppression, cancer, infection au VIH, hypothermie, ...).  
- hémodynamiquement instables.  
- ne pouvant être traités par voie orale ou en ambulatoire.  
- Les patientes enceintes.  
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2. Méthodes d’étude de la sensibilité aux antibiotiques et détermination des 

concentrations critiques 

 

Deux types de méthodes existent pour déterminer la sensibilité des bactéries aux 

antibiotiques : les méthodes en milieu solide, ou les méthodes en milieu liquide. Certaines de 

ces méthodes peuvent désormais être automatisées.  

 

2.1. Détermination de la sensibilité en milieu solide 

 

2.1.1. Méthode par diffusion en milieu gélosé : antibiogramme par la méthode des 

disques  

 

La technique d’antibiogramme par diffusion en milieu gélosé, ou méthode des disques, est 

l’une des plus anciennes approches de détermination de la sensibilité des bactéries aux 

antibiotiques et demeure l’une des méthodes les plus utilisées en routine (SOCIETE FRANÇAISE DE 

MICROBIOLOGIE, 2019). 

 

Cette méthode consiste à ensemencer une gélose Mueller-Hinton (MH) à partir d’un inoculum 

standardisé d’une souche bactérienne donnée, puis à y déposer des disques imprégnés d’une 

concentration définie d’antibiotique. La diffusion de l’antibiotique dans le milieu conduit à un 

gradient de concentration décroissant autour du disque. Après 18h d’incubation à 35°C, on 

mesure le diamètre de la zone d’inhibition de la culture autour du disque. (Figure 4) 

Pour chaque antibiotique testé, le diamètre d’inhibition est comparé aux diamètres critiques 

(DC) établis par le comité d’expert, le CA-SFM (Comité de l’Antibiogramme de la Société 

Française de Microbiologie). Si le diamètre est supérieur ou égal au diamètre correspondant 

à la concentration critique basse, la souche est sensible (S) vis-à-vis de l’antibiotique testé, 

tandis que si le diamètre est inférieur au diamètre correspondant à la concentration critique 

haute, la souche est catégorisée résistante (R). Entre ces deux valeurs, la souche est dite 

intermédiaire (I).  
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a b  

Figure 4 : Principe de l’antibiogramme par diffusion en milieu gélosé (issue de Jehl et al., 2015) 

a. gradient de diffusion de l’antibiotique dans le milieu gélosé 

b. Droite de concordance entre les diamètres critiques (DC) et les concentrations critiques (CC) 

c : CC basse  C : CC haute 

 

La méthode des disques est une technique simple et peu coûteuse, qui nécessite peu de 

matériel et qui permet de tester simultanément plusieurs antibiotiques.  

 

Cette méthode peut être automatisée pour les phases d’inoculation (automate Prelud®, i2A) 

ou de lecture (Sirscan®, i2A ; Adagio®, Bio-Rad). 

 

2.1.2. Détermination de la CMI en milieu gélosé : bandelette ETEST® 

 

Cette technique permet de déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI) grâce à 

l’utilisation de bandelettes imprégnées d’un gradient continu de l’antibiotique à tester. Ces 

bandelettes sont déposées à la surface d'un milieu gélosé (MH) préalablement ensemencé 

avec un inoculum standardisé de la souche à étudier. Après incubation, l'inhibition de la 

croissance se traduit par une ellipse d'inhibition dont les points d'intersection avec la 

bandelette définissent la CMI . (Figure 5) 



 

 

46 

 
 

Figure 5 : Ellipse d’inhibition observée pour la détermination de la CMI par ETEST® (Issue de biomerieux.fr) 

 

2.2. Détermination de la sensibilité en milieu liquide 

 

2.2.1. Détermination de la CMI par microdilution en milieu liquide 

 

La microdilution en milieu liquide (ou BMD, broth microdilution) est la méthode de référence 

pour la détermination de la CMI d’un antibiotique donné vis-à-vis d’une souche bactérienne 

(CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2018). 

Cette procédure implique la préparation préalable de dilutions croissantes d'antibiotiques 

dans un milieu de croissance liquide. Les puits contenant des antibiotiques sont inoculés avec 

une suspension bactérienne standardisée de 5 × 105 UFC/mL. Après une incubation d'une nuit 

à 35°C, les puits sont examinés pour déterminer la plus faible concentration d’antibiotiques 

empêchant la croissance visible de la souche bactérienne.  

Les principaux inconvénients de la méthode de microdilution sont la tâche fastidieuse et 

manuelle de préparation des solutions antibiotiques pour chaque test, comprenant la 

possibilité d'erreurs dans la préparation des solutions antibiotiques. Ces inconvénients en font 

une méthode peu réalisable en routine, sauf si elle est automatisée. 

 

2.2.2. Antibiogramme automatisé en milieu liquide  

 

La méthode par microdilution en bouillon peut être automatisée, telles les microplaques 

standards MicroScan® (Beckman Coulter) et Sensititre® (ThermoFisher Diagnostics), 
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contenant 8 séries de 12 puits d’une gamme de concentration d’antibiotiques déshydratés, 

avec un dispositif mécanique de réhydratation et/ou d’inoculation. Des microplaques peuvent 

également être préparées à la demande (Sensititre®) . Ces systèmes utilisent des dispositifs 

automatiques de lecture photométrique de la croissance bactérienne après incubation dans 

une étuve standard pendant 16 à 18h à 37°C.  

 

L’étude de la sensibilité aux antibiotiques via l’automate VITEK® repose sur une carte AST 

(Antibiotic susceptibility testing) unique, autonome et jetable propre à chaque isolat. Ces 

cartes sont composées de plusieurs puits contenant des antibiotiques sous forme 

déshydratée.  Chaque carte contient plusieurs puits avec une gamme de concentration 

croissantes d’antibiotiques, et au moins un puits de contrôle de croissance sans antibiotique. 

(Figure 6) 

Après chargement dans l’automate, la carte est automatiquement déplacée au travers des 

postes de lecture des codes-barres, de dilution de l’inoculum, d’inoculation puis de fermeture. 

Le système de transport place alors les cartes sur un carrousel pour l’incubation. Le système 

utilise une mesure en transmittance à 660 nm pour détecter la croissance bactérienne toutes 

les 15 minutes en 16 points de chaque puit. 

La CMI de chaque antibiotique est déterminée par l’automate par comparaison de la 

croissance de l’isolat du patient à la croissance d’isolats dont les CMI sont connues. Pour 

chaque antibiotique, un algorithme convertit les valeurs brutes des CMI calculées et le résultat 

est interprété selon le CA-SFM. Cette méthode ne détermine donc pas des CMI vraies mais 

seulement une estimation de ces valeurs (HTTPS://WWW.BIOMERIEUX-MICROBIO.COM/FR/EDUCATION-

FR/COMMENT-VITEK-2-GENERE-T-IL-DES-VALEURS-DE-CMI/ ). 

 

Le Vitek® est une méthode rapide (résultats en 6 à 8h selon les espèces) et qui nécessite peu 

de manipulations. En revanche, le coût est plus élevé qu’avec la méthode par diffusion, et il 

n’y a pas de flexibilité dans le choix des antibiotiques à tester. De plus, il est impossible de 

visualiser la pureté de l’inoculum et les interactions antibiotiques évocatrices de mécanismes 

de résistance particuliers (QUENTIN-NOURY, 2016). 
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Figure 6 : Carte de test de sensibilité aux antibiotiques et automate Vitek® 2 (https://www.biomerieux.fr) 

 

Cette méthode automatisée diminue l’intervention humaine, et limite donc les risques 

d’erreurs de manipulation ou de lecture. Cet automate intègre également un logiciel 

d’interprétations appelés « système expert », qui interprète les résultats de CMI obtenues en 

phénotypes possibles pour l’espèce bactérienne testée. 

 

2.3. Détermination des concentrations critiques 

 

2.3.1. Par qui ?  

 

Le besoin d’une harmonisation européenne dans la méthodologie des tests de sensibilité aux 

antibiotiques et leur interprétation a conduit en 1997 à la création de l’EUCAST. 

 

L’EUCAST est organisé par la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies 

infectieuses (ESCMID), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 

et 6 comités nationaux actifs sur les concentrations critiques en Europe. Actuellement, ces 

comités nationaux sont  

- France : Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de 

Microbiologie (CA-SFM),  

- Allemagne : German National AST Commitee 

- Norvège: Norwegian Working Group on Antibiotics 

- Suède : Swedish Reference Group for Antibiotics  
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- Pays-Bas : Danish Society of Clinical Microbiology 

- Royaume-Uni : The British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC). 

 

2.3.2. Comment ?  

 

L’établissement des concentrations critiques se fait en fonction des données bactériologiques, 

pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et cliniques (JEHL AND SCHRAMM, 2013). 

 

• Données bactériologiques :  

Elles sont représentées essentiellement par les concentrations critiques épidémiologiques ou 

cut-off épidémiologiques (E-COFF).  

L’E-COFF correspond pour un couple antibiotique/ espèce, à la concentration qui sépare la 

population sauvage de celle exprimant phénotypiquement un mécanisme de résistance (dite 

non sauvage) : elle est établie sur la base des répartitions des CMI d’un antibiotique vis-à-vis 

d’un grand nombre de souches sauvages d’une espèce donnée. (Figure 7) 

A noter que la concentration critique clinique inférieure ne doit jamais être inférieure à l’E-

COFF (mais elle peut y être égale) et que plus ces deux valeurs sont éloignées, plus il est facile 

de discriminer les souches résistantes des souches sensibles (CA-SFM 2020 V1.1).	
	

 

Figure 7 : Représentation de l’E-COFF : concentration qui sépare la population sauvage (en bleu) de la 

population non sauvage (en blanc) (CA-SFM V1.1 2020) 

 

• Pharmacocinétique et pharmacodynamie 
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Si l’on considère la relation entre la CMI déterminée in vitro et la concentration au site de 

l’infection, une souche est dite « sensible » si la CMI est inférieure aux taux sanguins, 

tissulaires ou présents dans les foyers pathologiques avec un traitement à doses usuelles. Elle 

est dite « résistante » si la CMI dépasse les concentrations les plus élevées qu’il est possible 

d’obtenir in vivo.  

Pour contribuer à déterminer les valeurs critiques, des études pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques doivent être réalisées. Ces paramètres sont complémentaires et 

étroitement liés, et reliés sous le terme anglo-saxon « PK/PD » 

(pharmacokinetics/pharmacodynamics).  

 

Les informations suivantes doivent être connues :  

 

- La (ou les) formulation(s) disponible(s) : voie orale, IV, IM, SC...  

- PK : la concentration sérique au pic (Cmax) et le temps mis pour l’atteindre 

(Tmax),  temps de demi-vie (t1/2), le pourcentage de liaison aux protéines 

plasmatiques, la biotransformation (et les éventuelles propriétés 

antibactériennes des métabolites), la voie d’élimination et le pourcentage 

de forme active … 

- PD : la variation de l’effet bactéricide au site d’infection en fonction du 

temps ou de la concentration d’antibiotique, obtenu grâce à des modèles 

in vitro, ou des modèles d’infection expérimentales in vivo. Ces 

informations peuvent également être issues de processus de modélisation, 

tels que la simulation de Monte Carlo.  

 

L’association des paramètres PK/PD permet de calculer des marqueurs prédictifs de 

l’efficacité des antibiotiques, tels que le temps passé par 24h où la concentration sérique 

d’antibiotique est supérieure à la CMI de la souche traitée (%fT > CMI) , ou le rapport entre la 

concentration sérique maximale atteinte et la CMI (Cmax/CMI). 

 

• Clinique 



 

 

51 

 

Les données cliniques doivent obligatoirement compléter les critères précédents par la notion 

de succès ou d’échec thérapeutique en fonction des concentrations critiques proposées et des 

CMI des bactéries responsables.  

 

2.3.3. Catégorisation clinique : S/I/R 

 

L’EUCAST a défini des catégorisations permettant de prédire les résultats cliniques en fonction 

des concentrations critiques et des CMI des bactéries. 

Nous allons dans un premier temps rappeler les définitions qui se sont appliquées jusqu’en 

2019, avant de développer les nouvelles définitions applicables de nos jours. 

 

Anciennes définitions 

 

En 2002, l’EUCAST a défini les catégorisations cliniques suivantes pour identifier les micro-

organismes qui peuvent être traités par l'agent antimicrobien testé : 

- Sensible (S) : souches pour lesquelles la probabilité de succès 

thérapeutique est forte dans le cas d’un traitement par voie générale ou 

orale selon les recommandations des différents tableaux spécifiques 

d’espèces ou non (PK/PD) (CMI inférieures ou égales à la concentration 

critique basse). 

- Intermédiaire (I) : souches pour lesquelles la probabilité de succès 

thérapeutique est incertaine.  

- Résistant (R) : souches pour lesquelles il existe une forte probabilité 

d’échec thérapeutique quelle que soit la dose d’antibiotique utilisée 

(souches pour lesquelles la CMI est supérieure à la concentration critique 

haute). 

 

Jusqu’ici, un micro-organisme était défini de sensibilité « Intermédiaire » à un agent microbien 

quand l’effet thérapeutique était incertain. Cela impliquait qu'une infection due à l'isolat 

pouvait être traitée de manière appropriée dans des sites corporels où les médicaments 
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étaient physiologiquement concentrés ou lorsqu'un dosage élevé de médicament pouvait 

être utilisé; cela indiquait également une « zone tampon » pour éviter que des facteurs 

techniques ne provoquent de grandes divergences d'interprétation (incertitude de 

mesure)(EUCAST, 2019A). 

 

Cette définition reposait sur des données microbiologiques, pharmacocinétiques, pharmaco-

toxicologiques, et méthodologiques, et la part de chacune n’était pas dissociable par la 

catégorisation « I ». Certains paramètres sont en effet de la responsabilité du laboratoire, 

alors que d’autres sont de la responsabilité des destinataires du résultat. Cette catégorisation 

était donc difficilement interprétable par les cliniciens.  

De ce fait, ces derniers étaient susceptibles de considérer un résultat «intermédiaire» comme 

«impossible à interpréter » ou comme un substitut de «résistant», choisissant donc un 

antibiotique pour lequel le résultat est répondu sensible.  

Cependant, en raison du développement et de la propagation de la résistance aux 

antimicrobiens et du manque de nouveaux agents disponibles, ces catégorisations cliniques 

ont été redéfinies.  

 

Nouvelles définitions 

 

L’EUCAST a ainsi modifié en 2019 les définitions des catégories de tests de sensibilité S, I et 

R comme suit (COMITE EUROPEEN SUR LES TESTS DE SENSIBILITE AUX ANTIMICROBIENS, 2019) 

(SOCIETE FRANÇAISE DE MICROBIOLOGIE, 2019) : 

 

- S : Sensible au schéma posologique standard : Un micro-organisme est classé comme 

«Sensible au schéma posologique standard » lorsqu'il existe une forte probabilité de 

succès thérapeutique en utilisant un schéma posologique standard de l'agent 

antimicrobien. 

 

- I :  « Sensible à forte exposition» : Un micro-organisme est classé comme « Sensible à 

forte exposition» lorsqu’il existe une forte probabilité de succès thérapeutique si 
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l'exposition à l'agent antimicrobien est augmentée par l'ajustement du schéma 

posologique ou par sa concentration au site d'infection. 

 

- R : Résistant : Un micro-organisme est classé comme «résistant» lorsqu'il existe une 

forte probabilité d'échec thérapeutique, même en cas d'exposition accrue. 

 

L'exposition dépend de plusieurs facteurs : le site de l’infection, la dose et l'intervalle entre les 

doses, la voix d’administration, le temps de perfusion, ainsi que la distribution et l'excrétion 

de l'agent antimicrobien. 

 

2.4. Cas particulier de la témocilline 

 

Les concentrations critiques à utiliser pour définir la sensibilité d’une souche à la témocilline 

font débat. Selon le pays, une souche est considérée sensible à la témocilline si la CMI est 

inférieure ou égale à 8, 16 ou 32mg/L. Par ailleurs, la société savante anglaise a défini deux 

concentrations critiques selon le contexte clinique d’isolement de la souche. (Tableau 7) 

 

Tableau 7 : Concentrations et diamètres critiques proposés par les différentes autorités  

 Concentrations critiques 

(mg/L) 

Diamètres critiques* (mm) 

(Vanstone et al., 2013) 

S ≤ R > S ≥ R < 

(Fuchs et al., 1985) 16 32 17  

(BSAC  

2007) 

Infections systémiques 8 8 20 20 

IU non compliquées 32 32 12 12 

CA-SFM (2019) 8 8 20 20 

*Disques chargés à 30µg de témocilline 

 

En décembre 2019, l’EUCAST a proposé de nouvelles concentrations critiques, suite à une 

consultation générale ayant eu lieu du 11 octobre 2019 au 30 novembre 2019.  

Les isolats avec des CMI ≤ 16 mg / L sont désormais catégorisés comme «I», (sensible à forte 

exposition) (Tableau 8).  
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Cependant, ces nouvelles concentrations critiques sont limitées à E. coli, Klebiella spp. (sauf K. 

aerogenes), et P. mirabilis, par manque de données pour les autres espèces (Tableau 8). 

 

Tableau 8 : nouvelle catégorisation de la sensibilité à la témocilline en fonction de la CMI, selon EUCAST clinical 

breakpoints for temocillin, April 2020 

 

 

Ces Entérobactérales présentent, sans mécanisme de résistance acquis aux ß-lactamines, des 

CMI de l'ordre de 1 à 16 mg/L (avec un E-COFF égal à 16 mg / L pour E. coli)  

Une concentration critique de 4 ou 8 mg/L ne permettant pas d’obtenir des résultats 

reproductibles, en raison des variations aléatoires au sein du type sauvage, le seuil de 16 mg/L  

a été retenu car il permet une distinction plus robuste entre les isolats sensibles ou résistants, 

et donc une meilleure reproductibilité dans la catégorisation (Figure 8). 

 

Figure 8 : Corrélation entre les CMI et les diamètres d'inhibition observée pour des souches d'E. coli, K. 

pneumoniae, et P. mirabilis (EUCAST, 2020) 

 

D’autre part, les nouveaux seuils proposés s'appliquent uniquement dans le cadre de la 

posologie maximale (2 g x3 IV) pour les infections systémiques, et de la posologie standard (2g 
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x2 IV) pour les infections urinaires non compliquées. La témocilline ayant une élimination 

urinaire élevée sous forme inchangée, la posologie standard (2g x2 IV) suffit dans le cadre des 

infections urinaires simples pour fournir une « exposition accrue ».  

 

Les Entérobactérales pour lesquelles les concentrations critiques sont indiqués par l’EUCAST 

sont certes les plus fréquemment isolées lors d’infections urinaires mais d’autres 

Entérobactérales peuvent être responsables d’infections respiratoires basses ou de 

bactériémie (FLORES-MIRELES ET AL., 2015).  

Par exemple, parmi les Entérobactérales productrices de BLSE responsables de bactériémie 

nosocomiale en 2017, 18% des souches isolées n’étaient ni E. coli, ni K. pneumoniae, ni P. 

mirabilis (RESEAU BMR-RAISIN, FRANCE, 2017). 

Limiter l’indication de la témocilline à ces germes peut potentiellement limiter l’utilisation de 

cette molécule, ce qui serait un frein à la stratégie d’épargne des carbapénèmes.  
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TRAVAIL PERSONNEL  

 

L’objectif de notre travail était d’évaluer d’une part le niveau actuel de sensibilité des souches 

d’Entérobactérales du groupe III à la témocilline et de déterminer la distribution des CMI de 

ces souches, et d’autre part de comparer les performances de 3 méthodes d’évaluation de la 

sensibilité en milieu solide (antibiogramme, détermination de la CMI par ETEST®) et liquide 

(estimation de la CMI par automate VITEK®) par rapport à la méthode de référence 

(microdilution en milieu liquide).  

 

1. Matériel et méthodes 

 

1.1. Recueil des souches  

 

103 souches consécutives d’Entérobactérales du groupe III responsables d’infections ont été 

collectées prospectivement au laboratoire de Bactériologie du Centre Hospitalier Universitaire 

de Rouen du 7 décembre 2019 au 14 mai 2020, et congelées à -20°C jusqu’à l’évaluation de 

leur sensibilité à la témocilline. 

 

Ces souches (une par patient) ont été isolées de prélèvements urinaires, respiratoires 

(prélèvement bronchique distal protégé [PBDP]) et d’hémocultures.  

 

Pour être inclus dans cette étude, les patients devaient présenter des critères d’infection à 

Entérobactérale du groupe 3 :  

- Concernant les infections urinaires, les critères de sélection étaient une 

leucocyturie supérieure au seuil (≥ 104
 
leucocytes/ml) et une bactériurie 

significative (≥103 
UFC/ml) et monomicrobienne à Entérobactérale du 

groupe III.  

o Pour les urines prélevées sur sonde vésicale, seul le critère d’une 

culture pure à Entérobactérale du groupe 3 avec un seuil ≥ 105 

UFC/ml était requis.  
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- Concernant les prélèvements respiratoires (PBDP), seules les cultures pures 

et supérieures au seuil de significativité de 103 UFC/mL ont été conservées. 

- Concernant les hémocultures, seuls les prélèvement monomicrobiens ont 

été recueillis. 

 

1.1. Recueil des données patients 

 

Les données médicales générales (sexe, âge, poids, taille, IMC) des patients ont été recueillies, 

ainsi que le service et la date d’hospitalisation, et les facteurs de risque d’acquisition ou 

antécédents de colonisation à BLSE.  

Les facteurs de risque d’acquisition de BLSE relevés étaient ceux décrits par la SPILF (SPILF, 

2015) : 

- antécédent de colonisation urinaire à EBLSE datant de moins de 6 mois ;  

- antibiothérapie par amoxicilline-acide clavulanique/C2G, C3G ou fluoroquinolone 

datant de moins de 6 mois 

- voyage en zone d’endémie d’EBLSE 

- hospitalisation < 3 mois 

- vie en institution de long séjour 

 

Il a également été relevé si l’infection était d’origine communautaire ou associée au soins, 

c’est-à-dire survenant plus de 48h après la prise en charge médicale du patient (COMITE 

TECHNIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ET DES INFECTIONS LIEES AUX SOINS, 2007). 

 

Le mécanisme de résistance acquise aux ß-lactamines des souches retenues a également 

été relevé (pénicillinase, BLSE, ou céphalosporinase déréprimée). 

 

1.2. Détermination de la sensibilité à la témocilline 

 

L’analyse de la sensibilité à la témocilline a été réalisée a posteriori à partir des isolats 

congelés.  
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Les souches ont été décongelées par ensemencement sur gélose chromogène non sélective 

(chromID® CPS ELITE ; bioMérieux SA, Marcy l’Etoile, France), incubée en aérobiose pendant 

18 à 24h à 35+/- 2°C. 

 

La sensibilité à la témocilline a été étudiée pour chaque souche à l’aide de 4 techniques 

différentes mises en œuvre le même jour à partir d’un même inoculum :  

- Détermination de la CMI par microdilution en milieu liquide  (BMD, 

méthode de référence)  

- Détermination de la CMI par ETEST® (bioMérieux ; Marcy-l'Étoile, France) 

- Estimation de la CMI par méthode automatisée VITEK® (bioMérieux ; 

Marcy-l'Étoile, France)  

- Méthode de diffusion en milieu gélosé (ou méthode des disques), en 

utilisant des disques de 4 fournisseurs différents :  

o Oxoïd® (Dardilly, Royaume-Uni) 

o BD® (Franklin Lakes, New Jersey, États-Unis) 

o Bio-Rad® (Marnes-la-Coquette, France) 

o  i2A® (Montpellier, France). 

 

1.2.1. Préparation en amont des plaques de microdilution  

La méthode de microdilution en milieu liquide en plaque de 96 puits (Nunclon Delta surface 

ThermoScientific® ; Waltham, Massachusetts, États-Unis) a été effectuée selon les 

recommandations du Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI)(CLINICAL AND LABORATORY 

STANDARDS INSTITUTE, 2018). Il s’agit d’une technique non automatisée nécessitant la 

préparation au préalable d’une gamme de concentration d’antibiotique.  

Nous avons choisi de tester une gamme de concentration de 0,25 à 128 mg/L de témocilline. 

Sur chaque rangée, nous avons également laissé un puit non inoculé qui constituait le contrôle 

de stérilité, ainsi qu’un puit sans antibiotique qui constituait le témoin de croissance. 
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Préparation d’une solution mère de témocilline à 4 fois la concentration la plus 

haute souhaitée  

Nous avons reconstitué un flacon de témocilline (Negaban® 1g ; Eumedica, Bruxelles, Belgique 

; lot L159828 ; exp 05/2022) dans 10 mL de NaCl 0,9% selon les recommandations du fabricant. 

A partir de cette solution, nous avons effectué des dilutions pour obtenir une solution mère 

de témocilline à 512mg/L .  

Préparation de la gamme de concentration dans la microplaque  

 

Afin d'obtenir une gamme de concentrations de 0 à 128 mg/L  (0 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 

32 ; 64 et 128 mg/L), nous avons procédé de la façon suivante :  

- Dépôt de 50µl de bouillon MHB dans les puits des colonnes n° 1 à 12 (100µl dans 

la colonne 1) 

- Dépôt de 50µl de la solution mère de témocilline à 512 mg/L dans les puits de la 

colonne n°2 

- Dilution en cascade au ½ : 50µl de puits en puits, des colonnes n° 2 à 11. 

 

Les concentrations intermédiaires suivantes (en mg/L) ont été obtenues : 

 

Les plaques ont ensuite été congelées dans un sachet hermétique à -80°C. 

 

1.2.2. Préparation des inocula  

 

Toutes les souches ont été testées selon les différentes méthodes de façon simultanée à partir 

d’un même inoculum , calibré à 0,5 Mc Farland (correspondant à environ 1 à 2 x108 UFC/mL 

pour E. coli) dans une solution saline à 0,9% à l’aide d’un densitomètre Densicheck 

(bioMérieux®). 

 

Puit 

n°1 

Puit 

n°2 

Puit 

n°3 

Puit 

n°4 

Puit 

n°5 

Puit 

n°6 

Puit 

n°7 

Puit 

n°8 

Puit 

n°9 

Puit 

n°10 

Puit 

n°11 

Puit 

n°12 

BLANC 256 128 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0 (T+) 



 

 

60 

1.2.3. Méthode de diffusion en milieu gélosé (méthode des disques) 

 

La détermination de la sensibilité à la témocilline par la méthode des disques a été réalisée 

selon les recommandations du CA-SFM 2020 V1.1 :  

 

Dans les 15 minutes suivant la préparation de l’inoculum, un écouvillon en coton stérile a été 

plongé dans la suspension bactérienne et l’excès de liquide a été éliminé en tournant 

l’écouvillon sur les parois du tube. Des géloses MH (Bio-Rad®) ont été écouvillonnées sur la 

totalité de la surface de la gélose dans trois directions. 

Dans les 15 minutes suivant l’ensemencement, des disques imprégnés de témocilline 30µg de 

4 fournisseurs différents (Oxoïd®, i2A®, BD®, Bio-Rad®) ont été déposés manuellement à la 

surface des géloses, puis celles-ci ont été incubées à 35±2°C en aérobiose pendant 18±2h. 

Les diamètres d’inhibition ont été lus à l’aide d’un pied à coulisse sur un fond noir. 

La présence de colonies dans la zone d'inhibition n’a pas été prise en compte dans 

l’interprétation des résultats, comme recommandé par l’EUCAST 2020, mais a été relevée 

(EUCAST, 2020).  

 

1.2.4. Détermination de la CMI à la témocilline par méthode E-test® 

 

Pour chaque souche, une bandelette E-test® (bioMérieux SA, Marcy l’Etoile, France) a été 

déposée sur la même gélose que celles où ont été déposés les disques et en même temps 

qu’eux. 

Après incubation à 35±2°C en aérobiose pendant 18±2h, les CMI ont été lues à l’œil nu, à 

l’intersection entre la bandelette et la zone d’ellipse d’inhibition de la culture (Figure 9). 
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Figure 9 : Lecture de la CMI et des diamètres d'inhibition de la témocilline d’une souche d’Enterobacter spp.  

De gauche à droite,  disques de témocilline 30µg commercialisés par les sociétés Oxoïd®, i2A®, BD® et Bio-

Rad® 

 

1.2.5. Estimation de la CMI à la témocilline par la méthode VITEK 

 

La sensibilité à la témocilline a été déterminée en milieu liquide sur automate VITEK2® 

(bioMérieux), à partir du même inoculum à 0,5 McF, en utilisant la carte AST-N372.  

L’inoculum a été chargé dans l’automate moins de 30 minutes après réalisation de la 

suspension. 

 

1.2.6. Mesure de la CMI par microdilution en milieu liquide (méthode de référence) 

 

Préparation des inocula bactériens et ensemencement des plaques de microdilution :  

 

La microdilution en milieu liquide s’effectuant à partir d’un inoculum de 5.105
 

UFC/ml, 

l’inoculum calibré à 0,5 McF a été dilué successivement 2 fois au 1/10ème (CLINICAL AND 

LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2018). 

Lecture de 

la CMI 

Mesure du 

diamètre  

d’inhibition 
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50µl de cette dilution ont été déposés dans les puits n° 2 à 12 avec une pipette multi-canaux 

selon le plan de plaque. Cette étape permet de diluer au 1/2 les antibiotiques et ainsi d’obtenir 

la gamme de concentrations finales désirées (de 0,25 à 128mg/L) :  

 

Les plaques ont ensuite été incubées dans une étuve à 35±2°C en aérobiose pendant 18 ± 2h 

dans un bac avec un flacon ouvert contenant de l’eau pour éviter tout phénomène de 

dessiccation.  

Le lendemain, la CMI de chaque souche a été déterminée : elle correspondait au premier puits 

(la plus faible concentration) pour lequel aucune culture bactérienne (trouble) n’était visible. 

(Figure 10) 

 

 

Figure 10 : Lecture de CMI en microdilution  

CONTROLE DE L’INOCULUM :  

10µl du puit de contrôle (puit n°1) ont été dilués dans 10ml de NaCl. 100µl de cette dilution 

ont ensuite été ensemencés au râteau sur une gélose non sélective.  

Puit 

n°1 

Puit 

n°2 

Puit 

n°3 

Puit 

n°4 

Puit 

n°5 

Puit 

n°6 

Puit 

n°7 

Puit 

n°8 

Puit 

n°9 

Puit 

n°10 

Puit 

n°11 

Puit 

n°12 

BLANC 128 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0 (T+) 

CMI = premier puit 

pour laquelle 

aucune culture 

bactérienne n’est 

visible à l’œil nu 
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Après incubation, les colonies ont été dénombrées, un inoculum de 5.105
 

UFC/ml 

correspondant à 20 à 80 colonies. 

 

1.2.7. Contrôle de qualité (CQ) 

 

Deux souches de contrôles qualité (CQ) ont été utilisées : E. coli ATCC®25922™ (souche 

sauvage) et E. coli ATCC®35218™ (souche productrice de β-lactamase TEM-1). 

 

Les souches de CQ étant congelées sur billes à -80°C dans un bouillon de glycérol (BHI). Chaque 

semaine, 1 bille a été inoculée sur un milieu non sélectif, et des repiquages ont été effectués 

chaque jour de la semaine où des tests étaient réalisés, selon les recommandations de 

l’EUCAST. 

 

Les souches de CQ ont été testées (HUMPHRIES ET AL., 2018) : 

- Initialement  (en amont des tests effectués sur les souches cliniques, afin de 

valider les méthodes utilisées) : 

o 9 fois pour la microdilution en milieu liquide : 3 séries de 3 afin 

d’étudier la reproductibilité inter- et intraplaque 

o 3 fois pour les autres méthodes évaluées (méthodes des disques, 

ETEST®, et Vitek®) 

- Puis à chaque série de tests, pour chaque méthode. 

 

Les limites acceptables proposées par Maurissen pour ces souches sont 3-24mg/L (12–25 mm) 

pour E. coli ATCC®25922™, et 2– 6 mg /L  (ou 19-28mm) pour E. coli ATCC®35218™  (MAURISSEN 

ET AL., 2015). 

 

1.2.8. Analyse des résultats  

 

Chaque souche a été classée selon les règles d'interprétation définies par le CA-SFM 2020 

V1.1, et en parallèle selon les recommandations de l’EUCAST 2020. 
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Pour les souches catégorisées  «  sensible à forte exposition », nous avons choisi de conserver 

le terme « intermédiaire », pour des raisons de simplification de propos. 

 

Pour la méthode des disques, les souches ont été classées sensibles si le diamètre d’inhibition 

était supérieur ou égal à 20 mm, et résistantes si le diamètre était inférieur à 20 mm, selon le 

CA-SFM 2020 V1.1, ou classées intermédiaires si le diamètre était supérieur ou égal à 17 mm, 

et résistantes si le diamètre était inférieur à 17 mm, selon l’EUCAST 2020.  

Pour les autres méthodes, les souches ont été classées sensibles si la CMI était inférieure ou 

égale à 8mg/L, et résistantes si la CMI était supérieure à 8mg/L selon le CA-SFM 2020 V1.1, ou 

intermédiaires si la CMI était inférieure ou égale à 16mg/L et résistante si la CMI était 

supérieure à 16 mg/L selon l’EUCAST. (Tableau 9) 

 

Tableau 9 : Critères d'interprétation de la sensibilité à la témocilline, d'après le CA-SFM 2020 V1.1 et l’EUCAST 

2020. 

 Concentrations critiques 

(mg/L) 

Charge du 

disque (µg) 

Diamètres critiques (mm) 

 S ≤ R > S ≥ R < 

CA-SFM 8 8 30 20 20 

EUCAST 0,001 16 50 17 

 

Les CMI50 et CMI90 ont été déterminées. La CMI50 est définie comme la plus petite 

concentration d’antibiotique permettant d’inhiber la croissance de 50% des souches. La CMI90 

est la plus petite concentration d’antibiotique permettant d’inhiber la croissance de 90% des 

souches. 

 

La lecture a été réalisée systématiquement par deux personnes différentes. Les diamètres 

d’inhibition et les valeurs de CMI étaient considérés comme discordants lorsque la différence 

entre les deux diamètres était supérieure à 2mm, ou la différence entre les CMI supérieure à 

une dilution d’écart respectivement. Enfin, les résultats étaient considérés comme 

discordants si une modification de la catégorisation (S, R ou I) était observée (HUMPHRIES ET AL., 

2018). 
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En cas de discordance, une troisième lecture était réalisée. 

 

Une analyse de concordance a été réalisée entre les résultats obtenus à partir des différentes 

méthodes de détermination de la sensibilité, en calculant de pourcentage de « category 

agreement » (CA).  

Deux méthodes de détermination de la sensibilité à la témocilline ont été définies comme 

concordantes lorsque la souche était catégorisée de manière identique par les 2 méthodes. 

Le CA doit être supérieur ou égal à 90% pour être acceptable selon le CLSI (CLINICAL AND 

LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2018). 

 

L’Essential Agreement (EA) est le pourcentage de souche dont la CMI diffère au plus d’une 

dilution par la méthode testée par rapport à la méthode de référence (Annexe 1). 

 

Les discordances entre les tests ont été catégorisées comme suit, selon les recommandations 

du CLSI (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2016):   

- Une erreur majeure (terme dérivé de major error [ME]) est définie comme la 

catégorisation « résistante » d’une souche par la méthode testée, alors qu’elle est 

catégorisée « sensible » par la méthode de référence. 

- Une erreur très majeure (terme dérivé de very major error [VME]) de la nomenclature 

anglo-saxonne) est définie comme la catégorisation « sensible » d’une souche par la 

méthode testée, alors qu’elle est catégorisée « résistante » avec la méthode de 

référence.  

- Une erreur mineure (terme dérivé de minor error [mE]) concerne une souche de 

sensibilité intermédiaire par une méthode donnée mais catégorisée résistante à la 

témocilline par la méthode de référence. 

 

La nouvelle catégorisation de l’EUCAST « I » signifiant « sensible à forte exposition », et dans 

un souci d’uniformisation avec les catégorisation du CA-SFM, seuls les termes de ME et VME 

ont été utilisés ici. 
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Les taux de ME et VME acceptables définis par le CLSI  sont  inférieurs à 3% (CLINICAL AND 

LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2016). Cependant, étant donné que les erreurs très majeures 

sont les plus préoccupantes, la Food and Drug Administration considère que le taux de VME 

doit être inférieur à 1,5% pour être acceptable (HUMPHRIES ET AL., 2018). 

 

1.3. Analyses statistiques 

 

Afin de déterminer si le taux de sensibilité à la témocilline obtenu était significativement 

différèrent selon les méthodes testées, nous avons calculé la p-value selon le test de Fisher 

sur le site biostatgv.sentiweb.fr 

 

2. Résultats  

 

2.1. Description de la population 

 

2.1.1. Patients et contexte clinique 

 

Sur les 103 souches d’Entérobactérales du groupe III collectées prospectivement au CHU, 62 

ont été isolées chez des hommes et 41 chez des femmes. Les patients étaient âgés de 8 mois 

à 98 ans, l’âge moyen étant de 67,2 ans (Annexe 2). 

 

Les services d’accueil des patients étaient répartis comme suit :  

- 13 des services d’urgences du CHU 

- 10 de services de chirurgie 

- 38 de services de médecine 

- 20 de Soins de suite et Réadaptation (SSR) 

- 22 de service de réanimation / soins intensifs 

 

Les souches étaient responsables d’infections associées au soins pour 72% des patients 

(74/103) et communautaires pour 28% (29/103). 
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49 souches ont été isolées d’hémocultures, 59 de prélèvements urinaires, et 4 de 

prélèvements respiratoires bronchiques distaux protégés (PBDP) (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Types de prélèvements d'isolement des 103 souches d’Entérobactérales testées 

 

2.1.2. Espèces bactériennes  

 

Les espèces bactériennes des souches recueillies ont été identifiées par spectrométrie de 

masse MALDI-TOF (Microflex® ; Bruker Daltonics, Billerica, Massachusetts, États-Unis) et se 

répartissaient comme suit (Figure 12) :  

- 64 Enterobacter sp. (43 E. cloacae complex et 21 Klebsiella aerogenes 

[anciennement E.aerogenes] ) ; 

- 16 Morganella morganii  

- 9 Citrobacter freundii complex  

- 7 Serratia marcescens  

- 4 Providencia sp. (2 P. rettgeri, 2 P. stuartii)  

- 3 Hafnia alvei. 

 

39%

57%

4%

Hémocultures

Urines

Prélèvements
respiratoires
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Figure 12 : Répartition des espèces bactériennes des 103 souches d’Entérobactérales testées 

 

2.1.3. Mécanisme de résistance acquise aux ß-lactamines 

 

57% (59/103) des souches étudiées ne présentaient aucun mécanisme de résistance acquis 

aux ß-lactamines.  

Parmi les 45 souches ayant un mécanisme de résistance acquis aux ß-lactamines, 13 étaient 

productrices de BLSE, 30 surexprimaient leur céphalosporinase naturelle AmpC, et 2 

produisaient une pénicillinase (Figure 13). 

 

 

 

Figure 13 : mécanisme de résistance aux ß-lactamines des 103 souches d’Entérobactérales testées 

 

2.2. Évaluation de la sensibilité à la témocilline vis-à-vis des souches de contrôle 

qualité 

 

9%

62%

3%

15%
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12%
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BLSE AmpC déréprimée Pénicillinase Sauvage
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Les résultats des CQ obtenus initialement afin de valider les méthodes, en amont des tests 

effectués sur les souches cliniques, sont indiqués dans le Tableau 10 :  

 

Tableau 10 : Résultats des passage de CQ initiaux selon les différentes méthodes testées 

Souche de CQ Nombre de 

passages initiaux 

E. coli ATCC 25922 E. coli ATCC 35218 

Méthode testée Min Max Med Min Max Med 

Microdilution (mg/L) 9 3 16 8 1 2 2 

ETEST (mg/L) 3 8 12 8 3 3 3 

Vitek (mg/L) 3 8 8 8 ≤4 ≤4 ≤4 

BD® (mm) 3 20 21 20 25 26 25,5 

Biorad® (mm) 3 20 21 20 25 28 26 

i2A® (mm) 3 19 19 19 25 28 25,5 

Oxoid® (mm) 3 20 22 20 25 28 27 

 

Nous avons observé pour ces contrôles initiaux une grande variation des CMI obtenues par 

microdilution pour la souche ATCC® 25922™, avec des CMI allant de 3 à 16 mg/L sur 9 tests 

réalisés, mais ceci était conforme aux valeurs attendues (MAURISSEN ET AL., 2015).  

En revanche, les CMI de la souche d’E. coli ATCC® 35218™ obtenues étaient non conformes 2 

fois sur les 9 tests initiaux, avec des CMI allant jusqu’à 1mg/L, alors que les valeurs attendues 

allaient de 2 à 6mg/L (MAURISSEN ET AL., 2015). 

  

Les résultats de CQ obtenus lors des séries de tests des souches cliniques sont indiqués en 

Annexe 3.  

 

2.3. Présence de colonies à l’intérieur de la zone d’inhibition 

 

Nous avons noté la présence de colonies à l’intérieur des disques d’inhibition. (Figure 14).  
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Figure 14 : Colonies à l'intérieur du diamètre d'inhibition, d’après EUCAST 2020 

 

Sur les 103 souches testées, ces colonies sont apparues avec 13 souches avec les disques Bio-

Rad® et Oxoid®, 12 fois avec les disques BD et 10 avec les disques i2A®.  

Ces colonies ont également été observées avec 6 souches avec la méthode ETEST® 

 

Comme recommandé par l’EUCAST 2020, la présence de ces souches n’a pas été prise en 

compte dans la lecture des diamètres et des CMI  (EUCAST, 2020). 

 

2.4. Évaluation de la sensibilité de 103 souches d'Entérobactérales à la témocilline 

par 4 méthodes  

 

2.4.1. Détermination de la CMI par microdilution en milieu liquide,  méthode de 

référence 

 

Les CMI obtenues par la méthode de référence variaient de 1 à 64 mg/L, avec une CMI50 de 

4mg/L, et une CMI90 de 16mg/L. (Figure 15) 

83% des souches testées (86/103) étaient sensibles à la témocilline selon les 

recommandations du CA-SFM 2020 V1.1.  

Selon les critères de l’EUCAST 2020, le nombre de souches classées intermédiaires s’élevait à 

98% (101/103). Les deux seules souches résistantes selon l’EUCAST étaient des souches d’E. 

aerogenes.  
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Figure 15 : Distribution des CMI par microdilution en milieu liquide (méthode de référence) 

La flèche verte représente la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente la concentration critique définie par l’EUCAST 2020 

 

2.4.2. Détermination de la CMI par ETEST® 

 

Les CMI déterminées par ETEST® variaient de 1 à 32mg/L, avec une CMI50 égale à 4mg/L, etune 

CMI90 égale à 12mg/L. 

83% (86/103) des souches étaient catégorisées sensibles selon le CA-SFM 2020 V1.1, et 95% 

(98/103) étaient catégorisées intermédiaires selon les concentrations critiques définies par 

l’EUCAST 2020 (Figure 16). 

 

Figure 16 : Distribution des CMI déterminées par la méthode ETEST® 

La flèche verte représente la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente la concentration critique définie par l’EUCAST 2020 
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2.4.3. Évaluation de la sensibilité par la méthode automatisée Vitek-2® (bioMérieux) 

 

L’automate VITEK-2® n’a pas pu déterminer la sensibilité d’une souche de Morganella 

morganii, par défaut de croissance, et ce malgré plusieurs tentatives.  

 

Sur les 102 souches pour lesquelles le VITEK® a pu estimer la CMI, 75% (76/102) avaient une 

CMI ≤ 8 mg/L (76 souches / 102), et 89% avaient une CMI ≤ 16mg/L (91/102) (Figure 17). 

Ainsi, 75% des souches étaient catégorisées sensibles selon les recommandations du CA-SFM 

2020 V1.1 et 89% intermédiaires selon les recommandations de l’EUCAST 2020. 

 

Figure 17 : Distribution des CMI estimées par microdilution sur automate VITEK-2® 

La flèche verte représente la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente la concentration critique définie par l’EUCAST 2020 

 

2.4.4. Évaluation de la sensibilité par la méthode des disques 

 

Selon les diamètres critiques du CA-SFM, 83% (85/103) des souches étaient classées sensibles 

à la témocilline par la méthode des disques en utilisant les disques des fournisseurs Bio-Rad® 

et Oxoid®, 82% (84/103) avec le fournisseur BD® et seulement 76% (78/103) avec le 

fournisseur i2A® . 

Selon les diamètres critiques de l’EUCAST 2020,  95% (98/103) étaient catégorisées 

intermédiaires avec les disques du fournisseurs Oxoïd®, 93% (98/103) avec les fournisseurs 

BioRad® et BD®, et 90% (93/105) avec le fournisseur i2a®. (Tableau 11 et Figure 18) 
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Tableau 11 : Sensibilité à la témocilline selon les diamètres critiques du CA-SFM 2020 V1.1 ou de l’EUCAST 

2020, en fonction des différents fournisseurs de disques. 

 

Souches sensible selon  
le CA-SFM 2020 V1.1 

S (≥20mm) 

Souches de sensibilité 
intermédiaire selon l’EUCAST 

2020 
I (≥17mm) 

BD® 82% (84/103) 93% (96/103) 

Bio-Rad® 83% (85/103) 93% (96/103) 

i2A® 76% (78/103) 90% (93/103) 

Oxoïd® 83% (85/103) 95% (98/103) 

 

 

Figure 18 : Distribution des diamètres d'inhibition (en mm) de la témocilline selon les fournisseurs de disques 

BD®, Bio-Rad®, i2A® et Oxoïd® 

La flèche verte représente le diamètre critique défini par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente le diamètre critique défini par l’EUCAST 2020 

 

Nous avons remarqué que les diamètres obtenus avec les disques Oxoïd® paraissent plus 

grands que ceux obtenus avec les autres fournisseurs, mais la différence de diamètre était non 

significative. 
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2.4.5. Comparaison de méthodes 

2.4.5.1. Microdilution versus ETEST® 

 

La méthode ETEST® présente une bonne corrélation avec la méthode de référence, avec 

seulement 1% (1/103) de ME et de VME selon les recommandations du CA-SFM 2020 V1.1.  

Selon la concentration critique de l’EUCAST 2020, 3 souches sont classées faussement 

résistantes (ME) , mais aucune n’est classée faussement sensible (VME) (Figure 19, Tableau 

12 et Annexe 4). 

Le CA est de 98% et 97% respectivement selon le CA-SFM et l’EUCAST, et l’EA, calculable pour 

cette méthode, est de 94%. 

 

 

Figure 19 : Corrélation entre la CMI évaluée par ETEST® et la CMI évaluée par la méthode BMD 

La flèche verte représente le diamètre critique défini par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente le diamètre critique défini par l’EUCAST 2020 

 

2.4.5.2. Microdilution versus VITEK-2® 

 

La détermination de la sensibilité par VITEK-2 conduit à plus d’erreurs de catégorisation : 10% 

(10/103) de ME et 1% (1/103) de VME, quelle que soit la concentration critique considérée. 

Le CA , égal à 89% pour cette méthode, n’est pas acceptable selon les critères du CLSI. (Figure 

20, Tableau 12 et Annexe 4) (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2016) 
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Figure 20 : Corrélation entre la CMI estimée par VITEK-2® et la CMI évaluée par la méthode BMD 

La flèche verte représente le diamètre critique défini par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente le diamètre critique défini par l’EUCAST 2020 

 

2.4.5.3. Microdilution versus méthode des disques 

 

La méthode des disques identifiait une souche faussement résistante dans 4% des cas (tous 

fournisseurs confondus) selon le CA-SFM, et dans 5,5% des cas selon l’EUCAST.  

En revanche, très peu de VME étaient observées : 1 seule souche a été classée faussement 

sensible selon le diamètre critique de l’EUCAST 2020, avec les disques d’un seul fournisseur 

(Oxoïd®). 

 

Parmi les différents fournisseurs de disques, seul i2A présentait des taux de ME (souches 

rendues faussement résistantes) non acceptable, à savoir 9% (CA-SFM) et 8% (EUCAST). Par 

ailleurs, les diamètres moyens semblaient plus petits pour ce fournisseur, mais sans différence 

significative.  

 

Les disques des autres fournisseurs présentaient des résultats acceptables en considérant les 

diamètres critiques fournis par la CA-SFM 2020 V1.1 (respectivement 2%, 2% et 3% pour les 

fournisseurs BD®, Bio-Rad® et Oxoïd®), mais en considérant les diamètres critiques de 

l’EUCAST, ces taux de ME augmentaient à 5%, 4% et 5% respectivement, dépassant le seuil 

d’acceptabilité du CLSI (, Tableau 12 et Annexe 5) (CLSI, 2016).  
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2.4.5.4. Comparaison des trois méthodes de routine de détermination de 

sensibilité à la témocilline testées versus la méthode de référence 

 

Le Tableau 12 illustre les concordances et les discordances observées entre les résultats 

obtenus par ETEST®, VITEK-2®, et par la méthode des disques (selon les 4 fournisseurs) par 

rapport à la méthode de microdilution manuelle considérée comme la méthode de référence. 

Le VITEK présente un CA et un ME non acceptable selon le CLSI, à la concentration critique de 

lu CA-SFM 2020 V1.1, comme à la concentration critique de l’EUCAST 2020 (CA = 89%, ME = 

10%) 

La méthodes des disques présente des ME non acceptables selon les concentrations critiques 

de EUCAST 2020 pour les quatre fournisseurs testés (de 4 à 8%).  Le disques i2A® ont 

également un taux de ME non acceptable selon les concentrations critiques du CA-SFM (9%) 

Tableau 12 : Concordances et discordances des différentes techniques, en comparaison avec la technique de 

microdilution manuelle 

Les résultats « non acceptables » sont représentés en rouge et en gras 

CA  = category agreement ; ME = Major Error ; VME = Very Major Error 

Méthode 

Selon CA-SFM Selon EUCAST 

souches S (%) 

CC = 8mg/L 

DC = 20mm 

CA ME VME 

souches I (%) 

CC = 0,001-

16mg/L 

DC = 50-17mm 

CA ME VME 

BMD 83% - - - 98% - - - 

Vitek-2® 75% 89% 10% 1% 89% 89% 10% 1% 

Etest® 83% 98% 1% 1% 95% 97% 3% 0% 

Disques 

Bio-Rad® 83% 98% 2% 0% 93% 95% 5% 0% 

i2A® 78% 91% 9% 0% 90% 92% 8% 0% 

Oxoid® 83% 98% 2% 0% 95% 95% 4% 1% 

BD® 83% 97% 3% 0% 93% 95% 5% 0% 
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2.5. Sensibilité à la témocilline en fonction du genre bactérien 

 

Toutes les Entérobactérales des genres Hafnia spp. (3 souches), Morganella spp. (16 souches) 

et Providencia spp. (4 souches) testées se sont révélées sensibles à la témocilline, selon les 

critères du CA-SFM 2020 V1.1 (Tableau 13 et Tableau 14). 

89% des Citrobacte spp.r, 83% des Enterobacter spp.et 43% des Serratia spp. sont catégorisées 

sensibles en tenant compte de la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1. 

(Tableau 13 et Tableau 14). 

 

Suivant la concentration critique proposée par l’EUCAST, seules 2 souches d’Enterobacter spp. 

étaient résistantes. 

 

Tableau 13 : Répartition des CMI en fonction du genre bactérien, par la méthode de microdilution en milieu 

liquide 

La flèche verte représente la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1 

La flèche rouge représente la concentration critique définie par l’EUCAST 2020 

 

 n CMI50 CMI90 min max 
 

Distribution des CMI 

Citrobacter sp. 9 4 16 1 16 

 

Serratia sp. 7 16 16 4 16 
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Enterobacter 

sp. 
64 4 16 1 64 

 

Hafnia sp.  3 8 8 2 8 

 

Morganella 

sp. 
 16 2 4 2 8 

 

Providencia 

sp. 
 4 1 2 1 2 

 

 

 

Tableau 14 : Sensibilité des souches d'Entérobactérales du groupe III en fonction du genre bactérien 

Genre bactérien Citrobacter Serratia Enterobacter Hafnia Morganella Providencia 

Total 9 7 64 3 16 4 

CA-SFM  

 (S ≤ 8 mg/L ) 

Nombre de souches 

« S » 
8 (89%) 3 (43%) 53 (83%) 3 (100%) 16 (100%) 4 (100%) 

EUCAST  

(I ≤ 16mg/L) 

Nombre de souches 

« I »  
9 (100%) 7 (100%) 62 (97%) 3 (100%) 16 (100%) 4 (100%) 
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2.6. Sensibilité à la témocilline en fonction du mécanisme de résistance acquis aux 

ß-lactamines. 

 

En considérant la concentration critique du CA-SFM 2020 V1.1, 97% (56/58) des 

Entérobactérales sauvages étaient sensibles à la témocilline, contre 69% (9/13) des 

Entérobactérales productrices de BLSE, et 67% (20/30) des souches hyperproductrices de 

céphalosporinase. 

 

Selon la concentration critique proposée par l’EUCAST, 100% des Entérobactérales sauvages, 

productrices de pénicillinases ou de BLSE sont « Intermédiaires ».  

93% des souches (28/30) exprimant avec une céphalosporinase à haut niveau sont 

« intermédiaires ». Les 2 seules souches qui ont été classées « résistantes » sont des 

Enterobacter aerogenes hyperproduisant leur céphalosporinase naturelle (Figure 21 ; Tableau 

15). 

 

 

Figure 21 : Répartition des CMI de la témocilline en fonction du mécanisme de résistance aux ß-lactamines, 

selon la méthode de microdilution en milieu liquide (méthode de référence) 

La flèche verte représente la concentration critique définie par le CA-SFM 2020 V1.1. 

La flèche rouge représente la concentration critique définie par l’EUCAST 2020. 
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Tableau 15 : Sensibilité des souches d'Entérobactérales du groupe III en fonction du mécanisme de résistance 

aux ß-lactamines 

 

  

Mécanisme de résistance aux ß-

lactamines 
BLSE 

Céphalosporinase 

déréprimée 
Sauvage Pénicillinase 

 n= 13 n= 30 n= 58 n= 2 

CA-SFM  

 (S ≤ 8 mg/L ) 

Nombre de souches 

« S » 
9 (69%) 20 (67%) 56 (97%) 1 (50%) 

EUCAST  

(I ≤ 16mg/L) 

Nombre de souches 

« I » 
13 (100%) 28 (93%) 58 (100%) 2 (100%) 
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DISCUSSION 

 

La témocilline est un antibiotique ancien qui connait un regain d’intérêt en lien avec 

l’émergence actuelle de bactéries multirésistantes. 

Son spectre limité (quasiment aux seules Entérobactérales) et sa bonne tolérance en font une 

molécule de choix pour le traitement des infections urinaires à Entérobactérales sensibles, 

notamment les Entérobactérales productrices de BLSE, dans le cadre de la stratégie d’épargne 

des carbapénèmes. 

Les études actuelles sur la témocilline sont essentiellement ciblées sur la sensibilité des 

germes les plus fréquemment isolés dans les IU : E. coli et K. pneumoniae, productrices ou non 

de BLSE. Peu d’études portent sur la sensibilité des Entérobactérales du groupe III à la 

témocilline, et par manque de données sur ces espèces, l’EUCAST a restreint les 

concentrations critiques de la témocilline à E. coli, Klebsiella spp. (sauf K. aerogenes) et P. 

mirabilis. 

 

Notre objectif a donc été d’étudier la sensibilité à la témocilline des Entérobactérales du 

groupe III, afin de déterminer si la témocilline pourrait être utilisée dans le traitement 

d’infection dues à ces espèces. 

Nous avons également évalué l’impact de la méthode de détermination de la sensibilité de 

routine sur la catégorisation clinique de ces souches selon les critères du CA-SFM et de 

l’EUCAST. 

 

1. Nouvelles concentrations critiques de l’EUCAST controversées 

 

Les concentrations critiques proposées par l’EUCAST en 2020 suite à une consultation 

générale classent désormais les isolats ayant des CMI ≤16 mg/L intermédiaires à la témocilline 

(ou sensibles à forte posologie).  

 

Ces nouvelles concentrations critiques sont cependant contestables, semblant trop 

« prudentes » pour beaucoup de microbiologistes (EUCAST, 2019B). En effet, la témocilline est 

utilisée en Belgique depuis plus de 30 ans. Si dans un premier temps, la concentration critique 
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de Fuchs a été retenue (S ≤ 16 mg/L), depuis, c’est le seuil de 8 mg/L qui est principalement 

utilisé. Malgré une augmentation de l'utilisation, aucune augmentation de la résistance et ni 

de défaut d'efficacité n'ont été signalés en utilisant le schéma standard actuel de témocilline 

(EUCAST, 2019B). 

 

Ainsi, rendre la témocilline « sensible à forte dose » inciterait la plupart des cliniciens à ne pas 

l’utiliser, ce qui risque d’augmenter la consommation de carbapénèmes pour le traitement 

des infections à Entérobactérales productrices de BLSE, et d’avoir de lourdes conséquences 

en termes de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 

 

De plus, les concentrations critiques proposées par l’EUCAST sont limitées aux espèces E. coli, 

Klebsiella spp. (excepté K. aerogenes) et P. mirabilis. Des données suggèrent pourtant que 

l’utilisation de la témocilline serait possible pour le traitement d’infections liées à d’autres 

espèces d’Entérobactérales. Dans l’étude de Balakrishnan et al., la témocilline (à 2 g toutes les 

12 h) est apparue très efficace dans le traitement des IU liées à des Entérobactérales, alors 

que E. coli ne représentait que 55% des isolats et 16% des isolats étaient des Enterobacter spp. 

(BALAKRISHNAN ET AL., 2011). 

 

2. Méthodologie de notre étude  

Nous avons choisi de recueillir prospectivement les souches d’Entérobactérales du groupe III 

isolées de prélèvements urinaires, de prélèvements respiratoires, et d’hémoculture, afin de 

correspondre aux indications de la témocilline. Seuls les prélèvements répondant à des 

critères biologiques d’infection et monomicrobiens ont été sélectionnés, de façon à s’assurer 

que les souches testées étaient responsables de l’infection. 

Pour répondre à l’objectif d’évaluer la fiabilité des méthodes de laboratoire, les quatre 

méthodes d’évaluation de la sensibilité à la témocilline ont été réalisées simultanément, à 

partir du même inoculum, selon les recommandations du CLSI (CLINICAL AND LABORATORY 

STANDARDS INSTITUTE, 2018; HUMPHRIES ET AL., 2018). Cette méthodologie permet de comparer de 

manière fiable ces méthodes, et d’éviter des résultats discordants entre les méthodes qui 

pourraient être dus à une conservation différente des souches ou à des inocula différents 

d’une méthode à l’autre. 
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Cependant, effectuer les quatre méthodes à partir du même inoculum a été très lourd en 

termes de manipulations, notamment pour respecter les délais recommandés pour chaque 

méthode (moins de 15 minutes entre la réalisation de la suspension bactérienne et la mise à 

l’étuve de la plaque de microdilution par exemple). Pour répondre à ces contraintes, nous 

avons travaillé en binôme, une personne effectuant la méthode par diffusion en milieu gélosé, 

et l’autre les manipulations du VITEK-2® et de microdilution en milieu liquide. De plus, nous 

avons choisi d’encadrer chaque série de manipulations par 2 souches de contrôle qualité, 

testées pour chacune des méthodes, même si l’EUCAST n’avait pas encore émis de 

recommandations concernant les souches de contrôle à utiliser. 

En effet,  dans la littérature, certaines études proposaient l’utilisation des souches de contrôle 

E. coli ATCC®25922™ (souche sauvage) et ATCC®35218™ (souche productrice de pénicillnase), 

associées à des limites acceptables. Ainsi, Vanstone et al. proposaient des diamètres cibles à 

20 mm +/-1 mm pour la souche 25922 et 25 mm +/-1 mm pour la souche 35218 (VANSTONE ET 

AL., 2013). Dans l’étude d’Andrews et al., la souche 25922 , dont la sensibilité a été testée à 

100 reprises par la méthode des disques (Oxoïd®), présentait des diamètres d’inhibition 

compris entre 16 et 21 mm (ANDREWS ET AL., 2007). Par la suite, Maurissen et al. ont suggéré 

l’utilisation préférentielle de la souche 35218 comme contrôle de qualité pour la témocilline 

par rapport à la souche 25922. En effet, par analyse de 420 mesures indépendantes, les 

gammes de diamètres mesurés s’étendaient de 19 à 28 mm (CMI de 2 à 6 mg/L) pour la souche 

35218, contre 12 à 25 mm (CMI de 3 à 24 mg/L) pour la souche 2592 (MAURISSEN ET AL., 2015). 

Les valeurs obtenues pour la souche 35218 avaient ainsi une plus faible variabilité, et ne 

chevauchaient pas l’E-COFF (8 mg/L). 

En Avril 2020, l’EUCAST a proposé des limites acceptables pour la témocilline concernant la 

souche 25922 (EUCAST 2020). Notons que les limites acceptables proposées de CMI et de 

diamètre (jusqu’à 32mg/L et 16 mm) peuvent classer la souche comme « résistante », alors 

que celle-ci présente un phénotype sauvage. 
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Tableau 16 : Valeurs de CQ proposé par l'EUCAST pour la souche E. coli ATCC®25922™ 

 

 

Dans notre étude, pour la souche 25922, 100% des CQ étaient conformes par la méthode des 

disques selon les limites proposées par l’EUCAST. Pour les méthodes de détermination de la 

CMI, 90% (27/30), 96% (22/23) et 93% (21/24) de conformité était observé pour les méthodes 

BMD, ETEST® et VITEK-2® respectivement.   

Pour la souche 35218, nous avons observé des diamètres plus importants que ceux obtenus 

par Maurissen et al., ainsi qu’une plus grande variabilité de ceux-ci (de 22 à 30 mm). Les CMI 

mesurées étaient également légèrement inférieures (1 à 4 mg/L par méthode BMD) à celles 

recommandées par Maurissen et al (2 à 6mg/L). Les valeurs de Maurissen et al. ne faisant pas 

office de référentiel, et l’EUCAST n’ayant pas encore fourni de valeurs de CQ au moment où 

nous avons réalisé nos tests de sensibilité, les séries de manipulations pour lesquelles les CQ 

étaient non conformes ont quand même été validés.  

3. Comparaison des méthodes d’études de la sensibilité à la témocilline  

 

Nous avons observé une bonne corrélation de la méthode ETEST® (CA de 98% et EA de 94% ) 

avec la méthode de référence, comme cela a déjà été constaté dans plusieurs études 

(ALEXANDRE ET AL., 2018; PATEL ET AL., 2013; RODRIGUEZ-VILLALOBOS ET AL., 2009). 

 

Au contraire, nos résultats suggéraient une surestimation de la résistance à la témocilline avec 

l’automate VITEK-2® (10% de ME), incitant à confirmer une résistance détectée au VITEK-2® 

par la méthode ETEST®. De la même façon, Patel et al. ont évalué les CMI à la témocilline de 

246 souches d’Entérobactérales diverses par automate Phoenix® (BD, autre méthode 

automatisée de détermination de la CMI en milieu liquide), ETEST®, et BMD, et ont conclu que 

les résultats «sensibles» produits par le système Phoenix® sont fiables, mais que les isolats 

classés résistants doivent être retestés par une autre méthode (PATEL ET AL., 2013). Rodriguez-

Villalobos et al. n’ont pas observé cette discordance entre les méthodes en comparant la 
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sensibilité de 153 souches d’E. coli par VITEK-2® (2% de ME au seuil de 16 mg/L), ETEST® et 

méthode des disques comparativement avec la méthode de dilution en milieu gélosé 

(Rodriguez-Villalobos et al., 2009). 

 

Par ailleurs, dans notre étude, une souche a été classée faussement sensible par la méthode 

VITEK-2® (CMI estimée à 4 mg/L par l’automate mais égale à 64 mg/L par la méthode de 

référence). La résistance de cette souche a bien été détectée par les autres méthodes (CMI 

déterminée par ETEST® de 24 mg/L, et diamètres inférieurs à 16mm pour l’ensemble des 

disques). Cette souche a été retestée 2 fois (une fois par les quatre méthodes, et une fois par 

méthode VITEK-2® uniquement), confirmant le caractère sensible estimé par VITEK-2®.  

 

La méthode des disques semblait également surestimer la résistance des souches de notre 

étude (ME entre 4 et 8% selon les fournisseurs), et ce de façon plus marquée pour le 

fournisseur i2A®. Duployez et al. ont observé également une sous-estimation de la sensibilité 

avec la méthode des disques (fournisseur Oxoïd®). En effet, par analyse de 157 souches d’E. 

coli et 95 souches de K. pneumoniae productrices de BLSE, respectivement 61,1% et 67,4% 

des souches étaient sensibles par la méthode des disques, alors que par ETEST® ce 

pourcentage s’élevait à 71,3% et 77,9%. 

 

A l’inverse, Andrews et al. ont évalué la sensibilité à la témocilline de 460 souches 

d’Entérobactérales, en comparant les CMI obtenues par la méthode de dilution en milieu 

gélosé et les diamètres obtenus par la méthode des disques (Oxoïd®). Ils ont rapporté 2,2% 

de ME et 2,6% de VME, et 1,1% de ME et 0,4% de VME en considérant les seuils de la BSAC 

systémique (8 mg/L) et urinaire (32 mg/L), respectivement. Les 12 souches classées 

faussement sensibles au seuil de 8 mg/L étaient 1 Klebsiella spp., 1 Citrobacter spp. et 10 

Serratia spp. (CMI = 16mg/l). Ce taux élevé de fausse sensibilité en disque observé avec 

Serratia suggérait qu’une détermination de la CMI serait plus appropriée pour ce genre 

bactérien (ANDREWS ET AL., 2007). 

Le problème de non-équivalence des disques selon le fournisseur a déjà été rapporté par 

Ahman et al., qui, dans 2 études successives en 2014 et 2017, ont évalué la qualité des disques 

de 9 fabricants. Des différences importantes de diamètre d’inhibition ont notamment été 
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observées pour les disques d’amoxicilline-acide clavulanique de 3 fournisseurs, pour lesquels 

les diamètres étaient en dehors des seuils acceptables (ÅHMAN ET AL., 2019). 

 

Par la méthode des disques et par ETEST®, nous avons observé la présence de colonies à 

l’intérieur des diamètres et des ellipses d’inhibition, sans pour autant en tenir compte pour 

l’interprétation des résultats. Ces colonies ont également été constatées dans d’autres 

études. En effet, Duployez et al ont observé ce phénomène cinq fois sur 15 tests pour la souche 

E. coli ATCC 25922 avec les disques du fournisseur Oxoïd®  (DUPLOYEZ ET AL., 2019). 

Maurissen et al. ont également décrit ces colonies dans 69% des 420 tests de sensibilités d’E. 

coli ATCC 25922 effectués par la méthode des disques (avec les fournisseurs BD® et Thermo-

Fisher®, et dans 51% des tests concernant la souche d’E. coli ATCC 35218. Ces colonies étaient 

également observées autour des ETEST® dans 53% des observations avec E. coli ATCC 25922, 

et 56% avec E. coli ATCC 35218 (MAURISSEN ET AL., 2015).  

Dans ces 2 études, ces colonies ont été remises en culture puis retestées, et étaient résistantes 

à la témocilline. D’autres études seraient nécessaires pour comprendre le mécanisme de la 

résistance acquise à la témocilline par ces colonies, afin d’établir si cette résistance est acquise 

in vitro seulement ou si elle peut affecter l’efficacité clinique. 

En Avril 2020, l’EUCAST a statué et a recommandé de ne pas tenir compte des colonies à 

l’intérieur du diamètre d’inhibition ( COMITE EUROPEEN SUR LES TESTS DE SENSIBILITE AUX 

ANTIMICROBIENS. EUCAST CLINICAL BREAKPOINTS FOR TEMOCILLIN, AVRIL 2020. HTTPS://EUCAST.ORG). 

 

Il serait intéressant, pour compléter cette étude, d’étudier l’impact du fournisseur de géloses 

MH sur la détermination de la sensibilité à la témocilline, ainsi que de tester d’ autres 

méthodes automatisées (Phoenix®, Microscan®, Sensititre®). 

 

4. Sensibilité des Entérobactérales du groupe III à la témocilline 

 

83% des souches d’Entérobactérales du groupe III de notre série étaient sensibles à la 

témocilline à la concentration critique de 8 mg/L (CA-SFM 2020 V1.1) et 98% à la concentration 

critique de 16 mg/L (EUCAST 2020).  
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Ces résultats sont proches des taux de sensibilité à la témocilline de souches d’E. coli observés 

dans la littérature. En effet, une étude coréenne a rapporté 89,3% (à la CC de 8 mg/L) et 96,8% 

(à la CC de 16 mg/L) de sensibilité à la témocilline parmi les 346 souches d’E. coli isolées 

d’hémocultures et d’ECBU chez des patients hospitalisés (SEO ET AL., 2014). Ce pourcentage 

s’avère supérieur à celui des E. coli d’une étude iranienne a qui a évalué la sensibilité à la 

témocilline de 500 souches (231 E. coli et 269 K. pneumoniae) isolées de prélèvements 

urinaires. 52% des souches étaient sensibles à la témocilline à la CC de 8 mg/L, et 94% à la CC 

de 32 mg/L, sans différence de sensibilité significative entre les 2 espèces. Cependant, le 

souchier iranien ne présentait pas les même caractéristiques que le nôtre en termes de 

mécanismes de résistance aux ß-lactamines, avec notamment 5% de souches productrices de 

carbapénémases, rendant difficile la comparaison entre les 2 études (RAHBAR ET AL., 2020).  

Par contre, notre pourcentage de sensibilité s’avère inférieur aux chiffres de sensibilité d’E. 

coli isolées d’IU communautaires de 98% (à la CC de 8mg/L) (ALEXANDRE ET AL., 2018). 

 

4.1 Sensibilité en fonction du genre bactérien 

 

Dans notre étude, le pourcentage de sensibilité à la témocilline variait en fonction du genre 

bactérien, en considérant les concentrations critiques du CA SFM 2020 V1.1, mais ceci devra 

être confirmé sur un plus grand nombre de souches. 

 

Les genre Morganella spp., Hafnia spp. et Providencia spp. semblaient plus sensibles, avec 

des CMI ne dépassant pas 8 mg/L. Des valeurs semblables de CMI sont retrouvées dans la 

littérature (ANDREWS ET AL., 2007 ; JULES AND NEU, 1982 ; MALOTTKE AND POTEL, 1985 ; SLOCOMBE ET 

AL., 1981), mais le faible nombre de souches de ces genres  testées dans notre étude (n=4) ne 

permet pas de tirer des conclusions solides. 

 

Les Serratia spp. sont connues pour être moins sensibles à la témocilline que les autres 

Entérobactérales, avec des CMI90 de 32, 25 et >256 mg/L selon 3 études, respectivement 

(MALOTTKE AND POTEL, 1985)(SLOCOMBE ET AL., 1981)(JULES AND NEU, 1982). 

Les 7 souches de Serratia spp. de notre série paraissaient plus sensibles, avec une CMI90 

identifiée à 16mg/L. 
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Dans notre étude, les souches les plus résistantes étaient des Enterobacter aerogenes, 

notamment celles présentant une dérepression de leur céphalosporinase. Les CMI90 des 

Enterobacter spp. sont assez variables selon les études (4, 8 et 128 selon Clarke, Malottke et 

Jules). Nous nous situons dans ces valeurs avec une CMI90 de 16mg/L retrouvée pour les 64 

Enterobacter spp. de notre série (CLARKE AND ZEMCOC, 1983; JULES AND NEU, 1982; MALOTTKE AND 

POTEL, 1985). 

 

Les CMI550 et CMI 90 des Citrobacters spp. sont identiques à celle obtenues par Jules et Neu 

(CMI50 = 4mg/L, CMI90 = 16mg/L), et Andrews et Malottke obtiennent les mêmes intervalles 

de CMI (CMImin = 1 mg/L, CMImax = 16mg/L) littérature (ANDREWS ET AL., 2007 ; JULES AND NEU, 

1982 ; MALOTTKE AND POTEL, 1985) 

 

Tous les genres bactériens avaient une CMI90 inférieure ou égale à 16 mg/L, suggérant la 

possible utilisation des mêmes concentrations critiques que celles définies par les sociétés 

savantes.  

 

4.2  Sensibilité en fonction du mécanisme de résistance 

 

Dans notre étude, 69% (9/13) des Entérobactérales du groupe 3 productrices de BLSE étaient 

sensibles à la témocilline selon la concentration critique du CA-SFM, et 100% étaient sensibles 

à forte dose selon la concentration critique de l’EUCAST.  

 

Le taux de sensibilité obtenu est proche de celui retrouvé dans plusieurs études ayant évalué 

la sensibilité de souches d’E. coli BLSE. Fournier et al. ont ainsi observé que 61% et 99% des 

100 souches d’E. coli testées étaient sensibles à la témocilline,  selon les CC de 8 et 16mg/l 

respectivement (FOURNIER ET AL., 2013). De la même façon, une étude suédoise portant sur 198 

souches d’E. coli BLSE concluait à 83% de souches sensibles en considérant la CC de 8mg/L, et 

100% des souches sensibles à la CC de 16mg/L (TÄRNBERG ET AL., 2011).  

 

Une étude française testant la sensibilité de souches d’E. coli et K.pneumoniae producteurs de 

BLSE responsables d’infections urinaires, observait respectivement 71,3% et 77,9% de souches 

sensibles à la CC 8 mg/l, et 98,7 %  et 98,9 % à la CC de 16 mg/l (DUPLOYEZ ET AL., 2019). Ces 
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chiffres étaient très comparables à ceux de Glupzunski et al.,  (652 Entérobactérales, incluant 

191 Entérobactérales du groupe 3, avec 68% des souches productrices de BLSE sensibles à la 

témocilline, et 86% des souches hyperproductrices d’AmpC sensibles, à la CC de 16mg/L) 

(GLUPCZYNSKI ET AL., 2007). 

 
 
Au total, le nombre de chaque espèce testées dans notre étude est insuffisant pour conclure, 

mais ce travail apporte des données préliminaires intéressantes. Il apparait que pour 

déterminer la sensibilité à la témocilline, la méthode la plus fiable en routine, par rapport à la 

méthode de référence lourde à mettre en place quand elle n’est pas automatisée, est la 

détermination de CMI par ETEST®, les autres méthodes testées ayant une tendance à la 

surestimation de la résistance à la témocilline.  
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Conclusion et perspectives  

 

Notre étude a évalué la sensibilité à la témocilline de 103 souches d’Entérobactérales du 

groupe III responsables d’infection, recueillies prospectivement au CHU de Rouen, et la 

fiabilité de 3 méthodes utilisées en routine par rapport à la méthode de référence. 

 

La comparaison des méthodes d’évaluation incite à confirmer la résistance détectée par 

l’automate VITEK® ou par la méthode des disques par la détermination d’une CMI par ETEST®. 

 

Contrairement à ce que suggère l’EUCAST, l’activité de la témocilline pourrait être évaluée sur 

les Entérobactérales du groupe III, lesquelles sont très fréquemment sensibles, même à la 

concentration critique de 8 mg/L. Il est malgré tout difficile de conclure à une sensibilité selon 

les genres d’Entérobactérales du groupe III. Nos résultats mériteraient d’être confirmés par 

l’étude d’un plus grand nombre de souches. 
 

De plus, une étude bactério-clinique serait intéressante afin de corréler les résultats de 

sensibilité observés in vitro à l’efficacité thérapeutique in vivo en fonction du contexte 

infectieux.  
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Annexe 

 

Annexe 1 : calcul des erreur de catégories et des accords de catégories 

(ISSU DE HUMPHRIES ET AL., 2018) 
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Annexe 2 : Souches d'Entérobactérales du groupe III recueillies pour notre étude et démographie des patients 

n° 
inclusion Sexe Age 

(années) 
Service 

d'hospitalisation 
Origine de 
l'infection 

Type de 
prélèvement Espèce isolée 

Mécanisme de 
résistance aux ß-

lactamines 

1 F 59 
Services de 
médecine 

IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

2 H 45 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

3 F 75 Chirurgie IAS Urines citrobacter freundii 
complex Sauvage 

4 F 84 
Services 

d'Urgences 
Communautaire Hémoculture Hafnia alvei Céphalosporinase 

déréprimée 

5 F 35 Soins intensifs IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

6 H 47 
Services de 
médecine 

Communautaire Urines Morganella morganii Sauvage 

7 H 98 SSR IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

8 H 52 
Services de 
médecine 

IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

9 H 57 
Services de 
médecine 

Communautaire Urines Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

10 H 52 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae BLSE 

11 F 64 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae Céphalosporinase 
déréprimée 

12 F 89 
Services de 
médecine 

IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

13 F 94 
Services 

d'Urgences 
Communautaire Urines Providencia stuartii Sauvage 

14 H 66 
Services de 
médecine 

Communautaire Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

15 H 83 Services de 
médecine Communautaire Urines Serratia marcescens Sauvage 

16 F 86 Services de 
médecine IAS Hémoculture citrobacter freundii 

complex Sauvage 

17 H 74 Soins intensifs IAS PBDP Serratia marcescens Sauvage 

18 H 95 Services d'Urgences Communautaire Urines Enterobacter cloacae 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

19 F 58 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter 

aerogenes Sauvage 

20 F 64 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter 

aerogenes 
Céphalosporinase 

déréprimée 

21 F 66 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

22 H 63 Soins intensifs IAS Hémoculture Serratia marcescens Sauvage 

23 H 75 Chirurgie IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

24 F 61 Services de 
médecine Communautaire Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex Sauvage 

25 H 68 Services de 
médecine IAS Hémoculture Morganella morganii Sauvage 

26 H 69 Services d'Urgences Communautaire Urines Providencia rettgeri Sauvage 
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27 F 85 Services d'Urgences Communautaire Urines Morganella morganii Sauvage 

28 H 57 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

29 H 89 Services de 
médecine IAS Urines Serratia marcescens Sauvage 

30 F 94 Services de 
médecine IAS Urines Citrobacter freundii 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 

31 H 71 Services de 
médecine IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

32 H 80 Services de 
médecine IAS Urines Enterobacter cloacae 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 

33 H 69 Chirurgie IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

34 H 73 SSR IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

35 F 58 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 

36 F 64 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

37 F 38 Chirurgie IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

38 F 63 Soins intensifs IAS Urines citrobacter freundii 
complex Sauvage 

39 H 66 Services de 
médecine IAS Urines Enterobacter cloacae 

complex BLSE 

40 H  Services de 
médecine IAS Urines Enterobacter cloacae 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 
41 H 71 Services d'Urgences Communautaire Urines Providencia rettgeri Sauvage 

42 H 61 Services de 
médecine Communautaire Urines Morganella morganii Sauvage 

43 F 25 Services de 
médecine Communautaire Urines Enterobacter 

aerogenes Sauvage 

44 H 54 Chirurgie IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

45 H 73 SSR IAS Urines Providencia stuartii Sauvage 

46 H 28 SSR IAS Urines Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

47 H 91 Services d'Urgences IAS Urines Citrobacter freundii Céphalosporinase 
déréprimée 

48 F 0 Chirurgie IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

49 F 73 SSR IAS Urines citrobacter freundii 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

50 H 76 Services de 
médecine Communautaire Urines Morganella morganii Céphalosporinase 

déréprimée 

51 H 48 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

52 H 67 SSR IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes Pénicillinase 

53 H 70 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter 

aerogenes Sauvage 

54 H 67 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex BLSE 

55 H 90 Services d'Urgences Communautaire Urines Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

56 H 75 Services de 
médecine IAS Hémoculture Serratia marcescens Céphalosporinase 

déréprimée 

57 H 44 Chirurgie IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

58 H 63 Services de 
médecine Communautaire Urines citrobacter freundii 

complex Sauvage 
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59 F 42 SSR IAS Urines Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

60 H 68 Soins intensifs IAS PBDP Hafnia alvei Sauvage 

61 F 54 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

62 H 49 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

63 F 71 Services de 
médecine Communautaire Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex Sauvage 

64 H 74 Services de 
médecine Communautaire Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex BLSE 

65 H 58 SSR IAS Urines Enterobacter 
aerogenes Sauvage 

66 F 31 Services de 
médecine Communautaire Urines Enterobacter cloacae 

complex Sauvage 

67 F 51 Services de 
médecine Communautaire Urines citrobacter freundii 

complex Sauvage 

68 H 82 SSR IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

69 H 65 Soins intensifs IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

70 H 73 Services d'Urgences communautaire Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

71 H 77 Chirurgie IAS Urines Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

72 H 71 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 

73 H 84 SSR IAS Urines Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

74 F 60 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae BLSE 

75 F 79 Services d'Urgences Communautaire Hémoculture Morganella morganii Sauvage 

76 F 57 Soins intensifs Communautaire Hémoculture Morganella morganii Sauvage 

77 F 62 Soins intensifs IAS PBDP Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

78 F 50 Services de 
médecine IAS Urines Morganella morganii Céphalosporinase 

déréprimée 
79 F 63 Chirurgie IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

80 H 75 Services de 
médecine IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

81 F 72 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

82 H 65 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

83 H 50 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

84 F 84 SSR IAS Urines Morganella morganii Sauvage 

85 H 96 SSR Communautaire Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

86 H  Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

87 F 84 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

88 F 46 Services de 
médecine IAS Urines Hafnia alvei Sauvage 

89 H 59 Services d'Urgences IAS Urines Enterobacter cloacae 
complex BLSE 

90 H 52 Soins intensifs IAS Urines Serratia marcescens BLSE 

91 H 78 Services de 
médecine IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 

complex Sauvage 
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92 H 67 Soins intensifs IAS PBDP Enterobacter 
aerogenes 

Céphalosporinase 
déréprimée 

93 F 90 Services de 
médecine Communautaire Hémoculture Serratia marcescens Céphalosporinase 

déréprimée 

94 H 73 Services d'Urgences IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

95 H 59 Soins intensifs IAS Hémoculture Citrobacter freundii 
complex 

Céphalosporinase 
déréprimée 

96 H 63 SSR IAS Urines Enterobacter cloacae Pénicillinase 

97 H 79 Services d'Urgences Communautaire Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

98 F 69 Soins intensifs IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

99 F 86 Services de 
médecine Communautaire Urines Enterobacter cloacae 

complex 
Céphalosporinase 

déréprimée 

100 H 71 Chirurgie IAS Hémoculture Enterobacter cloacae 
complex Sauvage 

101 H 77 SSR IAS Hémoculture Morganella morganii Sauvage 

102 F 95 SSR Communautaire Urines Morganella morganii Sauvage 

103 F 58 Services de 
médecine Communautaire Urines Enterobacter 

aerogenes 
Céphalosporinase 

déréprimée 
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Annexe 3 : Résultats des contrôles de qualités des souches d’ E. coli ATCC®25922™ et ATCC®35218™ par  

(a) microdilution (BMD), ETEST®, VITEK-2® 

(b) diffusion en milieu gélosé. 

(a) 

Souche de CQ 
CMI (mg/L) déterminée par la méthode de microdilution (BMD) 

Nombre de 
tests 

Médiane 
(mg/L) 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Tests dans 
l’intervalle  

Tests en dehors de 
l’intervalle 

E. coli ATCC®25922™  
(selon EUCAST) 

30 8 3 16 
27 3 

E. coli ATCC®25922™  
(selon Maurissen) 

28 2 

E. coli ATCC®35218™  
(selon Maurissen) 

30 2 1 4 25 3 

Souche de CQ 
CMI (mg/L) déterminée par ETEST® 

Nombre de 
tests 

Médiane 
(mg/L) 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Tests dans 
l’intervalle  

Tests en dehors de 
l’intervalle 

E. coli ATCC®25922™  
(selon EUCAST) 

23 8 6 12 
22 1 

E. coli ATCC®25922™  
(selon Maurissen) 

22 1 

E. coli ATCC®35218™  
(selon Maurissen) 

23 3 2 4 23 0 

Souche de CQ 
CMI (mg/L) estimée par VITEK-2 

Nombre de 
tests 

Médiane 
(mg/L) 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Tests dans 
l’intervalle  

Tests en dehors de 
l’intervalle 

E. coli ATCC®25922™  
(selon EUCAST) 

24 non 
calculable ≤4 16 

21 3 

E. coli ATCC®25922™  
(selon Maurissen) 

NA NA 

E. coli ATCC®35218™  
(selon Maurissen) 

24 ≤4 ≤4 ≤4 NA NA 

E. coli ATCC®25922™ (selon EUCAST 2020) : cible = 16 mg/L ; intervalle = 8 – 32 mg/L 

L’EUCAST 2020 ne recommande pas d’utiliser la souche E. coli ATCC®35218™ 

E. coli ATCC®25922™ (selon Maurissen) : intervalle = 3 – 24 mg/L 

E. coli ATCC®35218™ (selon Maurissen) : intervalle = 2 – 6 mg/L 
 

(b) 

Souche de CQ 
E 

E. coli ATCC®25922™ E. coli ATCC®35218™ 
 

Nombre de 
tests 

Médiane 
(mm) 

Min 
(mm) 

Max 
(mm) 

Tests dans 
l’intervalle / 
hors intervalle 
Selon EUCAST 
2020 

Tests dans 
l’intervalle / 
hors intervalle 
Selon 
Maurissen 

Médiane 
(mm) 

Min 
(mm) 

Max 
(mm) 

Tests dans 
l’intervalle / hors 
intervalle 
Selon Maurissen 

Fournisseurs 
de disques :   

 (BD®) 24 20 17 21 24 /0 24 /0 25 24 30 21 / 3 

 (Bio-Rad®) 24 20 17 22 24 /0 24 / 0 26 24 29 21 / 3 

 (i2A®) 24 19 16 21 24 /0 24 / 0 25 23 29 21 / 3 

 (Oxoïd®) 24 21 18 22 24 /0 24 / 0 26 22 29 21 / 3 

E. coli ATCC®25922™ (selon EUCAST 2020) : cible = 19 mm ; intervalle = 16 - 22 mm 

L’EUCAST ne recommande pas d’utiliser la souche E. coli ATCC®35218™ 

E. coli ATCC®25922™ (selon Maurissen) : intervalle = 12 - 25 mm 

E. coli ATCC®35218™ (selon Maurissen) : intervalle = 19 - 28 mm 
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Annexe 4 : Distribution des CMI de la témocilline déterminées par (a) ETEST® et (b) VITEK-2®versus par 

microdilution en milieu liquide.  

Les concentrations critiques sont représentés par un trait vert (CA-SFM) et rouge (EUCAST).    
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MELIN Anaïs 
SENSIBILITE D’ENTEROBACTERALES DU GROUPE III A LA TEMOCILLINE ET IMPACT DE LA METHODE 
D’ETUDE IN VITRO 
Th. D. Pharm., Rouen, 2020, 108 p 
_______________________________________________________________________________ 
RESUME 
La témocilline est une molécule ancienne, qui a été peu utilisée du fait de son spectre étroit, mais qui 

est aujourd’hui présentée comme une alternative aux carbapénèmes pour le traitement des infections 

à Entérobactérales sensibles.   

L’EUCAST a récemment établi des concentrations critiques de la témocilline en les limitant à 

Escherichia coli, Klebsiella spp. (à l’exception de K. aerogenes) et Proteus mirabilis, par manque de 

données sur les autres espèces. Ces concentrations sont différentes des concentrations critiques 

actuellement utilisées, recommandées par le CA-SFM. 

Nous avons évalué la sensibilité in vitro de 103 souches d’Entérobactérales du groupe III collectées 

prospectivement au CHU de Rouen, et analyser l’impact de la méthode utilisée sur la catégorisation 

clinique selon les recommandations françaises et européennes.  

Dans notre série, la sensibilité à la témocilline des Entérobactérales (84% selon le CA-SFM et 98% 

catégorisées sensibles à forte posologie selon l’EUCAST) était à peine inférieure à celle de E. coli dans 

la littérature. Contrairement à ce que suggère l’EUCAST, l’activité de la témocilline pourrait ainsi être 

évaluée sur les Entérobactérales du groupe III, lesquelles sont très fréquemment sensibles, même à la 

concentration critique de 8 mg/L recommandée par le CA-SFM. 

Par ailleurs, la comparaison des méthodes d’évaluation incite à confirmer la résistance détectée par 

l’automate VITEK® ou par la méthode des disques par la détermination d’une CMI par ETEST®, ces 

méthodes ayant tendance à surestimer la résistance à la témocilline. 

. ______________________________________________________________________________ 

MOTS CLES :  
témocilline, antibiothérapie, Entérobactérales du groupe III, étude de sensibilité in vitro, microdilution 
en milieu liquide, concentrations critiques 
_______________________________________________________________________________ 
JURY 
 

Président :   Madame le Professeur Martine PESTEL-CARON 
 

Membres du jury :  Monsieur le Docteur Kevin ALEXANDRE 
  Madame le Docteur Sandrine DAHYOT 
  Madame le Docteur Claire PLASSART  
_______________________________________________________________________________ 

DATE DE SOUTENANCE : 4 décembre 2020 


