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RÉSUMÉ : Les arythmies ventriculaires sont une cause fréquente de mort subite. Le gilet 

défibrillateur portable (GDP) est une solution préventive non invasive pour les détecter et 

les traiter. Les objectifs de cette étude étaient d’étudier l’efficacité et la sécurité du GDP 

ainsi que d’identifier les facteurs prédictifs d’un choc électrique et d’évolution vers un 

défibrillateur implantable (DAI). Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, conduite 

en multicentrique dans 4 centres français à Grenoble, Valence, Chambéry et Annecy. Le 

critère d’inclusion était la pose d’un GDP entre juin 2015 et juin 2020 dans les indications 

remboursées. Les données recueillies correspondaient aux alertes rythmiques et 

statistiques enregistrées par le GDP et aux données du dossier médical relatives au suivi. 

Le critère d'évaluation principal était la survenue d’un choc approprié et son efficacité 

ainsi que la survenue d’un choc inapproprié et ses conséquences. Sur un total de 263 

patients, 6247 événements ont été enregistrés ; 30 tachycardies ventriculaires (TV) 

soutenues chez 6 patients (2,3%). 3 patients (1,1%) ont nécessité un choc électrique avec 

réduction efficace de l’arythmie au premier choc. 23 chocs pour TV soutenue ont été 

interrompus volontairement chez les 3 autres patients. 6193 événements étaient des 

artéfacts, à l'origine de 2 chocs inappropriés chez 2 patients (0,8%). L’observance 

médiane était de 23,5 heures. Certains facteurs prédictifs de la survenue de chocs et de 

l’implantation d’un DAI ont été identifiés. Cette étude en vie réelle renforce les données 

d'efficacité et de sécurité du GDP dans une population de patients de l’arc alpin avec un 

niveau élevé d’observance. 

MOTS CLÉS : Gilet Défibrillateur Portable ; LifeVest ; Défibrillateur Automatique 

Implantable ; Cardiopathie Ischémique ; Tachycardie Ventriculaire ; Fibrillation 

Ventriculaire ; Choc Électrique 

FILIÈRE : Médecine cardio-vasculaire.  
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ABSTRACT : Ventricular arrhythmias are a common cause of sudden death. The 

wearable cardioverter defibrillator (WCD) is a non-invasive preventive solution to detect 

and treat them. The objectives of this study were to evaluate the efficacy and safety of the 

WCD as well as to identify the predictive factors of an electric shock and of an evolution 

towards an implantable cardioverter defibrillator (ICD). This is a retrospective, 

descriptive, multicenter study conducted in 4 french centers in Grenoble, Valence, 

Chambéry and Annecy. The inclusion criterion was the installation of a GDP between 

June 2015 and June 2020 within the reimbursed indications. Rhythmic and statistical 

alerts were recorded by the WCD. Medical history and follow-up were collected in the 

medical files. The primary endpoint was the occurrence of an appropriate shock and its 

effectiveness as well as the occurrence of an inappropriate shock and its consequences. 

Out of 263 patients, 6247 events were recorded ; 30 sustained ventricular tachycardias 

(VT) in 6 patients (2.3%). 3 patients (1.1%) required an electric shock with effective 

reduction of the arrhythmia at first shock. 23 shocks for sustained VT were voluntarily 

interrupted in the other 3 patients. 6193 events were artefacts, causing 2 inappropriate 

shocks in 2 patients (0.8%). The median wearing compliance was 23.5 hours per day. 

Predictive factors for electric shock and implantation of an ICD have been identified. This 

study confirms the efficacy and safety of the WCD in a real Life population with a high 

level of adherence. 

KEY WORDS : Wearable Cardioverter Defibrillator ; LifeVest ; Implantable 

Cardioverter Defibrillator ; Ischemic Heart Disease ; Ventricular Tachycardia ; Ventricular 

Fibrillation ; Electric Shock 
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équipe avec qui je passe ma meilleure vie en toutes circonstances. Merci Ninichou de me 

faire rire toute la journée et pour tout le bonheur que tu m’apportes, merci d’avoir passé 

des heures à me rassurer pour à peu près tout et surtout de m’avoir supporté ces derniers 

mois, hâte de voir la suite! Merci Camouille, l'infaillible inspecteur moustache, pour nos 
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soirées morue et pour tous les bourvouacs de l'extrêmes à venir « ouna day ». Merci Chat-

rléric pour ces soirées « tranquilles » du dimanche soir qui finissent en « Pam, Pam, 

Pam ». Merci Kikiclashette, personnalité éloquente bientôt sous tutelle bancaire, que je 

ne me lasserai pas de voir ramper jusqu’au café après le 7eme réveil du matin. Merci 

Rémimiette, Stu Stu, le fils d’Ali, le père, toujours là pour récupérer mon cartable, 

infatigable spécimen dopé au soda industriel et toujours présent pour ne pas dormir ! Vous 

êtes incroyables et j’ai beaucoup de chance de vous avoir. Merci Martin, Moulin et 

Curioz, la dream team avec qui les apéros sont mémorables et les anecdotes  improbables. 

Merci Trautmann et Poyaud pour toutes nos découvertes « fortuites » et avec qui les 

courriers d’HDJ étaient un bonheur à dicter, habile. Merci Dr Popo, avec qui les 

retrouvailles sont toujours incroyables! Merci Mazo, un sacré parcours ensemble depuis 

la D1 mon ptit pote, les soirées mix façon Berghain, les exploring nocturnes, les Gobbit 

aux 4 coins du monde et tout ce qui reste à faire… Merci aussi à Claire et toute ta famille 

avec qui on a toujours l’impression d’être un membre à part entière. Et merci Victor pour 

nos souvenirs (ou pas d’ailleurs) d'electric Lake, Houlgate, Halloween à Barcelone, et nos 

soirée Diablo à Lyon. On te rejoint bientôt dans le dernier pub avant la fin du monde ! 

Merci à la Bastouze Pernelle, Caro, Mathou avec qui on a passé des moments 

excellents! Merci Théo, Jack, Tat, Artoche, potes de l’externat et potes de toujours, ce 

sera un plaisir de vous revoir ! Merci PhanSy pour notre premier semestre ensemble, les 

petites entrées sur fond de Abusey Jonction, et merci Olivier Mestik pour tes passages au 

B où tu égayait nos aprems. Merci aussi pour ton aide pour ma thèse. Merci Mathieu de 

m’avoir permis d’être dans le meilleur appart de Grenoble ! 
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Merci à ma famille : 

Merci à toute ma famille, qui m’a toujours aidé, j’ai énormément de chance de vous avoir 

tous et je suis fier de notre cohésion. Merci maman, pour ces 29 dernières années où tu as 

été la plus parfaite, merci pour ton amour sans faille que tu nous à transmis à tous. Merci 

Pia, pour ton soutien et tes conseils, et pour cette semaine de recueil de données 

concomitante d’une chasse au chat dans le plafond ! Merci Caro, pour nos marades à 

Albens, et pour l’accueil toujours chaleureux que tu réserves. Yayi, je n’ai toujours pas 

trouvé un domaine où tu n’as pas assuré, merci pour les cafés qui font fondre les molaires 

et pour les vins aux arômes de chanterelle des bois, pas merci pour les lasagnes au tripes. 

Merci Mymy, tu m’as permis de trouver la formule pour que les petites assiettes 

rejoignent le lave vaisselle. Et surtout merci à vous deux de m’avoir permis d’en arriver 

jusqu'ici en vous occupant de moi les 2 premières années, je vous en serai toujours 

reconnaissant ! Merci Toto pour ce magnifique graphique page 33, enfin surtout merci 

d’être mon frère, t’as toujours été super bon à ça ! Merci Mag pour ces excellents 

moments de vacances que ça soit sur le bateau ou à Saint Mandrier. Merci à tous mes 

incroyables neveux, Antoine et Arthur qui sont maintenant beaucoup trop grands, merci 

Solenn, Léontine et Léna les plus belles, merci Mayeul, Jules et Malo, j’ai de la chance 

de vous avoir. Merci Nana d’être une fabuleuse grand-mère, à l’écoute et toujours drôle à 

98 ans. Merci Clairette, marraine adorée, pour tes conseils en méta-com de dernière 

minute. Merci Aude, ma cousine qui finalement m’aime bien, hâte de venir te voir très 

prochainement ! Et merci Harold et Marie avec qui j’ai passé les plus belles vacances de 

mon enfance et avec qui les retrouvailles sont toujours magiques.  

Voilà, ça fait quand même 99 Merci ! Alors à tous ceux que je n’ai pas pu remercier 

ici, merci de tout coeur !  
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Abréviations : 

- CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

- CH : Centre Hospitalier 

- TV : Tachycardie Ventriculaire 

- FV : Fibrillation Ventriculaire 

- DAI : Défibrillateur Automatique Implantable 

- FEVG : Faction d’Ejection Ventriculaire Gauche 

- ECG : Electro-Cardio-Gramme 

- BPM : Battement Par Minute 

- mV : Milivolts 

- IEC : Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion 

- ARA2 : Antagoniste des Récepteur de l’Angiotensine 2 

- ACR : Arrêt Cardio Respiratoire 

- GDP : Gilet Défibrillateur Portable 
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Introduction : 

La mort subite d'origine cardiaque est définie comme une mort inattendue, résultant le 

plus souvent d'un rythme cardiaque anormal entraînant un collapsus hémodynamique. Elle 

représente chaque année plus de 4,25 millions de morts dans le monde et six cent mille 

décès en Europe [1]. Pour 40 à 50% des patients porteurs d’une pathologie cardiaque, la 

mort subite est d’origine rythmique [2]. Indépendamment des caractéristiques 

démographiques ou de la pathologie cardiaque sous-jacente, le trouble du rythme 

entraînant une mort subite peut être une tachyarythmie ventriculaire, une activité 

électrique sans pouls (appelée dissociation électro-mécanique) ou une asystolie. 

La fibrillation ventriculaire (FV) et la tachycardie ventriculaire (TV) sont des rythmes 

cardiaques rapides et anormaux qui peuvent entraîner une instabilité hémodynamique. Il 

s'agit des arythmies les plus fréquemment associées à la mort subite [3]. En cas 

d’instabilité hémodynamique entraînée par ces troubles du rythme, le délai avant 

défibrillation est le facteur pronostique principal. Chaque minute perdue diminue la 

probabilité de survie de 3 % à 10 % [4]. Malheureusement, la majorité des arrêts cardio-

respiratoires (ACR) extra-hospitaliers se produisent à domicile, et dans plus de la moitié 

des cas sans témoin, allongeant ainsi le délai de prise en charge. 

L’analyse des données de VALIANT, étude portant sur plus de 14.000 patients, avait 

démontré que le risque de mort subite était le plus élevé dans les 30 premiers jours après 

un infarctus. Elle retrouvait 1,4% d’évènements le premier mois toute fraction d’éjection 

ventriculaire gauche (FEVG) confondues et 2,3% d’événements chez les patients avec une 

FEVG inférieure à 30% [5]. Il avait aussi été montré dans cette même étude que 80% des 
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ACR avaient lieu après la sortie de l’hôpital et que 74% des patients réanimés avec succès 

dans les 30 premiers jours étaient encore vivants un an après. La FEVG initiale reste le 

facteur pronostique majeur de mortalité post infarctus [6]. 

En à peine plus de 50 ans, nous sommes passés de la première réduction de FV par choc 

électrique externe à des dispositifs médicaux implacables permettant de surveiller et 

traiter électriquement un trouble du rythme, améliorant ainsi le pronostic d’une 

tachyarythmie ventriculaire menaçante [7]. L’implantation d'un défibrillateur automatique 

(DAI) juste après un infarctus avec FEVG réduite, n’a cependant pas montré de réduction 

de la mortalité dans les études DINAMIT et IRIS qui portaient sur plus de 1500 patients 

au total [8, 9]. 

La négativité de ces deux études sur la mortalité totale s’explique par une augmentation 

du risque de décès en lien avec une mauvaise sélection des patients qui bénéficieront d’un 

DAI en phase précoce post infarctus, mais également aux complications secondaires à 

cette implantation [10]. En effet dans l'étude VALIANT, la mort par arythmie représentait 

la moitié des causes de mort subite et survenait le plus souvent entre le 1er et le 3ème 

mois après l’infarctus. La récidive d’infarctus du myocarde, la rupture ventriculaire, 

l’insuffisance cardiaque aiguë, les événements emboliques vasculaires représentaient le 

reste des causes et survenaient le plus souvent au cours du premier mois [11]. 

Une évaluation rétrospective aux États-Unis avait révélé que près de 23 % des DAI 

implantés entre 2006 et 2009 étaient des implantations non indiquées (off label) avec 

notamment, pour près de 40 %, de ces implantations, un délai trop court (moins de 6 

semaines) après un infarctus ou un pontage aorto-coronarien [12]. Ces résultats appellent 

à respecter le délai de 6 semaines afin d'éviter la sur-implantation de dispositifs [13].  
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Dans cette optique, le gilet défibrillateur portable (GDP) se présente comme une solution 

temporaire, permettant de surveiller de manière non invasive le rythme cardiaque en 

continu. Il peut détecter les arythmies cardiaques et délivrer une défibrillation rapide et 

efficace lorsqu'une arythmie ventriculaire est détectée [14]. La première publication 

portant sur un système de défibrillateur externe portable date de 1998 et concernait 15 

patients chez qui une arythmie ventriculaire avait été induite en salle d’électrophysiologie 

lors d’une exploration de routine. Cette étude montrait un taux de conversion de 100% par 

le dispositif [15]. Le gilet défibrillateur portable a été autorisé en 2002 par la Food and 

Drug Administration (Premarket Approval) pour les modèles Lifevest® 3000, 3100 et 

4000 chez les patients à risque de mort subite non candidats à un défibrillateur 

implantable, ayant un tour de poitrine de plus de 66 centimètres et un poids de plus de 

18,75 kilogrammes.  

Par la suite, la sécurité et l'efficacité du gilet ont été documentées dans des études de 

registre à grande échelle. En 2004 WEARIT/BIROAD avec 289 patients, en 2015 

WEARIT-II étude américaine sur 2000 patients et en 2014 un registre regroupant les 

données de plus de 6000 patients en Allemagne [16-18]. Les chiffres obtenus dans ces 

grandes cohortes étaient homogènes. On retrouvait la survenue d’arythmie maligne chez 

2% des patients dont la moitié nécessitaient un choc électrique, les 50% restant ayant été 

annulés par le patient devant leur caractère hémodynamiquement stable. Des chocs 

inappropriés survenaient chez moins de 0,5% des patients dans ces études. Plus 

récemment, en 2020, le registre français WEARIT-Fr sur 1157 patients confirmait ces 

données [19]. 

Une seule étude randomisée avec groupe contrôle avait été présentée en 2018. Il s’agit de 

l’étude VEST, une étude internationale multicentrique prospective randomisée en 2:1 

Page  sur 18 70



entre un groupe traitement médical avec GDP et un groupe traitement médical seul, sur un 

total de 2302 patients [20]. Cette étude retrouvait aussi des résultats concordants avec un 

taux de chocs appropriés de 1,6% et inappropriés de 0,6%. L'analyse en intention de 

traiter du critère de jugement principal ne mettais pas en évidence de différence 

concernant la mort subite entre les deux groupes (1.4 % vs 2.4%, p=0.18). Il existait en 

revanche une réduction significative de la mortalité toutes causes chez les patients du 

groupe GDP (3,1 % vs 4,9 %, p=0.04). Le problème principal de cette étude résidait dans 

son taux important de mauvaise observance puisque près de 25% des patients du groupe 

GDP n’avaient d’emblée pas porté du tout le dispositif. L’analyse en per protocole 

confirmait que le gilet, quand il était porté, entraînait une réduction significative de la 

mort subite (p=0,02) et de la mortalité totale (p<0,001). 

Selon les recommandations européennes de l’ESC de 2015 (issues de Priori et al.), le gilet 

défibrillateur portable est validé en consensus d’expert en classe IIb. Les indications 

actuellement retenues par la HAS et remboursées en France sont : i. le post explantation 

d’un système de défibrillation implantable pour infection, de la loge ou des électrodes, 

jusqu’à la réimplantation ; ii. les patients en attente de transplantation cardiaque ; iii. le 

post revascularisation myocardique si la FEVG est inférieure à 35% jusqu’à la 

réévaluation au terme du 1er et du 3ème mois ; iv. au décours d’un infarctus du myocarde 

aigu si la FEVG est inférieure à 35% après les 48 premières heures, jusqu’à la 

réévaluation de la FEVG au terme du 1er mois et du 3ème mois. Plus récemment en 2019, 

la HAS a produit une mise à jour des indications avec une extension aux patients avec une 

cardiomyopathie ischémique non en phase aiguë et une FEVG ≤35%, jusqu'à ce que 

l'indication d'implantation d’un DAI soit clairement établie.  
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Actuellement le GDP n’est pas remboursé en France pour les patients porteurs d’une 

cardiomyopathie non ischémique avec FEVG altérée < 35% (cardiopathie dilatée, 

cardiopathie hypertrophique, myocardite,  syndrome de Tako-Tsubo…). 

La mise en place du registre, ALpes LIfe VEst (acronyme ALIVE), se justifiait par 

l’absence de données en vie réelle sur l’efficacité et la sécurité du gilet défibrillateur 

portable et par la nécessité d’évaluer nos pratiques dans l’arc alpin. Il comporte le recueil 

des données statistiques issues du GDP et du dossier médical des patients, en 

multicentrique. 
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Matériel et méthodes : 

Il s’agit d’un travail de recherche non interventionnel, rétrospectif, descriptif, conduit en 

multicentrique. Cette étude a été acceptée et publiée dans le Health Data Hub sous la 

référence n°F20201013111025. Elle implique 4 centres français : le Centre Hospitalier 

Universitaire de Grenoble Alpes, le Centre Hospitalier de Valence, le Centre Hospitalier 

Métropole Savoie de Chambéry et le Centre Hospitalier d’Annecy Genevois. Le critère 

d’inclusion était la pose d’un gilet défibrillateur portable (système LifeVest®, ZOLL, 

Pittsburgh, PA, USA) entre le 01/06/2015 et le 30/06/2020 dans les indications 

remboursées par la sécurité sociale française comme décrites précédemment. Les critères 

de non-inclusion dans notre étude étaient l’âge inférieur à 18 ans, la non affiliation à la 

sécurité sociale, la grossesse, la présence de mesures de privation de liberté, ou 

l’opposition expresse du patient à l’utilisation de ses données par retour de formulaire.  

Le gilet défibrillateur portable utilisé dans notre étude était le modèle LifeVest® 4000 de 

Zoll actuellement commercialisé. Ce gilet défibrillateur portable est composé de 3 

électrodes de défibrillation (2 électrodes dans le dos du patient et une devant) avec 

système d’auto-application de gel, ainsi que 4 patchs ECG non adhésifs pour l’analyse du 

rythme cardiaque (figure 1).  
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Le gilet surveille le rythme cardiaque en continu pendant le port. L’algorithme de 

reconnaissance des arythmies ventriculaires graves de l’appareil est composé de 3 

paramètres : la fréquence ventriculaire, la morphologie des QRS et la durée de 

l’évènement. Il n’utilise pas les algorithmes de stabilité et de début brutal de la 

tachycardie comme les défibrillateurs automatiques implantables. La programmation de 

l’algorithme comprend deux zones en fonction de la cadence ventriculaire détectée : la 

zone de tachycardie ventriculaire, et la zone de fibrillation ventriculaire. Les seuils par 

défaut de TV et FV sont de 150 bpm et 200 bpm respectivement mais sont modifiables par 

le praticien. Les 2 zones diffèrent également par le temps de latence programmé entre la 

mise en place des alarmes et les traitements électriques. Celui-ci est réglé nominalement à 
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Figure 1  
Source : https://doi.org/10.1016/j.pcad.2019.05.005 consultée le 07/03/2021

LifeVest® 4000 de Zoll, avec le moniteur



25 secondes mais est programmable jusqu'à 55 secondes pour la FV et jusqu'à 180 

secondes pour la TV. Dès qu’une arythmie ventriculaire est détectée, une séquence qui 

associe une vibration à une alarme d’intensité progressive s’enclenche (Figure 2).  

Cette séquence peut être interrompue à tout moment par le patient par pression simultanée 

sur deux boutons physiques. Ceci permet d’éviter un choc inapproprié par mauvaise 

détection ou pour une tachycardie hémodynamiquement stable. En cas de non annulation, 

le gilet peut délivrer jusqu’à 5 chocs biphasiques en plus du choc initial d’une énergie 

programmable de 75 à 150 joules (Figure 3). Le choc est délivré de manière synchrone 

avec l’onde R détectée, si la synchronisation n'est pas possible après 3 secondes de 

monitorage un choc asynchrone est administré.  

Page  sur 23 70

Figure 2 
Source : https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/29/2230/402573 consultée le 07/03/2021

Vecteur ECG et séquence d’alarme

https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/29/2230/402573


Les électrodes de défibrillation sont équipées de capsules de gel. Elles se rompent 

automatiquement par explosion et s’appliquent sur la peau lors de la charge du 

défibrillateur pour diminuer l’impédance trans-thoracique. En cas de rythme non 

choquable, en particulier en cas de bradycardie sévère (fréquence cardiaque < à 10 bpm) 

ou d’asystolie (amplitude du signal ECG < à 100mV pendant > 16 secondes), le gilet 

diffuse un message audio pour demander de démarrer un massage cardiaque externe. Le 

gilet doit être remplacé après chaque traitement électrique. Il est à noter qu’en l’absence 

de sonde endocavitaire le gilet défibrillateur ne permet pas la stimulation cardiaque ni la 

stimulation anti-tachycardique.  
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Figure 3 
Source : https://doi.org/10.1016/j.pcad.2019.05.005 consultée le 07/03/2021

Tracé embarqué d’une TV soutenue convertie en rythme 
sinusal après un choc électrique de 150 joules par le GDP

https://doi.org/10.1016/j.pcad.2019.05.005


Les données recueillies par le moniteur sont transférées et stockées sur une base de 

données en ligne gérée par le fabricant. Elle sont consultables par le médecin prescripteur 

sur le réseau « LifeVest Network » via un site internet sécurisé (24 heures/24 et 7 jours/7) 

en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Après 

configuration, le médecin prescripteur référencé peut recevoir des notifications lors de la 

survenue des événements suivants : chocs administrés, détection d’une arythmie 

ventriculaire ne nécessitant pas un traitement, enregistrements ECG déclenchés par le 

patient ou encore alerte d’observance. 

Sur le plan pratique, le gilet défibrillateur se prescrit sur une ordonnance bizone. Le 

fabricant procède à l’équipement et à la formation du patient et fournit une assistance 

téléphonique pendant toute la durée de l’utilisation du dispositif. 

Tous les patients porteurs d’un gilet défibrillateur ont initialement accepté et signé un 

consentement écrit et révocable donnant leur accord pour la collecte, le traitement et 

l’utilisation de données personnelles issues du gilet. Concernant les données cliniques du 

dossier médical, les patients ont été informés de façon complète et loyale, en des termes 

compréhensibles, des objectifs de l’étude, de la nature des informations recueillies, et de 

leur droit de s’opposer à tout moment à l’exploitation des données recueillies. Les sujets 

ont tous reçu par voie postale une lettre d’information et de non opposition par le centre 

respectif (Annexe 1). En cas d’opposition du sujet au traitement de ses données 

personnelles, celle-ci était consignée dans son dossier médical. Un délai d’un mois entre 

l’envoi des lettres d’information et le début de la collecte des données a été respecté. Dans 

les cas où le patient était décédé, il a été procédé à la vérification préalable dans le dossier 

médical de sa non opposition à l’utilisation de ses données de santé pour la recherche. 
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Les données relatives aux 5 dernières années ont été collectées, de juin 2015 à juin 2020. 

La période de recueil des données s’étendait d’avril 2021 à juin 2021. L’obtention des 

données a été faite par consultation des dossiers médicaux de cardiologie (hospitalisation 

et consultation), de chirurgie cardiaque et de rééducation cardiaque au sein des centres 

respectifs, et par consultation des données du LifeVest Network par connexion  sécurisée.  

Les données recueillies sur le LifeVest Network correspondaient à toutes les statistiques 

enregistrées pendant la durée de port du GDP. Il s’agissait de l’observance (en nombre 

d’heures par jour), de la fréquence cardiaque, de l’activité physique (podomètre, 

inclinomètre), des tracés ECG (alertes rythmiques et thérapies délivrées) et de l’utilisation 

des boutons de réponse par le patient. L'intégralité des tracés ECG, spontanés ou liés à 

l'utilisation des boutons de réponse ont été ré-analysés individuellement pour cette étude. 

Ils ont été classés manuellement en épisodes de TV soutenue, TV non soutenue, FV ou en 

détection inappropriée (ou bruit).  

Les autres données ont été recueillies dans les dossiers médicaux des patients. Il s’agissait 

des données cliniques au moment de l’événement aigu : indication du gilet, âge, sexe, 

facteurs de risque cardio-vasculaires, antécédents cardiologiques, FEVG initiale, 

traitement pharmacologique initial, type d’infarctus et de revascularisation, ischémie 

résiduelle, ACR dans les 48 premières heures, utilisation d’amines. Les données de suivi 

ont également été recueillies : participation à un programme de rééducation cardiaque, 

FEVG finale, traitement pharmacologique final et décision après retrait du GDP. 

La modalité d’évaluation de la FEVG était mixte, soit obtenue par échographie cardiaque 

soit par IRM cardiaque. En cas de disponibilité des deux examens, la FEVG donnée par 

l’examen ayant permis la prise de décision au retrait du GDP était retenue. 
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Concernant les traitements pharmacologiques prescrits aux patients, les doses et les 

molécules des différentes classes de traitement recommandées dans l’insuffisance 

cardiaque à FEVG altérée au moment de l’étude ont été recueillies. Elles ont été 

standardisées afin de pouvoir être comparées entre elles. Il s’agissait des béta-bloquants, 

des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), des antagonistes des récepteurs de 

l’angiotensine II (ARA2) combinés ou non au sacubitril (Entresto®) et des anti-

aldostérone. Pour chacune de ces molécules, la dose que l’on qualifiera « d’équivalente » 

était comprise entre 0 (absence de molécule de cette classe) et 1 (dose maximale 

recommandée de la molécule de cette classe). La dose maximale recommandée était 

extraite des données disponibles dans la base de prescription Vidal®. 

Pour les besoins de l’étude, nous avons créé un score de titration. Nous avons considéré 

que les patients avec insuffisance cardiaque à FEVG < 35% devaient tendre vers la dose 

maximale de chacune de ces 3 classes thérapeutiques. Le score de titration était la somme 

de la dose équivalente de ces 3 classes de traitements. Ce score était donc noté sur un 

maximum de 3 points.  

Toutes les données recueillies ont été anonymisées. Le document établissant la 

correspondance entre le code du sujet et son identité était conservé dans le service de 

chaque centre participant. 

Le Tableau 1 synthétise la correspondance entre la « dose clinique » et la « dose 

équivalente » des différentes molécules prescrites chez les patients de notre étude.  
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Dose	Eq 0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875 1

Perindopril 1,25mg 2,5mg 3,75mg 5mg 6,25mg 7,5mg 8,75mg 10mg

Ramipril 1,25mg 2,5mg 3,75mg 5mg 6,25mg 7,5mg 8,75mg 10mg

Irbesartan x 75mg x 150mg x x x 300mg

Candesartan 4mg 8mg x 16mg x x x 32mg

Valsartan x 80mg x 160mg x x x 320mg

Sacubutril/
Valsartan x 24/26	

mg x 49/51	
mg x x x 97/103

mg

Bisoprolol 1,25mg 2,5mg 3,75mg 5mg 6,25mg 7,5mg 8,75mg 10mg

Nebivolol 1,25mg 2,5mg 3,75mg 5mg 6,25mg 7,5mg 8,75mg 10mg

Carvedilol 6,25mg 12,5mg x 25mg x 37,5mg X 50mg

Spironolactone x 12,5mg x 25mg x x x 50mg

Aldactone x 12,5mg x 25mg x x x 50mg

Tableau 1 

Abréviations : Eq = équivalente ; mg = milligramme 
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Le critère d'évaluation principal était la survenue d’un traitement approprié, défini comme 

un choc électrique administré pour des épisodes de TV ou de FV et l’efficacité de celui-ci 

en terme de conversion de l’arythmie en un rythme hémodynamiquement stable. Il 

concernait aussi la survenue d’un traitement inapproprié, défini comme un choc délivré 

pour tout autre épisode qu’une TV ou FV,  et ses conséquences cliniques.  

Les critères secondaires étaient d’identifier les facteurs prédictifs de survenue d’un choc 

électrique et d’évolution vers l’implantation d’un DAI. Mais aussi d’évaluer l’impact de la 

rééducation cardiaque et les facteurs prédictifs de l’observance au gilet défibrillateur. 

Des statistiques descriptives ont été utilisées pour rapporter les principales caractéristiques 

cliniques et la fréquence des chocs appropriés et inappropriés. Les variables continues ont 

été exprimées sous forme de moyenne et d’écart type lorsqu'elles étaient normalement 

distribuées et comparées à l’aide du test t de Student ou du test de Chi2 et exprimées sous 

forme de médiane et d'intervalle interquartile lorsqu'elles n’étaient pas normalement 

distribuées, et comparées à l'aide du test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

Les variables nominales ont été exprimées en nombre et en pourcentage et comparées à 

l’aide du test de Pearson v2 ou du test exact de Fisher, selon le cas. Tous les tests 

statistiques effectués étaient bilatéraux. Une valeur p nominale de <0,05 a été considérée 

comme statistiquement significative. Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant 

le logiciel SPSS Statistics version 24.  
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Résultats : 

Au total, 314 patients ont reçu une prescription de GDP sur les 4 centres de Grenoble, 

Chambéry, Valence et Annecy entre juin 2015 et juin 2020 et ont été sélectionnés pour 

l'étude ALIVE. Parmi eux, 38 patients ont été exclus de l’étude. 10 patients en raison 

d’une durée de port strictement inférieure à 24h, 23 patients ont reçu une prescription de 

gilet défibrillateur portable pour une indication non remboursée en France (18 

cardiomyopathies dilatées, 1 myocardite et 4 troubles du rythme ventriculaire d’origine 

non ischémique), 1 patient était privé de liberté et enfin 4 patients se sont opposés à la 

collecte de leurs données. 276 patients ont donc été inclus dans l’étude. Les données de 

suivi de 13 patients n’étaient pas disponibles du fait d’un changement de centre et un total 

de 263 patients ont donc pu être analysés. 102 patients dans le centre d’Annecy, 91 

patients dans le centre de Grenoble, 50 patients dans le centre de Valence et 20 patients 

dans le centre de Chambéry 

Le diagramme de flux de l’étude est représenté en figure 4. 
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314 patients éligibles

276 patients inclus

38 patients exclus
- 10 port < 24h
- 23 non remboursé
- 1 privation liberté
- 4 oppositions

263 patients analysés
- Annecy = 102
- Grenoble = 91
- Valence = 50
- Chambery = 20

13 patients perdus de 
vue

Figure 4

Diagramme de flux de l’étude



L’indication du gilet défibrillateur était la cardiomyopathie ischémique (CMI) chez 247 

patients (94%), et l'extraction d’un DAI pour infection chez 16 patients (6%). La FEVG 

moyenne initiale était de 27 ± 6,4%. 

L’âge moyen était de 61,5 ± 10,3 ans avec 64% de la population entre 50 et 69 ans. 219 

patients (83%) étaient des hommes. 

Concernant les antécédents, un total de 58 patients (22%) avaient une cardiopathie 

ischémique pré-existante, 23 patients (9%) avaient une insuffisance cardiaque congestive 

pré-existante. 19 patients (7%) étaient en fibrillation atriale au moment de la prescription 

initiale du GDP. 

126 patients (48%) étaient tabagiques actifs ou sevrés de moins de trois ans, 79 patients 

(30%) étaient porteurs d’une dyslipidémie traitée, 74 patients (28%) étaient porteurs d’un 

diabète traité, 108 patients (41%) étaient porteurs d’une hypertension artérielle (HTA) 

traitée. Enfin 32 patients (12%) n’avaient aucun facteur de risque ou antécédent 

cardiologique pré-existant. 

191 patients (73%) ont participé à un programme de rééducation cardiaque pendant au 

moins une partie de la durée de port du gilet défibrillateur portable. 

La durée moyenne d'utilisation du GDP était de 66 ± 40 jours (médiane 63 ; extrêmes 1–

259 jours) avec une durée moyenne de 67 ± 40 jours pour les patients avec indication de 

cardiomyopathie ischémique, et 52 ± 32 jours pour les patients après l'extraction d’un 

DAI. L’observance au gilet était en moyenne de 22,6h avec une médiane de 23,5h. 26 

patients (10%) ont porté le gilet défibrillateur moins de 20h par jour (figure 5).  

Les caractéristiques précédemment citées sont résumées dans le Tableau 2. 
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Population	totale Cardiopathie	
ischémique Post	extraction

Nb	de	patients 263 247 16
Age	;	moy	(ET) 61	(10) 61	(10) 66	(10)
Sexe	féminin 44 41 3
FEVG	initiale	%	

moy	(ET) 27	(6) 36	(11) 26	(5)

HTA 108 104 4
Diabète 74 72 2

Dyslipidémie 79 76 3
Tabagisme	 126 125 1
Insuffisance	
cardiaque	PE 23 18 5

Cardiopathie	
ischémique	PE 58 55 3

Fibrillation	atriale 19 16 3
Rééducation 191 190 1

Durée	de	port	jours	
moy(med) 66	(63) 67	(63) 52	(66)

Observance	h/j	
Moy(med) 22,6	(23,5) 22,6	(23,5) 22,9	(23,5)

Tableau 2 
Abréviations : ET = écart-type ; MOY = moyenne ; MED = médiane ; HTA = Hypertension-artérielle ; FEVG = 
fraction déjection ventriculaire gauche ; PE = pré-existante
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Concernant les traitements pharmacologiques, au moment de la pose du gilet 

défibrillateur, 234 patients (89%) se sont vu prescrire des traitements bêtabloquants avec 

une dose équivalente moyenne de 0,53 ± 0,3. 234 patients (89%) ont reçu un IEC ou 

ARA2 avec une dose équivalente en moyenne de 0,51 ± 0,3. 152 patients (58%) ont reçu 

un traitement anti-aldostérone avec une dose équivalente en moyenne de 0,37 ± 0,3.  

En fin de titration, c’est à dire au moment du retrait du GDP, 251 patients (95%) avaient 

des traitements bêtabloquants avec une dose moyenne équivalente de 0,57 ± 0,3. 259 

patients (98%) avaient un IEC ou ARA2 avec une dose moyenne équivalente de 0,54 ± 

0,3. 178 patients (68%) avaient un anti-aldostérone avec une dose moyenne équivalente 

de 0,41 ± 0,3.  

Durant le port du gilet défibrillateur 47 patients (18%) ont reçu une prescription 

d’amiodarone. 

Ces informations sont synthétisées dans le tableau 3. 

Bétabloquant IEC/ARA2 Anti-Aldostérone

Nb	patient Dose	Eq	
±	ET Nb	patient Dose	Eq	

±	ET Nb	patient Dose	Eq		
±	ET

Début 234	(89%) 0,53	±	0,3 234	(89%) 0,51	±	0,3 152	(58%) 0,37	±	0,3

Fin 251	(95%) 0,57	±	0,3 259	(98%) 0,54	±	0,3 178	(68%)	 0,41	±	0,3

Tableau 3
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Objectif principal : évaluation de l’efficacité et de la sécurité du GDP 

Sur cinq années nous avons recueilli les données d’un total de 17390 jours de port chez 

263 patients. 6247 événements ont été enregistrés par les gilets défibrillateurs chez 153 

patients (58%). Parmi ces 6247 événements, 54 événements rythmiques ventriculaires 

sont survenus chez 16 patients (6%) : 30 épisodes de TV soutenue chez 6 patients (2,3%), 

24 TV non soutenue chez 10 patients (3,8%). Aucune bradycardie inférieure à 10 bpm ou 

asystolie n’a été enregistrée.  

Chez les 6 patients qui ont présenté une TV ou FV, la moitié (n= 3 ; 1,1%) a reçu au moins 

un choc électrique par son GDP pour un total de 6 chocs électriques appropriés délivrés. 

Tous les chocs administrés ont permis de réduire efficacement l’arythmie ventriculaire 

maligne. Un seul patient a nécessité 4 chocs consécutifs, chacun permettant un retour 

transitoire en rythme sinusal mais avec récidive précoce de l’arythmie (orage rythmique). 

Tous les patients qui ont reçu un choc approprié ont été hospitalisés immédiatement à la 

suite et ont survécu à leur sortie d’hospitalisation. Les 3 autres patients qui ont présenté 

une arythmie ventriculaire soutenue sans choc électrique ont interrompu volontairement 

un total de 24 thérapies électriques, du fait de leur bonne tolérance hémodynamique. 

Parmi eux 2 patients présentaient des épisodes de TV en lien avec un orage rythmique 

débutant participant pour un total de 21/23 de ces épisodes et ont été pris en charge en 

soins intensifs. Ces patients ont tous bénéficié d’au moins une cardioversion électrique 

externe durant leur hospitalisation. Le 3ème patient a présenté 2 épisodes de TV 

hémodynamiquement stables et résolutifs en 45 secondes, n’ayant pas occasionné son 

hospitalisation. 
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Concernant les 6193 autres événements enregistrés chez 152 des 263 patients (58%) et 

après relecture, nous avons pu noter que ces épisodes correspondaient à du bruit, classé à 

tort par le GDP, comme arythmie ventriculaire et responsables du déclenchement d’une 

alarme. Parmi ces événements, 43% ont nécessité l’intervention du patient sur le bouton 

réponse pour annuler le choc électrique, les autres s’étant reclassées en bruit 

spontanément (centre de Grenoble : n=1061/2469 événements inhibés par le patient chez 

50/91 sujets). 

Concernant les critères de sécurité du GDP, 2 chocs électriques inappropriés se sont 

produits chez 2 patients (0,8%). Parmi ces 2 chocs inappropriés, l’un était dû à une 

mauvaise discrimination d’une fibrillation atriale rapide avec aberration de conduction 

(élargissement des QRS). Le patient étant symptomatique de l’arythmie (lipothymies), il 

n’avait pas inhibé les alarmes et a reçu un choc électrique inapproprié. Ce choc avait 

conduit à une consultation ambulatoire et devant l’amélioration de la FEVG en 

échographie, le gilet avait pu être retiré. Le second choc électrique inapproprié était 

attribué à du bruit sur l’électrocardiogramme pour lequel les alarmes n’avaient pas été 

inhibées par le patient par défaut de compréhension du fonctionnement du GDP. Cet 

épisode est survenu pendant une hospitalisation complète pour rééducation cardiaque et 

n’a pas conduit à une prolongation de l’hospitalisation. Il a été statué d’arrêter le port de la 

veste devant un défaut de compréhension des consignes.  

Sur les 263 patients de notre étude, 1 patient (0,4%) faisant partie du groupe cardiopathie 

ischémique est décédé pendant la période d'utilisation du GDP. Le décès était de cause 

non rythmique, suite à un choc cardiogénique en période post opératoire immédiate. 

Aucune mortalité directement en lien avec un choc approprié ou inapproprié n’a été 

relevée dans cette étude.  
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Ces données sont synthétisées dans le Tableau 4. 

Patients	avec	
événements		
Nb	(%)

Nb	événements	
total

Nb	événements	
dans	

cardiopathie	
ischémique

Nb	événements	
dans	post	
extraction

Total 153	(58) 6247 5863 384

TV	soutenue 6	(2,3) 30 24 6

➡TV	soutenue	
choquée 3	(1,1) 6 6 0

➡TV	soutenue	
non	choquée 3	(1,1) 24 18 6

TVNS 10	(3,8) 24 20 4

Asystolie 0	(0) 0 0 0

Bruit 152	(58) 6193 5819 374

➡Artéfact	avec	
choc	
électrique	

2	(0,8) 2 2 0

Tableau 4 

Abréviations : Nb = nombre ; TV = tachycardie ventriculair ; TVNS = Tachycardie ventriculaire non soutenue
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L’intégralité des chocs électriques appropriés et inappropriés sont survenus dans la 

population de patients porteur du GDP pour une cardiopathie ischémique. Aucun choc 

n’est survenu chez les patients porteurs du GDP en post extraction de DAI. Cette 

différence n’était pas statistiquement significative (p=1).  

Les chocs électriques sont survenus de façon significativement plus fréquente lors des 30 

premiers jours de port (4 patients sur 5 ; p = 0,02 ; Figure 6).  

La durée moyenne de port était significativement plus faible chez les patients ayant reçu 

un choc électrique par rapport à ceux n’en ayant pas reçu (20,4 versus 67 jours ; p<0,01). 
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Objectif secondaire : éléments prédictifs de la survenue d’un choc 

électrique (population cardiopathie ischémique) 

Pour l’étude de ce critère de jugement nous nous sommes intéressés exclusivement à la 

population porteuse d’un GDP pour l’indication de cardiopathie ischémique (n=247 ; 

94%). Cette population est la seule concernée par la rééducation, la titration thérapeutique. 

Elle est également la seule candidate à une amélioration de la FEVG qui conditionne 

l’implantation du DAI.  

Dans cette population la FEVG initiale était en moyenne de 26 ± 5% et la FEVG finale de 

36 ± 9%. La variation était en moyenne de +10 points entre le début et la fin du port du 

GDP.  

La présentation initiale était l’infarctus avec sus décalage du segment ST (STEMI) chez 

127 patients (51%) et sans sus décalage du segment ST (NSTEMI) ou apparenté chez 120 

patients (49%). L’atteinte était monotronculaire chez 110 patients (45%), bitronculaire 

chez 48 patients (19%) et tritronculaire chez 89 patients (36%), avec une moyenne de 1,9 

coronaire atteinte par patient. Concernant la méthode de revascularisation 52 patients 

(58%) avaient bénéficié d’une angioplastie par stent actif, 62 patients (24%) avaient 

bénéficié d’un pontage aorto-coronarien, et 33 patients (13%) n’avaient pas eu de 

revascularisation coronaire (traitement médical seul). Au moment du port du GDP la 

revascularisation était complète pour 162 patients (66%). Les autres patients avaient une 

ischémie résiduelle soit en attente de revascularisation soit en traitement médical.  

190 patients (77%) ont bénéficié d’une rééducation cardiaque ambulatoire ou en 

hospitalisation complète. 
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Concernant la présentation initiale, les patients ayant présenté un ACR à la prise en 

charge initiale ou dans les 48 premières heures (n=34 ; 14% des patients), ont reçu de 

façon significative plus de chocs électriques appropriés (p<0,05). Ils n’ont pas reçu plus 

de choc inapproprié. Les patients en état de choc cardiogénique avec traitements 

vasopresseurs ou inotropes (n=60 ; 24% des patients) ne recevaient pas plus de chocs 

électriques appropriés ou inappropriés  durant le suivi. 

Concernant les thérapeutiques initiales de l’insuffisance cardiaque, le score de 

titration initial chez les patients ne recevant pas de choc électrique était de 1,16/3 ± 0,6 

point et 0,54/3 ± 0,5 point chez ceux ayant reçu un choc électrique. Il existait une 

association statistiquement significative entre un score initial de titration faible et la 

survenue d’un choc électrique inapproprié (p=0,02). Il n’y avait pas d’association 

statistiquement significative entre chocs électrique approprié et faible titration initiale. 

Individuellement, il n’existait pas de lien significatif entre les doses initiales d’IEC/

ARA2, bêtabloquant, ou d’anti aldostérone et la survenue de chocs électriques. 

Concernant les thérapeutiques finales de l’insuffisance cardiaque, le score de titration 

final chez les patients ne recevant pas de choc électrique était de 1,55/3 ± 0,7 point. Il était 

de  0,73/3 ± 0,4 chez ceux ayant reçu un choc électrique. Cette différence était 

significative concernant la survenue de thérapies électriques appropriées (p<0,05). La 

différence n’était pas significative pour les chocs inappropriés (p=0,06). Individuellement, 

il existait une association significative entre la survenue d’un choc électrique et la dose 

finale d’IEC/ARA2 et d’anti aldostérone. La survenue de chocs électriques était plus 

fréquente pour des doses plus faibles de ces traitements (respectivement p=0,02 et 

p=0,03). Cette association n’était pas retrouvée pour les bêtabloquants (p=0,32). 
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On retrouvait de façon significative plus de chocs électriques chez les patients traités par 

amiodarone (p = 0,03). 

Concernant l’activité des patients, le nombre de pas quotidiens sur la durée totale de 

port  était plus faible chez les patients recevant un choc électrique (2601 pas quotidien 

versus 5876 ; p=0,03). Les patients ayant eu une activité podométrique < 1000 pas durant 

la première semaine présentaient un nombre de choc électrique significativement plus 

élevé (p<0,05). La survenue de chocs électriques était également associée de manière 

statistiquement significative à une activité plus faible au cours de l’avant dernière semaine 

d’utilisation (p=0,01). Nous n’avons pas retrouvé d’association entre la survenue de chocs 

électriques et les données de l’inclinomètre embarqué. 

Concernant l’évolution de la fréquence cardiaque au cours du suivi (FC), nous avons 

relevé, chez les patients qui n’ont pas reçu de choc électrique, une FC initiale passant de 

76 ± 13 bpm, à 68 ± 11 bpm (variation moyenne de -8 bpm). Chez ceux ayant reçu un 

choc électrique, la FC moyenne initiale était de 69 ± 13 bpm et passait à 67 ± 8 bpm 

(variation moyenne de -2 bpm). Il n’existait pas d’association statistiquement significative 

entre l’évolution de la FC et la survenue de choc approprié ou inapproprié. 

Concernant le reste des analyses statistiques, il n’existait pas d’association significative 

entre la survenue de chocs électriques et les autres caractéristiques démographiques ou 

présentation de l’infarctus. 

Les caractéristiques des deux sous groupes ainsi que les tests statistiques sont synthétisés 

dans le Tableau 5. 

Page  sur 41 70



Résumé	p-value Pas	de	choc Choc Tout	choc Choc	
approprié

Choc	
inapproprié

Age 61	+/-	10 63	+/-	7 p=0,67 p=0.73 p=0,82
Sexe	féminin 41	;	17% 0 p=0,59 p=1 p=1
IC	pré-existant 17	;	7% 1	;	20% p=0,32 p=1 p=0,14
CMI	pré-existant 55	;	23% 0 p=0,59 p=1 p=1
HTA 102	;	42% 2	;	40% p=1 p=0,58 p=0,51
Tabagisme 122	;	50% 3	;	60% p=1 p=1 p=1
Diabète 70	;	29% 2	;	40% p=0,63 p=1 p=0,5
Durée	de	port 68	+/-	40 20	+/-	19 p=0,01 p<0,05 p=0,04
Dyslipidémie 74	;	31 2	;	40% p=0,65 p=1 p=0,53
FEVG	initiale 26,4	+/-	6 29	+/-	5 p=0,66 p=0,44 p=0,024
FEVG	finale 36.4	+/-	9 36	+/-	16 p=0,74 p=0,03 p=0,03
Variation	FEVG 10	+/-	9 7 p=0,51 NA NA
ACR	initial 31	;	13% 3	;	60% P=0,02 p<0,05 p=0,26
Choc	
cardiogénique 59	;	24% 1	;	20% p=1 p=0,57 p=1

STEMI 124	;	51% 3	;	60% p=1 p=0,25 p=0,24
Nb	coronaire	 1.9	+/-	0.9 1.8	+/-	1 p=0,73 p=1 p=1
➡Ttt	medical 32	;	13% 1	;	20%

p=0,51 p=1 p=0,15➡Stent 150	;	62% 2	;	40%
➡Pontage 60	;	25% 2	;	40%
Ischémie 84	;	35% 1	;	20% p=0,66 p=0,55 p=1
Rééducation 185	;	76% 5	;	100% p=0,59 p=1 p=1
ACFA 15	;	6% 1	;	20% p=0,29 p=1 p=0,13
Amiodarone 38	;	15% 3	;	60% p	=	0,03 p=0,07 p=0,3
Nb	parasite	
moy	/	patient 25 10 p=0,62 p=0,56 p=0,95

Podomètre	1er	
semaine 2723 1081 p=0,07 p=0,32 p=0,1

➡	<	1000	pas x x p<0,05 p=0,32 p=0,1
Podomètre	avant	
dernière	
semaine

6547 1770 p=0,01 p=0,07 p=0,04

Podomètre	durée	
totale 5876 2601 p=0,03 p=0,19 p=0,07

Inclinomètre x x p=0,72 NA NA
Score	titration	
initial 1.16	+/-	0.7 0.54	+/-	0.5 p=0,03 p=0,36 p=0,02

Score	titration	
final 1.55	+/-	0.7 0.73	+/-	0.4 p=0,01 p<0,05 p=0,06

Variation	score 0.4 0.2 p=0,28
FC	initiale 76	+/-13 69	+/-	13 p=0,18 p=0,11 p=0,87
FC	finale 68	+/-	11 67	+/-	8 p=0,64 p=0,99 p=0,97
FC	moy 70	+/-	11 69	+/-	10 p	=	0,85 p=0,8 p=1
Variation	FC -8 -2 p=0,28 NA NA

Tableau 5 
Les résultats sont exprimés en moyenne et en écart type (moy ± ET) 
Abréviations : IC = insuffisance cardiaque ; CMI = cardiopathie ischémique ; HTA = hypertension artérielle ; FEVG = fraction 
d’éjection ventriculaire gauche ; ACR = arrêt cardio-circulatoire ; STEMI = infarctus ST+ ; FC = fréquence cardiaque
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Objectif secondaire : éléments prédictifs de l’évolution vers un DAI 

(population cardiopathie ischémique) 

Les patients pour lesquels le GDP était prescrit après extraction de défibrillateur ont été 

exclus de cette analyse car ils présentent de facto une indication de pose d’un nouveau 

DAI. Dans notre population (n=247 patients), 121 patients (49%) n’ont pas eu 

l’implantation d’un DAI du fait de l’amélioration de leur FEVG au delà du seuil de 35%. 

117 patients (47%) ont bénéficié de la pose d’un DAI après le retrait du GDP. Concernant 

les 9 patients restants (4%) : 1 est décédé, 6 ont refusé la pose du défibrillateur et 2 ont 

bénéficié d’une greffe ou d’une assistance cardiaque (Figure 7). 
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Dans le groupe de patients implantés, la FEVG initiale était en moyenne de 25 ± 5% 

(médiane 25%) et la FEVG finale de 30 ± 5% (médiane 30%). L'augmentation était en 

moyenne de +4 points. Dans le groupe de patients n’ayant pas eu d’implantation, la FEVG 

initiale était en moyenne de 27 ± 6% (médiane 30%) et la FEVG finale de 43 ± 8% 

(médiane 40%). L’ augmentation était en moyenne de +15 points.  

Il existait une association significative entre la FEVG initiale et l’évolution vers 

l’implantation d’un DAI avec une FEVG significativement plus basse chez les patients 

évoluant vers l’implantation (p<0,01). 

Sur le plan rythmique, on retrouvait une association significative entre la survenue de 

tachycardie ventriculaire non soutenue (TVNS) durant le suivi et l’implantation d’un 

défibrillateur (n = 7 patients ; p=0,01).  

Le tableau 6 synthétise l’évolution des patients selon les évènements rythmiques 

présentés. 

TV TVNS TV	+	choc TV	sans	
choc

Pas	
d’arythmie

DAI 4 7 3 1 109
Pas	de	DAI 1* 0 0 1* 129
Total 5 7 3 2 238

Tableau 6 
* Refus du patient
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Les patients qui ont bénéficié au final d’une implantation ont porté significativement plus 

longtemps le gilet que les autres (75 jours versus 59 jours ; p< 0,01). 

Concernant l’activité des patients, ceux avec un nombre de pas moyen plus important 

sur la durée totale de port étaient significativement moins implantés d’un DAI (6232 

versus 5341 pas quotidien, p<0,05). Il n’existait pas d’association entre les données de 

l’inclinomètre et l’évolution du patient vers le défibrillateur. 

Concernant les thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque, le score de titration initial 

ne différait pas selon l’évolution vers un DAI ou non (1,21 versus 1,11). Il en était de 

même pour le score de titration final (1,52 versus 1,55). La variation absolue du score de 

titration était significativement plus positive dans le groupe n’évoluant pas vers un 

défibrillateur (+0,41 versus +0,32 ; p<0,05). 

Indépendamment, l’interaction des doses initiales et finales de chaque molécule n’avait 

pas d’influence significative sur l’évolution vers le défibrillateur. Pas d’effet de la prise 

d’amiodarone sur l’évolution vers le défibrillateur. 

Concernant les données physiologiques de FC, dans le sous groupe qui a évolué vers 

l’implantation d’un DAI la FC initiale était en moyenne de 77 ± 13 bpm passant en fin de 

titration à 68 ± 11 bpm (variation moyenne -9 bpm). Chez ceux qui n’ont pas évolué vers 

l’implantation d’un DAI, la FC initiale était en moyenne de 74 ± 13 bpm passant à 68 ± 

12 bpm en fin de titration (variation moyenne -7 bpm). Cette évolution de la FC n’était 

pas associée significativement avec l’évolution vers le DAI. 

Il n’existait pas d’association significative entre l’évolution vers un DAI et les autres 

caractéristiques démographiques et présentations de l’infarctus. Les caractéristiques des 

deux sous groupes et les tests statistiques sont synthétisées dans le Tableau 7. 
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DAI Pas de DAI p-value

Age 62 +/- 10 61 +/- 10 p=0,470

Sexe feminin 23 ; 20% 18 ; 14% p=0,24

IC pré-existante 9 ; 8% 9 ; 7% p=1 

CMI pré-existante 27 ; 23% 28 ; 22% p=0,88

HTA 49 ; 42% 55 ; 42% p=0,9

Tabagisme 62 ; 53% 63 ; 48% p=0,61

Diabète 32 ; 27% 40 ; 31% p=0,58

Dyslipidémie 32 ; 27% 44 ; 34% p=0,27

FEVG initiale 25,3 ± 5% 27,4 ± 6% p<0,01

FEVG finale 29,6 ± 5% 42,5 ± 8% P<0,01

Variation FEVG 4,3 % 15 % p<0,01

Durée de port 75 59 p< 0,01

ACR initial 15 ; 13% 19 ; 15% p=0,72

Choc cardiogénique 34 ; 29% 26 ; 20% p=0,10

STEMI 64 ; 55% 63 ; 48% p=0,37

Nb coronaire 1,9 +/- 0,9 1,9 +/- 0,9 p=0,16

➡Stent 67 ; 57% 85 ; 65%

p=0,43➡Pontage 32 ; 27% 30 ; 23%

➡Ttt médical 18 ; 15% 15 ; 12%

Ischémie résiduelle 43 ; 37% 42 ; 32% p=0,50

Rééducation 86 ; 74% 104 ; 80% p=0,29

TVNS 7 ; 6% 0 ; 0% P=0,01 

Nb parasites moy 34 +/- 92 14 +/- 37 p=0,03

Podomètre 1er semaine 2443 2912 p=0,18
Podomètre avant 
dernière semaine 6118 6749 p=0,24

Podomètre moyen (pas) 5341 6232 p<0,05

Score titration initial 1,18 +/- 0,6 1,12 +/- 0,7 p=0,54

Score titration final 1,53 +/- 0,7 1,54 +/- 0,7 p=0,87 

Variation score titration 0,36 +/- 0,6 0,41 +/- 0,6 p<0,05

Amiodarone 17 ; 15% 24 ; 18% p=0,50

FC initiale 77 +/- 13 74 +/- 13 p=0,19

FC finale 68 +/- 11 68 +/- 12 p=0,99 

Variation FC -9 -7 p=0,16

Tableau 7 
Les résultats sont exprimés en moyenne et en écart type (moy ± ET) 
Abréviations : IC = insuffisance cardiaque ; CMI = cardiopathie ischémique ; HTA = hypertension artérielle ; ACR = arrêt cardio-
circulatoire ; STEMI = infarctus ST+ ; FC = fréquence cardiaque, TVNS tachycardie ventriculaire non soutenue 

Page  sur 46 70



Objectif secondaire : effet de la rééducation cardiaque (population 

cardiopathie ischémique) 

Les programmes de réadaptation ont été suivis en ambulatoire ou en hospitalisation 

complète dans la population de patients avec indication de cardiopathie ischémique. Chez 

les 190 patients (77%) ayant participé à un programme de réadaptation, on retrouvait une 

population plus jeune (60 ± 10 ans versus 64 ± 10 ans ; p=0,04), ayant une cardiopathie 

ischémique pré-existante (p=0,01), non diabétiques (p=0,02), avec revascularisation 

complète (p<0,01) le plus souvent par pontage aorto-coronarien (p=0,01).  

Concernant la FEVG initiale et finale, celle-ci ne différait pas significativement en 

fonction de la réalisation d'une rééducation. La FEVG initiale dans le groupe sans 

rééducation était en moyenne de 27 ± 5% et de 26 ± 7% chez les patients avec 

rééducation. La FEVG finale était de 35% ± 8% dans le groupe sans rééducation et de 37 

± 10% chez les patients avec rééducation. On retrouvait de façon significative une 

variation absolue de la FEVG plus élevée dans le groupe rééducation (+11 points versus 

+8 points ; p = 0,04). 

Concernant les thérapeutiques médicamenteuses, les patients en rééducation avaient un 

score de titration initial significativement plus faible que ceux ne faisant pas de 

rééducation (respectivement 1,1/3 versus 1,3/3 ; p=0,02). Le score de titration final ne 

différait pas significativement entre les 2 groupes (respectivement 1,6/3 ± 0,7 et 1,5/3 ± 

0,7 ; p=0,49). La variation du score titration entre le début et la fin du port était 

significativement plus importante dans le groupe ayant fait la rééducation (+0,5 point 

versus +0,2 point p<0,01).  
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Individuellement les doses initiales de chacune des molécules avaient tendance à être plus 

faibles dans le groupe rééducation, significatif uniquement pour les bêtabloquants 

(p=0,02). 

Concernant l’activité physique, le nombre de pas moyen pendant la durée totale de port 

du GDP était significativement plus élevé dans le groupe rééducation (5949 versus 5344 ; 

p = 0,03). Il en allait de même pour le nombre de pas de l’avant dernière semaine (6566 

versus 6063 ; p<0,01).  

En lien avec cette activité physique et concernant la sécurité de la pratique d’une 

rééducation avec le gilet défibrillateur, il existait significativement plus d’évènements 

classés comme bruit dans le groupe rééducation (5399 versus 620 ; p=0,01). Il n’existait 

pas d’augmentation significative du nombre de chocs inappropriés en parallèle.  

Nous n’avons pas retrouvé d’association entre la participation à une rééducation cardiaque 

et l’évolution de la fréquence cardiaque. Nous n’avons pas non plus mis en évidence 

d’association avec l’évolution vers l’implantation d’un DAI ou avec la survenue de 

thérapies électriques (inappropriés p=0,44 ; appropriés p=0,44 ; totale p=0,07). 

Les caractéristiques des deux sous groupes et les tests statistiques sont synthétisés dans le 

Tableau 8. 
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Reeducation Pas reeducation p-value
Age 60 +/- 10 64 +/- 10 p=0,04 
Sexe féminin 31 ; 16% 10 ; 18% p=0,84
IC pré-existante 14 ; 7% 4 ; 7% p=1 
CMI pré-existante 35 ; 18% 20 ; 35% p=0,01
HTA 75 ; 39% 29 ; 51% p=0,17
Tabagisme 97 ; 51% 28 ; 49% p=0,76
Diabète 48 ; 25% 24 ; 42% p=0,02 
durée 69 +/- 42 61 +/- 35 p=0,19
Dyslipidémie 57 ; 30% 19 ; 33% p=0,74
FEVG initiale 26,3 +/- 6 26,8 +/- 5 p=0,45 
FEVG finale 36,8 +/- 10 34,9 +/- 8 p=0,13 
Variation FEVG 11 8 p = 0,04
ACR initial 27 ; 14% 7 ; 12% p=0,83
Choc cardiogénique 48 ; 25% 12 ; 21% p=0,60
STEMI 102 ; 53% 25 ; 44% p=0,19
Nb coronaire 1.9 +/- 0.9 1.8 +/- 0.9 p=0,47
➡Traitement medical 20 ; 10% 13 ; 23%

p=0,01➡Stent 115 ; 61% 37 ; 65%
➡Pontage 55 ; 29% 7 ; 12%
Ischémie résiduelle 56 ; 29% 29 ; 51% p<0,01
Choc électrique 5 ; 3% 0 p=0,07
DAI 86 ; 45% 31 ; 54% p=0,29
ACFA 14 ; 7% 2 ; 4% N.A.
Parasite 5399 620 p=0,01 
Podomètre 1er 
semaine 2646 2834 p=0,67

Podomètre avant 
dernière semaine 6566 6063 p<0,01

Podomètre durée 
totale 5949 5344 p=0,03 

Inclinomètre x x p=0,51
Score titration initial 1.10 +/- 0.7 1.32 +/- 0.6 p=0,02
BB initial 0.35 +/- 0.3 0.45 +/- 0.3 p=0.02
IEC initial 0.43 +/- 0.3 0.49 +/- 0.3 p=0.21
Anti aldo initial 0.31 +/- 0.3 0.38 +/- 0.3 p=0,51
Score titration final 1.55 +/- 0.7 1.48 +/- 0.7 p=0,49 
BB final 0.55 +/- 0.3 0.49 +/- 0.3  p=0.24
IEC final 0.60 +/- 0.3 0.58 +/- 0.3 p=0.71
Anti aldo final 0.40 +/- 0.3 0.40 +/- 0.3 p=0.99
Variation score 0.5 +/- 0.6 0.2 +/-0.5 p<0,01 
Amiodarone 31 ; 16% 10 ; 18% p=0,84
FC initiale 76 +/- 12 74 +/- 15 p=0,39
FC finale 68 +/- 11 67+/-12 p=0,36
Variation FC -8 -7 p=0,91

Tableau 8 
Les résultats sont exprimés en moyenne et en écart type (moy ± ET) 
Abréviations : IC = insuffisance cardiaque ; CMI = cardiopathie ischémique ; HTA = hypertension artérielle ; ACR = arrêt cardiaque ; STEMI = 
infarctus ST+ ; FC = fréquence cardiaque, ACFA : fibrillation atriale ; DAI = défibrillateur implantable ; BB = bêtabloquant
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Objectif secondaire : facteurs prédictifs de l’observance 

Nous nous sommes intéressés aux facteurs prédictifs de l’observance sur la population 

totale de notre étude. Celle-ci était évaluée en nombre d’heures par jour. Nous avons 

choisi un seuil d’observance à 20h en se basant sur celui utilisé dans l’étude WEAR-IT. 

La durée moyenne de port quotidien du gilet défibrillateur était de 22,6 ± 2,4 heures, avec 

une médiane de 23,5 heures par jour de port. Au total, 26 patients (10%) ont porté le gilet 

défibrillateur moins de 20 h par jour.  

Les patients tabagiques, dyslipidémiques et ceux ayant présenté un ACR dans les 48 

premières heures étaient significativement moins observants. De même, une activité 

podométrique faible la première et l’avant dernière semaine de port était significativement 

associée à une mauvaise observance au GDP (p=0,03).  

Nous ne retrouvons pas de différence statistiquement significative d’observance sur les 

autres caractéristiques des patients.  

Les caractéristiques des deux sous groupes et les tests statistiques sont synthétisées dans 

le Tableau 9. 
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Observant Non observant p-value
Age 62 +/- 10 59 +/- 10 p=0,17
Sexe féminin 41 ; 17% 3 ; 12% p=0,78
Indication extraction 15 ; 6% 1 ; 4% p=1 
IC pré-existante 20 ; 8% 3 ; 12% p=0.48
CMI pré-existante 51 ; 22% 7 ; 27% p=0.49
HTA 97 ; 41% 11 ; 42% p=0.83
Tabagisme 108 ; 46% 18 ; 69% p=0.02
Diabète 63 ; 27% 11 ; 42% p=0.08
Dyslipidémie 67 ; 28% 12 ; 46% p<0.05
FEVG initiale 27 +/- 6 26 +/- 11 p=0,08 
FEVG finale 36 +/- 9 38 +/- 9 p=0.44
Variation FEVG 9 +/- 9 12 +/- 10 N.A.
ACR initial 34 ; 14% 0 p=0.03
Choc cardiogénique 48 ; 20% 3 ; 12% p=0.13
STEMI 116 ; 49% 11 ; 42% p=0.43
Nb coronaire 1,9 +/- 0,9 2,1 +/- 1 p=0.35
➡Ttt medical 31 ; 13% 2 ; 8%

p=0.79➡Stent 135 ; 57% 17 ; 65%
➡Pontage 56 ; 24% 6 ; 23%
Ischémie résiduelle 75 ; 32% 10 ; 38% p=0.54
Rééducation 169 ; 71% 22 ; 85% p=0,21 
durée 66 +/- 39 63 +/- 53 p=0,61
> ou = 1 choc 5 ; 2% 0 p=0,55
ACFA 18 ; 8% 1 ; 4% p=0,38 
Parasite 6259 144 p=0,17 
DAI 121 ; 51% 11 ; 42% p=0,53
Podomètre 1er 
semaine 2544 3457 p=0.03

Podomètre avant 
dernière semaine (pas) 6531 4584 p=0.03

Podomètre durée 
totale (pas) 5869 4652 p=0.20

Inclinomètre x x p=0,55
Score titration initial 1,2 +/- 0,6 1,2 +/- 0,8 p=0,71
Score titration final 1,5 +/- 0,7 1,6 +/- 0,8 p=0.46
Variation score 0,4 +/- 0,5 0,4 +/- 0,7 N.A.
Amiodarone 42 ; 18% 5 ; 19% p=0.79
FC initiale 76 +/- 14 75 +/- 9 p=0.84
FC finale 68 +/- 11 69 +/- 10 p=0.50
Variation FC -7 -5 N.A.

Tableau 9 
Les résultats sont exprimés en moyenne et en écart type (moy ± ET) 
Abréviations : IC = insuffisance cardiaque ; CMI = cardiopathie ischémique ; HTA = hypertension artérielle ; ACR = arrêt cardiaque ; STEMI = 
infarctus ST+ ; FC = fréquence cardiaque, ACFA : fibrillation atriale ; DAI = défibrillateur implantable 
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Discussion : 

Notre étude confirme que le taux d’arythmie ventriculaire dans la population des patients 

porteurs d’un gilet défibrillateur portable est élevé. Pendant une durée moyenne de port 

moyenne de 66 jours nous avons mis en évidence des événements rythmiques 

ventriculaires chez 6% des patients. Chez 2,3% des patients l’arythmie était soutenue et 

1,1% avait reçu un choc électrique par le GDP.  

La survenue de chocs électriques avait tendance à être plus élevée, bien que de façon non 

significative, dans la population avec cardiopathie ischémique avec une survenue 

prépondérante les 30 premiers jours. Ceci souligne le rôle protecteur potentiel du GDP  

contre le risque de mort subite dans cette période à risque de post infarctus immédiat avec 

FEVG altérée < 35%. 

Sur les critères d’efficacité, notre étude ALIVE confirme au niveau local les résultats des 

grandes études de cohorte. Le pourcentage de patient ayant reçu un choc électrique 

approprié (n=3 patients ; 1,1%) était concordant avec ce qui avait été décrit dans l'étude 

WEARIT-II (n=22 ; 1,1%), WEARIT-France (n = 17 ; 1,7%) et VEST (n = 20 ; 1,3%). 

Les données de la méta analyse de Masri et Al sur 11 études et 19.882 patients retrouvait 

également des chiffres homogènes avec un taux de choc approprié de 5 pour 100 patients-

années et inapproprié de 2 pour 100 patients-années [21]. L’ensemble des chocs 

appropriés délivrés par les GDP dans notre étude ont permis la conversion de l’arythmie 

dans un rythme hémodynamiquement stable. Ces patients avaient tous été hospitalisés 

consécutivement au choc et sont sortis vivants de leur hospitalisation.  
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On notait l’absence de choc électrique dans la population suivie en post extraction de 

DAI, avec néanmoins un orage rythmique chez 1/16 patient (7%). Les chocs avaient été 

annulés par le patient devant une bonne tolérance hémodynamique, mais il avait été 

hospitalisé pour cardioversion électrique externe. Notre proportion de troubles du rythme 

ventriculaires en post extraction de DAI est concordante avec les données de l’étude de 

Wan et al. Elle rapportait de façon rétrospective la survenue de trouble du rythme 

ventriculaire soutenus chez 4% des patients (n=334/8058) en post extraction [22]. Ces 

données confirment aussi l’intérêt du GDP dans la population de patients après extraction 

et avant réimplantation d’un nouveau DAI. Le gilet défibrillateur permet chez ces patients 

un traitement antibiotique prolongé, si nécessaire, tout en octroyant une sécurité 

rythmique. Il permet le retour à domicile en sécurité de cette population, réduisant ainsi de 

façon importante le coût de la prise en charge comparativement à une prise en charge en 

hospitalisation complète.  

Concernant les critères de sécurité, le pourcentage de traitements inappropriés dans 

l’étude ALIVE était bas (n=2 ; 0,8%). Ce chiffre était lui aussi homogène avec les études 

WEARIT-II (n=10 ; 0,5%), WEARIT-France (n = 5 ; 0,5%) et VEST (n = 10 ; 0,6%). Ces 

chocs inappropriés se produisaient lors de la combinaison d'une classification 

inappropriée par l'algorithme du dispositif et de l'absence de réponse du patient. En termes 

de comparaison avec un autre appareil utilisant une discrimination ECG externe, 

l'incidence des chocs inappropriés avec le défibrillateur sous-cutané est de 4,7 pour 100 

patients-années [23, 24]. Les algorithmes de détection du défibrillateur sous-cutané et du 

GDP sont différents, mais la sécurité du gilet repose sur la possibilité qu’a le patient 

d’interrompre un choc par son action sur les boutons de réponse.  
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Il était intéressant de noter l’absence d'augmentation significative des chocs inappropriés 

dans la population en fibrillation atriale, ainsi que chez les patients en rééducation malgré 

le nombre plus important d'événements artéfactuels chez eux. La proportion d’événements 

choqués de façon inappropriée sur la quantité totale d'événements artéfactuels était 

extrêmement faible dans notre étude (n=2/6193 ; 0,03%).  

Ces données confirment la bonne efficacité de l'interaction patient-système et soulignent 

l’importance de l’éducation initiale et du suivi éducatif durant toute la durée de port du 

GDP. Cette éducation est indispensable pour éviter un traitement inapproprié, mais aussi 

pour éviter les chocs en cas d’arythmies hémodynamiquement bien tolérées. Elles 

représentaient une proportion importante (n=24/30 ; 80%) de tous les épisodes 

d’arythmies ventriculaires soutenues de notre étude et la moitié des patients ayant 

présenté une arythmie ventriculaire soutenue (n = 3 ; 1,1%).  

Sur ces critères d’efficacité et de sécurité, le GDP apparaît dans notre étude et dans la 

littérature comme bien toléré, efficace sur les troubles du rythme graves et n'est pas 

associé à une morbidité ou une mortalité significative [25].  

Il est d’autant plus intéressant que la moitié des arrêts cardiaques soudains extra 

hospitaliers se produisent sans témoin, rendant les chances de survie plus faibles et le 

pronostic neurologique plus défavorable. Il avait été démontré que l'efficacité du GDP 

était comparable à celle d'un défibrillateur externe automatique lorsqu'il était utilisé pour 

un arrêt cardiaque avec témoin [26], mais qu'il le dépassait largement lorsqu’un 

défibrillateur externe n'était pas à portée de main ou que la réanimation cardio-pulmonaire 

n’était pas commencée immédiatement [27]. L'étude HAT avait comparé l’utilisation d’un 

défibrillateur externe à domicile au simple appel des services médicaux d'urgence, et 

n’avait pas retrouvé de différence significative dans la mortalité. Ce résultat est 
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certainement toujours en lien avec l’absence de témoin lors de l’ACR qui grève le 

pronostic [28]. 

Concernant les objectifs secondaires de notre étude, certains facteurs prédictifs 

intéressants ont été identifiés.  

Premièrement, les facteurs prédictifs de survenue d’un choc électrique :  

Nous avons noté que les patients ayant présenté un ACR initial étaient plus à risque de 

recevoir des chocs électriques appropriés. Un sur-risque rythmique semblerait donc 

perdurer chez ces patients même après les 48 premières heures suivant l'infarctus initial. 

Les patients avec un score de titration final bas étaient eux aussi plus à risque de chocs 

appropriés. Ces résultats semblent en faveur d'un taux d'évènements rythmiques 

ventriculaires plus important chez ces patients les plus graves. Cela est à mettre en 

relation avec la difficulté d’atteindre la dose optimale chez ces patients graves chez qui la 

dose maximale tolérée est souvent plus faible.  

Au niveau des thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque, nous avons mis en évidence que 

les patients avec un score de titration initial plus bas étaient à risque de recevoir un choc 

électrique inapproprié. Cela pourrait indiquer que ces patients, avec un traitement médical 

difficile à incrémenter en phase aiguë, sont aussi plus à risque de mal comprendre les 

consignes d'utilisation du GDP et de recevoir un choc inapproprié par incapacité à 

actionner correctement les boutons. Ces données, si elles venaient à être confirmées lors 

de futurs travaux, plaideraient en faveur d’une formation et d'un suivi renforcés chez ces 

patients plus sévères. On notait que les patients traités par amiodarone était plus 

susceptibles de recevoir un choc, approprié ou inapproprié.  
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Concernant l’activité, nous avons pu montrer que le nombre de pas moyen sur la durée 

totale était plus faible chez les patients recevant une thérapie électrique (2601 pas 

quotidiens versus 5876), significatif également pour une activité < 1000 pas la première 

semaine. Ceci est in fine le reflet d’une population de patients plus graves et donc moins 

actifs. Ces résultats vont dans le même sens qu’une étude allemande portant sur 4057 

patients porteurs de GDP en post infarctus. Elle avait montré un sur-risque de thérapie 

électrique appropriée si l’activité physique était faible, avec un seuil inférieur à 4000 pas 

quotidiens la première semaine [29]. Ces résultats sont intéressants et pourraient nous 

permettre de mieux cibler les patients à risque. En effet au delà de la FEVG, la survenue 

initiale d’un ACR, un score de titration thérapeutique initial bas ou une activité physique 

faible la première semaine pourraient alerter sur un patient à plus haut risque de choc 

électrique. 

Deuxièmement, les facteurs prédictifs de l’implantation d’un DAI : 

On retrouvait que la FEVG à la pose du GDP était significativement plus basse chez les 

patients évoluant vers l'implantation d'un DAI. Sur le plan rythmique, la survenue de 

TVNS était dans notre étude un élément prédictif fort de l’évolution vers le DAI, même 

en l’absence de TV associée. En effet 7 patients ont présenté une TVNS au cours du suivi 

et ont tous bénéficié au final de l’implantation d’un défibrillateur. 

Au niveau des thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque, nous notions qu’une variation 

strictement positive du score de titration était associée à une plus faible implantation de 

défibrillateurs.  
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Sur le plan de l’activité physique l’activité de marche moyenne sur la durée totale 

significativement plus importante chez les patients qui n’ont pas évolué vers 

l’implantation du DAI (6231 versus 5340 pas quotidiens).  

Enfin, la durée de port du gilet était elle aussi associée à l'évolution vers le DAI. Au delà 

de 90 jours de port plus de 60% des patients étaient implantés. Ce résultat est cohérent car 

les patients avec une FEVG améliorée à la première visite de contrôle (en général entre 35 

et 45 jours) voyaient leur veste retirée. Ceux n’ayant pas suffisamment amélioré leur 

FEVG se voyaient proposer de prolonger la titration médicamenteuse sous couvert de la 

protection par le GDP. 

Nous n’avons pas retrouvé d’interaction avec l’âge comme cela avait pu être mis en 

évidence dans l’étude de Usama et al. Cette étude s’était intéressée à l’utilisation du GDP 

chez les patients plus âgés et retrouvait une augmentation significative des arythmies 

ventriculaires et des implantations de DAI après 65 ans [30]. 

Ces éléments pourraient nous permettre d’identifier rapidement les patients les plus à 

risque d’évolution vers un DAI et ainsi d'optimiser leur prise en charge. 

Troisièmement, les effets de la rééducation cardiaque sur l’évolution des patients :  

Les bénéfices de l’activité physique chez les patients cardiaques sont déjà bien établis et 

ont été liés à la survie [31]. L’activité physique a chez eux une valeur pronostique, et après 

un infarctus, elle est un prédicteur significatif de décès [32]. L'évaluation de cette activité 

physique est une composante essentielle aux programmes de réadaptation cardiaque. Une 

étude portant sur des patients participant à un programme de réadaptation cardiaque avait 
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suggéré qu’ils devaient effectuer 6500 à 8500 pas quotidiens pour optimiser leur 

prévention cardio-vasculaire secondaire [33].  

La proportion de patients rééduqués dans notre étude pour l’indication de cardiopathie 

ischémique était importante (n=190/247 ; 77%). Ils étaient significativement plus jeunes, 

moins diabétiques, avec un score initial de titration significativement plus faible que les 

patients non pris en charge en rééducation. La médiane d’activité était de 5551 pas 

quotidiens. Seuls 37% (n=70) des patients dépassaient ce seuil de 6500 pas, et 43% 

(n=82) si on ne s’intéressait qu’à l’avant dernière semaine de suivi. Cette activité modeste 

était néanmoins concordante avec l’étude de Connor et Al. qui retrouvait une activité 

médiane de 5568 pas quotidiens sur 2000 patients porteurs d’un GDP pour cardiopathie 

ischémique [34].  

Dans notre étude, la rééducation était efficace sur l'activité physique avec une 

augmentation significative du nombre de pas moyen global (5949 versus 5344 pas), ainsi 

que de celui de l’avant dernière semaine de port (6566 versus 6063 pas).  

Par ailleurs, elle favorisait significativement la titration thérapeutique avec un incrément 

thérapeutique chez 70% des patients qui avaient bénéficié d’une rééducation. On notait 

également une variation significativement plus positive de la FEVG chez les patients 

rééduqués.  

Enfin sur nos critères de sécurité, cette rééducation augmentait le nombre d’alarmes 

parasites mais sans augmentation en parallèle des chocs inappropriés. Ceci conforte la 

sécurité de la pratique d’une activité sportive en rééducation avec le gilet défibrillateur 

portable. 
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Quatrièmement, les facteurs prédictifs de l’observance au gilet : 

Cette observance était très élevée dans notre étude, avec un temps de port médian de 23,5 

heures par jour, similaire aux études américaines et allemandes déjà citées. Moins de 10% 

de nos patients ont porté la veste moins de 20h par jour et peuvent être considérés comme 

non observants.  

Ces résultats contrastent avec l'essai VEST dans lequel le temps de port médian était de 18 

heures par jour et moyen de 14 ± 9,3 heures par jour. Les raisons possibles de cette 

différence peuvent être une meilleure éducation des patients mais aussi un suivi plus 

rapproché par les équipes de télécardiologie des différents centres via la plateforme de 

télésurveillance LifeVest Network, avec un rappel téléphonique si nécessaire ainsi qu'un 

complément d'éducation. Le confort accru des nouvelles générations de GDP, plus petits 

et moins lourds que les gilets utilisés antérieurement, a également pu participer à cette 

bonne observance. Ces données soulignent la qualité de l’éducation initiale du patient et 

du suivi mis en place dans les différents centres de l’arc alpin. Cette notion d'observance 

est très importante avec le gilet défibrillateur car le patient n’est protégé que lorsqu'il 

porte véritablement le gilet. Elle doit donc idéalement tendre vers un port 24h/24. En 

effet, comme cité précédemment, l’étude VEST était négative en intention de traiter sur la 

mortalité subite. Cependant, l’analyse en per protocole de ces données, excluant les 25% 

de patients qui n'avaient d’emblée par porté la veste du tout, montrait une réduction 

significative de la mortalité subite et totale dans la population de patients qui portaient 

véritablement le gilet défibrillateur. On peut donc considérer que le gilet défibrillateur est 

efficace dès lors qu'il est porté. La très bonne observance au gilet défibrillateur retrouvée 

dans les différents centres de l’arc alpin est donc rassurante quant à l’efficacité et l'intérêt 

du gilet chez nos patients.  
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Dans ALIVE, nous avons retrouvé que les patients tabagiques, dyslipidémiques et les 

patients les moins actifs en début et en fin de port étaient significativement moins enclins 

à porter la veste. Il en était de même pour les patients ayant présenté un ACR dans les 48 

premières heures. À la différence d’études antérieures qui retrouvaient une moins bonne 

observance dépendante de l’âge, avec des patients âgés souffrant parfois de déclin cognitif 

ou de jeunes individus peu disposés à accepter la conformité nécessaire [35], nous 

n’avons pas retrouvé cette association malgré une classe d’âge étendue de 34 à 83 ans. 

Limites de l’étude :  

Cette étude présente certaines limites, notamment en raison de sa nature rétrospective et 

descriptive. 

Concernant notre recrutement de patient, nous avons dû exclure les patients atteints de 

cardiomyopathie non ischémique (n=23) du fait de l’absence de remboursement selon la 

réglementation française dans cette indication. Par ailleurs, notre population recrutée en 

post extraction de défibrillateur était assez réduite (n=16), et globalement sous représentée 

en comparaison aux études précédemment citées. 

Un biais potentiel est le manque de puissance de notre étude. Malgré une conduite en 

multicentrique, le nombre de chocs électriques est faible, et les analyses différentielles sur 

le caractère approprié ou inapproprié du choc se sont faites sur des effectifs 

nécessairement encore plus réduits. Le faible nombre d’évènement ne permet pas une 

analyse de survie fiable. 
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Concernant le recueil des données, il peut exister un biais sur l’analyse des événements 

rythmiques. En effet le gilet défibrillateur ne détectait les arythmies ventriculaires qu'au-

dessus du seuil de détection qui lui a été défini. De plus, la programmation des zones de 

TV et FV était à la discrétion du praticien ce qui a pu influencer le recueil des arythmies 

ventriculaires suivant les différents centres. Ainsi, certaines arythmies ventriculaires dites 

« lentes », inférieures au seuil de détection, ont pu ne pas être enregistrées et donc non 

comptabilisées dans notre étude. Il est à noter que dans cette hypothèse aucun décès ne 

leur est imputable ici. Également, les données statistiques enregistrées par les GDP ne 

peuvent l’être que lorsque le gilet est porté. Certains paramètres ont donc pu être sous ou 

surestimés chez patients les moins observants. 

Nous n’avons pas évalué l’impact sur la qualité de vie du gilet défibrillateur. Cela aurait 

pu être intéressant car dans la période de vulnérabilité cardiaque dans laquelle il est 

prescrit, le patient se trouve aussi dans une période de vulnérabilité psychologique. Ceci  

pourrait avoir un impact cardiaque via le système nerveux autonome. Dans la littérature 

l'impact sur la qualité de vie associée au GDP est variable selon les études [36]. Il était 

perçu positivement dans l’expérience française de WEARIT-Fr, avec la sensation d’être 

mieux protégé et d’être plus impliqué dans la prise en charge sa maladie. Il est certain que 

de futures améliorations sont nécessaires afin de diminuer le nombre d’alarmes 

artéfactuelles ou d’en améliorer la gestion par le patient pour réduire l’impact 

psychologique de celles-ci. 
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Ouverture de l’étude ALIVE :  

Par ses aspects non invasif, efficace et moins onéreux qu’un défibrillateur implantable, le 

gilet défibrillateur pourrait être envisagé chez les patients présentant un risque 

transitoirement élevé de mort subite pour des troubles réversibles [37], y compris, comme 

le suggère la littérature, dans la myocardite [38], les cardiomyopathies non ischémiques 

[39], la cardiomyopathie péri-partum [40], la sarcoïdose cardiaque [41]. La surveillance 

par gilet défibrillateur portable pendant quelques mois pourrait être intéressante chez ces 

patients mais reste à étudier.  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Conclusion : 

La prise de décision chez les patients avec une FEVG altérée après un infarctus du 

myocarde est difficile. Elle doit tenir compte à la fois d'un sur-risque rythmique le premier 

mois et de la nécessité d’attendre l’optimisation du traitement médical avant l'implantation 

d'un DAI. Le gilet défibrillateur portable apparaît dans la littérature comme une 

opportunité efficace et fiable en pont vers la récupération ou vers l'implantation d'un 

défibrillateur. Le gilet aide à l’obtention d'un traitement pharmacologique optimal en 

octroyant une sécurité rythmique. Cette optimisation thérapeutique nécessaire et 

recommandée permet d’éviter l'implantation de défibrillateurs définitifs inutiles, qui 

peuvent-être à l’origine de complications à long terme. Les résultats de cette étude 

renforcent les données existantes sur l'efficacité et la sécurité du gilet défibrillateur 

portable, avec un niveau élevé d'observance, et une faible survenue de chocs inappropriés. 

Ils apportent également des marqueurs qui apparaissent comme prédictifs du risque 

rythmique et de l’évolution vers l’implantation d’un DAI dans la population de patients en 

post infarctus à FEVG altérée. L’association entre ces marqueurs et le risque 

d’implantation d’un DAI nécessitera d’être confirmée lors de futures études. 
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Points clés de l’étude : 

‣ 4 centres français, 263 patients, durée moyenne de port de 66 jours 

‣ Excellente observance, médiane quotidienne de 23.5 heures de port 

‣ 30 TV soutenues chez 6 patients (2,3%), dont 3 ont reçu un choc approprié efficace 

‣ 2 chocs inappropriés chez 2 patients (0,8%) 

‣ Faible proportion d’événements artéfactuels choqués (0,03%) 

‣ Plus de chocs appropriés chez les patients ayant présenté un ACR initial ou ayant un 

score de titration thérapeutique final bas. 

‣ Plus de chocs électriques chez les patients avec une activité < 1000 pas la 1ère 

semaine 

‣ Plus de DAI chez les patients avec une FE initiale basse ou avec présenté une TVNS 

‣ Moins de DAI chez les patients avec une titration positive et une activité 

podométrique plus importante. 

‣ La rééducation cardiaque augmente l’activité podométrique globale et favorise une 

titration thérapeutique efficace. 

‣ Tabagisme, dyslipidémie et activité podométrique faible sont associés à une moins 

bonne observance au GDP 
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Annexe : Lettre d’information patient  
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L’objet de ce+e le+re n’est en aucun cas lié à votre état de santé actuel mais vise à vous informer 
que nous souhaitons u:liser les données de votre dossier médical pour un projet de recherche et 
nous devons nous assurer que vous n’y êtes pas opposé. 

Madame, Monsieur, 

Nous vous contactons ce jour car le Pr DEFAYE, inves:gateur coordonnateur, souhaite conduire une 
recherche en u:lisant les données de votre dossier médical. Ce@e recherche est organisée par le 
C.H.U. Grenoble Alpes. 

DESCRIPTIF DE L’ETUDE 

Ce@e recherche consiste en la créa:on d’un registre sur l’Arc Alpin afin de fournir des données 
régionales rétrospec:ves sur le gilet défibrillateur (LifeVest de Zoll) en termes d’efficacité et de 
sécurité. Les centres de Grenoble, du CH d’Annecy, du CH de Valence et du CH de Chambéry 
par:ciperont au registre. Ce@e étude devrait débuter en septembre 2020 et il est prévu qu’elle 
s’achève en septembre 2021 

BENEFICES, CONTRAINTES ET RISQUES 

Ce@e recherche sur données ne vous procurera pas de bénéfice direct du fait de votre par:cipa:on. 
Cependant, elle perme@ra aux médecins de préciser l’efficacité du Gilet Défibrillateur 

De manière plus globale ce@e étude vise à accroitre la connaissance médicale et à améliorer la 
qualité de prise en charge des pa:ents. 

Ce@e étude est effectuée sur les données existantes, issues de vos soins. Elle ne nécessitera aucune 
ac:on supplémentaire et n’engendre donc aucun risque. Votre par:cipa:on à ce@e recherche 
n’entrainera aucune modifica:on de votre prise en charge médicale. 

CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Dans le cadre de ce@e recherche, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre. 
Les données que nous prévoyons de collecter sont les données du dossier médical de votre 
établissement de soin. Les données ne perme@ront pas de remonter à votre iden:té. 

Dans le cadre de ce@e recherche, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre 
pour perme@re d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objec:f de ce@e dernière. 
Ce traitement des données a pour fondement juridique l’ar:cle 6.1.e  du règlement UE 2016/679 
(Règlement Général sur la Protec:on des Données (RGPD)) à savoir l’exécu:on d’une mission 
d’intérêt public dont est inves: le responsable de traitement. De plus, au :tre de l’ar:cle 9.2.j du  

LETTRE D’INFORMATION

Titre iden:fiant la recherche : Registre Alpin du Gilet Défibrillateur Portable 
Titre court : ALIVE
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RGPD le responsable de traitement peut de manière excep:onnelle traiter des catégories 
par:culières de données, incluant des données de santé notamment à des fins de recherche 
scien:fique. 

A ce@e fin, ces données seront transmises à la personne responsable du traitement de la recherche 
ou aux personnes ou sociétés agissant pour son compte en France, à l’aide d’un contrat garan:ssant 
le respect de la règlementa:on en vigueur rela:ve à la protec:on de vos données personnelles. 

Ces données pourront être transmises aux fins de réalisa:on de l’étude ainsi qu’à des fins 
d’exploita:on et de valorisa:on des résultats. Avant toute transmission, ces données seront 
iden:fiées par un numéro de code et ne perme@ront pas de remonter directement à votre iden:té. 

Ces données pourront également, dans des condi:ons assurant leur confiden:alité, être transmises 
aux autorités de santé françaises et à d’autres en:tés du CHU Grenoble Alpes, sous une forme qui ne 
perme@ra pas votre iden:fica:on directe ou indirecte. 

Les données seront stockées dans le service de Cardiologie du CHU de Grenoble. Le responsable de 
traitement procédera à la collecte de ces données et à leur traitement.  Dans le cas où le traitement 
des données serait délégué à une autre en:té, les précau:ons nécessaires au main:en de votre 
anonymat seront prises et un contrat sera établi. 

Ces données seront analysées et seront archivées dans le service de cardiologie du CHU de Grenoble 
(pour une durée de vingt ans maximum). 

VOS DROITS 

La personne responsable du traitement assure la conformité de la recherche aux disposi:ons des lois 
en vigueur sur la protec:on des données. 

• Vous disposez d’un droit d’accès et de rec:fica:on. 
• Vous disposez également d’un droit d’opposi:on à la transmission des données couvertes par 

le secret professionnel suscep:bles d’être u:lisées dans le cadre de ce@e recherche et d’être 
traitées. 

• Vous disposez d’un droit à l’effacement des données et à l’oubli 
• Vous disposez d’un droit à la limita:on de traitement de vos données 
• Vous disposez d’un droit de réclama:on à une autorité de contrôle (CNIL) 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que vos données de santé soient u:lisées. Votre refus n’a 
pas à être jus:fié et ne modifiera en rien votre prise en charge ou votre rela:on avec le médecin. 
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FORMULAIRE D’OPPOSITION

Titre iden:fiant la recherche : Registre Alpin du Gilet Défibrillateur Portable 

Titre court : ALIVE

A REMPLIR PAR LE PATIENT

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ………………………. (nom et prénom) demande à faire valoir mon 

droit d’opposi:on à l’u:lisa:on de mes données à caractère personnel dans le cadre de ce@e 

recherche. 

De ce fait, je refuse que des données de mon dossier médical soient recueillies et soient u:lisées 

dans le cadre de ce@e recherche.

Date : ___/___/___ 

Signature :

Formulaire à renvoyer à votre centre référent : 

CHU de Grenoble, service de Cardiologie Rythmologie, à l’a+en:on du Pr DEFAYE Pascal,  
1 Boulevard de la Chantourne 38043 GRENOBLE 

Centre Hospitalier Annecy Genevois, service de cardiologie, à l’a+en:on du Dr IRLES Didier,  
1 Avenue de l'Hôpital, 74370 Epagny Metz-Tessy 

Centre Hospitalier de Valence, service de cardiologie, à l’a+en:on du Dr MIRALLES Aurélien,  
179 Boulevard Maréchal Juin, 26000 Valence 

Centre hospitalier Métropole Savoie, service de caridologie, à l’a+en:on du Dr BACQUELIN Raoul,  
Place Lucien Biset, 73000 CHAMBERY 

1


	RÉSUMÉ : Les arythmies ventriculaires sont une cause fréquente de mort subite. Le gilet défibrillateur portable (GDP) est une solution préventive non invasive pour les détecter et les traiter. Les objectifs de cette étude étaient d’étudier l’efficacité et la sécurité du GDP ainsi que d’identifier les facteurs prédictifs d’un choc électrique et d’évolution vers un défibrillateur implantable (DAI). Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, conduite en multicentrique dans 4 centres français à Grenoble, Valence, Chambéry et Annecy. Le critère d’inclusion était la pose d’un GDP entre juin 2015 et juin 2020 dans les indications remboursées. Les données recueillies correspondaient aux alertes rythmiques et statistiques enregistrées par le GDP et aux données du dossier médical relatives au suivi. Le critère d'évaluation principal était la survenue d’un choc approprié et son efficacité ainsi que la survenue d’un choc inapproprié et ses conséquences. Sur un total de 263 patients, 6247 événements ont été enregistrés ; 30 tachycardies ventriculaires (TV) soutenues chez 6 patients (2,3%). 3 patients (1,1%) ont nécessité un choc électrique avec réduction efficace de l’arythmie au premier choc. 23 chocs pour TV soutenue ont été interrompus volontairement chez les 3 autres patients. 6193 événements étaient des artéfacts, à l'origine de 2 chocs inappropriés chez 2 patients (0,8%). L’observance médiane était de 23,5 heures. Certains facteurs prédictifs de la survenue de chocs et de l’implantation d’un DAI ont été identifiés. Cette étude en vie réelle renforce les données d'efficacité et de sécurité du GDP dans une population de patients de l’arc alpin avec un niveau élevé d’observance.
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