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I. Préambule 
 

Les patients hospitalisés nécessitant une admission non prévue en réanimation, ont 

présenté des signes de détérioration dans les 48h précédant leur admission (1) (2). 

Ces données montrent que la surveillance des patients en service conventionnel peut 

parfois être prise à défaut. Ainsi en 2008, McGain et al. retrouvaient que seulement 17 

% des patients en service de chirurgie avaient bénéficié d’une surveillance complète 

de tous les paramètres dans les 3 jours post opératoires ; la fréquence respiratoire 

était le paramètre le moins documenté dans 15% des cas (3). Dans l’étude de Chen 

et al., 77% des patients ayant fait une complication grave avaient au moins un 

paramètre non monitoré dans les minutes précédents la dégradation (4). Dans une 

étude contrôlée randomisée multicentrique, la dégradation clinique avait été identifiée 

dans les 15 minutes précédant l’admission non prévue en réanimation chez seulement 

50% des patients (5). Tirkkonen et al. retrouvaient 25% d’absence de surveillance dans 

les 6h précédents la dégradation du patient (6). 

Dans le but d’améliorer la précocité de la détection des signes de dégradation, des 

système d’alerte sont apparus en médecine dans les années 1990. Il sont appelés 

« Early Warning System », et sont directement inspirés de ces mêmes systèmes mis 

en place pour la détection des catastrophes naturelles. 

Dans ce travail de thèse, nous allons dans un premier temps faire l’état des lieux des 

connaissances sur le concept de « Early Warning System », puis dans une seconde 

partie nous parlerons de notre retour d’expérience après déploiement d’un tel système 

dans un hôpital instruction des armées. 
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II. Early Warning System en médecine 
 

 

II.1 Définition d’un Early Warning System 
 

           Le concept de Early Warning System (EWS) est ancien, et date de la 2ème 

guerre mondial : il s’agissait à l’époque d’avertir les populations des bombardements 

et de limiter le plus possible les pertes civiles. Il s’est ensuite développé et perfectionné 

pour la gestion des catastrophes naturelles. La définition actuelle est celle d’un 

système qui comprend à la fois une connaissance d’un risque donné, son monitorage, 

un système d’alerte, et une capacité de réponse (7). 

Il est apparu en médecine pour la première fois dans les années 1990 (8). Il 

s’agit alors de système d’alerte permettant de détecter précocement en service les 

patients se compliquant, et de déclencher une réponse thérapeutique rapide et 

adaptée dans le but diminuer les conséquences de ces complications, le plus souvent 

définies dans la littérature par l’arrêt cardio-respiratoire, les admissions non prévues 

en unités de soins intensifs et le décès. 

Un EWS intègre un système d’alerte, le plus souvent sous forme de scores 

appelés « Early Warning Score », basés sur la mesure de paramètres vitaux et 

associés à des d’algorithmes de prise en charge. Ce système d’alerte est combiné à 

une équipe d’intervention et forme ainsi un système complet appelé « Early Warning 

System » ou « Système de Réponse Rapide ». 

Ce système peut aussi être décrit comme composé d’une voie afférente de 

détection, d’alerte et de déclenchement appelée «Track and triggering», et d’une voie 

efférente de réaction correspondant à l’action thérapeutique mise en œuvre, qui peut 

être soit une surveillance plus fréquente en chambre, l’envoie d’une équipe médicale 

d’urgence, ou le transfert en soins intensifs en fonction du niveau de gravité du malade. 
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II.2 Définition d’un Early Warning Score 
 

           Les Early Warning score ( EWScore ) sont des outils utilisés aux lits du patients 

basés sur la mesure de paramètres simples tels que les constantes vitales, l’état de 

conscience. Certains peuvent intégrer des paramètres biologiques. La modification 

anormale de ces paramètres va permettre d’identifier l’aggravation du patient et de 

déclencher une alerte. 

Il existe plus d’une centaine de EWScore dans la littérature, classés en trois 

catégories (9): 

- les scores mono-paramétriques 

- les scores multiparamétriques 

- les scores pondérés. 

 

II.2.1 Score mono-paramétrique 

 

                Dans le score mono-paramétrique, la mesure d’une seule variable anormale 

en fonction d’un seuil prédéfini va permettre de déclencher une alerte sans calcul de 

score. 

      L’étude MERIT publié en 2001 est la première étude contrôlée, randomisée 

multicentrique dans 23 hôpitaux Australiens évaluant la mise en place d’un système 

d’alerte mono paramétrique avec l’introduction d’une réponse rapide basée sur une 

équipe médicale d’urgence (5). Les valeurs retenues pour déclencher l’alerte étaient 

une fréquence respiratoire > 36 cycles/min ou une fréquence cardiaque >140/min ou 

une pression artérielle systolique < 90mmhg ou une perte de 2 points de Glasgow. 

      Il n’avait pas été retrouvé de différence en termes de mortalité, d’arrêt 

cardio-respiratoire et d’admission en réanimation malgré une augmentation du nombre 

d’appel de l’équipe d’urgence dédiée. 

      Dans une étude rétrospective publiée en 2007, incluant la population 

contrôle de l’étude MERIT, il était mis en évidence dans ce système mono 

paramétrique une sensibilité faible de 49.1%, une spécificité de 93.7 % pour prédire 
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un évènement indésirable grave (ACR, admission en ICU, décès) dans les 24h 

précédent la survenue (10). 

      Une revue systématique de la littérature parue en 2016 a confirmé les 

limites des systèmes d’alerte mono paramétriques pour identifier précocement les 

patients se dégradant(9). 

 

II.2.2 Score multiparamétrique  

 

                Dans le score d’alerte multiparamétrique, c’est l’association de plusieurs 

paramètres dont les valeurs anormales (plus de 3 paramètres) vont permettre de 

déclencher une alerte. 

     Dans une étude rétrospective menée par Bleyer et al. en 2011 qui a analysé 

les données de plus de 27 000 patients (1,15 million de constances vitales), 

l’association de 3 valeurs anormales étaient associées à un taux de mortalité 

augmenté de 23.6% comparé à 0.92% si seulement un paramètre avait une valeur 

anormale (11). Les valeurs seuils retenues étaient une pression artérielle systolique < 

85mmhg, une fréquence cardiaque >120 bpm, une température < 35° ou >38.5°C, une 

saturation en oxygène < 91%, une fréquence respiratoire <13 ou > à 23, et un état 

comateux 

                Cependant, les performances de scores multiparamétriques restent 

controversées dans la littérature. Dans l’étude prospective de Goldhill et al. en 1997, 

l’introduction du protocole « Patient-At-Risk-Team » (tableau 1) basé sur l’utilisation 

d’un score d’alerte multiparamétrique ne permettait pas d’identifier les patients à risque 

d’admission en réanimation. Dans cette étude, sur 97 admissions imprévues en 

réanimation, seulement 29% (soit 28/97) des patients avaient été identifiés par le 

PART dans les 48h précédentes. De même, l’ incidence des arrêts cardio-respiratoires 

avant admission était de 3.6% chez les patients identifiés par le PART et de 30% chez 

ceux non identifiés comme à risque par le PART 30% (p<0.005) en service 

conventionnel (12). 
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Tableau 1: PART (Patient-At-Risk-Team) protocole(12) 

 

II.2.3 Score pondéré 

 

                Le constat que la sommation de paramètres aux valeurs anormales ne 

permettait pas d’identifier les patients à risque de complications a interrogé l’intérêt de 

score pondéré. Parmi ces scores, les plus utilisés chez l’adulte sont le score NEWS et 

le score MEWS. Dans un score d’alerte pondéré, pour chaque variable du score, la 

modification en dehors de normes prédéfinies est associée à une cotation allant de 0 à 

3 points et dont la somme permet d’obtenir un score de gravité. 

 

a) Score MEWS 

                                Le score MEWS ( modified early warning score ) comprend la 

mesure de 5 paramètres: la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, la 

fréquence respiratoire, la température, le niveau de conscience. Le Score MEWS 

s’étend de 0 à 9, un score MEWS à 0 correspond à un patient ou tous les paramètres 

sont normaux (tableau 2). 
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Tableau 2: score MEWS (13) 

                                Dans une étude prospective menée en 2001 évaluant l’utilisation 

du score MEWS dans un service médical d’urgence, un score MEWS > 5 était 

associé à une augmentation de la mortalité hospitalière (OR 5.4, 95%CI 2.8–10.7) et 

du risque d’admission en réanimation (OR 10.9, 95%CI 2.2–55.6) (13). 

 

b) Score NEWS 

                                Le score NEWS (national Early warning score) comprend la 

mesure de 7 paramètres: la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, la 

fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la température, le niveau de 

conscience et l’apport en oxygène (tableau 3). 

 

Tableau 3 : score NEWS(14) 
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                                Dans une étude rétrospective de Smith et al. en 2013, analysant 

198 755 constances vitales recueillies sur des patients en service de médecine, le 

score NEWS était associé à une aire sous la courbe ROC de 0.894 (0.887–0.902) pour 

les décès, de 0.722 (0.685–0.759) pour les arrêts cardio-respiratoires, de 0.857 

(0.847–0.868) pour les admissions en soins intensifs, et une AUC de 0.873 (0.866–

0.879) pour les 3 évènements combinés. Dans cette même étude, le score NEWS était 

le score le plus discriminant comparativement aux 33 autres scores pondérés (15). 

 

c) Autres scores 

                                Le score ViEWS ( VitalPac Early warning score) a été développé 

à partir de l’analyse rétrospective de 198,755 constante vitales. Il est composé de la 

mesure de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la pression 

artérielle systolique, de la saturation, de la température, de l’évaluation du niveau de 

conscience et du recours ou non à une oxygénothérapie. Le ViEWS était associé à 

une aire sous la courbe ROC à 0.888 (0.880–0.895)  pour identifier les patient à risque 

de décès dans les 24h avant l’admission (16). 

                                Un autre score pondéré est le Cardiac Arrest Risk Triage (CART) 

score. Il a été développé à partir de l’analyse rétrospective des paramètres vitaux de 

47,000 patients et est composé de 4 items (fréquence respiratoire, fréquence 

cardiaque, pression artérielle diastolique, âge). Le CART score avait une capacité 

élevé à identifier dans les 48h avant l’admission les patients à risque d’arrêt cardio-

respiratoire avec un aire sous la courbe ROC de 0.84 (17). 
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II.3 Composantes d’un Early Warning System 
 

 

 

Figure 1: Architecture d’un système d’alerte précoce (9) 

 

           Dans un EWS, le circuit commence par la surveillance du patient en service 

conventionnel avec monitorage des paramètres vitaux, et éventuellement des 

paramètres biologiques et du recours ou non à une oxygénothérapie. Ces paramètres 

monitorés vont être intégrés dans un Early Warning Score, ce qui permet de 

déterminer le niveau de gravité du patient. Ce calcul peut être soit manuel, soit par 

l’intermédiaire d’un logiciel de saisi des paramètres avec calcul automatique du score, 

soit par l’intermédiaire d’un système entièrement automatisé avec utilisation de 

dispositif mobile permettant un monitorage intermittent ou continu, un transfert des 

données et un calcul automatique du EWScore.  Dans un troisième temps en fonction 

du niveau de gravité, une alerte va être déclenchée soit par l’équipe paramédicale, soit 

de façon automatique par notification dans un système automatisé. La fin du circuit 

correspond à la réponse thérapeutique déclenchée. 
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II.3.1 Voie afférente: système de détection 

 

                L’objectif principal de la voie afférente du système est d’identifier 

précocement les signes d’alertes pour prévenir la dégradation du patient. Elle va 

dépendre de la surveillance et du monitorage effectué en service conventionnel ainsi 

que de la capacité discriminative des Early Warning Score utilisés. 

               Idéalement, un score doit avoir une très bonne sensibilité pour pouvoir 

détecter une grande majorité de patients, et une bonne spécificité pour diminuer les 

faux positifs sources d’alertes inutiles 

               En effet les scores multiparamétriques pondérés possèdent la meilleure 

sensibilité et spécificité pour identifier les patients à risque d’arrêt cardio-respiratoire, 

de décès et d’admission imprévue en soins intensifs dans les 24h précédentes. 

               Un autre point primordial, le calcul du EWScore nécessite la mesure des 

constantes vitales, qui peut être effectué classiquement par une surveillance 

intermittente manuelle ou par un monitorage continu. 

 

a) Surveillance intermittente, calcul manuel du EWScore, 

calcul automatique du EWScore 

                                La surveillance standard d’un patient dans un service 

d’hospitalisation repose sur une surveillance paramédicale intermittente avec prise 

manuelle des constantes vitales toutes les 6 à 8 heures. 

                                Une première implémentation est d’améliorer cette surveillance 

par le calcul manuel d’un EWscore. Mais il a été montré que ce calcul manuel était 

source d’erreur, avec environ 30% d’erreur (18) (19). 

                                L’automatisation du calcul du EWScore à partir de paramètres 

mesurés manuellement permet d’augmenter la rapidité et la fiabilité du score calculé 

(18). Ainsi, l’implantation dans 2 hôpitaux Britanniques d’un système de surveillance 

électronique avec un logiciel de recueil des données et calcul automatique du score 

avec l’envoie d’une alarme, était associé à une diminution de la mortalité de 8 à 6% 

sur la période étudiée (20). Dans ce contexte-là, la formation des équipes infirmières, 
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permet d’augmenter le niveau d’adhésion au EWscore, un meilleur recueil des 

constantes, et une meilleure identification du patient à risque de dégradation (19). 

 

b) Recueil automatisé des données 

                                L’intérêt d’un recueil automatisé des données est d’améliorer 

l’exhaustivité des paramètres recueillis, en particulier la fréquence respiratoire. Ce 

recueil peut être continu ou intermittent. 

                                Cependant un monitorage continu en service ne semble pas être 

la seule réponse. En effet deux études évaluant l’intérêt d’un monitorage continu 

comparativement à une surveillance intermittente, sans calcul d’un EWScore, ne 

retrouvaient pas de différence en terme de morbi-mortalité (6) (21). De même, 

Tirkkonen et al. retrouvaient 2 fois plus de retard et d’échec d’activation de l’équipe 

médical d’urgence dans la population monitorée en continue, et ce malgré une 

meilleure surveillance des constantes (6). Dans cette étude, les auteurs l’expliquaient 

par une tolérance plus importante de constantes anormales chez les patients 

monitorés, une fausse réassurance en considérant le monitorage comme une 

thérapeutique adaptée. 

                                 De même dans l’étude de Watkinson et al, seulement 16% des 

patients avaient bénéficié d’un monitorage complet pendant 72h. Dans 37% des cas, 

le monitorage était retiré précocement pour permettre la mobilisation (21). Cette étude 

a souligné le besoin d’un monitorage permettant également le confort et la mobilité du 

patient. 

 

c) Dispositif de santé mobile ou « Wearable Health 

Devices » 

                                Les dispositifs de santé mobile sont des technologies émergentes 

permettant un monitorage continu et ambulatoire des paramètres vitaux, durant la vie 

active (au travail, au domicile, activité physique…), ou dans un environnement 

hospitalier avec l’avantage d’améliorer le confort et promouvoir la mobilité. 

                                L’architecture de ces dispositifs est constituée d’une partie 

permettant la mesure d’un signal (par impédancemétrie, infra-rouge, …), d’une partie 
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permettant le transfert des signaux (par bluetooth, ondes radios, …) vers une 

base/unité portable commune d’enregistrement des données qui va amplifier, 

analyser, filtrer les signaux, et  les transformer en données numériques. Ces données 

sont disponibles pour le patient ou professionnel de santé sur un terminal (smartphone, 

ordinateur, moniteur central). 

 

 

Figure 2 : Architecture d’un dispositif de monitorage mobile(22) 

 

d) Caractéristiques des dispositifs mobiles 

                                Ces dispositifs existent sous différentes formes dont certaines en 

cours de développement : bague, oreille, patch, vêtement, sous cutanée (figure 3). 

Chaque biocapteur se différencie par sa forme, les paramètres physiologiques 

mesurés, la méthode de mesure, le protocole de communication, l’autonomie. 
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Figure 3: Exemple de différents formats de dispositif de monitorage continu(22) 

                                 Dans une revue et méta analyse de la littérature faisant une 

synthèse des différents capteurs disponibles, 13 différents capteurs avaient été 

identifiés sur le marché Anglo-saxon en 2020 (23). 

 

 

Figure 4 : Exemple d’un dispositif médical de monitorage continu, Sensium Vital Patch 

Un biocapteur sous forme de patch appliqué sur le thorax du patient, permettant le monitorage 

en continue de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et température, et transmission 

des données toutes les 2 minutes dans un logiciel avec visualisation des données numériques. 
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Figure 5 : Exemple d’un dispositif médical de monitorage continu, Visi Mobile 

Ce dispositif est composé de 3 dérivations précordiales, d’un accéléromètre au niveau du 

sternum, d’un  capteur sur le pouce. Le moniteur est attaché au poignet du patient.  

 

II.3.2 Analyse et intégration des données 

 

a) Algorithme décisionnel 

                                L’intégration des données, en utilisant des EWscore, peut 

permettre l’élaboration d’algorithme décisionnel. 

 

                                Prenons l’exemple du score NEWS, recommandé par le Royal 

Collège of Physicians en Angleterre comme outil de surveillance standardisé des 

patients en service depuis 2007. 

Il comprend la mesure de 7 paramètres: la pression artérielle, la 

fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, la 

saturation, l’état de conscience, besoin en oxygénothérapie. 

Chaque valeur de paramètre est pondérée par un nombre de 

points, et la somme des points permet d’obtenir un score de gravité qui 

va déterminer une réponse thérapeutique (augmentation de la 

surveillance, évaluation médicale initiale, envoi d’une équipe médicale 

d’urgence) : 
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- Score NEWS à 0 : une surveillance minimale de tous les paramètres par 

12h avec calcul du score NEWS. 

- Score NEWS entre 1 et 4 : augmentation de la fréquence de surveillance 

avec calcul du score toutes les 4 à 6 heures  avec une  évaluation 

infirmière initiale.  

- Score NEWS supérieur à 7 : surveillance continue avec une évaluation 

médicale urgente. 

 

Tableau 4 algorithme de prise en charge associé au score NEWS(15) 

 

 

II.3.3 Voie efférente: algorithme décisionnel et réponse 

thérapeutique 
 

               La voie efférente du système correspond à la réponse mise en œuvre après 

identification du patient se dégradant. Cette réponse va dépendre des ressources 

structurelles, humaines de la structure hospitalière. Un retard à l’activation de l’équipe 

médicale d’urgence est associé à une augmentation de la mortalité dans les services 

(24) (25). Le trigger de déclenchement de l’équipe médicale est le point clé des EWS.                 

               Dans l’étude australienne publié en 2001 (The MERITH trial),  seulement 

30% des patients admis en réanimation et présentant les critères d’alerte les heures 

précédentes avaient bénéficié de l’envoie de l’équipe médicale d’urgence, et 50% des 
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patients n’avaient été identifiés que dans les 15 minutes précédant l’évènement 

indésirable (5). Cette étude souligne le besoin d’une assistance à la décision comme 

un algorithme décisionnel, afin d’améliorer l’adhérence au protocole, de codifier la 

prise en charge et de simplifier la communication pour prévenir le retard de prise en 

charge. 

 

 

II.4 Impact clinique des Early Warning Systems  
 

          Les données de la littérature concernant l’impact des Early Warning System en 

pratique clinique sont discordantes en raison d’une grande hétérogénéité entre les 

études, liées aux disparités méthodologiques (pour la plupart observationnelle et 

rétrospective de type avant-après), l’existence de différents protocoles d’alerte et de 

réponse, de la multiplicité des scores.  

 

          Paterson et al retrouvaient sur 848 admissions médicales et chirurgicales une 

réduction de la mortalité hospitalière de 2.8% (p = 0.046)  après implémentation d’un 

EWS. Dans cette même étude, la présence d’un score MEWS élevé était associé à 

une mortalité 3 fois plus élevé ( différence de 15.3%; 95% CI 3.7–26.9) (26). 

          Dans une étude rétrospective, l’implémentation d’un EWS sur 5 ans était 

associé à une diminution du nombre de retard activation de l’équipe médicale urgence 

(22.0% vs. 40.3%, p < 0.001), et à une diminution du nombre d’admissions imprévues 

en soins intensifs de 31% à 17.3% (p < 0.001). Le retard activation de l’équipe urgence 

augmentait le risque d’admission imprévue en réanimation (O.R. 1.79, 95% C.I. 1.33.–

2.93, p = 0.003) et la mortalité (O.R. 2.18, 95% C.I. 1.42–3.33, p < 0.001) (25). 

          En chirurgie abdominale non réglée, l’utilisation du score MEWS en pré et post-

opératoire comme aide à l’anesthésiste pour orienter le niveau de soins du patient a 

permis une diminution des admissions imprévues en réanimation de 11% à 5% 

(p=0.0010) par une meilleure réorientation des patients à plus haut risque vers des 
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unités de soins continus. Cependant, il n’était pas retrouvé de différence sur la 

mortalité post opératoire (28).                                

           Dans l’étude prospective de Bailey et al en 2013, Ils avaient préalablement créé 

un score d’alerte électronique composé de 36 variables biologiques et cliniques. Ils ont 

évalué la mise en place de ce système d’alerte électronique dans 4 services médicaux  

comparativement à des groupes contrôles. En fonction de d’un seuil d’alerte prédéfinit, 

une alerte électronique était envoyée à l’équipe paramédicale en charge du patient et 

une évaluation initiale était préconisée. Ce score possédait un sensibilité de 41% et 

une spécificité de 89% pour identifier les patients à risque d’admission non prévu en 

réanimation et un sensibilité de 54% et une spécificité de 89%  pour identifier les 

patients à risque de décès dans 24 heures précédents. Il n’était pas retrouvé de 

différences sur les admissions en réanimation et la mortalité hospitalière dans le 

groupe interventionnel comparativement au groupe contrôle (29). 

            Maharaj et al, dans une méta-analyse paru en 2015 incluant 29 études de 

patients médicaux et chirurgicaux, l’implémentation des EWS était associée à une 

diminution de la mortalité hospitalière (RR 0.87, 95 % CI 0.81–0.95,p<0.001) et du 

nombre d’arrêt cardio-respiratoire (RR 0.65, 95 % CI 0.61–0.70,p<0.001), mais n’était 

pas associée à une diminution des admissions imprévues en réanimation (RR 0.90, 

95 % CI 0.70–1.16, p= 0.43) (30). 

 

            L’automatisation peut être une solution à l’hétérogénéité des résultats de la 

littérature en permettant de palier les erreurs humaines, de simplifier la communication 

entre les équipes, et d’augmenter l’adhésion des équipes soignantes au EWS. 

Cependant, l’impact de systèmes complètements automatisés reste encore à prouver 

dans la littérature.   

            Une revue et méta-analyse publiée en 2021 ayant inclus 7 études, et 4433  

patients médicaux et chirurgicaux, a évalué l’impact des EWS automatisé par 

l’intermédiaire de dispositifs mobiles de monitorage continu comparativement à une 

surveillance intermittente (31). Le rationnel de l’étude portait sur la capacité de ces 

dispositifs mobiles à assurer une surveillance continue des patients hospitalisés afin 

d’améliorer la précocité de la détection des complications tout en permettant de 
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diminuer la charge de travail paramédicale et de promouvoir la mobilité et le confort 

du patient. Il n’avait pas été retrouvé de différences statistiquement significatives sur 

les critères de jugements principaux mais une tendance à une diminution des 

admissions en unités de soins intensifs (RR  0.87;  95%  CI  0.66–1.15 ;p= 0.32), des 

arrêts cardio respiratoires (RR  0.84;  95%  CI  0.69–1.01) (p= 0.07) et une réduction 

du nombres de complications mineurs (RR,  0.77;  95%  CI  0.44  to  1.32 ;p = 0.3) et 

majeurs (RR, 0.55; 95% CI 0.24 to 1.30 ;p = 0.17). 

             Pour Downey et al, dans une étude randomisée chez des patients 

chirurgicaux, l’utilisation d’un dispositif de monitorage mobile continu (SensiumVitals)  

avec calcul automatique du EWScore retrouvait aussi une tendance à diminution des 

réadmissions à 30 jours post opératoire, de la durée de séjour, et une diminution du 

délai d’administration des antibiotiques lorsqu’on suspectait un sepsis sans avoir 

atteint une significativité statistique (32). 

             Dans une autre étude menée par le même auteur cette fois ci évaluant la 

faisabilité de l’utilisation de ces dispositifs mobiles sur une population chirurgicale, il 

était mis en évidence une bonne acceptation du dispositif par le patient et les équipes 

soignantes (33).  

              Verrillo et al en 2019, ont évalué la mise en place d’un dispositif de monitorage 

mobile continu en population chirurgicale. Le dispositif mobile était porté au niveau du 

poignet et permettait la mesure automatique de 5 paramètres (PA, FC, FR, saturation, 

température). Si un des paramètres atteignait le seuil d’alerte, après une période 

réfractaire permettant de diminuer le taux alerte journalière, une alarme était transmis 

aux équipes soignantes par WIFI sur un terminal.  L’implémentation du dispositif était 

associée à une diminution de l’incidence des complications post opératoires tous 

grades confondus de 22% à 5.9% ( p<0.01) (34). 

               Dans une étude prospective monocentrique en Taiwan, les auteurs ont 

construit et évalué l’impact de la mise en place d’un EWS automatisé appeler E- 

NEWS. Par l’intermédiaire d’un dispositif mobile était recueilli automatiquement la 

fréquence cardiaque, la saturation, la température, la pression artérielle ; l’évaluation 

du niveau de conscience et le recours ou non à une oxygénothérapie était recueilli 

manuellement. Le score E-NEWS était calculé automatiquement toutes les heures. En 

cas d’aggravation du score avec un NEWS > 7, un message d’alerte électronique était 
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envoyé au praticien sur un dispositif portable. Les équipes soignantes avaient 

bénéficié de campagnes de formations initiales et continues. Dans ce contexte la, 

l’introduction de ce système d’alerte électronique était associé à une diminution du 

critère composite (ACR, admission en réanimation, la mortalité) de 6% à 5.51% (p= 

0.001) (35). 

 

II.5 Echec de ce système ou « Failure to rescue »  
 

           Les échecs de ce système sont appelés « failure to rescue » dans la littérature. 

Ils correspondent à l’échec de la voie afférente et/ou efférente avec la survenue de 

l’événement indésirable grave considéré comme évitable.  

           Dans une revue de la littérature les causes d’échec les plus fréquemment 

retrouvées sont dans un premier temps liées à un défaut de monitorage, de calcul du 

score, et d’alerte de l’équipe médicale d’urgence (36). 

 

II.5.1 Echec de la voie afférente : défaut de monitorage et de 

calcul du score. 

 

               De nombreuses études rapportent une surveillance non optimale des 

patients hospitalisés (4) (3) (37). Tirkkonen et al. ont objectivé 25% d’absence de 

surveillance dans les 6 h précédents la dégradation, la fréquence respiratoire était le 

paramètre le moins monitoré, recueillie dans seulement 11% des cas (6). Van Galen 

et al. retrouvaient un monitorage des constantes correctement réalisé dans moins d’un 

cas sur deux, avec seulement 1% des scores MEWS calculés correctement, alors que 

43% des patients présentaient un score élevé (38). De même, pour McGain et al. en 

2008, seulement 17 % des patients chirurgicaux avaient bénéficié d’une surveillance 

complète de tous les paramètres dans les 3 jours post opératoires. La fréquence 

respiratoire était là encore le paramètre le moins documentée dans 15% des cas (3). 

               En période nocturne le défaut de surveillance et la non adhérence au 

protocole semble encore plus marqué (37). Buist et al. ont montré que sur une période 
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nocturne, 47% des patients avec un score NEWS > 7 et 31% des patients avec score 

NEWS > 9 n’ont pas bénéficié d’une évaluation dans les 6 h suivantes. 

               L’implémentation d’un système de détection automatisé, avec utilisation de 

monitorage mobile automatique pourrait être une piste pour palier à ce défaut de 

monitorage. De même que la formation sensibilisée des équipes infirmières et 

l’entretien des compétences sont primordiales au bon fonctionnement de ce système. 

 

II.5.2 Echec de la voie efférente ou retard de prise en charge 

 

               La réponse thérapeutique est aussi importante que l’identification de la 

dégradation. De nombreuses études ont mis en évidence une relation entre retard de 

prise en charge et la mauvaise évolution du patient. 

               Calzavacca et al. en 2010 retrouvaient que le retard activation de la MET 

(médical emergency team) était associé à une augmentation du risque d’admission en 

réanimation (O.R. 1.79, 95% C.I. 1.33.–2.93, p = 0.003 ) et de la mortalité (O.R. 2.18, 

95% C.I. 1.42–3.33, p < 0.001).L’implémentation d’un EWS sur 5 ans permettait une 

diminution du nombre de retard activation de MET (22.0% vs. 40.3%, p < 0.001) (25). 

               Boniatti et al, dans une étude observationnelle analysant les 148 

déclenchements de l’équipe médicale d’urgence sur 2 ans, a mis en évidence 21.4% 

de retard de prise en charge. Le retard de prise en charge était associé à une 

augmentation de la mortalité hospitalière à 30 jours  (61.8% vs. 41.9%,p<0.001) (24).  

                De manière intéressante, les causes de retard identifiées pouvaient être 

liées à la surcharge de travail, à des facteurs socio-culturels liés au système de 

hiérarchie, à une mauvaise communication entre les équipes, à la crainte d’appeler les 

équipes d’urgences, à une faible adhérence au protocole (39) (40). Davies et al par un 

questionnaire adressé aux équipes médicales et paramédicales, ont identifié que 20% 

du personnel soignant n’étaient pas familiarisés avec les critères du score, et 65% des 

participants évoquaient un manque de formation adaptée. 

                Dans une étude rétrospective sur 50 patients qui a analysé 155 causes de 

détérioration et d’admission imprévue en réanimation, 46% des causes étaient liées 

aux soignants ; parmi ces causes 11% étaient dues à l’absence de vérification de 
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l’efficacité des thérapeutiques, et 7% liées au défaut d’organisation par exemple, le 

manque de place en réanimation (38). 

                Il semble donc primordiale d’améliorer à la fois le système de détection avec 

l’optimisation de la surveillance, l’utilisation d’un système automatisé semble être 

prometteur, de former et sensibiliser les équipes soignantes pour augmenter leur 

adhésions au système et de mettre en place une réponse thérapeutique précoce avec 

réévaluation pour pouvoir avoir un impact sur le devenir du patient. 
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III. Retour expérience de l’implémentation d’un EWS 

dans un HIA  
 

 

III.1 Introduction  
 

Le nombre d’interventions chirurgicales ne cesse de croître avec plus de 312 millions 

d’interventions annuelles en 2012 (41). Les complications post opératoires sont des 

évènements fréquents et associées à une morbi-mortalité non négligeable (42). 

En 2016 Pearse et al. dans une étude prospective internationale incluant 27 pays, et 

plus de 44,000 patients en chirurgie majeure réglée, retrouvaient une incidence des 

complications tous grades confondus de 16,8% à 7 jours post opératoire, et un taux 

de mortalité après au moins une complication de 2,8% contre 0,5% dans la population 

générale (43). La survenue d’une complication était associée à 16,4% d’admission 

imprévue en réanimation avec un taux de mortalité augmenté à 9,7%. Dans une étude 

en chirurgie abdominale oncologique majeure, 33% des patients ont développé au 

moins une complication, et la survenue d’une complication était associée à une 

augmentation de la durée de séjour en soins intensifs, et de la mortalité à 30 jours, 90 

jours et à 1 ans avec un OR allant de 1,5 à 16 (44). 

Des données de la littérature ont montré que la survenue de ces complications sont 

précédées de modifications physiologiques dans les 48 heures et sont en partie 

évitables si une prise en charge précoce avait été réalisée (1). 

Pour répondre à ce besoin ont été développé des systèmes de détection précoces 

appelé  Early Warning System. Ces systèmes sont composés d’un score d’alerte 

appelé « Early Warning Score » associé à un algorithme de prise en charge adapté au 

niveau de gravité du patient. Cet ensemble combiné à une équipe d’intervention forme 

un système de réponse rapide complet.  

Les Early Warning Score ont le potentiel d’identifier les patients à risque d’arrêt cardio-

respiratoire, d’admission en réanimation et de décès dans les 24h précédant, 

notamment les scores multiparamétriques pondérés (9) (13). Le Modified Early 

Warning Score (MEWS) a été décrit dans différentes situations, en service d’accueil 
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d’urgence, en service d’hospitalisation. Cependant peu de donnée ont été publiées 

concernant l’utilisation du MEWS sur une population de patients en péri-opératoire. 

L’objectif de notre étude était de décrire l’évolution du score MEWS en post-opératoire 

utilisé dans le cadre d’un Early Warning System. 

 

III.2 Matériel et méthode 
 

Type d’étude 

Nous avons mené une étude observationnelle descriptive après l’introduction d’un 

Early Warning System en service d’hospitalisation chirurgicale(chirurgies digestive, 

vasculaire et thoracique) à l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne à Toulon, 

France. 

Population étudiée 

Les données analysées ont été celles recueillies sur la période de mars 2021 à mars 

2022. Tous les patients hospitalisés dans ce secteur ont été inclus durant la période 

de l’étude. 

Description du Early Warning System déployé à l’HIA Sainte-Anne 

Un système d’alerte précoce semi-automatisé, a été déployé préalablement dans le 

secteur chirurgical en 2021 (annexe 1). 

Ce système d’alerte comprend : 

- L’utilisation d’un early warning score : le MEWS 

- une interface logicielle permettant la visualisation des constantes et du score 

- une réponse médicale graduée en fonction d’un algorithme décisionnel basé 

sur le MEWS  

- une mesure automatisée des paramètres vitaux (FR et FC) par biocapteur  

Les données étaient visualisables via une application dédiée et accessible sur tous les 

ordinateurs du service.  

A chaque calcul du score une action était proposée à l’équipe soignante. 
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Aspect réglementaire 

L’ensemble des données sont enregistrées sur un serveur local situé sur l’HIA et ayant 

fait l’objet d’une déclaration de conformité MR004. 

Collecte des données 

Sur la période de l’étude nous avons identifié les patients admis en réanimation et 

unité de soins continus. Nous avons recueilli l’âge, le genre, la durée de séjour, le motif 

admission, les score MEWS, le délai entre l’alerte définie par un score MEWS ≥ 5 et 

l’admission, et le délai entre admission en soins intensifs et le début d’hospitalisation. 

Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude était de décrire l’évolution du score MEWS en post opératoire. 

L’objectif secondaire était de de comparer l’évolution du score MEWS chez les patients 

admis en réanimation et ceux non admis en réanimation. 

 

Analyse statistique  

Les variables ont été présentées sous formes de moyennes et écarts-types, de 

médiane et interquartile pour les variables quantitatives, sous forme de pourcentage 

pour les variables qualitatives. 

Nous avons comparé la moyenne des scores MEWS post opératoire chez les patients 

admis en unité de soins intensifs et ceux non admis au moyen du test de Student. 

 

III.3 Résultats 
 

Diagramme de flux. 

Sur la période de l’étude, 1295 patients ont été pris en charge au sein du Early Warning 

System. 

Parmi ces patients, 73 (5,6%) patients ont été admis en unité de soins intensifs (49 

patients en USC et 24 patients en réanimation). 

Parmi les patients admis en soins intensifs nous avons exclu 20 patients admis en post 

opératoire immédiat en unité de soins continus de façon programmée, et 15 autres 
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patients pour données manquantes. Un total de 38 patients admis en unité de soins 

intensifs de façon non prévue ont été analysés. 

 

 

 

Caractéristiques de la population 

L’âge médian était de 71 ans (Q1:57; Q3:78), la durée de séjour médiane était de 4 

jours (Q1:2; Q3:8), il y avait 37% de femmes et 63% hommes. 

 

Paramètres vitaux monitorés 

Sur la période de l’étude, 202182 paramètres vitaux ont été enregistrés : 

- Niveau de conscience : 17164 

- Fréquence respiratoire : 659 enregistrement manuels et 58 par biocapteurs 

- Pression artérielle : 26458 

- SpO2 : 27205 

- Fréquence cardiaque : 26627 enregistrement manuels et 211 par biocapteurs 

Trente-quatre patients avaient pu bénéficier d’un monitorage automatisé par 

biocapteurs. 
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Evolution du score MEWS durant le séjour 

Dans la population générale, le score MEWS reste peu élevé dans les 7 jours post 

opératoires avec un score MEWS à J1, J4 et J7  inférieur à 5 respectivement chez 97 

%, 87% et 80% des patients. A J15 post opératoire, le score MEWS ≥ à 5 dans 49%. 

 

 

Figure 1.A : score MEWS J1 en population générale 

 

 

 

Figure 1.B : score MEWS J2 en population générale 
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Figure 1.C : score MEWS J3  en population générale 

 

 

Figure 1.D : score MEWS J4 en population générale 

 

 

Figure 1.E : score MEWS J7 en population générale 
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Figure 1.F : score MEWS J15 en population générale 

 

 

 

Durée de séjour 

A 4 jours, 7 jours et  15 jours post opératoire, respectivement 52%, 72% et 88% des 

patients étaient sortis d’hospitalisation. 

 

Population ICU 

Chez les sujets admis en réanimation et unité de soins continus, l’âge médian était de 

71 ans ( Q1:60; Q3:79) , il y avait 42% de femmes, et 58% d’hommes. 

Les causes d’admissions étaient liées aux états de choc dans 34% des cas, 31% de 

post opératoire, 32% de détresse respiratoire aigüe et 3% de brûlés (hébergement).   

La durée de séjour médiane était de 23 jours (Q1:10; Q3:27).  Les patients ont été 

admis en soins intensifs 3,5 jours après le début de l’hospitalisation (Q1:1 ;Q3:8,7). 

La valeur médiane du dernier score MEWS avant admission était de 5 (Q1:3 ;Q3:7). 

Le délai moyen entre une alerte définie par un score MEWS ≥ à 5 et l’admission était 

de 22 heures( ±30), médiane de 10h (Q1:5 ;Q3:24). 

Dans la population admise en soins intensifs le score MEWS à J1, J2 , J3, J7 était 

supérieure ou égale à 5 respectivement chez 18%, 28%, 45% et 34% des patients. 
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La moyenne du score MEWS était significativement plus élevée dans la population 

admise en unité de soins intensifs comparativement à la population non admise au 1er, 

2ème, 3ème et 6ème  jours post opératoires (tableau A). 

 

 

 

Tableau A : Différence des valeurs moyennes du MEWS entre la population admise en 

unité de soins intensifs et ceux non admis. 

 

(* P value <0,05;**P value < 0,01; ***P value <0,001), Test student.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Nombre 

de 
données 

Moyenne 
population 

générale (écart 
type) 

Moyenne ICU 
(écart type) 

Moyenne non 
ICU (écart type) 

Différence moyenne 

MEWS J1 1211 1,7 (±1,13) 2,8 (±1,8)  1,70 (±1,1)   1,1 (IC: 0,75 -1,475) *** 

MEWS J2 378 2,6 (±1,34) 3,37 (±1,85) 2,66 (±1,3)  0,715 ( IC: 0,043 -1,387)* 

MEWS J3 190 2,8 (±1,56) 4,33 (±2,2)  2,78 (±1,49)  1,3 ( IC: 0,223- 2,423)** 

MEWS J4 132 2,8 (±1,45) 1,88 (±1,26) 2,86 (±1,4)  -0,98( IC : -1,963- 0,01)  

MEWS J5 75 3,2 (±1,84) 4,33 (±3,03) 3,2 (±1,79) 1,167 (IC: 0,992-3,325)  

MEWS J6 62 3,2 (±1,96) 5,6 (±1,5)  3,04 (±1,9) 2,66 (IC:0,394- 4,872)* 

MEWS J7 58 3 (±1,85) 4 (±2) 2,9 (±1,85) 1,018( IC: 1,187-3,223)  
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Figure 2.A : score MEWS J1 en population ICU 

 

 

Figure 2.B : score MEWS J2 en population ICU 

 

 

Figure 2.C : score MEWS J3 en population ICU 
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III. 4 Discussion 
 

 

Dans notre étude, nous avons décrit l’évolution du score MEWS en post opératoire à 

l’aide d’un logiciel de surveillance électronique permettant le recueil semi-automatisé 

des paramètres vitaux et le calcul automatique du Early Warning Score.  

Dans la population générale, nous avons observé que le score MEWS restait peu élevé 

dans la première semaine post opératoire. De même, 52% des patients étaient sortis 

d’hospitalisation au 4ème jour post opératoire et 72% de la population au 7ème  jour post 

opératoire, ce qui suggère des suites post opératoires simples. 

A contrario, dans la population admise en soins intensifs le score MEWS augmentait 

dès le 2ème jour post opératoire, avec au 3ème jour post opératoire 45% des patients 

avec un MEWS ≥ à 5. De même, le MEWS était significativement plus élevé dans la 

population admise en soins intensifs comparativement à la population non admise 

dès le 1er jours post opératoire.  

Nos observations sont concordantes avec les données de la littérature. En effet, de 

nombreuses études ont montré une relation entre un score MEWS élevé et une 

mauvaise évolution du patient sur une population médico-chirurgicale (13) (45) (46). 

Dans l’étude de Subbe et al en 2001, un score MEWS > 5 était associé à une 

augmentation de la mortalité hospitalière (OR 5.4, 95%CI 2.8–10.7), des admissions 

en réanimation (OR 10.9, 95%CI 2.2–55.6), unité de surveillance rapprochée (OR 3.3, 

95%CI 1.2–9.2) (13). Gardner-Thorpe et al. dans une étude prospective sur 334 

patients de chirurgie colorectale programmé ou urgente, un score MEWS ≥ 4 était 

associé à une sensibilité de 75% et une spécificité de 83% pour identifier les patients 

à risque d’admission en réanimation(46). En 2016, Hollis et al ont décrit l’évolution du 

score MEWS sur 522 patients en post opératoire d’une chirurgie gastro-intestinale et 

oncologique (45). Ils ont observé que la moyenne des valeurs maximales du MEWS 

diminuait dans les 4 jours post opératoires (pente: –0.34; 95% CI (0.46 to 

0.22;P<0.01) chez les sujets n’ayant pas eu de complications post opératoires. A 

contrario, les patients ayant eu une complication post opératoire tous grades 

confondus, la moyenne des valeurs maximales du MEWS augmentait dans les 3 jours 

précédents la survenue de la complication. Le score MEWS était significativement plus 
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élevé dans le groupe complication grave comparativement au groupe complication 

légère à modéré. Dans cette même étude, un score MEWS > 8 était associé à une 

sensibilité de 81% et une spécificité de 84% pour identifier les complications graves 

avec un AUC à 0.90. 

La valeur du score MEWS comme seuil d’alerte pour identifier les patients à risque 

d’évènements graves dans une population chirurgicale semble donc différer entre les 

études. 

La mise en place d’un Early Warning System automatisé utilisant des biocapteurs a 

été décrit comme permettant d’améliorer l’exhaustivité de la surveillance des 

paramètres vitaux, d’augmenter l’adhésion des équipes paramédicales au protocole, 

de simplifier et de codifier l’évaluation du patient et la communication entre les équipes. 

Cependant l’impact en pratique clinique de tel system reste controversé (4) (47) (48) 

(31). Pour Verrillo et al. en 2019, l’utilisation d’un Early Warning System entièrement 

automatisé par utilisation d’un dispositif mobile de monitorage continu en population 

chirurgicale était associée à une diminution des complications toutes gardes 

confondues y compris les complications graves de la classification de Clavien et Dindo 

> 2 (34). Dans notre expérience, seulement une minorité de patients a pu bénéficier 

d’un biocapteur en raison d’un problème de disponibilité matériel. Cependant, nous 

avons constaté que malgré cela, et grâce à une intégration automatique au score 

MEWS des paramètres relevés manuellement, les patients qui n’étaient pas monitorés 

par biocapteurs bénéficiaient d’un scoring de gravité. 

 

LIMITES 

Un nombre non négligeable de patient admis en réanimation ont été exclus de 

l’analyse du fait de données non disponibles. De même nous n’avons pas recueilli 

d’informations sur le devenir du patient après son admission en terme de décès et de 

durée de séjour en réanimation. Ces limites sont liées au fait que les données sont 

hébergées sur des bases différentes. Ainsi sur la population générale, les données ont 

été collectées uniquement à partir de la base de données du logiciel Guardian, nous 

ne disposions pas d’information démographiques complémentaires notamment sur le 

type de chirurgie, les comorbidités, et sur le devenir du patient en terme de mortalité, 

de complications post opératoires. 
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PERSPECTIVE 

Le score MEWS semble permettre de retracer et d’avoir une vision globale de 

l’évolution du patient avant la dégradation, et d’identifier précocement les patients à 

risque d’évènements indésirables graves. 

Les dispositifs de monitorage mobiles sont des technologies émergentes permettant 

un monitorage continu ambulatoire des paramètres vitaux durant la vie active (au 

travail, au domicile, activité physique…), ou dans un environnement hospitalier avec 

l’avantage d’améliorer le confort et promouvoir la mobilité.  La création de tels 

dispositifs regroupe les compétences de multiples domaines de la science tels que le 

biomédical, la micro-nanotechnologie, l’ingénierie électronique, la technologie de 

communication et d’information.  

Le recueil automatisé des paramètres vitaux et le calcul automatique du Early warning 

score par le biais de ces dispositifs mobiles permettrait de rationnaliser la surveillance 

de ces patients dans les étages tout en diminuant potentiellement la charge de travail 

paramédical. Ce point est d’importance à un moment où l’hospitalisation chirurgicale 

ambulatoire prend son essor et où la gravité des patients restant hospitalisée en 

secteur chirurgical augmente. 

Par ailleurs, l’autonomisation de ces dispositifs (batterie, mode de communication) 

laisse entrevoir la possibilité du développement de ces surveillances au retour à 

domicile. 

 

III. 5 Conclusion 
 

L’utilisation d’un Early warning system semi-automatisé est faisable dans un service 

de chirurgie et permet de de suivre l’évolution des patients chirurgicaux hospitalisés. 

Un score MEWS élevé en post opératoire semble associé à une mauvaise évolution, 

notamment sur les admissions en soins intensifs. 

 L’identification précoce de ces patients à risque grâce au Early warning system, 

permettrait la mise en place d’une intervention précoce et ainsi d’éviter la survenue de 
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complications graves post opératoires associées à une morbi-mortalité non 

négligeable. 
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Annexe 1 : Early Warning System déployé à l’HIA 

Sainte-Anne 

 

 

Score de gravité utilisé : MEWS 

 

 

 

Biocapteur utilisé 
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Données fournies par le biocapteur 
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Scope relié à l’EWS permettant une intégration automatisée des paramètres 

vitaux recueillis manuellement 

 

 

 

Application « Guardian IntelluVue » permettant la visualisation des données 

patients et score de gravité 
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Algorithme décisionnel associé à l’EWS 

 

En fonction du score MEWS, une alerte était donnée à l’infirmière (« poursuite 

surveillance prescrite » dans l’exemple ci-dessus). 

Score MEWS > 3 : évaluation paramédicale initiale, augmentation de la 

surveillance/4h. 

Score MEWS 4-5 : évaluation initiale paramédicale, et appel du médecin 

référent, augmentation de la surveillance/2h. 

Score MEWS > 5 : évaluation médicale initiale et appel de équipe médicale 

urgence. 
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Early Warning System déployé à HIA 
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Résumé 

Introduction : La dégradation aigue du patient est précédée de signes de 

détérioration dans les 48h. “Early Warning System/Early Warning Score » ont été 

créés afin de repérer précocement les patients se compliquant et de déclencher une 

réponse thérapeutique rapide et adaptée dans le but de diminuer les évènements 

indésirables graves.  L’objectif de cette étude était de décrire l’évolution du score 

MEWS en post opératoire d’une chirurgie thoracique, viscérale et vasculaire et 

d’observer les différences entre la population générale et celle admise en unité de 

soins intensifs.  

Matériel et méthode : une étude observationnelle descriptive après l’introduction d’un 

Early Warning System en service d’hospitalisation chirurgical à l’hôpital d’instruction 

des armées Sainte Anne à Toulon, France, de mars 2021 à mars 2022.  

Résultats : Inclusion de 1295 patients dont 38 admissions non prévues en unité de 

soins intensifs. Dans la population générale, le score Mews restait peu élever dans 

les 7 jours post opératoires avec un score MEWS < 5 à J1, J4, J7 respectivement 

dans 97%, 87% et 80% des patients. Dans la population admise en soins intensifs, le 

score MEWS ≥ 5 à J1, J2, J3, J7 respectivement chez 18%, 28%, 45% et 34% des 

patients. La moyenne du scores MEWS était significativement plus élevée dans la 

population admise en unité de soins intensifs comparativement à la population non 

admise dès le 1er   jours post opératoire (différence 1,1 (IC: 0,75 -1,475) p< 0,0001). 

Conclusion : L’utilisation d’un Early Warning System est faisable dans un service de 

chirurgie et permet de de suivre l’évolution des patients chirurgicaux hospitalisés. Un 

score MEWS élevé en post opératoire semble associé à une mauvaise évolution, 

notamment sur les admission en soins intensifs. 

Mots-clés : Early Warning System, Early Warning score, complications post-

opératoires . 

 


