
Indisponibilité des
dispositifs médicaux

1 - MISE EN PERSPECTIVE 

« Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux
articles L. 5212-1&D. 665-5-3 du code de la santé publique » Disponible sur:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/3/SANP0320928A/jo/texte
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Le premier tableau permet d’estimer un forfait temps de maintenance préventive
selon plusieurs critères de temps. 
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Représentation graphique des temps DM.
Visualisation des pourcentages de temps

       de maintenance par famille de DM

2 - LA DÉFINITION DE L’OUTIL
Choix des critères temporels des étapes de la MP

3- UTILISATION DE L’OUTIL

Outil de calcul en Equivalent Temps Plein pour la maintenance préventive
François LECOUTOUR Emmanuel LAPORTE David SOUBIROUS

Données de base dans l’outil
32 Dispositifs médicaux pré-indiqués
7 Familles de dispositifs médicaux.

Données pouvant être rajouter dans l’outil
jusqu’à 32 Dispositifs médicaux.
choix parmi 7 Familles de dispositifs médicaux.

Informations à indiquer 
dans le tableau “Outils de calcul ETP”

Indiquer le type de maintenance et le lieu
d’intervention
Modifier les temps de maintenance et périodicités
Préciser le nombre de dispositifs médicaux

Personnalisation de temps

selon classe du DM.

Périodicité des
maintenances préventives:

Temps annuel 
d‘un technicien biomédical

Tableau récapitulatif des temps de MP par
dispositifs et pour l’ensemble du parc de DM.
Temps ETP total
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La seconde partie est composée d’un tableau des temps médians proposé par un groupe
de travail de la formation ABIH 2023.
Ces résultats proviennent d’une enquête terrain auprès de trente services biomédicaux et
peuvent être utilisés pour renseigner nos tableaux de calcul.
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